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1 General

1.1 Introduction

This user manual contains important information about the
handling of the product. To ensure safety when using the
product, read the user manual carefully and follow the
safety instructions.

Only use this product if you have read and understood

this manual. Seek additional advice from a healthcare
professional who is familiar with your medical condition and
clarify any questions regarding the correct use and necessary
adjustment with the healthcare professional.

Note that there may be sections in this document, which are
not relevant to your product, since this document applies
to all available models (on the date of printing). If not
otherwise stated, each section in this document refers to all
models of the product.

The models and configurations available in your country can
be found in the country-specific sales documents.

Invacare reserves the right to alter product specifications
without further notice.

Before reading this document, make sure you have the
latest version. You find the latest version as a PDF on the
Invacare website.

If you find that the font size in the printed document is
difficult to read, you can download the PDF version from the
website. The PDF can then be scaled on screen to a font
size that is more comfortable for you.

For more information about the product, for example product
safety notices and product recalls, contact your Invacare
distributor. See addresses at the end of this document.

In case of a serious incident with the product, you should
inform the manufacturer and the competent authority in
your country.

1.2 Symbols in this Document

Symbols and signal words are used in this document and
apply to hazards or unsafe practices which could result in
personal injury or property damage. See the information
below for definitions of the signal words.
A Indicates a hazardous situation that could result
in minor or slight injury if it is not avoided.
| NOTICE

Indicates a hazardous situation that could result
in damage to property if it is not avoided.

WARNING
Indicates a hazardous situation that could result
in serious injury or death if it is not avoided.

CAUTION

ﬁ Tips and Recommendations
Gives useful tips, recommendations and
information for efficient, trouble-free use.

Other Symbols

(Not applicable for all manuals)

UK Responsible Person
Indicates if a product is not manufactured in
the UK.

Y Triman
é Indicates recycling and sorting rules (only
relevant for France).

1.3 Compliance

Quality is fundamental to the company’s operation, working
within the disciplines of 1ISO 13485.

This product features the CE mark, in compliance with the
Medical Device Regulation 2017/745 Class |.

This product features the UKCA mark, in compliance with
Part Il UK MDR 2002 (as amended) Class I.

We are continuously working towards ensuring that the
company’s impact on the environment, locally and globally,
is reduced to a minimum.

We only use REACH compliant materials and components.

We comply with the current environmental legislations WEEE
and RoHS.

1.4 Warranty Information

We provide a manufacturer’s warranty for the product
in accordance with our General Terms and Conditions of
Business in the respective countries.

Warranty claims can only be made through the provider
from whom the product was obtained.

1.5 Limitation of Liability

Invacare accepts no liability for damage arising from:

¢ Non-compliance with the user manual

e Incorrect use

e Natural wear and tear

¢ Incorrect assembly or set-up by the purchaser or a third
party

e Technical modifications

e Unauthorised modifications and/or use of unsuitable
spare parts

1.6 Service Life

The expected service life of this product is five years when
used daily and in accordance with the safety instructions,
maintenance intervals and correct use, stated in this manual.
The effective service life can vary according to frequency and
intensity of use.

1630733-F



2 Safety

2.1 Safety Information

Education, clinical judgement and action-based planning
based on vulnerability are fundamental factors in prevention
of pressure injuries.

A range of assessment scales can be used as a formal method
of assessing risk from pressure injury development, and
should be used in conjunction with an informal assessment
(informed nursing judgement). Informal assessment is
considered to be of greater importance and clinical value.

A\
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WARNING!

Risk of Serious Injury or Damage

Improper use of this product may cause injury

or damage.

— If you are unable to understand the warnings,
cautions or instructions, contact a health care
professional or provider before attempting to
use this equipment.

— Do not use this product or any available
optional equipment without first completely
reading and understanding these instructions
and any additional instructional material such
as user manual, service manual or instruction
sheet supplied with this product or optional
equipment.

WARNING!

Risk of fire or explosion!

A cigarette can burn a hole in the bed surface
and cause damage to the device. Also, patient
clothing, bed sheets, etc. may be combustible

Safety

and cause a fire. Failure to observe this warning
can result in a severe fire, property damage and
cause physical injury or death.

— Take special care in oxygen rich environments.
— Do not smoke.

WARNING!

Risk of Developing Pressure Injuries

The device delivers effective pressure

redistribution, when the support surface is

covered with a cotton, cotton combination or
linen bed sheet, and any one of these is the only
item deployed between the support surface and
the user.

— Bed sheets must be loosely fitted, with creases
smoothed out.

— Ensure that the support surface in contact with
the user is kept free from crumbs and other
food debris, and that drip cables, stents, and
other foreign objects do not become entrapped
between the support surface and the user.

— Heated over blankets must only be used
in consultation with a qualified healthcare
professional, as an increase in temperature can
increase the risk of developing pressure injuries.

CAUTION!

Risk of Injury

Non-original or wrong parts may affect the
function and safety of the product.

— Only use original parts for the product in use.
— Due to regional differences, refer to your local
Invacare catalogue or website for available
options or contact your Invacare distributor.
See addresses at the end of this document.
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2.2 Labels on the Product

The labels shown are for exemplification purposes alone.
Note that the labels on your product might differ slightly
from these examples.

Control Unit

Invacare UK Operations Limited
“ Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK
Invacare® XXXXXXXXXX
.. 220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

-+ T1AL250V
Made in China

@ 07AGHCXXXXXX Invacare Portugal Unipessoal, Lda

Rua Estrada Velha, 949 —@

4465-784 Lega do Balio

@% & XXXX-XX-XX Portugal
E—ggr = IR
(01) (21)

CE€Ech RO T @A

Date of

Manufacturer
manufacture

Unique Device

Identification Serial number

Caution CPR label

Power WEEE conform

Type BF applied

O] = = g &

Class Il equipment

- e > E Kk

part
Functional Earth ’T User weight limit*

Read the User Manual before using this product
and follow all instructions for safety and use.

Mattress / Cover

Since the identification labels on the mattress and cover may
change depending on model and date of manufacture, the
labels for these components are not shown. For explanations
of the symbols, which are printed on the mattress and cover,
refer to section Symbols on the product in this document.

2.3 Symbols on the product

CE European UK | uk conformity

Conformity CA | Assessed

Medical Device

European

representative

Product N d Model

® roduct ame an ode @ i The background colour of this symbol is

Input Voltage and Frequency Range blue on product labels.

© | Max. Input Current

Fuse type i

© yp - CDJ)t not pierce or & Do not iron

® | Ingress Protection (IP) Rating

® | Serial Number Tumble dry low
Do not bleach

@ | Date of Manufacture temperature

® | Unique Device ldentification
Do not put near ine d

@ | Manufacturer flame Line dry

@ | Country of Origin

® | European representative @ Hand wash @ Do not dry clean

Washing max. 95 °C (cover only)

* Minimum / maximum user weight per model, see chapter
Technical Data.
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3 Product Overview

3.1 Intended Use

This pressure redistribution mattress and control unit are
intended to be used in conjunction with an appropriately
sized bed frame.

The mattress when in dynamic mode offers alternating
pressure support.

This product delivers effective pressure redistribution to
users, when the support surface is covered with a cotton,
cotton combination or linen bed sheet, and any one of these
is the only item deployed between the support surface and
the user.

The Softcloud Top is an overlay mattress.

The Softcloud Air is a mattress replacement system.

3.1.1 Intended Users

Intended users are adults and adolescents with restricted or
limited mobility and or activity in a hospital, long term care
or homecare setting.

3.1.2 Indications

Suitable for supporting the management of all categories
of pressure injuries when combined with an individual and
comprehensive pressure injury protocol.

Suitable for use in home care, residential, nursing and acute
care settings.
3.1.3 Contraindications

Not suitable for users with unstable spinal cord fractures
and/or cervical traction.

Always consult a physician prior to using this device.

3.2 Product Description

The following components are included within the scope
of delivery:

@ | Mattress System including mattress base, CPR tag,
connector, handle with transport cap attached, top
cover with zip.

Digital Control Unit

1630733-F

Product Overview

© | Carry Bag
© | User Manual

Medical Grade Power Cord (not shown)

The control unit provides the air supply to the mattress. It is
controlled via a touch panel. There is a visual and audible
warning when pressure fails or power is interrupted.

The control unit redistributes the pressure by alternately
inflating and deflating cells. This enables a frequent
repositioning of the pressure.

3.3 Control Unit

® Power button

Lock / Unlock button

© Alternation failure indicator
© Low pressure indicator

® Service indicator

® Power loss indicator

@ Audible warning mute button
® Max. firmness button

® Pressure settings

D Mode button and indicator

3.4 Mattresses

SoftCloud Top

The mattress overlay comprises of a support surface with
single air cell layer which is to be used as an overlay only.

The mattress overlay includes three static head cells to
provide static “pillow” support for optimum user comfort,
while air pressure in the other cells is alternated.

| NOTICE!
. — Do not use the SoftCloud Top overlay without a
foam mattress as a base.

SoftCloud Air

The mattress comprises high density cells which all feature
a permanently inflated internal cell to prevent the patient
“bottoming out” in the event of low pressure.

The mattress includes three static head cells to provide
static “pillow” support for optimum user comfort, while air
pressure in the other cells is alternated.
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4 Setup

4.1 Safety information

AN\

WARNING!

Electrical shock hazard!

— Do not remove control unit shroud.

— Refer to qualified service personnel.

— Before performing any maintenance to the
control unit, disconnect the power lead from
the wall outlet.

— Do not insert items into any openings of the
control unit. Doing so may cause fire or electric
shock by shorting the internal components.

— The control unit must be kept away from all
heat sources and radiators during operation.

— Connect the equipment to a two- or three-prong
wall outlet using the five meter power lead
provided with the product.

— Position the device in such a way that ensures
access to the power switch and CPR Connector
at all times.

WARNING!

If this equipment is modified, appropriate

inspection and testing must be conducted to

ensure continued safe use of the equipment.

— Do not modify this equipment without
authorization of the manufacturer.

WARNING!

Risk of entrapment!

Patient entrapment with the bed side rails

may cause injury or death. A thorough patient

assessment should be completed and monitored

and the equipment should be used as specified
and maintained to reduce the risk of entrapment.

Variations in bed side rail dimensions, and

mattress thickness, size and density could increase

the risk of entrapment.

— Mattress must fit bed frame and side rails to
prevent patient entrapment. Follow the bed
manufacturer’s instructions.

— After any adjustments, repair or service and
before use, make sure all attaching hardware is
tightened securely. Side rails with dimensions
different from the original equipment supplied
or specified by the bed manufacturer may
not be interchangeable and may result in
entrapment or other injury.

WARNING!

This mattress is recommended to be installed
on medical bed frames of an appropriate size
with bed sides or assist rails, to accommodate
the mattress. It is preferred that the rails are in
the raised position whenever the patient is on
the bed. Healthcare professionals assigned to
each case should make the final decision whether
assist rails are warranted after assessing patient
risk of entrapment.

Controls on the foot bed end may be obstructed
by the control unit on a few bed frames. It may
be necessary to relocate the control unit.

4.2

— Before placing the patient on the bed, check
that connector and power cord are clear of
moving bed components.

— Operate all motorised bed frame functions
through their full range of motion to be certain
that there is no pulling, interference or pinching.

— Take care when positioning connector and
cables to eliminate the risk of tripping hazards
or strangulation.

NOTICE!

Inappropriate handling can damage the mattress

cover.

— It is recommended that two people lift/carry
mattresses.

— Avoid contact with jewellery, nails, abrasive
surfaces etc.

— Do not drag mattresses.

— Avoid contact with wall, door frames, door
catches or locks etc.

— Do not transport in roll cages unless completely
protected from the sharp edges of the cage.

Installing the Mattress System

NOTICE!

— Remove all packaging before use.

— Keep all packing materials and instructions in
the carry bag provided in case the product has
to be shipped to an Invacare Service Centre.

— Carefully remove the control unit, mattress and
accessories from the shipping cartons.

— Inspect all items for any damage that may have
occurred during shipping. Any damaged or
missing parts must be reported to an Invacare
Service Centre immediately.

NOTICE!

— Ensure that the foot bed end is robust enough
to support the control unit safely.

— Ensure there are no sharp objects which may
come into contact with the mattress system.

— Check that the attachment of the mattress does
not interfere with the movement or operation
of the bed.

— Do not secure straps to bed side rails as straps
will tear.

— Ensure that the positioning of the system does
not interfere with the ability to disconnect the
electrical power.

— Prior to activation ensure the CPR valve located
near the head end of the mattress is fully
engaged and that the mattress connector is
firmly connected to the control unit.

SoftCloud Top

1.

2.

Remove all covers and sheets from the mattress of the
bed.

Place the overlay directly on the foam base which is
placed upon the frame of the bed.

Position the overlay top cover facing upwards and air
hoses at foot of bed for control unit positioning.

Attach to the mattress of the bed with the elastic bands.

1630733-F



SoftCloud Air

1. Remove all covers, sheets and mattress from the bed.

2. Place the mattress directly on the frame of the bed.

3. Position the mattress top cover facing upwards and air
hoses at foot of bed for control unit positioning.

4. On a standard bed, attach to the bed by securing the
two adjustable straps under each end of the bed. Ensure
buckles are securely fastened and straps are pulled tight.
Or
On a profiling bed, secure the two adjustable straps
around the moveable sections of the bed.

o

N

4.3 Activating the control unit

1. Position the control unit by hanging the hooks over the
foot board of the bed or side rails, ensuring that they
are robust enough to hold the control unit.

SR

CAUTION!
— Ensure the air hose does not kink between the
bed frame and control unit.

2. Connect the mattress connector to the control unit.

I NOTICE!
. — Ensure that the power cord is in good condition.

3. Insert the power cord into the control unit then plug
into a grounded 220V 50Hz electrical outlet.

4. Press the power button for approximately three seconds
to activate the control unit.

i The pressure LEDs will flash indicating the system
has activated.

| NOTICE!

. — Prior to pump activation ensure the CPR valve
located near the head end of the mattress is
fully engaged.

— Ensure that the mattress connector is firmly
connected to the control unit.

1630733-F
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5. Allow approximately 30 minutes for the mattress to fully
inflate. Once ready, you should see the fourth pressure
LED plus alternating mode LED illuminate to indicate
that the system is ready for use (system automatically
defaults to Alternating Mode after start-up). For further
details see 5.3 Using the mattress system, page 10.

6. Once the Mattress is fully inflated the bedding can be
placed. Fit sheets loosely enough to allow for free
movement of the mattress air cells.

7. Ensure each sheet corner is placed through retaining
buckle.

4.4 Removing the mattress system

—
\'ﬁ/

1. Switch off the control unit and disconnect from mains
supply ®.

2. Remove the mattress connector ® from the control unit
and disconnect the CPR tag ©.

3. Place control unit and power cord on top of the mattress
and detach mattress from the bed frame.

4. Once air has been released from all cells, roll up the
mattress and return all items to the carry bag for safe
keeping.

| NOTICE!

. — Always follow the correct procedure when
switching off the control unit. When the unit
is switched off, it will issue a power loss alert.
This alert can be canceled by pressing the
power button for a minimum of two seconds.

NOTICE!

. — Prior to restarting the system, ensure the
CPR tag is replaced and all sealing connectors
are firmly attached; and that the mattress
connector is replaced and firmly connected to
the control unit.

— Use target design to line up each plug with its
corresponding socket.
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5 Usage

5.1 Safety Information

A WARNING!

Insufficient repositioning of the patient can
lead to tissue compression and potential injury
formation.

To relieve pressure, it is very important for

the patients to reposition themselves, or to be

repositioned, on a regular basis.

— Before using the product, always consult a
qualified healthcare professional for clinical
judgement.

— Monitor the patient frequently.

A CAUTION!
— Make sure that the printed side of the mattress
cover always faces upwards.
— Ensure that the distance between the surface
of the mattress and the top of the side rail is
at least 220 mm.

é CAUTION!
Risk of damage to the mattress

If holes are present in the mattress cover, there is
a risk that liquids may ingress and contamination
may occur.

— Ensure that the mattress is not jammed or
damaged by sharp edges.

— Do not place hypodermic needles, venflons,
scalpels or other similarly sharp objects on or
under the mattress.

— Do not use electrically heated blankets directly
on or under the mattress.

— Ensure that all venflons are taped down
correctly with no sharp edges exposed.

— When using bridging boards or other patient
transfer aids, check for any sharp edges or
burrs before use.

— When using the mattress on a profiling bed
ensure that the knee break is used before the
backrest.

— Attach medical equipment including infusion
pumps and monitors to appropriate bed
accessories.

— Avoid cigarette burns and pet claws puncturing
the mattress cover.

5.2 Operating the Control Unit

Turning On and Off Power

1. Press power button for approximately three
@ seconds to turn on or off the power.
©

10

Switching the Mode

1. Press mode button to switch between
Alternation Mode (alternative cells
cyclically inflating and deflating) and
Static Mode (all cells fully inflated with
no dynamic alternation). The bright LED
indicates the active mode.

2. In order to activate or inactivate CLP
function (Continous Low Pressure), press
mode button for two seconds.

Changing the pressure settings

Five pressure settings are available from soft (15 mmHg) to
firm (55 mmHg) with steps of 10 mmHg.

When using the CLP function, the five pressure settings are
from 15 mmHg to 23 mmHg with steps of 2 mmHg.

1. Press Plus button (+) to increase
pressure.

2. Press Minus button (-) to decrease
pressure.

The bright LEDs indicate the selected setting.

Locking and Unlocking buttons

a 1. Press Lock / Unlock button for approximately
three seconds to lock all buttons on the control
unit.
A beep sounds and the amber LED illuminates
to indicate the system is locked.
2. To unlock, press again for at least three seconds
(beep sounds and amber LED turns off).

The control unit will automatically unlock in the event of
a power failure.

Muting Audible Warning Signals

An audible warning signal can be muted while resolving the
cause of the failure. If not resolved, the audible warning
signal will resume after 17+3 minutes.

n 1. Press mute button to mute an audible warning
‘ signal.

Enabling Rapid Inflation to Maximum Pressure
@ 1. Press Max. firmness button to enable rapid

inflation to maximum pressure (60 mmHg).
2. To disable maximum pressure, press button
again for three seconds.
If not disabled, after 303 minutes the system
will automatically revert back to alternation
mode with medium pressure, for patient safety.

5.3 Using the mattress system

Establishing Pressure (supine / face up position)

1. When mattress is fully inflated place the user onto the
mattress.

2. Press Pressure button to select the best setting for
effective pressure relief and support, based on patient
weight and comfort requirements.

1630733-F



3. Assess whether the patient is comfortable and the
system is functioning correctly by performing a
‘bottoming out’ test.

4. The Auto adjust function is always in use when the
system is operational.

The system runs on the chosen setting but when the
user changes and stays in a new position the pressure
in the mattress can adjust (higher/lower). The sensor
in the control unit will react and adjust the pressure
if required to compensate for the new position.

=

Bottoming Out Test

When altering the pressure setting, ensure the patient is not
‘bottoming out’ (insufficiently supported by the air cells and
therefore coming in contact with bed base).

1. Ensure system is in alternation mode but is not
undergoing an alternation.

2. With the patient lying in a supine position, unzip top
cover just past sacral (bottom) region.

a. For SoftCloud Air: Slide your hand along a deflated
cell under the patients sacral area (bottom). The
inner static cell will remain inflated but your hand
should slide easily between patient and base.

b. For SoftCloud Top: Slide your hand along a deflated
cell under the patients sacral area (bottom). Your
hand should slide easily between patient and base.

4. If hand can pass under patient then patient is adequately
suspended and pressure can be lowered.

5. Repeat Bottoming Out test after pressure has been
lowered.

i In the event of a system malfunction, the alarm will
activate and pressure LEDs will flash.

Establishing Pressure (inclined position)

The Auto adjust function is always in use when the system
is operational. The system runs on the chosen setting but
when the user changes and stays in a new position the
pressure in the mattress can adjust (higher/lower). The
sensor in the control unit will react and adjust the pressure
if required to compensate for the new position.

| NOTICE!

. — Return to the original pressure setting when
the patient returns to the supine position, and
perform a Bottoming Out test.

— Wait a minimum of 10~12 minutes between
pressure adjustment and patient assessment, as
it may take a full cycle for the system to adjust
to any new setting.

5.4 CPR Procedure

€
D
R

g

[ ]
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1. Firmly pull the yellow rapid release CPR tag ® from the
side of the mattress to deflate the whole system.
2. Switch off the control unit.

i Mattress will start to deflate.

When CPR is complete replace the yellow CPR Tag
ensuring the sealing connectors are firmly attached and
restart the control unit following chapter “Activating the
control unit”. Using the target design to line up each
plug with it's corresponding socket.

| NOTICE!
. — Wait for the mattress system to gain optimal
pressure.
— Perform a “bottoming out” test after inflating
the mattress following rapid deflation.

5.5 Audible Warning Functions

The audible warning LED flashes, and an audible warning
sounds, to indicate that the control unit or mattress pressure
has failed. The LED will remain illuminated until appropriate
pressure is restored. The audible warning can be silenced by
pressing the audible warning mute button.

The system has four different audible warning signals and
one service indicator, identified by five different symbols.
The symbols are illustrated below.

Display Audible Warning | Description
Signal

Alternating Mode | Indicates with an audible

failure sound (press mute button
to silence) and a flashing
LED light when there is no
alternation. The LED light
will change to a fixed light
within 5 min.

b Low Pressure Indicates that pressure has
‘j '] fallen below the tolerance
. limit (below setting
pressure =5 mmHg) or
more. This will trigger
the audible warning (press
mute button to silence)
and a flashing LED light.
The LED light will change
to a fixed light within 7
min.

11
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Display Audible Warning | Description

Signal

Power failure Indicates no pressure
v‘ output due to mains

power failure. This

will trigger the audible
warning (press mute
button to silence) and a
flashing LED light. The LED
light will change to a fixed
light within 3 seconds.
When the power is back
on, the audible warning
and the LED light will
revert to normal mode.

Initial failure (the
mute button LED
will be constantly
lit)

Indicates that the
system did not complete
initialization within 50
minutes, the mute button
LED light will have a fixed
light.

Service indicator

Indicates that service is
needed, the LED light will
have a fixed light. This will
occur when the control
unit has been running for
approximately 9000 hours.

12

If audible warning activates and the system fails to
inflate or loses pressure, refer to section “ldentifying
and repairing faults”.

5.6 Transporting a patient on the
mattress

1.

YA

Before patient transport, press the Mode button and
wait at least 12 minutes for cells to inflate to maximum
pressure.

i If a quicker response is required (up to 5-10
minutes), then use the Max Firmness button.

Once mattress pressure has reached maximum inflation,
press the Power button to switch off the control unit.
Switch off mains supply and unplug the power cord.
Remove the connector from the control unit and allow
air to escape for a few seconds before inserting the
transport cap into the connector air outlets to seal the
system. This release softens the mattress surface for
pressure relief and comfort. Ensure the cap is firmly
secured across both air hose outlets.

CAUTION!

Air pressure is released from all internal static

cells as well as alternating sections.

— Regularly perform a “bottoming out” test to
ensure the patient is appropriately supported.

1630733-F



6 Maintenance

6.1 Inspection

It is recommended to check mattresses (air cells and cover)
for strike-through (this may include fluid ingress, stains, rips
or damage) after the release of each patient or after each

period of use by a suitably qualified and competent person.

Check mattresses

1. Unzip the cover completely.

2. Check for any staining on the white underside of the
cover.

3. Check for any staining on the internal elements.

4. Replace any stained items and dispose of as per local
authority procedure.

6.2 Cleaning and Disinfection

6.2.1 General Safety Information

é CAUTION!
Risk of Contamination

— Take precautions for yourself and use
appropriate protective equipment.

A CAUTION!
Risk of Electric Shock and Product Damage

— Switch off the device and disconnect from
mains, if applicable.

— When cleaning electronic components consider
their protection class regarding water ingress.

— Make sure that no water splashes to the plug
or the wall outlet.

— Do not touch the power socket with wet hands.

NOTICE!

Wrong fluids or methods can harm or damage

the product.

— All cleaning agents and disinfectants used must
be effective, compatible with one another and
must protect the materials they are used to
clean.

— Never use corrosive fluids (alkalines, acid etc.)
or abrasive cleaning agents. We recommend
an ordinary household cleaning agent such as
dishwashing liquid, if not specified otherwise in
the cleaning instructions.

— Never use a solvent (cellulose thinner, acetone
etc.) that changes the structure of the plastic
or dissolves the attached labels.

— Always make sure that the product is completely
dried before taking into use again.

i For cleaning and disinfection in clinical or long-term
care environments, follow your in-house procedures.

1630733-F

Maintenance

Cleaning Intervals

I NOTICE!

. Regular cleaning and disinfection enhance smooth
operation, increases the service life and prevents
contamination.

Clean and disinfect the product

— regularly while it is in use,

— before and after any service procedure,

— when it has been in contact with any body
fluids,

— before using it for a new user.

| NOTICE!
. — Keep a cleaning record as part of cleaning the
system.

6.2.2 Cleaning Instructions

I NOTICE!

. — The product does not tolerate cleaning in
automatic washing plants, with high-pressure
cleaning equipment or steam.

i A cleaning record should be kept as part of cleaning
the system.

Cleaning control unit

1. Wipe down the control unit casing and hose fittings with
a damp cloth and suitable detergent.

2. Using a nylon brush, gently clean all crevices as they
can harbour microorganisms.

3.  Wipe off the control unit casing and hose fittings with a
damp cloth to remove all detergent.

4. Air dry all treated surfaces.

Cleaning hangers

1. Wipe down the exterior of the hangers periodically,
using a damp cloth and suitable detergent.

Cleaning covers
(Removal of contaminants such as dust and organic matter)

1. Remove all covers for laundering.

2. lLaunder the covers with maximum temperature as
stated on product label, using a diluted detergent
solution (Instructions on label).

| NOTICE!
. Washing at higher temperatures will cause
shrinkage.

Drying covers
1. Hang covers from a line or bar and drip dry in a clean
indoor environment or tumble dry on a low heat setting.

NOTICE!

. — Tumble dry setting must not exceed 40 °C.
— Do not tumble dry for longer than 10 minutes.
— Dry thoroughly before use.
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6.2.3 Disinfection Instructions

NOTICE!

— Only use disinfectants and methods approved
by your local infection control institution and
follow your local infection control policy.

— Additional information on recommended
disinfectants can be found on
https://vah-online.de/en/for-users.

Disinfecting the Control Unit

1. Wipe down all generally accessible surfaces with a cloth
and disinfectant.
2. Allow the product to air-dry.

Disinfecting the Air Cells

NOTICE!
. — Do not disconnect the pipes from individual air
cells.
— Do not machine wash or dry the air cells.

1. Disconnect air cells from the base by unfastening the

press studs at each end.

Disconnect air pipes from main air hoses.

Slide each cell out from the cell straps.

4. Swab with a cloth damped with warm water containing
an appropriate disinfectant (dependent on infection
control protocols and local market requirements).

5. Dry thoroughly with a soft cloth before refastening.

W

6.3 Service

| NOTICE!

. — The service indicator will be activated when the
control unit has been running for approximately
9.000 hours, indicating that service is needed.

NOTICE!

— Do not attempt to repair or service the control
unit yourself! Always contact an authorised
service technician.

14

6.4 Replacing the air filter

I NOTICE!

. Good filter maintenance is critical to maintain
your mattress system in optimal operating
condition. Failure to keep the filters clean will
result in system downtime and increase repair
costs. It is recommended that the air filter is
replaced annually. Replacement air filters are
available from an Invacare Service Centre.

=

Turn off the power supply to the control unit.

Disconnect the power cord and air hoses.

3. Place the control unit on a flat surface with its back
panel uppermost (place soft cloth under unit to prevent
scratches).

4. Carefully remove the air filter shroud. Remove and
discard the filter and attach with new filter.

5. Re-attach the air filter shroud to the control unit.

N

The control unit is now ready for re-connection.
6.5 Replacing fuse

A CAUTION!
— Ensure the replacement of fuses is carried out
in accordance with local legislation.
— Always use the same fuse rating when replacing
a defect fuse.

=

Turn off the power supply to the control unit.

2. Remove the power cord from the electrical socket on
the side of the control unit.

3. Insert a flat screwdriver into the small cutout above the
power cord inlet.

4. Pull the screwdriver carefully towards to open the plastic
carrier.

5. Remove and discard the “blown” fuse.

Insert a new fuse and close the plastic carrier.

7. Reverse steps four to one in order to reinstate the fuse

carrier.

o

i See also section “Activating the control unit” for
more information.
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7 After Use

7.1 Storage

NOTICE!
. — Store device in a dry environment.

— Store device within a protective cover.

— Carefully roll up the device and store it on
a clean, dry (off-floor) surface with no sharp
edges to prevent possible damage.

— Never store other items on top of a device.

— Do not store device next to radiators or other
heating devices.

— Protect device from direct sunlight.

Environmental conditions for storage, see “Environmental
conditions”.

7.2 Reconditioning

This product is suitable for reuse. To recondition the product
for a new user, carry out the following actions:

¢ Inspection according to service plan
¢ Cleaning and disinfection

For detailed information about inspection, cleaning and
disinfection, refer to 6 Maintenance, page 13.

1630733-F

After Use

7.3 Disposal

WARNING!
/ A \ Environmental Hazard

Device contains batteries.

This product may contain substances that could

be harmful to the environment if disposed of

in places (landfills) that are not appropriate
according to legislation.

— DO NOT dispose of batteries in normal
household waste.

— DO NOT throw batteries into a fire.

— Batteries MUST be taken to a proper disposal
site. The return is required by law and free of
charge.

— Only dispose of discharged batteries.

— Cover terminals of lithium batteries prior to
disposal.

— For information on the battery type see battery
label or chapter 9 Technical Data, page 17.

Be environmentally responsible and recycle this product
through your recycling facility at its end of life.

Disassemble the product and its components, so the different
materials can be separated and recycled individually.

The disposal and recycling of used products and packaging
must comply with the laws and regulations for waste
handling in each country. Contact your local waste
management company for information.
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8 Troubleshooting

8.1

A\

WARNING!

Identifying and Repairing Faults

Electric shock hazard!

Opening the control unit could cause personal injury or equipment damage.
— Do not try to open the control unit.

NOTICE!

— If the problem is not resolved, contact an Invacare provider or Invacare representative.

Warning/Fault

Cause

Solution

Control unit does not
operate; no display lights

The Control Unit may not be
attached to a power source

1.

Check that the control unit is connected to mains power outlet with
the correct voltage.

) 2. Check that the control unit is switched on.
A fuse may need replacing | 3 Check the mains plug fuse. Check both control unit fuses (1 amp slow
in the control unit blow fuse) — fuses can be released using a screwdriver to push and turn.
Patient is sinking or The pressure may be set too | 1. Increase the pressure setting by pressing up the pressure arrow.
“bottoming out” whilst low for the patient’s weight | 2. To check effective system performance, perform a “bottoming out” test.
lying flat on the Mattress See section “Using the mattress system”.
Audible Warning Mute LED | Initial failure 1. Mute the audible warning and turn off power.
lights up permanently 2. Check that the handle is intact, ensuring all four sealing connectors
are firmly attached to control unit and air hoses. Check the CPR Tag is
attached and all four sealing connectors are firmly secured.

3. Check all air hoses along the inside of the mattress — each should
be firmly connected. Check each air cell is securely attached to its
connecting air pipe.

4. Check all cells, pipes and hoses for any air leakage.

5. Turn on Power.

Low pressure indicator LED | Pressure too low 1. Mute the audible warning and turn off power.
lights up 2. Check that the handle is intact, ensuring all four sealing connectors
are firmly attached to control unit and air hoses. Check the CPR Tag is
:“Hg attached and all four sealing connectors are firmly secured.
G 14 3. Check all air hoses along the inside of the mattress — each should
be firmly connected. Check each air cell is securely attached to its
+ audible warning connecting air pipe.

4. Check all cells, pipes and hoses for any air leakage.

5. Check that the air filter shroud is correctly secured and the air filter
is clean.

6. Turn on Power.

Alternation Failure indicator | Alternating Mode Failure (no | 1. Mute the audible warning and turn off power.
LED lights up alternation) 2. Disconnect the air hoses to reduce pressure — reconnect when pressure
has decreased.

3. Restart the system by switching the power button off and on. The system
automatically starts in Static Mode and will switch to Alternating Mode
when operational pressure is reached.

+ audible warning 4. Reset the personal settings.
Power loss indicator LED Power failure 1. Mute the audible warning.
lights up 2. Check that the power cable is firmly plugged into the mains outlet and
the control unit. Check that the mains power is switched on.
* 3. Check both control unit fuses (1 amp slow blow fuse) — fuse can be
«®

+ audible warning

released using a screwdriver to push and turn.

If power is restored within 20 minutes of failure, the system will run an initial
start up sequence before returning to the last settings.

Service Indicator LED lights

up

Service needed

1.

Contact an Invacare provider or Invacare representative.

There is no risk for continued use even if the Service Indicator LED
lights up.
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9 Technical Data

9.1 Control Unit Specifications

Technical Data

Control Unit 1 in 2

Cycle Control

Purpose designed distributor valve supplying operating air to the inflatable cells

Cycle Time 12 minutes
Supply Voltage 220-240V 50/60Hz
Air Capacity 10 lpm
Noise level Below 30dB
Fuse Rating 1A / 250V

Battery Source

VARTA, V80H, 1.2 V DC, 70 mAh

Power Rating

max. 1A

Control Unit Dimensions:
Length
Width
Height

123 (+10) mm
243 (£10) mm
250 (+10) mm

Control unit weight

2.4 kg

Hose Connection

Push on connection handle

Emergency

CPR Tag

Mode of Operation

Non-continuous

Degree of protection

IP21 — Protected against solid objects over 12.5 mm e.g. hands, large tools.
Protected against vertically falling drops of water or condensation.

9.2 Mattress Specifications

SoftCloud Top

SoftCloud Air

Narrow Wide

Narrow Wide

Number of Cells

18 (cell in cell) including 3 static head cells

23 (cell in cell) including 3 static head cells

Cell Height 130 mm 180 mm

Mattress Dimensions:

Length 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Width 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Height 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Mattress weight 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg
Minimum/ maximum 0 — 200 kg

User Weight

Cell Material 0.15 mm TPU film laminated on 210 denier nylon fabric

Base Material

Nylon fabric 420 denier with a 0.1 mm TPU coating

Cover Material

100% Polyurethane surface, 100% Polyester inside

1630733-F
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9.3 Environmental Conditions

Operation Storage and
Transport
Ambient 10°C-40°C -10 °C - 60 °C
temperature

Relative humidity

30% — 75%,
non-condensing

10% — 70%,
non-condensing

Atmospheric
pressure

70 — 106 kPa

70 — 106 kPa

9.4 Guidance and Manufacturer’s Declaration

The mattress system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the
mattress system should ensure that it is used in such an environment.

Electromagnetic Emissions

Emission test Compliance Electromagnetic environment — guidance

RF emissions Group 1 The mattress system use RF energy only for their internal functions. Therefore, its

CISPR 11 RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby
electronic equipment.

RF emissions Class B The mattress system is suitable for use in all establishments, including domestic

CISPR 11 establishments and those directly connected to the public low-voltage power

Harmonic emissions Class A supply network that supplies buildings used for domestic purposes.

IEC 61000-3-2

Voltage fluctuations/ flicker Complies

emissions

IEC 61000-3-3

Electromagnetic Immunity

Immunity test

IEC 60601 test level

Compliance level

Electromagnetic environment — guidance

Electrostatic discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV contact

+15 kV air

+8 kV contact

+15 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic
tile. If floors are covered with synthetic
material, the relative humidity should be at
least 30%.

Electrical fast transient/ burst

+2 kV for power supply lines

+2 kV for power supply lines

Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital environment.

IEC 61000-4-4

Surge 1+ 1 kV line(s) to line(s) +1 kV differential mode Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital environment.

IEC 61000-4-5

Voltage dips, short
interruptions and voltage
variations on power supply
input lines

IEC 61000-4-11

<5% Ur (>95% dip in Ur)
for 0.5 cycle

40% Ur (60% dip in Ur)
for 5 cycles

70% Ut (30% dip in Uz)
for 25 cycles

<5% Ut (>95% dip in Ur)
for 5 sec

<5% Ut (>95% dip in Ur)
for 0.5 cycle

40% Ur (60% dip in Ur)
for 5 cycles

70% Ur (30% dip in U7)
for 25 cycles

<5% Ur (>95% dip in Ur)
for 5 sec

Mains power quality should be that of a
typical commercial or hospital environment.
If the user of the mattress system requires
continued operation during power mains
interruptions, it is recommended that

the mattress system be powered from an
uninterruptible power supply or a battery.

Power frequency (50 Hz)
magnetic field

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Power frequency magnetic fields should
be at levels characteristic of a typical
location in a typical commercial or hospital
environment.

NOTE: Ut is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

18
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Technical Data

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment — guidance

Conducted RF 3 Vims 3 Vims Portable and mobile RF communications equipment
should be used no closer to any part of the CT515,
IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz including cables, than the recommended separation

Radiated RF 3 V/m 3 V/m distance calculated from the.equation applicable to
the frequency of the transmitter.

IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.5 GHz . .
Recommended separation distance:

d=1.167VP

d = 1.167VP 80 MHz to 800 MHz

d = 2.333VP 800 MHz to 2.5 GHz

where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended separation
distance in meters (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as
determined by an electromagnetic site survey?a),
should be less than the compliance level in each
frequency rangeb).

Interference may occur in the vicinity of equipment
marked with the following symbol:

()

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.

a) Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur
radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic
environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the
location in which the mattress system is used exceeds the applicable RF compliance level above, the mattress system should be observed
to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as reorienting or relocating
the mattress system.

b) Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the mattress system Alternating
Control Unit

The mattress system is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer
or the user of the mattress system can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable
and mobile RF communications equipment (transmitters) and the mattress system as recommended below, according to the maximum
output power of the communications equipment.

Rated maximum output power Separation distance according to frequency of transmitter (m)

of transmitter (W)
150 kHz to 80 MHz 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
d = 1.167VP d = 1.167VP d = 2.333vP

0.01 0.117 0.117 0.233

0.1 0.369 0.369 0.738

1 1.167 1.167 2.333

10 3.689 3.689 7.379

100 11.667 11.667 23.333

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be
estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the
transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.

NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
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1 Generelt

1.1 Indledning

Denne brugsanvisning indeholder vigtige anvisninger om
handtering af produktet. Af sikkerhedsmaessige arsager, bgr
brugsanvisningen laeses grundigt, og sikkerhedsanvisningerne
folges.

Brug kun dette produkt, hvis du har laest og forstaet denne
manual. Sgg flere rad hos en lokal terapeut, som er bekendt
med din medicinske tilstand, og afklar eventuelle spgrgsmal
vedrgrende korrekt brug og ngdvendig justering med den
lokale terapeut.

Bemaerk, at der kan veere afsnit i dette dokument, der ikke er
relevante for dit produkt, eftersom dette dokument gaelder
for alle tilgaengelige modeller (pa datoen for trykning).

Med mindre andet er angivet, geelder hvert afsnit i dette
dokument for alle produktets modeller.

Alle modeller og konfigurationer, der er tilgeengelige i dit
land, kan findes i de landespecifikke salgsdokumenter.

Invacare forbeholder sig retten til at sndre
produktspecifikationer uden forudgaende varsel.

Fgr denne manual laeses, skal det sikres, at det er den
nyeste version. Den nyeste version findes i PDF-format pa
Invacares hjemmeside.

Hvis du synes, at skriftstgrrelsen i det trykte dokument er
sveer at leese, kan du hente PDF-versionen fra hjemmesiden.
PDF-versionen kan derefter skaleres pa skaermen til en
skriftstgrrelse, der passer dig bedre.

Det er muligt at fa flere oplysninger om produktet, f.eks.
sikkerhedsanvisninger til produkter og tilbagekaldelser
af produkter, ved at kontakte din Invacare-forhandler.
Adresserne findes i slutningen af dette dokument.

| tilfeelde af en alvorlig haendelse i forbindelse med
produktet, skal du informere producenten og den relevante
myndighed i dit land.

1.2 Symboler i dette dokument

| dette dokument anvendes symboler og signalord

til angivelse af faresituationer eller uhensigtsmaessig

anvendelse, som kan medfgre person- eller produktskader.

Se oplysningerne nedenfor for at fa en definition af

symbolerne.
ADVARSEL

A Angiver en potentielt farlig situation, som kan

resultere i alvorlig kvaestelse eller dgdsfald, hvis
den ikke undgas.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan
resultere i en mindre eller lille kvaestelse, hvis
den ikke undgas.

| BEMARK

* Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis
den ikke undgas, kan resultere i beskadigelse
af ejendom.

i Tips og anbefalinger
Giver nyttige tips, anbefalinger og oplysninger,
der sikrer en effektiv, problemfri anvendelse.

22

Andre symboler

(Ikke relevant for alle brugsanvisninger)

Ansvarshavende i Storbritannien
Angiver, om et produkt er fremstillet i
Storbritannien eller ej.

Y Triman
é Angiver reglerne for genanvendelse og sortering
i Frankrig.

1.3 Overensstemmelse

Kvalitet er afggrende for virksomhedens virke, og vi arbejder
ud fra ISO 13485.

Dette produkt er CE-maerket i overensstemmelse med
forordning 2017/745 om medicinsk udstyr af klasse I.

Dette produkt har UKCA-marke i overensstemmelse med del
Il UK MDR 2002 klasse | (som aendret).

Vi arbejder Igbende pa at sikre, at virksomhedens pavirkning
af miljget, lokalt og globalt, reduceres til et minimum.

Vi anvender udelukkende materialer og komponenter, der
overholder REACH-direktivet.

Vi overholder de gaeldende miljglovgivninger WEEE og RoHS.

1.4 Garantioplysninger

Vi yder en producentgaranti pa produktet i overensstemmelse
med vores almindelige forretningsbetingelser og vilkar i de
respektive lande.

Der kan kun rejses garantikrav gennem den forhandler, som
produktet er kgbt hos.

1.5 Ansvarsbegrensning
Invacare patager sig ikke ansvaret for skader, der skyldes:

Manglende overholdelse af brugsanvisningen

Forkert anvendelse

Almindeligt slid

Forkert samling eller indstilling foretaget af kgber eller
en tredjepart

Tekniske aendringer

e Uautoriserede andringer og/eller brug af uegnede
reservedele

1.6 Servicelevetid

Den forventede servicelevetid for dette produkt er fem

ar, nar det anvendes dagligt og i overensstemmelse med
sikkerhedsanvisningerne, vedligeholdelsesintervallerne og
den korrekte brug, der fremgar af denne brugsanvisning. Den
effektive servicelevetid kan variere afhaengigt af hyppighed
og intensitet af brugen.
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2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsoplysninger

Uddannelse, klinisk dgmmekraft og handling med
udgangspunkt i risikoscoring er vigtige faktorer ved
forebyggelse af trykskader.

Der findes en raekke vurderingsskalaer, der kan anvendes som
formaliseret metode til vurdering af risikoen for udvikling

af trykskader, og som bgr anvendes kombineret med en
objektiv vurdering. Den uformelle vurdering opfattes som
vigtigere og med st@rre klinisk vaerdi.

A\
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ADVARSEL!

Risiko for alvorlig kvaestelse eller materielskade

Forkert brug af dette produkt kan medfgre

personskade eller materiel skade.

— Hvis du ikke kan forsta advarslerne,
forsigtighedshenvisningerne eller anvisningerne,
bedes du kontakte en sundhedsprofessionel
medarbejder eller leverandgr, inden du forsgger
at tage produktet i brug.

— Undlad at bruge dette produkt eller
nogen former for ekstraudstyr uden fgrst
at have laest og forstaet denne vejledning
og andet instruktionsmateriale som f.eks.
brugsanvisningen, servicemanualer eller
instruktionsblade, der leveres sammen med
dette produkt eller ekstraudstyret.

ADVARSEL!

Risiko for brand eller eksplosion!

En cigaret kan breende hul i sengeoverfladen og
beskadige enheden. Der er desuden risiko for,
at der gar ild i patientens tgj, lagner osv. Hvis

Sikkerhed

denne advarsel ikke overholdes, kan det medfgre
omfattende brand og tingskade samt alvorlig
personskade eller dgd.

— Veer ekstra forsigtig i iltrige miljger.

— Undlad at ryge.

ADVARSEL!

Risiko for udvikling af trykskader

Enheden yder effektiv trykfordeling, nar

stgttefladen er deekket med et bomulds-,

bomuldsblandings- eller lzerredslagen som det
eneste mellem stpttefladen og brugeren.

— Sengelagner skal leegges Igst pa med eventuelle
folder glattet ud.

— Sgrg for, at den stgtteflade, der er i bergring
med brugeren, holdes fri for krummer og
andre madrester og at dropledninger, stents og
andre fremmedlegemer ikke kommer i klemme
mellem stgttefladen og brugeren.

— Opvarmede overtepper ma udelukkende
benyttes efter aftale med en uddannet
behandler, da en gget temperatur kan gge
risikoen for at udvikle trykskader.

FORSIGTIG!

Risiko for kvaestelser

Uoriginalt eller forkerte dele kan pavirke

produktets funktion og sikkerhed.

— Brug kun originale dele til det produkt, der
anvendes.

— P3 grund af regionale forskelle henvises
der til dit lokale Invacare-katalog eller
Invacare-hjemmesiden angdende det
tilgeengelige ekstraudstyr. Ellers kan du kontakte
din lokale Invacare-repraesentant. Adresserne
findes i slutningen af dette dokument.
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2.2 Meerkater pa produktet

De viste maerkater skal kun ses som vejledende eksempler.
Bemaerk, at maerkaterne pa dit produkt kan afvige en smule
fra disse eksempler.

Betjeningspanel

Invacare UK Operations Limited
d Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK
Invacare® XXXXXXXXXX
.. 220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

-1~ T1AL250V
Made in China

I @ 07AGHCXXXXXX Invacare Portugal Unipessoal, Lda
®7 Rua Estrada Velha, 949 —@
I. 4465-784 Lega do Balio

@ﬁ &I XXXX-XX-XX Portugal
S—ggg = I W0
(01) (21)

C€ck MO T @A

Producent

Fremstillingsdato

Identifikation

. Serienummer
af unik enhed

Forsigtig CPR-maerkat

Strem WEEE-overensstemmelse
Anvendt del

type BF. Klasse ll-udstyr
Funktionsdygtig

EEREED
iiﬁDM@@Z

d *
jordforbindelse Maks. brugerveegt

Lees brugsanvisningen, inden dette produkttages
i brug, og fglg alle anvisninger for sikkerhed og

® | Produktnavn og model @ brug.
Indgangsspaending og frekvensomrade il Baggrundsfarven pa dette symbol er bla
a produktmeaerkater.

© | Maks. indgangsstrgm paPp

© | Sikringstype Undga at stikke

® | Beskyttelsesklassificering for indtreengning (IP) =< | eller skeere i E Ma ikke stryges

madrassen

® | Serienummer

@ | Fremstillingsdato K M3 ikke bleges @ Laivrrfetrt:]r;:rlae:u\r/ed

® | ldentifikation af unik enhed

@ | Producent @ Holdes vaek fra Heengetgrring

) aben ild
@ | Oprindelsesland a
® | Europeeisk repraesentant Hsndvask @ M3 ikke renses
m kemisk

Madras/betraek

Da produktmaerkaterne pa madrassen og betraekket kan
&ndre sig afhaengigt af model og fremstillingsdato, vises
maerkaterne for disse komponenter ikke. Forklaringer pa de
symboler, som er trykt pd madrassen og betraekket, findes i
afsnit Symboler pa produktet i dette dokument.

2.3 Symboler pa produktet

Vask maks. 95 °C (kun betraek)

c € overholdelse af | LJIK | UK-overensstemmelse
EU-krav CA | vurderet
Medicinsk Europaeisk
udstyr repraesentant
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3 Produktoversigt

3.1 Tilteenkt brug

Denne madras til fordeling af tryk og betjeningspanelet
er beregnet til brug sammen med en sengeramme i en
passende stgrrelse..

Nar madrassen er i dynamisk tilstand, giver den vekslende
tryk.

Dette produkt yder effektiv trykomfordeling for brugere, nar
overfladen af madrassen er deekket med et bomulds-,
bomuldsblandings-eller leerredslagen som det eneste mellem
madrassen og brugeren.

Softcloud Top er en top madras.

Softcloud Air er en komplet madras.

3.1.1 Tilsigtede brugere

De tilteenkte brugere er voksne og unge med nedsat
eller begraenset mobilitet og/eller aktivitet pa hospitaler, i
langtidspleje eller i hjemmeplejen.

3.1.2 Indikationer

Egnet til understgttelse af handtering af alle typer
trykskader ved kombination med en individuel og omfattende
trykskadeprotokol.

Velegnet til brug i alle former for hjemmepleje, pd bosteder,
plejecentre og akutte behandlingssteder.
3.1.3 Kontraindikationer

Ikke egnet til brugere med ustabile rygmarvsfrakturer
og/eller cervikalt straek.

Kontakt altid en leege fgr brug af denne anordning.

3.2 Produktbeskrivelse

Felgende komponenter medfglger ved levering:

@ | Madrassystemet, inklusive madrasfundament,
CPR-strimmel, konnektor, handtag med transporthaette
pasat samt overbetraek med lynlas.

Digitalt betjeningspanel

© | Baeretaske

1630733-F
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© | Brugsanvisning

Strgmledning til medicinsk brug (ikke vist)

Betjeningspanelet sgrger for lufttilfgrsel til madrassen. Det
styres ved hjzelp af et bergringsfglsomt panel. Der afgives en
synlig og hgrbar advarsel, nar trykket fejler, eller stremmen
afbrydes.

Betjeningspanelet omfordeler trykket ved skiftevis at puste
cellerne op og lukke luften ud af dem. Dette giver mulighed
for en hyppig omfordeling af trykket.

3.3 Betjeningspanel

® Teend/sluk-knap

Las/las op-knap

© Indikator for vekseltilstandsfejl

© Indikator for lavt tryk

® Indikator for service

® Indikator for strgmtab

@ Knap til deaktivering af den lydadvarslen
® Maks. fasthed-knap

® Trykindstillinger

O Tilstandsknap og indikator

3.4 Madrasser

SoftCloud Top

Madrassens overlapning bestar af en stgtteoverflade med
et enkelt luftcellelag, som er beregnet til kun at anvendes
som overlapning.

Madrassens overlapning indeholder tre statiske hovedceller
for at give statisk "pude"-stgtte og optimal brugervenlighed,
mens lufttrykket i de andre celler veksler.

BEMZRK!
. — Brug ikke SoftCloud Top-overlapning uden en
skummadras som bund.

SoftCloud Air

Madrassen bestar af celler med hgj densitet, som alle har en
permanent oppustet indre celle for at forhindre patienten i
at "na bunden" i tilfaelde af lavt tryk.

Madrassen indeholder tre statiske hovedceller for at give
statisk "pude"-stgtte og optimal brugervenlighed, mens
lufttrykket i de andre celler veksler.
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4 Udpakning

4.1 Sikkerhedsoplysninger

26
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ADVARSEL!

Fare for elektrisk stgd!

— Kappen pa betjeningspanelet ma ikke fjernes.

— Kontakt en autoriseret servicetekniker.

— Inden vedligeholdelse af betjeningspanelet skal
strgmledningen tages ud af stikkontakten.

— Stik ikke genstande ind i betjeningspanelets
abninger. Dette kan medfgre brand eller
elektrisk stgd som fglge af kortslutning af de
indvendige komponenter.

— Betjeningspanelet skal holdes pa afstand af
varmekilder og radiatorer, nar systemet er i
brug.

— Slut udstyret til en stikkontakt med to eller tre
udtag ved hjalp af den medfglgende fem meter
lange strgmledning.

— Placer altid enheden pa en made, der sikrer
adgang til teend/sluk-knappen og CPR-stikket.

ADVARSEL!

Hvis dette udstyr @ndres, skal der foretages

passende eftersyn og afprgvning for at sikre, at

det fortsat er sikkert at bruge udstyret.

— Undlad at foretage @ndringer pd dette udstyr
uden producentens godkendelse.

ADVARSEL!

Risiko for at komme i klemme!

Hvis patienten kommer i klemme ved

sengehestene pa sengen, kan det medfgre

kveestelse eller dgd. Patienten skal vurderes og
overvages korrekt, og udstyret skal vedligeholdes
og anvendes korrekt for at mindske risikoen for
at komme i klemme. Forskelle i stgrrelsen pa
sengehesten og madrassens tykkelse, stgrrelse

og veegtfylde kan gge risikoen for at komme i

klemme.

— Madrassen skal passe ngjagtigt til sengerammen
og sengehestene for at forhindre, at patienten
kommer i klemme. Fglg sengeproducentens
anvisninger.

— Kontrollér inden brug, at alle
fastggrelseskomponenter er spandt forsvarligt,
nar der er foretaget justering, reparation eller
service. Sengeheste, hvis mal er forskellige fra
malene pa det originale udstyr, der er leveret
eller angivet af sengeproducenten, kan ikke
ngdvendigvis anvendes til udskiftning og kan
betyde, at patienten kommer i klemme eller pa
anden made kommer til skade.

ADVARSEL!

Denne madras er beregnet til at blive monteret

pa hospitalssengerammer af en passende

stgrrelse med sideskinner/sengeheste, s

der er plads til madrassen. Det anbefales,

at sengehestene er sldet op, nar patienten

ligger i sengen. Sygehuspersonalet skal i hvert

enkelt tilfelde afggre, om der skal anvendes
sideskinner/sengeheste, ud fra en vurdering af,

om der er risiko for, at patienten kan komme i

klemme.

Betjeningspanelet kan i visse tilfeelde veere i

vejen for betjeningsknapperne pa fodenden af

sengen. Det kan i sd fald veere ngdvendigt at
flytte betjeningspanelet.

— Kontrollér, at konnektoren og strgmledningen
ikke er i vejen for bevaegelige dele, f@gr en
patient anbringes i sengen.

— Aktivér alle sengerammens motoriserede
funktioner i hele deres bevaegelsesspektrum for
at sikre, at alt kgrer uhindret, og at ingen dele
er i vejen, klemmes eller straekkes.

— Veer omhyggelig ved placering af konnektor og
kabler, sa risikoen for fald eller kvaelning fjernes.

BEMARK!

Forkert handtering kan medfgre beskadigelse af

madrasbetraekket.

— Det anbefales, at der er to personer om at
lgfte/baere madrassen.

— Undga kontakt med smykker, negle, ru
overflader osv.

— Undlad at treekke madrassen.

— Undga kontakt med veegge, dgrrammer,
dgrhandtag eller lase osv.

— Undlad at transportere madrasser i rullebur,
medmindre de er fuldt beskyttede mod burets
skarpe hjgrner.

4.2 Montering af madrassystemet

BEMZARK!

— Fjern al emballage inden brug.

— Opbevar alle emballagematerialer og
anvisningerne i baeretasken, hvis produktet skal
sendes til et Invacare-servicecenter.

— Tag forsigtigt betjeningspanelet, madrassen og
tilbehgret ud af transportkasserne.

— Undersgg alle genstande for skader, der kan
veere opstaet under transporten. Eventuelle
beskadigede eller manglende dele skal straks
anmeldes til et Invacare-servicecenter.
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BEMARK!

o — Sgrg for, at gavlen er steerk nok til at understgtte

betjeningspanel sikkert.

— Sgrg for, at der ikke er nogen skarpe genstande,
der kan komme i kontakt med madrassystemet.

— Kontrollér, at fastggrelsen af madrassen ikke
pavirker bevaegelsen eller betjeningen af
sengen.

— Fastggr ikke stropperne til sengens sengeheste,
da stropperne vil blive revet i stykker.

— S¢rg for, at placeringen af systemet ikke gar ud
over muligheden for at afbryde den elektriske
strem.

— Inden aktiveringen skal det sikres, at
CPR-ventilen, der er placeret nzer madrassens
hovedende, er fuldt tilkoblet, og at madrassens
stik er fast forbundet til betjeningspanelet.

SoftCloud Top

4.

Fjern al betraek og alle lagner fra sengens madras.
Placer overlapningen direkte pd skumunderlaget, som er
placeret pa sengerammen.

Placer overlapningens gverste betraek med oversiden
opad og luftslangerne ved fodenden af sengen for
placering af betjeningspanelet.

Feestnes til sengens madras med de elastiske band.

SoftCloud Air

Fjern alle betraek, lagner og madrassen fra sengen.
Anbring madrassen direkte pa sengerammen.

Placer madrassens gverste betraek med oversiden opad
og luftslangerne ved fodenden af sengen for placering
af betjeningspanelet.

Pa en standardseng monteres den til sengen ved
fastggrelse af de to justerbare stropper under hver ende
af sengen. Sgrg for, at spaenderne er lukket sikkert til,
og at stropperne er strammet helt til.

Eller

P3 en elevationsseng fastggres de to justerbare stropper
rundt om de bevaegelige del af sengen.

1630733-F
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4.3 Aktivering af betjeningspanelet

1. Placer betjeningspanelet ved at haenge krogene pa
fodpladen pa sengen eller sengehestene, og kontrollér,
at de er staerke nok til at holde betjeningspanelet.

|

é FORSIGTIG!
— Kontrollér, at der ikke er knaek pa luftslangerne
mellem sengerammen og betjeningspanelet.

2. Slut madraskonnektoren til betjeningspanelet.

| BEMZARK!
o — Sgrg for, at strgmledningen er i god stand.

3. Indseet strgmledningen i betjeningspanelet, og szt den
derefter i et jordet el-udtag pa 220 V og 50 Hz.

4. Tryk pa tend/sluk-knappen i cirka tre sekunder for at
aktivere betjeningspanelet.

i LED-indikatorerne for tryk blinker som indikation pa,
at systemet er aktiveret.

BEMZRK!

. — Fgr pumpeaktivering skal du sikre dig, at
CPR-ventilen, der er placeret neer madrassens
hovedende, er helt i indgreb.

— Sgrg for, at madraskonnektoren er sikkert
tilsluttet betjeningspanelet.

5. Ventica. 30 minutter, indtil madrassen er helt pustet op.
Nar den er klar, bgr du kunne se den fjerde LED-indikator
for tryk plus LED-indikatoren for vekseltilstand lyse
for at indikere, at systemet er klar til brug (systemets
standardindstilling er automatisk vekseltilstand efter
opstart). Se 5.3 Brug af madrassystemet, side 30 for
yderligere detaljer.

6. Nar madrassen er helt pustet op, kan sengetgj/-udstyr
komme pd. Laeg lagnerne Igst nok pa til at tillade fri
bevaegelse af madrassens luftceller.

7. Serg for, at hvert hjgrne pa lagenet er trukket gennem
holdespandet.

4.4 Fjernelse af madrassystem

1. Sluk for betjeningspanelet, og kobl den fra
netstrgmforsyningen ®.

2. Fjern madraskonnektoren ® fra betjeningspanelet, og
frakobl CPR-strimlen ©.

3. Placer betjeningspanelet og strgmledningen oven pa
madrassen, og tag madrassen af sengerammen.

4. Nar luften er lukket ud af alle celler, skal madrassen
rulles sammen, og alle elementer skal lzegges tilbage i
baeretasken for sikker opbevaring.
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BEMZRK! I BEMZRK!

. — Fglg altid den korrekte procedure ved slukning o — Fgr systemet genstartes, skal du sikre dig, at
af betjeningspanelet. Nar enheden slukkes, CPR-strimlen er sat pa igen, og at alle fire
angiver den en strgmtabsalarm. Denne forseglingskonnektorer sidder sikkert fast, samt
alarm kan annulleres ved at trykke pa at madraskonnektoren er sat pa igen og sidder
"TZAND/SLUK"-knappen i mindst 2 sekunder. sikkert fast pa betjeningspanelet.

— Anvend maldesignet til at placere alle stik ud
for deres tilsvarende kontakter.
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5 Brug

5.1 Sikkerhedsoplysninger

A ADVARSEL!
Utilstraekkelig sendring af patientens stilling

kan med fgre sammenpresning af vevet og en

eventuel dannelse af tryksar.

For at lette pa trykket er det meget vigtigt, at

patienterne aendrer stilling selv eller far hjeaelp til

at aendre stilling med jeevne mellemrum.

— Fgr du tager produktet i brug, skal du altid
kontakte en uddannet lzegefaglig person for at
fa en kliniske vurdering.

— Patienten skal overvages hyppigt.

é FORSIGTIG!
— Sgrg altid for, at det er den side af

madrasbetraekket med print pa, der vender
opad.

— Sgrg for, at afstanden mellem madrassens
overflade og toppen af sengehesten er mindst
220 mm.

A FORSIGTIG!
Risiko for beskadigelse af madrassen

Hvis der er huller i madrasbetraekket, er der risiko

for, at vaesker kan traenge ind, og der kan opsta

kontaminering.

— Sgrg for, at madrassen ikke kommer i klemme
eller beskadiges af skarpe kanter.

— Undlad at anbringe kanyler, venfloner, skalpeller
eller andre tilsvarende skarpe genstande pa
eller under madrassen.

— Brug ikke elektrisk opvarmede taepper pa eller
under madrassen.

— Sgrg for, at alle venfloner er daekket korrekt
med tape uden fritliggende skarpe hjgrner.

— Tjek hjalpemidler for skarpe hjgrner eller
ujevnheder inden brug, nar du bruger
hjeelpemidler til flytningen af patienterne.

— Ved brug af madrassen pa en elevationsseng
skal du sgrge for, at benknaekket bruges fgr
ryglaenet.

— Fastggr medicinsk udstyr, herunder
infusionspumper og skaerme pa passende
sengetilbehgr.

— Undga, at der bliver lavet huller i
madrasbetraekket med cigaretter eller
kaeledyrskiger.

5.2 Betjening af betjeningspanelet

Teend og sluk for stremmen

1. Tryk pa taend/sluk-knappen i ca. tre sekunder
@ for at teende eller slukke for strgmmen.
©
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Skift af tilstand

1. Tryk pa tilstandsknappen for at skifte
mellem vekseltilstand (skiftende celler
pustes op eller tgmmes pa skift) og
statisk tilstand (alle celler er fuldt
oppustet uden nogen dynamisk vekslen).
Den lysende LED angiver den aktive
tilstand.

2. For at aktivere eller inaktivere
CLP-funktionen (kontinuerligt lavt tryk)
skal du trykke pa tilstandsknappen i to
sekunder.

Zndring af trykindstillingerne

Der findes fem trykindstillinger fra blgd (15 mmHg) til fast
(55 mmHg) med trin pa 10 mmHg.

Nar CLP-funktionen bruges, er de fem trykindstillinger fra 15
mmHg til 23 mmHg med trin pa 2 mmHg.

1. Tryk pa plus-knappen (+) for at gge
trykket.

2. Tryk pd minus-knappen (-) for at seenke
trykket.

De lysende LED'er angiver den valgte indstilling.

Lase- og oplasningsknapper

@) 1. Tryk pa 13s/las op-knappen i ca. tre sekunder
for at lase alle knapper pa betjeningspanelet.
Der lyder et bip, og den gule LED lyser for at
indikere, at systemet er Iast.
2. Tryk igen i mindst tre sekunder for at lase op
(der lyder et bip, og den gule LED slukkes).

Betjeningspanelet ldses automatisk op i tilfeelde af
strgmafbrydelse.

Deaktivering af lydadvarselssignaler

En lydadvarselssignal kan deaktiveres, mens arsagen til
fejlen Igses. Hvis det ikke Igses, vil lydadvarselssignalet blive
genoptaget efter 17 + 3 minutter.

@) 1. Tryk pa knappen til deaktivering af lyd for at sla
lydadvarselssignalet fra.

Aktivering af hurtig oppustning til maksimalt tryk

a 1. Tryk pa maks. fasthed-knappen for at aktivere
hurtig oppustning til maksimalt tryk (60 mmHg).
2. Du kan deaktivere maksimalt tryk ved at trykke

pa knappen igen i tre sekunder.
Hvis det ikke deaktiveres, vender systemet
automatisk tilbage til vekseltilstand med
medium tryk efter 30+3 minutter for
patientsikkerhedens skyld.
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5.3 Brug af madrassystemet

Etablering af tryk (stillingen liggende pa
ryggen/opad)

1. Nar madrassen er helt pustet op, skal brugeren laegge
sig pa madrassen.

2. Tryk pa knappen for tryk for at valge den bedste
indstilling for effektiv trykaflastning og understgttelse,
baseret pa patientvaegt og komfortkrav.

3. Vurder, om patienten har det behageligt, og om systemet
fungerer korrekt, ved at foretage en test af om patienten
"falder igennem".

4. Autojusteringsfunktionen er altid i brug, nar systemet
er i drift.

Systemet kgrer pa den valgte indstilling, men

nar brugeren skifter og indtager i en ny position,
kan trykket i madrassen justeres (hgjere/lavere).
Sensoren i betjeningspanelet vil om ngdvendigt
reagere og justere trykket for at kompensere for den
nye position.

[—lo

Test af om patienten "falder igennem"

Ved andring af trykindstillingerne skal du sikre dig, at
patienten ikke "falder igennem" (utilstraekkelig understgttelse
fra luftcellerne, hvorfor der sa opstar kontakt med
sengebunden).

1. Sgrg for, at systemet er i vekseltilstand men ikke er i
gang med en vekslen.

2. Med patienten liggende pa ryggen skal du lyne op for
det gverste betraek lige til efter sakralomradet (bagdel).

a. For SoftCloud Air: Fgr handen langs en flad celle
under patientens sakralomrdde (bagdel). Den
indvendige statiske celle forbliver oppustet, men
din hand bgr glide nemt mellem patienten og
understellet.

b. For SoftCloud Top: Fgr handen langs en flad celle
under patientens sakralomrade (bagdel). Din hand
skal kunne glide let mellem patient og bund.

4. Hvis din hand kan passere under patienten, s3 er
patienten tilstraekkeligt |gftet op, og trykket kan saettes
ned.

5. Gentag testen af, om patienten "falder igennem", nar
trykket er sat ned.

i Hvis der er fejlfunktion pa systemet, aktiveres
alarmen, og LED-indikatorerne for tryk blinker.

Etablering af tryk (skratliggende stilling)

Autojusteringsfunktionen er altid i brug, nar systemet
er i drift. Systemet kgrer pa den valgte indstilling, men
nar brugeren skifter og indtager i en ny position, kan
trykket i madrassen justeres (hgjere/lavere). Sensoren i
betjeningspanelet vil om ngdvendigt reagere og justere
trykket for at kompensere for den nye position.
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— Vend tilbage til den oprindelige trykstilling,
nar patienten vender tilbage til stillingen som
liggende pa ryggen, og foretag en test af, om
patienten "falder igennem".

— Vent mindst 10712 minutter mellem
trykjusteringen og patientvurderingen, da det
kan tage en hel cyklus for systemet at justeres
til en ny indstilling.

5.4 Procedure til hjertemassage (CPR)

€
D
R

L4

1. Traek hardt i den gule CPR-strimmel ® til lynudlgsning
fra siden af madrassen for at lukke luften ud af hele
systemet.

2. Sluk for betjeningspanelet.

ﬁ Der begynder at blive lukket luft ud af madrassen.

[ sem=se YA 5555

Nar hjertemassagen er udfgrt, skal den gule CPR-strimmel
saettes i igen, sa det sikres, at forseglingskonnektorerne
sidder sikkert fast, hvorefter betjeningspanelet genstartes
iht. kapitlet: "Aktivering af betjeningspanelet".
Anvendelse af maldesignet til at placere hvert stik ud
for dets tilsvarende kontakt.

I BEMZRK!
. — Vent, indtil madrassystemet har opnaet optimalt
tryk.

— Foretag en test af, om patienten "falder
igennem", efter oppustning af madrassen med
hurtig oppustning.

5.5 Hdgrbare advarselsfunktioner

LED-indikatoren med en hgrbar advarsel blinker, og der
afgives en hgrbar advarselslyd for at angive, at der er en
betjeningspanel- eller madrastrykfejl. LED'en lyser, indtil
det korrekte tryk er gendannet. Den hgrbare advarsel kan
afbrydes ved at trykke pa knappen til deaktivering af den
hgrbare advarsel.

Systemet har fire forskellige hgrbare advarselssignaler og en
indikator for service, der kan kendes pa de fem forskellige
symboler. Symbolerne er vist nedenfor.
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Brug

Display

Hgrbart
advarselssignal

Beskrivelse

Display

Horbart Beskrivelse

advarselssignal

fafiafaft

Fejl ved
vekseltilstand

Angives med en hgrbar
lyd (tryk pa knappen til
deaktivering af lyden for
at afbryde den) og en
blinkende LED-lampe, nar
der ikke er nogen vekslen.
LED-lampen skifter til et
vedvarende lys inden for
5 min.

Angiver, at systemet ikke
fuldfgrte initialiseringen
inden for 50 min., og
knappen for LED-lampen
for deaktivering af lyd vil
lyse konstant.

Fejl ved start
(LED-knappen for
deaktivering af lyd
vil lyse konstant)

.V

Lavt tryk

Angiver, at trykket

er faldet til under
toleranceteersklen (under
indstillingstrykket -5
mmHg) eller mere. Dette
udlgser den hgrbare
advarsel (tryk pa knappen
til deaktivering af lyden
for at afbryde den) og
en blinkende LED-lampe.
LED-lampen skifter til et
vedvarende lys inden for
7 min.

Indikator for
service

Angiver, at der er behov
for service, og LED-lampen
vil lyse konstant.

Dette forekommer, nar
betjeningspanelet har
veeret brugt i ca. 9.000
timer.

Stregmsvigt

Angiver, at der ikke er
noget trykoutput pga.
netstrgmsvigt. Dette
udlgser den hgrbare
advarsel (tryk pa knappen
til deaktivering af lyden
for at afbryde den) og
en blinkende LED-lampe.
LED-lampen skifter til et
vedvarende lys inden for 3
sekunder. Nar strgmmen
vender tilbage, vil den
hgrbare advarsel og
LED-lampen vende tilbage
til normaltilstanden.
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[—Jo

Hvis den hgrbare advarsel aktiveres, og systemet ikke
kan pustes up eller taber tryk, skal du se afsnittet
"Fejlfinding og afhjaelpning af fejl".

5.6 Transport af en patient pa madrassen

1.

A

Tryk pa knappen for statisk tilstand (knappen ® pa
betjeningspanelet) fgr patienttransport, og vent i mindst
12 minutter, til cellerne er pustet op til det maksimale
tryk.

i Hvis en hurtigere reaktion er ngdvendig (op
til 5-10 minutter), kan knappen til maksimal
hardhed (knap ©® pa betjeningspanelet)
anvendes.

Nar madrastrykket har ndet den maksimale oppustning,
skal du trykke pa teend/sluk-knappen (knap ® pa
betjeningspanelet) for at slukke for betjeningspanelet.
Afbryd netstrgmforsyningen, og tag stremledningen ud.
Fjern konnektoren fra betjeningspanelet, og lad der
slippe luft ud i et par sekunder, fgr transporthaetten
indsaettes i konnektorluftudgangene for at forsegle
systemet. Denne frigivelse ggr madrassens overflade
blgd og giver bedre trykaflastning og komfort. Sgrg for
at haetten sidder sikkert fast pa begge luftslangeudgange.

FORSIGTIG!

Lufttrykket frigives fra alle interne statiske celler

samt vekslende afsnit.

— Udfgr regelmaessigt en test af, om patienten
"falder igennem", for at sikre, at vedkommende
er korrekt understgttet.
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6 Vedligeholdelse

6.1 Eftersyn

Det anbefales, at madrasserne (luftceller og betraek)
kontrolleres for gennemtraengning (dette kan omfatte
vaeskeindtraengen, pletter, fleenger eller skader) efter
udskrivning af hver patient eller efter hver brugsperiode af
en kvalificeret og kompetent person.

Kontrol af madrasser

1. Lyn betraekket helt op.

2. Tijek for pletter pa betraekkets hvide inderside.

3. Tjek for pletter pa de indvendige elementer.

4. Udskift dele med pletter pa, og bortskaf dem i henhold
til den lokale lovgivning.

6.2 Renggring og desinficering

6.2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger

é FORSIGTIG!
Risiko for kontaminering

— Tag forholdsregler til at beskytte dig selv, og
brug passende beskyttelsesudstyr.

A FORSIGTIG!
Risiko for elektrisk stgd og beskadigelse af
produktet

— Sluk for anordningen, og tag den ud af
stikkontakten, hvis det er relevant.

— Nar du renggr elektroniske komponenter, skal
du tage hensyn til deres beskyttelsesklasse
vedrgrende vandindtraengning.

— Sgrg for, at der ikke kommer vandsprgjt pa
stikket eller vaegstikdasen.

— Rgr aldrig ved stikkontakten med vade haender.

BEM/RK!

Forkerte vaesker eller metoder kan beskadige

produktet.

— De anvendte renggrings- og desinfektionsmidler
skal veere effektive og kunne anvendes sammen,
og de ma ikke angribe de materialer, der
renggres.

— Brug aldrig korroderende vaesker (basiske
renggringsmidler, syre osv.) eller slibende
renggringsmidler. Vi anbefaler et almindeligt
husholdningsrenggringsmiddel som f.eks.
opvaskesaebe, hvis der ikke angives andet i
renggringsanvisningerne.

— Brug aldrig oplgsningsmidler (cellulosefortynder,
acetone osv.), der andrer plastens struktur eller
oplgser de pasatte meerkater.

— Sgrg altid for, at produktet er helt tgrt, for det
tages i brug igen.

i For renggring og desinfektion i kliniske omgivelser
eller omgivelser til langvarig pleje skal de pagaeldende
interne procedurer fglges.
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Renggringsintervaller

I BEMZRK!

. Regelmaessig renggring og desinficering fremmer
problemfri drift, forlaenger servicelevetiden og
forebygger kontaminering.

Renggr og desinficer produktet

— regelmaessigt, mens det er i brug,

— f@r og efter enhver serviceprocedure,

— nar det har vaeret i kontakt med kropsvaesker,
— f@r det bruges til en ny bruger.

BEMZRK!
— Fgr en renggringsprotokol som del af
renggringen af systemet.

6.2.2 Renggringsinstruktioner

| BEMZRK!

o — Produktet taler ikke vask i automatiske
vaskeanlaeg eller med udstyr, hvor der anvendes
hgjtryksrens eller damp.

i Der skal fgres en renggringsprotokol som del af
renggringen af systemet.

Renggring af betjeningspanel

1. Aftgr betjeningspanelets kabinet og slangebeslag af med
en fugtig klud og et passende renggringsmiddel.

2. Renggr forsigtigt alle hulrum med en nylonbgrste, da de
kan rumme mikroorganismer.

3. Aftgr betjeningspanelets kabinet og slangebeslag af med
en fugtig klud for at fjerne alt renggringsmiddel.

4. Lufttgr alle behandlede overflader.

Renggring af bgjler

1. Aftgr ydersiden af bgjlerne med jeevne mellemrum med
en fugtig klud og et passende renggringsmiddel.

Renggring af betraek

(Fjernelse af skadelige stoffer som f.eks. stgv og organiske
partikler)

1. Tag alle betrak af, nar de skal vaskes.

2. Vask betreekkene ved den maksimale temperatur
ifplge produktets maerkat med en fortyndet
vaskemiddelsoplgsning (vejledning pa maerkat).

BEMZRK!
. Vask ved hgjere temperaturer kan medfgre
krympning.

Torring af betraek

1. Heeng betrekkene op pa en tgrresnor eller stang, og lad
dem dryptgrre i rene indendgrs omgivelser eller tgr dem
i tgrretumbler ved lav varmeindstilling.

BEMZRK!
. — Temperaturen ved tgrretumbling ma ikke
overstige 40 °C.
— Undlad at tgrretumble i mere end 10 minutter.
— Ter grundigt fer brug.
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6.2.3 Desinficeringsinstruktioner

I BEMZRK!

. — Brug kun desinfektionsmidler og
metoder, der er godkendt af din lokale
infektionskontrolmyndighed, og fglg de lokale
retningslinjer for infektionskontrol.

— Yderligere information om anbefalede

desinfektionsmidler kan finder pa
https.//vah-online.de/en/for-users.

Desinficering af betjeningspanelet

1. Aftgr alle generelt tilgeengelige overflader med en klud
og et desinficerende middel.
2. lad produktet lufttgrre.

Desinficering af luftceller

| BEMZRK!
. — Rgrene ma ikke tages ud af de individuelle
luftceller.

— Luftcellerne ma ikke maskinvaskes eller
tgrretumbles.

1. Tag luftcellerne ud af fundamentet ved at Igsne

trykstifterne pa hver ende.

Tag luftrgrene ud af hovedluftslangerne.

Skub hver celle ud af cellebandene.

4. Vask med en klud fugtet med varmt vand indeholdende
et passende desinficerende middel (afhaengigt
af protokollerne for infektionskontrol og lokale
markedskrav).

5. Tgr dem omhyggeligt med en blgd klud, fgr de paseettes
igen.

wn

6.3 Service

| BEMZRK!

. — Indikatoren for service aktiveres, nar
betjeningspanelet har vaeret brugt i ca. 9.000
timer, for at angive, at der er behov for service.

I BEMZRK!

. — Forsgg ikke selv at foretage reparation af eller
service pa betjeningspanelet. Kontakt altid en
autoriseret servicetekniker.
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Vedligeholdelse

6.4 Udskiftning af luftfilteret

N

4.

5.

I BEMZRK!

. God filtervedligeholdelse e r y derst v igtigt for
holde dit madrassystem i optimal driftstilstand.
Hvis filtrene ikke h oldes rene, vil d et medfgre
systemnedetid og ggede reparationsomkostninger.
Det anbefales at udskifte luftfilteret én gang om
aret. Luftfiltre til udskiftning er tilgaengelige fra et
Invacare servicecenter.

Sluk for strgmforsyningen til betjeningspanelet.

Tag strgmledningen og luftslangerne ud.

Placer betjeningspanelet pa en flad overflade med
bagpanelet gverst (placer en blgd klud under enheden
for at undga ridser).

Fiern forsigtigt luftfilterdaekslet. Afmonter og kassér
filteret, og monter et nyt filter.

Seet luftfilterdaekslet pa betjeningspanelet igen.

Betjeningspanelet er nu klar til at blive tilsluttet igen.

6.5 Udskiftning af sikring

=

é FORSIGTIG!
— Sgrg for at overholde den lokale lovgivning ved

udskiftning af sikringer.
— Brug altid en sikring med den samme effekt,
nar du udskifter en defekt sikring.

Sluk for strgmforsyningen til betjeningspanelet.

Tag stremledningen ud af el-stikket pa siden af
betjeningspanelet.

Indszet en fladhovedet skruetraekker i den lille udskaering
over indgangen til stremledning.

Traek med skruetraekkeren forsigtigt for at abne holderen
af plastik.

Fjern og kassér den sikring, der er "gaet".

Indsaet en ny sikring, og luk holderen af plastik.

Udfgr trin fire til ét i omvendt raekkefglge for at
genindsatte sikringsholderen.

S Se ogsa afsnittet "Aktivering af betjeningspanelet"
for at fa flere oplysninger.
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7 Efter brug

7.1 Opbevaring

I BEMZRK!
. — Enheden skal opbevares i tgrre omgivelser.
— Enheden skal forsynes med et beskyttende
betraek ved opbevaring.
— Rul forsigtigt enheden op, og opbevar den pa
en ren, tgr overflade, der er haevet fra gulvet,

uden skarpe kanter for at forhindre mulig skade.

— Opbevar aldrig andre genstande oven pa en
enhed.

— Undlad at opbevare enheden ved siden af
radiatorer eller andre varmeapparater.

— Beskyt enheden mod direkte sollys.

For miljgforhold ved opbevaring henvises til "Miljgforhold".

7.2 Eftersyn

Dette produkt er egnet til brug flere gange. Fglgende
handlinger skal udfgres i forbindelse med eftersyn af
produktet til en ny bruger:

e Eftersyn i overensstemmelse med etv.
serviceabonnementet
e Renggring og desinfektion

For naermere oplysninger om eftersyn, renggring og
desinfektion henvises til 6 Vedligeholdelse, side 32.
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7.3 Bortskaffelse

ADVARSEL!
/ f \ Miljgrisici

Enheden indeholder batterier.

Dette produkt kan indeholde stoffer, som kan

skade miljget, hvis de bortskaffes pa steder

(lossepladser), der ikke overhoveder galdende

lovgivning.

— UNDLAD at bortskaffe batterierne sammen med
almindeligt husholdningsaffald.

— Kast IKKE batterier i daben ild.

— Batterierne SKAL afleveres pa et korrekt
bortskaffelsessted. Returnering er pabudt ved
lov og er gratis.

— Bortskaf kun afladede batterier.

— Tildaek litiumbatteriernes terminaler, inden de
bortskaffes.

— Se batterimaerkning eller kapitel for information
om batteritypen 9 Tekniske Data, side 36.

Vear miljgbevidst, og indlever dette produkt til genbrug til
den lokale genbrugsstation, nar dets levetid er opbrugt.

Skil produktet og dens komponenter ad, sa de forskellige
materialer kan adskilles og genbruges hver for sig.

Bortskaffelse og genanvendelse af brugte produkter og
emballagematerialer skal overholde love og forskrifter for
affaldshandtering i det enkelte land. Kontakt den lokale
affaldsmyndighed for at fa yderligere oplysninger.
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8 Fejlfinding

8.1

YA

ADVARSEL!

Fare for elektrisk stgd!

Identifikation og afhjeelpning af fejl

Fejlfinding

Hvis betjeningspanelet dbnes, kan det medfgre personskade eller skade pa udstyr.
— Forsgg ikke at abne betjeningspanelet.

I BEMARK!

. — Hvis problemet ikke Igses, skal du kontakte en Invacare-leverandgr eller Invacare-repraesentant.
Advarsel/fejl Arsag Lgsning
Betjeningspanelet fungerer | Betjeningspanelet er muligvis | 1. Kontrollér, at betjeningspanelet er tilsluttet en netstrgmkontakt med den
ikke; ingen displaylys ikke tilsluttet en strgmkilde korrekte spaending.
o ) 2. Kontrollér, at betjeningspanelet er taendt.
Der.skjal mul|gy|s .udsklftes 3. Kontrollér sikringen til netstrgmstikket. Kontrollér begge
en sikring i betjeningspanelet betjeningspanelssikringer (1 amp slow blow-sikring) — sikringer kan Igsnes
med en skruetraekker ved at trykke pa og dreje den.
Patienten synker eller Trykket kan veere indstillet 1. @g trykindstillingen ved at trykke op pa trykpilen.
"falder igennem", nar for lavt ift. patientens vaegt | 2. Foretag en test af, om patienten "falder igennem", for at kontrollere
vedkommende ligger fladt effektiviteten af systemydeevnen. Se afsnittet "Brug af madrassystemet".
ned pa madrassen
Lydadvarsel Mute-LED lyser | Fejl ved start 1. Deaktivér lydadvarslen, og sluk for stremmen.
konstant 2. Kontrollér, at handtaget er intakt, og at alle fire forseglingskonnektorer
sidder sikkert monteret i betjeningspanelet og luftslangerne. Kontrollér,
at CPR-strimlen er pasat, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder
sikkert fast.

3. Kontrollér alle luftslanger langs indersiden af madrassen — de skal alle
vaere sikkert tilsluttet. Kontrollér, at alle luftceller er sikkert monteret pa
det tilsluttede luftrgr.

4. Kontrollér alle celler, rgr og slanger for luftlaekage.

5. Teend for strgmmen.

LED-indikatoren for lavt Trykket er for lavt 1. Deaktivér lydadvarslen, og sluk for strgmmen.

tryk lyser op 2. Kontrollér, at handtaget er intakt, og at alle fire forseglingskonnektorer
sidder sikkert monteret i betjeningspanelet og luftslangerne. Kontrollér,

:“HB at CPR-strimlen er pasat, og at alle fire forseglingskonnektorer sidder
E 14 sikkert fast.
3. Kontrollér alle luftslanger langs indersiden af madrassen — de skal alle

+ lydadvarsel vaere sikkert tilsluttet. Kontrollér, at alle luftceller er sikkert monteret pa
det tilsluttede luftrgr.

4. Kontrollér alle celler, rgr og slanger for luftlaekage.

5. Kontrollér, at luftfilterafdaekningen er korrekt pasat, og at luftfilteret er
rent.

6. Teend for strgmmen.

LED-indikatoren for fejl ved | Fejl ved vekseltilstand (ingen | 1. Deaktivér lydadvarslen, og sluk for strgmmen.
vekseltilstand lyser vekslen) 2. Frakobl luftslangerne for at reducere trykket — tilslut dem igen, nar
trykket er faldet.

% 3. Genstart systemet ved at slukke og tande for taend/sluk-knappen.
Systemet starter automatisk i statisk tilstand og skifter til vekseltilstand,
nar driftstrykket er naet.

+ lydadvarsel 4. Nulstil de personlige indstillinger.
LED-indikatoren for Strgmafbrydelse 1. Deaktivér lydadvarslen.
strgmsvigt lyser 2. Kontrollér, at strgmledningen er sat sikkert i stikkontakten og
betjeningspanel. Kontrollér, at netstremmen er taendt.
® 3. Kontrollér begge betjeningspanelssikringer (1 amp slow blow-sikring) — en
«®

+ lydadvarsel

Hvis stremmen genetableres inden for 20 minutter efter fejlen, kgrer
systemet en indledende opstartssekvens, fgr det vender tilbage til de seneste
indstillinger.

sikring kan lgsnes med en skruetrakker ved at trykke pd og dreje den.

Serviceindikator-LED lyser

Service pakraevet

1.

Kontakt en Invacare-leverandgr eller Invacare-repraesentant.

Der er ingen risiko mht. fortsat brug, heller ikke selvom
LED-serviceindikatoren lyser.

1630733-F
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9 Tekniske Data

9.1 Betjeningspanelets specifikationer

Betjeningspanel 1 i 2

Cyklusstyring

Forsyningsventil, der er specifikt designet til at tilfgre luft under

drift til de oppustelige celler

Cyklustid 12 minutter
Forsyningsspaending 220-240V 50/60Hz
Luftkapacitet 10 Ipm
Stgjniveau Under 30dB
Sikringseffekt 1A / 250V

Batterikilde

VARTA, V80H, 1,2 V jevnstrgm, 70 mAh

Nominel effekt

maks. 1A

Mal pa betjeningspanel:
Lengde

Bredde

Hgjde

123 (3¥10) mm
243 (+£10) mm
250 (£10) mm

Vaegt pa betjeningspanel

2.4 kg

Slangetilslutning

Skub pa tilslutningshandtaget

Ngdstop

CPR-strimmel

Betjeningstilstand

Ikke-kontinuerlig

Kapslingsklasse

IP21 — Beskyttet mod faste genstande over 12,5 mm, f.eks. hander, store vaerktgjer.

Beskyttet mod lodret faldende vanddraber eller kondensering.

9.2 Specifikationer for madras

SoftCloud Top SoftCloud Air

Smal ‘ Bred Smal Bred
Antal celler 18 (celle-i-celle), inklusive 3 statiske hovedceller | 23 (celle-i-celle), inklusive 3 statiske hovedceller
Cellehgjde 130 mm 180 mm
Madrasmal:
Leengde 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Bredde 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Hgjde 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Madrasveegt 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg
Min./maks. 0 — 200 kg
brugervaegt

Cellemateriale

0,15 mm TPU-film lamineret pa 210 denier nylonstof

Grundmateriale

Nylonstof pa 420 denier med en 0,1 mm TPU-belaegning

Betreekmateriale

100 % polyuretanoverflade, 100 % polyester indvendigt
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9.3 Miiljgforhold

Betjening Opbevaring og
transport

Omgivende 10°C—-40°C -10°C-60°C
temperatur
Relativ 30 % — 75 %, 10 % — 70 %,
luftfugtighed | ikke-kondenserende | ikke-kondenserende
Atmosfeerisk | 70-106 kPa 70-106 kPa
tryk

9.4 Vejledning og producentens erklzering

Tekniske Data

Madrassystemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljg som angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af madrassystemet
skal sgrge for, at den anvendes i et sddant miljg.

Elektromagnetiske emissioner

Emissionstest

Overensstemmelse

Elektromagnetisk miljg — vejledning

RF-emissioner Gruppe 1 Madrassystemet anvender udelukkende RF-energi til deres interne funktioner.
Dens RF-emissioner er derfor meget lave og burde ikke medfgre interferens med

CISPR 11 andet elektronisk udstyr i naerheden.

RF-emissioner Klasse B Madrassystemet er egnet til brug i alle bygninger, herunder private hjem og
bygninger, der er tilsluttet det offentlige lavspaendingsnetvaerk, som forsyner

CISPR 11 bygninger, der anvendes til bopaelsformal.

Harmoniske emissioner Klasse A

IEC 61000-3-2

Spaendingsudsving/
flickeremissioner

IEC 61000-3-3

Opfylder kravene

Elektromagnetiske immunitet

Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljp — vejledning

Elektrostatisk udladning
(ESD)

IEC 61000-4-2

+8 kV ved kontakt
+15 kV via luft

+8 kV ved kontakt
+15 kV via luft

Gulve skal veere af tree, beton eller keramiske
fliser. Hvis gulvene er belagt med syntetisk
materiale, skal den relative luftfugtighed
vaere mindst 30 %.

Hurtig elektrisk
transient/strgmstgd

IEC 61000-4-4

+2 kV for
strgmforsyningsledninger

2 kV for
strgmforsyningsledninger

El-forsyning via el-nettet skal veaere af den
kvalitet, som er normal i erhvervs- og
hospitalsmiljg.

Overspaending

IEC 61000-4-5

+1 kV ledning(er) til
ledning(er)

+1 kV differentialtilstand

El-forsyning via el-nettet skal veaere af den
kvalitet, som er normal i erhvervs- og
hospitalsmiljg.

Spaendingsfald, korte
afbrydelser og
spaendingsudsving i
strgmforsyningsledninger

IEC 61000-4-11

<5 % Ur (>95 % fald i Ur)
i 0,5 cyklus

40 % Ur (60 % fald i Ur)
i 5 cyklusser

70 % Ut (30 % fald i Uy)
i 25 cyklusser

<5 % Ut (>95 % fald i Ur)
i 5 sekunder

<5 % U (>95 % fald i Uy)
i 0,5 cyklus

40 % Ur (60 % fald i Ur)
i 5 cyklusser

70 % Ut (30 % fald i U7)
i 25 cyklusser

<5 % Ut (>95 % fald i U7)
i 5 sekunder

El-forsyning via el-nettet skal veaere af
den kvalitet, som er normal i erhvervs-
og hospitalsmiljg. Hvis brugeren af
madrassystemet kraever uafbrudt brug
under strgmafbrydelser, anbefales

det, at madrassystemet tilsluttes en
ngdstrgmsforsyning (UPS) eller et batteri.

Strgmfrekvens (50 Hz)
magnetfelt

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Netfrekvensmagnetfeltet skal veere pa
samme niveau som ved anvendelse i et
typisk erhvervs- eller hospitalsmiljg.

BEMARK: Ut er netspaendingen fgr testniveauet.

1630733-F
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Immunitetstest

IEC 60601-testniveau

Overensstemmelsesniveau

Elektromagnetisk miljg — vejledning

Ledningsbaren RF

IEC 61000-4-6

3 Vims
150 kHz til 80 MHz

3 Vims

Feltbaren RF

IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz

3V/m

Barbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bgr
kun anvendes i den anbefalede sikkerhedsafstand
fra CT515, inklusive kabler, som beregnes efter den
ligning, der gaelder for senderens frekvens.

Anbefalet sikkerhedsafstand:

d=1,167VP

d =1,167VvP 80 MHz til 800 MHz

d = 2,333vP 800 MHz til 2,5 GHz

hvor P er senderens maksimale nominelle
udgangseffekt i watt (W) i henhold til
senderfabrikanten, og d er den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m).

Feltstyrker fra faste RF-sendere, bestemt ved
en elektromagnetisk maling pa stedet?, bgr
ligge under overensstemmelsesniveauet i alle
frekvensomraderb).

Interferens kan forekomme i naerheden af udstyr,
der er maerket med fglgende symbol:

()

BEM/ZRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gzlder det hgjere frekvensomrade.

BEMZRK 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke geelder. Elektromagnetisk stralingsspredning pavirkes af absorption
og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

a) Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. stationer til mobil- og tradlgse telefoner, mobilradioer, amatgrradioer, AM- og FM-radioudsendelser
og tv-udsendelser kan ikke forudsiges teoretisk med ngjagtighed. Hvis det elektromagnetiske miljg forarsaget af faste RF-sendere skal
vurderes, anbefales det at fa foretaget en elektromagnetisk maling pa stedet. Hvis den malte feltstyrke pa det sted, hvor madrassystemet
anvendes, overstiger det geeldende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, skal madrassystemet overvages ngje for at
kontrollere, at det fungerer normalt. Hvis produktet ikke fungerer normalt, skal der tages yderligere forholdsregler, f.eks. ved at flytte
madrassystemet eller vende det i en anden retning.

b) | frekvensomradet fra 150 kHz til 80 MHz bgr feltstyrkerne veere under 3 V/m.

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og betjeningspanelet til vekselfunktion for

madrassystemet

Madrassystemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljp med begraenset interferens fra feltbaren RF. Kunden og brugeren af
madrassystemet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem baerbart og
mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og madrassystemet, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale

udgangseffekt.

Senderens maksimale nominelle | Sikkerhedsafstand iht. senderfrekvensen (m)

udgangseffekt (W)
150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz
d =1,167VP d =1,167VP d = 2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

Den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m) for sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan beregnes ved
hjelp af den ligning, der geelder for den pagealdende senders frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt
(W) i henhold til senderproducenten.

BEM/ZRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz geelder sikkerhedsafstanden for det hgjeste frekvensomrade.

BEMZRK 2: Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke geelder. Elektromagnetisk stralingsspredning pavirkes af absorption
og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
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SoftCloud® Top, SoftCloud® Air

1 Generalidades

1.1 Introduccion

Este manual del usuario contiene informacion importante
sobre el manejo del producto. Para garantizar su seguridad
al utilizar el producto, lea detenidamente el manual del
usuario y siga las instrucciones de seguridad.

Utilice exclusivamente este producto si ha leido y
comprendido este manual. Busque asesoramiento adicional
de un profesional sanitario que esté familiarizado con su
afeccion y expdngale todas las preguntas que tenga en
relacion con el uso correcto y el ajuste necesario.

Tenga en cuenta que puede haber secciones que no sean
relevantes para su producto, ya que este documento se
aplica a todos los modelos disponibles (en la fecha de
impresion). A no ser que se indique lo contrario, cada una
de las secciones de este documento hace referencia a todos
los modelos del producto.

Los modelos y las configuraciones disponibles en su pais
pueden encontrarse en los documentos de venta especificos
del pais.

Invacare se reserva el derecho de modificar las
especificaciones del producto sin previo aviso.

Antes de leer este documento, aseglrese de contar con la
versién mds reciente. Podrd encontrarla en formato PDF
en el sitio web de Invacare.

Si la version impresa del documento tiene un tamafio de
letra que le resulta dificil de leer, podra descargarlo en
formato PDF en el sitio web. Podra ampliar el PDF en
pantalla a un tamafio de letra que le resulte mas cémodo.

Para obtener mas informaciéon sobre el producto (por
ejemplo, avisos de seguridad y retiradas de productos),
pongase en contacto con un distribuidor de Invacare.
Consulte las direcciones que figuran al final de este
documento.

En caso de un accidente grave con el producto, informe al
fabricante y a las autoridades competentes de su pais.

1.2 Simbolos empleados en este
documento

En este documento se utilizan simbolos y sefiales que hacen
referencia a peligros o usos poco seguros que podrian

provocar lesiones fisicas o dafios materiales. A continuacién,
se muestran las descripciones de estos simbolos.

ADVERTENCIA
Indica una situacion peligrosa que, si no se

evita, podria tener como consecuencia la
muerte o lesiones graves.

PRECAUCION
Indica una situacion peligrosa que, si no se

evita, podria tener como consecuencia lesiones
leves o de poca gravedad.
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AVISO

Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, puede tener como consecuencia dafios
en la propiedad.

Consejos y recomendaciones

Proporciona consejos utiles, recomendaciones
e informacion para un uso eficiente y sin
problemas.

[=Jo

Otros simbolos

(No es aplicable a todos los manuales)

Persona responsable del Reino Unido
Indica si un producto no se fabrica en el Reino
Unido.

Y Triman
é Indica las reglas de reciclaje y recogida selectiva
(solo relevantes para Francia).

1.3 Cumplimiento

La calidad es fundamental para el funcionamiento de nuestra
empresa, que trabaja conforme a las normas ISO 13485.

Este producto lleva la marca CE correspondiente, en
cumplimiento con el Reglamento sobre productos sanitarios
2017/745 Clase |I.

Este producto lleva la marca UKCA correspondiente, en
cumplimiento con el Reglamento sobre productos sanitarios
del Reino Unido 2002 Parte Il (modificado) Clase I.

Trabajamos continuamente para garantizar que se reduzca al
minimo el impacto medioambiental de la empresa, tanto a
nivel local como global.

Solo utilizamos materiales y componentes que cumplen con
las directivas REACH.

Cumplimos con las leyes medioambientales RAEE y RoHS
actuales.

1.4 Informacion sobre la garantia

Ofrecemos la garantia del fabricante del producto conforme
a nuestras Condiciones generales y Condiciones comerciales
en los distintos paises.

Las reclamaciones relativas a la garantia solo pueden
efectuarse a través del distribuidor en el que se adquirid
el producto.

1.5 Limitacion de responsabilidad
Invacare no se hace responsable de los dafios surgidos por:

¢ Incumplimiento del manual del usuario

e Uso incorrecto

e Desgaste natural

e Montaje o instalacion incorrectos por parte del
comprador o de terceros

¢ Modificaciones técnicas

¢ Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios
inadecuados

1.6 Vida uatil

La vida util prevista para este producto es de cinco afos,
siempre y cuando se utilice diariamente y de conformidad
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Generalidades

con las instrucciones de seguridad, se respeten los intervalos establecido en este manual. La vida util real puede variar en
de mantenimiento y se utilice correctamente segun lo funcion de la frecuencia y la intensidad del uso.
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SoftCloud® Top, SoftCloud® Air

2 Seguridad

2.1 Informacién de seguridad

La formacion, el criterio clinico y una planificacién practica é
basada en la vulnerabilidad son factores fundamentales para
prevenir las lesiones por presion.

Para evaluar el riesgo de desarrollar una lesién por presion
se puede emplear una amplia gama de escalas de valoracion
como método formal junto con un método de valoracién
informal (criterio de enfermeria fundado). La valoracién
informal se considera incluso de mayor importancia y valor
clinico.

ﬁ iADVERTENCIA!
Riesgo de dafos o lesiones graves

Un uso incorrecto de este producto puede

provocar lesiones o dafios.

— Si tiene alguna duda relacionada con las
advertencias, precauciones o instrucciones,
pongase en contacto con un profesional
sanitario o con su proveedor antes de intentar
utilizar este equipo.

— No utilice este producto ni cualquier otro
equipo opcional disponible sin antes haber leido
y comprendido estas instrucciones y cualquier
otro material informativo adicional, como el A
manual del usuario, manuales de servicio u
hojas de instrucciones proporcionados con este
producto o equipo opcional.

é iADVERTENCIA!
Riesgo de fuego o explosion

Un cigarrillo puede realizar un orificio en

la superficie de la cama y puede dafar el
dispositivo. Ademas, las prendas del paciente,
las sabanas, etc. pueden ser combustibles y
producir un incendio. Si no se tiene en cuenta
esta advertencia, se puede producir un incendio
grave, dafios en la propiedad y lesiones fisicas o
incluso la muerte.
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— Tenga especial cuidado en ambientes con alta
concentracion de oxigeno.
— No fume.

iADVERTENCIA!

Riesgo de desarrollar lesiones por presion

El dispositivo ofrece una redistribucion de la

presion eficaz, siempre que sobre la superficie de

la estructura se coloque Unicamente una sdbana
de algoddn, algodén combinado o lino de tal

forma que esta sea el Unico elemento colocado
entre la superficie de la estructura y el usuario.

— Las sdbanas deben estar colocadas
holgadamente y sin arrugas.

— Aseglrese de que entre la superficie de la
estructura y el usuario no haya migas ni otros
restos de alimentos y de que los cables de
goteo, stents y otros objetos extrafios no
queden atrapados entre la superficie de la
estructura y el usuario.

— Si desea utilizar mantas eléctricas, debera
consultarlo con un profesional sanitario
cualificado, ya que un aumento de la
temperatura puede incrementar el riesgo de
que se desarrollen lesiones por presion.

iPRECAUCION!

Riesgo de lesiones

El uso de piezas incorrectas o que no sean

originales puede afectar el funcionamiento y la

seguridad del producto.

— Utilice solo piezas originales para usar el
producto.

— Debido a las diferencias regionales, consulte
el sitio web o el catdlogo local de Invacare
para ver las opciones disponibles o pdngase
en contacto con el representante local de
Invacare. Consulte las direcciones al final de
este documento.
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2.2 Etiquetas del producto

Las etiquetas mostradas son Unicamente para fines de
ejemplificacion. Tenga en cuenta que las etiquetas de su
producto pueden ser ligeramente diferentes de las mostradas
en estos ejemplos.

Unidad de control

Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed

Bridgend CF35 5AQ, UK

Made in China

Invacare® XXXXXXXXXX
220-240 V AC, 50/60Hz
max. 1A

4 T1AL250V

Invacare Portugal Unipessoal, Lda

I 07AGHCXXXXXX
®7 @ Rua Estrada Velha, 949 —®
4465-784 Lega do Balio

@% & XXXX-XX-XX Portugal
E—grgr = {100 R AN
(01) (21)

CE€ck MO 7 @A

2.3 Simbolos del producto

Seguridad

g

Conformidad
europea

UK
CA

Evaluada
conformidad en
el Reino Unido

Producto sanitario

Representante en
Europa

Fabricante

Fecha de
fabricacion

Identificacidon

Unica del Numero de serie

dispositivo

Precaucion Etiqueta de RCP
. Conforme con la

Potencia

directiva RAEE

Pieza aplicada de
tipo BF

O] = = [ 3

Equipo de clase Il

=P e > E K [E

Conexion a tierra
funcional

Peso maximo del
usuario*®

%

Lea el manual del usuario antes de usar este
producto y siga todas las instrucciones de

seguridad y uso.

i El color de fondo de este simbolo es azul
en las etiquetas del producto.

No perforar ni

® | Nombre y modelo del producto

Tension de entrada y rango de frecuencias

© | Corriente de entrada max.

© | Tipo de fusible

® .Clasificacic')n de proteccion de entrada (IP, siglas en
inglés)

® | Numero de serie

@ | Fecha de fabricacion

@ | ldentificacidon unica del dispositivo

® | Fabricante

@ | Pais de origen

® | Representante en Europa

Colchén/Funda

Dado que las etiquetas de identificacion del colchén y de

la funda pueden variar en funcién del modelo y la fecha

de fabricacidn, las etiquetas de estos componentes no se
muestran. Para ver explicaciones de los simbolos impresos
en el colchdn y en la funda, consulte la seccién Simbolos del
producto de este documento.

1630733-F

cortar E No planchar
Secar en

No utilizar lejia @ secadora a baja
temperatura

No acercar a las
llamas

Secar al aire libre

Lavar a mano

9

No limpiar en
seco

B E® X I

Temp. lavado max. 95 °C (funda solamente)

* Peso maximo y minimo del usuario segun el modelo, véase
el capitulo Datos técnicos.
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3 Descripcion del producto

3.1 Uso previsto

Este colchdn de redistribucion de la presion y la unidad de
control estan indicados para utilizarse con un chasis de cama
del tamafio correcto..

Cuando el colchdn estd en modo dindmico ofrece soporte
con presion alternante.

Este producto ofrece a los usuarios una redistribucion
eficaz de la presidn, siempre que sobre la superficie de la
estructura se coloque Unicamente una sabana de algoddn o
algoddén combinado de modo que sea el Unico elemento
colocado entre la superficie de la estructura y el usuario.

El Softcloud Top es un sobrecolchon.

El Softcloud Air es un sistema de sustitucion del colchon.

3.1.1 Usuarios previstos

Los usuarios previstos son adultos y adolescentes con
actividad fisica en un hospital y/o movilidad restringida o
reducida, atencion de larga duracién o atencién domiciliaria.

3.1.2 Indicaciones

Adecuado como ayuda en la gestion de todas las categorias
de lesiones por presidn, cuando se combina con un protocolo
individual y exhaustivo de lesiones por presion.

Es adecuado para su uso en asistencia domiciliaria y
residencial, en instalaciones de enfermeria y de cuidados
intensivos.

3.1.3 Contraindicaciones

No estd indicado para usuarios con fracturas de médula y/o
traccion cervical inestables.

Consulte siempre a un médico antes de usar este dispositivo.

3.2 Descripcion del producto

Los siguientes componentes se incluyen con la entrega:

® | Sistema de colchdn, incluido el somier, la etiqueta de
RCP, el conector, el asa con el tapdén de transporte
conectado, la funda superior con cremallera.

Unidad de control digital

© | Bolsa de transporte
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© | Manual del usuario

Cable de alimentacién de calidad médica (no aparece
en la imagen)

La unidad de control proporciona el suministro de aire al
colchén. Se controla mediante un panel tactil. Se produce
una advertencia visual y audible cuando la presion falla o se
interrumpe la alimentacién.

La unidad de control redistribuye la presidn inflando y
desinflando de forma alternativa las celdas. Esto permite un
cambio de posicion frecuente de la presion.

3.3 Unidad de control

Botdn de alimentacién

Boton de bloqueo/desbloqueo

Indicador de fallo de alternancia

Indicador de presién baja

Indicador de mantenimiento

Indicador de pérdida de alimentacidn

Botdn de silenciamiento de la advertencia audible
® Botdn de firmeza max.

® Configuracién de presidn

O Botén de modo e indicador

OO@MOO®®

3.4 Colchones

SoftCloud Top

El revestimiento del colchén estd constituido por una
superficie de soporte con una Unica una capa de celdas
destinada a utilizarse Unicamente como revestimiento.

El revestimiento del colchdn incluye tres celdas estaticas para
la cabeza que ofrecen un soporte de “almohada” estdtico

para proporcionar al usuario una gran comodidad, mientras
que la presiéon del aire en las otras celdas se va alternando.

| iAVISO!
. — No utilice el revestimiento SoftCloud Top sin un
colchén de espuma de base.

SoftCloud Air

El colchdn estd constituido por celdas de alta densidad,
todas ellas con una celda interna permanentemente inflada
para evitar que al paciente “toque fondo” en caso de que la
presion sea baja.

El colchdn incluye tres celdas estdticas para la cabeza que
ofrecen un soporte de “almohada” estatico para proporcionar
al usuario una gran comodidad, mientras que la presidn del
aire en las otras celdas se va alternando.
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4 Instalacion

4.1

YA
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Informacion sobre seguridad

iADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica

— No quite la cubierta de la unidad de control.

— Recurra al personal de servicio cualificado.

— Antes de realizar cualquier tarea de
mantenimiento en la unidad de control,
desconecte el cable de alimentacién de la toma
de la pared.

— No inserte objetos en las aperturas de la unidad
de control. De lo contrario, puede generar
incendios o descargas eléctricas al producirse
cortocircuitos en los componentes internos.

— La unidad de control debe mantenerse
alejada de todas las fuentes de calor y de las
radiaciones durante el funcionamiento.

— Conecte el equipo a una toma de pared de dos
o tres clavijas con el cable de alimentacion de
cinco metros que se suministra con el producto.

— Situe el dispositivo de forma que el interruptor
de corriente y el conector de reanimacion
cardiopulmonar (RCP) estén accesibles en todo
momento.

iADVERTENCIA!

Si se modifica el equipo, deben realizarse las

pruebas e inspecciones necesarias para garantizar

que es seguro seguir utilizandolo.

— No modifique el equipo sin la autorizacién del
fabricante.

iADVERTENCIA!

Riesgo de quedar atrapado!

El atrapamiento del paciente con las barandillas

de la cama puede ser causa de lesiones o

muerte. Para reducir el riesgo de atrapamiento,

es necesario realizar una evaluacién y una
supervision adecuadas del paciente, y el
mantenimiento y el uso correctos del equipo.

Variaciones en las dimensiones de la barandilla

de la cama y en el grosor, tamafio y densidad

del colchéon podrian aumentar el riesgo de
atrapamiento.

— El colchdén debe encajar perfectamente en el
chasis y entre las barandillas de la cama para
evitar el atrapamiento del paciente. Siga las
instrucciones del fabricante de la cama.

— Después de realizar cualquier ajuste, reparacion
0 servicio y antes de proceder a su uso,
aseglrese de que todos los componentes de
sujecidn estan convenientemente ajustados. Las
barandillas que tengan dimensiones diferentes
de las del equipo original suministrado o
especificado por el fabricante de la cama
pueden no ser intercambiables y pueden dar
lugar a atrapamiento u otras lesiones.

4.2

Instalacion

iADVERTENCIA!

Se recomienda instalar este colchén en chasis

de camas médicas de un tamafio adecuado con

laterales o barandillas auxiliares para adaptarse al
colchén. Es conveniente que las barandillas se

mantengan subidas siempre que el paciente esté
en la cama. Los profesionales sanitarios asignados

a cada caso decidiran en ultima instancia si

las barandillas laterales auxiliares son seguras

tras evaluar el riesgo de que el paciente quede

atrapado.

Los controles situados al pie de la cama pueden

qguedar obstruidos por la unidad de control en

algunos chasis de cama. En esos casos, tal vez
sea necesario colocar la unidad de control en
otro lugar.

— Antes de colocar al paciente en la cama,
compruebe que el conector y el cable de
alimentacion no van a quedar enganchados con
los componentes méviles de la cama.

— Accione todas las funciones motorizadas de la
cama hasta el maximo de movimiento para
asegurarse de que no se producen interferencias
ni queda pillado ningin elemento.

— Tenga cuidado al colocar el conector y los
cables para evitar que se produzcan tropiezos o
haya riesgo de estrangulacion.

jAVISO!

El manejo inadecuado puede dafiar la funda del

colchén.

— Se recomienda que se eleven/transporten los
colchones entre dos personas.

— Evite el contacto con joyas, ufias, superficies
abrasivas, etc.

— No arrastre los colchones.

— Evite el contacto con paredes, marcos de
puertas, topes de puertas, cerraduras, etc.

— No transporte los productos en jaulas rodantes
a menos que estén totalmente protegidos de
los bordes afilados de la jaula.

Instalacion del sistema del colchon

jAVISO!

— Retire todo el embalaje antes de utilizarlo.

— Conserve todos los materiales de embalaje
y las instrucciones en la bolsa de transporte
suministrada, en caso de que el producto deba
enviarse a un centro de servicio técnico de
Invacare.

— Retire con cuidado la unidad de control, el
colchén y los accesorios de las cajas de envio.

— Inspeccione todos los elementos para
comprobar que ninguno haya sufrido dafios
durante el transporte. Si alguna de las piezas
esta dafiada o falta, deberd comunicarselo
inmediatamente al centro de servicio técnico
de Invacare.
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iAVISO!

. — Aseglrese de que piecero de la cama sea lo

suficientemente robusto para soportar la unidad
de control de forma segura.

— Asegurese de que no haya ningun objeto afilado
que pudiera entrar en contacto con el sistema
del colchédn.

— Compruebe que el accesorio del colchén no
interfiera en el movimiento o el funcionamiento
de la cama.

— No fije las correas a las barandillas de la cama,
ya que podrian rasgarse.

— Aseglrese de que la colocacién del sistema
no impida que pueda desconectarse la
alimentacién eléctrica.

— Antes de activar el sistema, asegurese de que
la vélvula de reanimacién cardiopulmonar (RCP)
situada junto al extremo de la cabeza esté
totalmente acoplada y el conector del colchdn
esté bien conectado a la unidad de control.

SoftCloud Top

1.

Retire todas las mantas y sabanas del colchdn de la
cama.

Coloque el revestimiento directamente sobre la base de
espuma colocada sobre el chasis de la cama.

Coloque la funda superior del revestimiento orientada
hacia arriba y los tubos de aire a los pies de la cama
para colocar la unidad de control.

Fije el revestimiento al colchdn de la cama con las
bandas eldsticas.

SoftCloud Air
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Retire todas las mantas, sabanas y el colchdn de la cama.

Coloque el colchdén directamente sobre el chasis de la
cama.

Coloque la funda superior del colchén orientada hacia
arriba y los tubos de aire a los pies de la cama para
colocar la unidad de control.

En una cama estandar, sujete el colchdon a la cama
fijando las dos correas ajustables debajo de cada
extremo de la cama. Aseglrese de que las hebillas
queden bien sujetas y las correas, bien apretadas.

O bien

En una cama articulada, fije las dos correas ajustables
alrededor de las secciones moviles de la cama.

4.3 Activacion de la unidad de control

1.

2.

3.

A

Coloque la unidad de control colgando de los ganchos
sobre los pies de la cama o las barandillas, asegurandose
de que son lo suficientemente sélidos para mantener

la unidad de control.

—

iPRECAUCION!

— Aseglrese de que el tubo de aire no se doble
entre el chasis de la cama y la unidad de
control.

Conecte el conector del colchdén a la unidad de control.

iAVISO!

. — Aseglrese de que el cable de alimentacion se

encuentra en buen estado.

Inserte el cable de alimentacién en la unidad de control
y, a continuacién, enchufelo a una toma de corriente de
220 V a 50 Hz.

Pulse el botdén de alimentacion durante aproximadamente
3 segundos para activar la unidad de control.

Los LED de presion parpadearan para indicar que el
sistema se ha activado.

I iAVISO!
. — Antes de la activacion de la bomba, asegurese

de que la valvula de RCP situada cerca del
extremo de la cabecera del colchén esta
encajada por completo.

— Aseglrese de que el conector del colchdn esté
firmemente conectado a la unidad de control.

Deje aproximadamente 30 minutos para que el colchén
se infle totalmente. Cuando esté listo, debera ver el
cuarto LED de presion y el LED de modo de alternancia
iluminados para indicar que el sistema esta listo para
su uso (el sistema pasa automaticamente de forma
predeterminada al modo de alternancia tras la puesta
en marcha). Para obtener mas informacion, consulte 5.3
Utilizar el sistema del colchon, pdgina 49.

Una vez que el colchdn esta totalmente inflado, se
puede colocar la ropa de cama. Coloque las sabanas con
suficiente holgura para permitir que las celdas de aire
del colchén se muevan libremente.

Asegurese de que cada esquina de las sabanas se coloca
a través de la hebilla de retencién.

4.4 Retirada del sistema del colchon

©
@888
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Instalacion

1. Apague la unidad de control y desconéctela de la red | iAVISO!
eléctrica ®. 5 — Antes de reiniciar el sistema, asegurese de
2. Retire el conector del colchén ® de la unidad de control que se vuelve a colocar la etiqueta de RCP, de
y desconecte la etiqueta de RCP ©. que todos los conectores de sellado estén bien
3. Coloque la unidad de control y el cable de alimentacion acoplados y de que el conector del colchén
sobre el colchdn y retire el colchdn del chasis de la cama. esté colocado y conectado correctamente a la
4. Cuando el aire se haya liberado de todas las celdas, unidad de control.
enrolle el colchdn y coloque todos los articulos en la — Utilice el dibujo para alinear cada enchufe con
bolsa de transporte para mantenerlos protegidos. su toma correspondiente.
iAVISO!
. — Siga siempre el procedimiento correcto al

desconectar la unidad de control. Cuando

la unidad de desconecte, emitira una

alerta de pérdida de energia. Esta alerta

se puede cancelar pulsando el botéon de
“Encendido/apagado” durante un minimo de 2
segundos.
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5 Utilizacion

5.1 Informaciéon de seguridad

iADVERTENCIA!
/ A \ No cambiar de posicion lo suficiente al paciente

puede provocar compresion de los tejidos y la

posible formacion de ulceras.

Para aliviar la presién, es muy importante que los

pacientes cambien de postura ellos solos o con

ayuda de forma periddica.

— Antes de usar el producto, consulte siempre a
un profesional sanitario cualificado.

— Supervise al paciente con frecuencia.

ﬁ iPRECAUCION!
— Aseglrese de que la cara impresa de la funda

del colchén quede siempre hacia arriba.

— Asegurese de que la distancia entre la superficie
del colchdn y la parte superior de la barandilla
sea como minimo de 220 mm.

é iPRECAUCION!
Riesgo de que el colchdn resulte dafiado

Si la funda del colchdn tiene algln agujero, existe
el riesgo de que penetren liquidos y el producto
se contamine.

— Aseglrese de que el colchén no resulte dafiado
ni quede atrapado por bordes afilados.

— No coloque agujas hipodérmicas, canulas,
bisturis u otros objetos afilados similares sobre
el colchén o debajo del mismo.

— No utilice mantas eléctricas sobre el colchén o
debajo del mismo.

— Aseglrese de que todas las canulas estén
cerradas correctamente y que los bordes
afilados no estén expuestos.

— Al utilizar tablas de transferencia u otras
ayudas de traslado del paciente, compruebe si
presentan bordes afilados o rebabas antes de
Su uso.

— Cuando se utilice el colchén en una cama
articulada, asegurese de que la zona de divisidon
situada a la altura de las rodillas se utiliza antes
que el respaldo.

— Los equipos médicos como bombas de infusion
y monitores deberdn colocarse en los accesorios
de cama adecuados.

— Evite que se produzcan quemaduras con
cigarrillos y que las mascotas pinchen la funda
del colchén con las uias.

5.2 Funcionamiento de la unidad de
control
Encendido y apagado

1. Presione el botén de alimentacion durante
@ aproximadamente tres segundos para encender
©)

o apagar la alimentacidn.
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Cambio de modo

1. Pulse el botéon de modo para cambiar
entre el modo de alternancia (inflado y
desinflado ciclico alterno de las celdas) y
el modo estatico (todas las celdas estan
completamente infladas sin alternancia
dindmica). El LED iluminado indica el
modo activo.

2. Para activar o desactivar la funcién CLP
(presion baja continua), pulse el botén
de modo durante dos segundos.

Cambio de los ajustes de presion

Se encuentran disponibles cinco ajustes de presion, de
blando (15 mmHg) a firme (55 mmHg), en incrementos de
10 mmHg.

Cuando se utiliza la funcién CLP, los cinco ajustes de presion
son de 15 mmHg a 23 mmHg, en incrementos de 2 mmHg.

1. Pulse el botdon mas (+) para aumentar
la presion.

2. Pulse el botéon menos (-) para reducir
la presion.

Los LED iluminados indican el ajuste seleccionado.

Bloqueo y desbloqueo de botones

@ 1. Pulse el botén de bloqueo/desbloqueo durante
aproximadamente tres segundos para bloquear
todos los botones de la unidad de control.
Se escucha un pitido y el LED ambar se ilumina
para indicar que el sistema estd bloqueado.
2. Para desbloquearlo, pulse de nuevo durante al
menos tres segundos (se oye un pitido y el LED
ambar se apaga).

La unidad de control se desbloqueard automaticamente en
caso de un fallo de alimentacién.

Silenciamiento de sefiales de advertencia audibles

Se puede silenciar una sefal de advertencia audible mientras
se resuelve la causa del fallo. Si no se resuelve, la sefal de
advertencia audible se reanudara después de 17 + 3 minutos.

@) 1. Pulse el botén de silenciamiento para silenciar
una sefial de advertencia audible.

Habilitar el inflado rapido a la presion maxima

@) 1. Pulse el botdn de firmeza maxima para habilitar
el inflado rapido hasta la presién maxima (60
mmHg).
2. Para deshabilitar la presién maxima, vuelva a
pulsar el botéon durante tres segundos.
Si no se deshabilita, transcurridos 30+3 minutos,
el sistema volvera automaticamente al modo
de alternancia con presidn media, para la
seguridad del paciente.
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5.3 Utilizar el sistema del colchdon

Establecer la presidn (posicion decubito supino
o boca arriba)

1. Coloque al usuario sobre el colchon cuando este esté
completamente inflado.

2. Pulse el botén de presién para seleccionar el ajuste mas
idéneo que proporcione una descarga de presion y un
soporte efectivos, en funcién del peso del paciente y de
sus necesidades de comodidad.

3. Determine si el paciente se encuentra cémodo vy si el
sistema funciona correctamente realizando una prueba
para comprobar si el paciente "toca fondo".

4. La funcion de ajuste automatico siempre esta en uso
cuando el sistema esta en funcionamiento.

El sistema funcionard con el ajuste elegido, pero
cuando el usuario cambie de postura y adopte una
nueva posicién, la presion del colchdn se podra
ajustar (aumentar o reducir). El sensor de la unidad
de control reaccionard y ajustara la presion si resulta
necesario compensarla para la nueva posicion.

=

Prueba para comprobar si el paciente "toca
fondo"

Al cambiar el ajuste de presidn, asegurese de que el
paciente no esté "tocando fondo" (las celdas de aire no
le proporcionen el soporte suficiente y, por lo tanto, esté
entrando en contacto con la base de la cama).

1. Asegurese de que el sistema esté ajustado en el modo
de alternancia, pero no se esté llevando a cabo dicha
alternancia.

2. Con el paciente en posicion decubito supino, abra la
cremallera de la funda superior justo hasta que pase la
regidn sacra (trasero).

a. Para SoftCloud Air: Deslice la mano a lo largo de
una celda desinflada por debajo de la regidn sacra
del paciente (trasero). La celda estatica interior
permanecera inflada, pero deberad poder deslizar la
mano facilmente entre el paciente y la base.

b. Para SoftCloud Top: Deslice la mano a lo largo de
una celda desinflada por debajo de la regién sacra
del paciente (trasero). Debera poder deslizar la mano
facilmente entre el paciente y la base.

4. Si puede pasar la mano por debajo del paciente, significa
que este estard correctamente suspendido y podra
reducirse la presion.

5. Repita la prueba para comprobar si el paciente "toca
fondo" después de haber bajado la presion.

i En caso de que se produzca un fallo en el sistema, la
alarma se activard y los LED de presion parpadearan.

Establecer la presion (posicidn inclinada)

La funcién de ajuste automatico siempre esta en uso cuando
el sistema estd en funcionamiento. El sistema funcionara con
el ajuste elegido, pero cuando el usuario cambie de postura
y adopte una nueva posicion, la presion del colchdn se podra
ajustar (aumentar o reducir). El sensor de la unidad de
control reaccionard y ajustara la presidn si resulta necesario
compensarla para la nueva posicion.

1630733-F

Utilizacion

jAVISO!

— Vuelva a seleccionar el ajuste de presion
original cuando el paciente vuelva a situarse en
la posicién decubito supino y realice una prueba
para comprobar si el paciente "toca fondo".

— Espere un minimo de 10 a 12 minutos entre el
ajuste de la presion y la evaluacion del paciente,
ya que es posible que el sistema tenga que
realizar un ciclo completo para establecer un
ajuste nuevo.

5.4 Procedimiento de reanimacion
cardiopulmonar (RCP)

C
p
R

s

&—

1. Tire con firmeza de la etiqueta amarilla de RCP de
liberacién rapida ® en el lado del colchdn para desinflar
todo el sistema.

2. Apague la unidad de control.

o
1l El colchén empezard a desinflarse.

suu
eeee

' (o000 |

e Yl
7,

Cuando termine la RCP, sustituya la etiqueta amarilla
de RCP para garantizar que los conectores de sellado
estén bien acoplados y reinicie la unidad de control
segln el capitulo: “Activacion de la unidad de control”.
Utilice el dibujo para alinear cada enchufe con su toma
correspondiente.

I iAVISO!
. — Espere a que el sistema de colchdn llegue a
una presion optima.
— Realice una prueba de “tocar fondo” tras inflar
el colchén después de un desinflado rapido.

5.5 Funciones de advertencia audibles

El LED de advertencia audible parpadea y se escucha una
advertencia audible para indicar que la unidad de control
o la presion del colchén han fallado. El LED permanecera
encendido hasta que se restablezca la presion adecuada. La
advertencia audible puede silenciarse pulsando el botén de
silenciamiento de la advertencia audible.

El sistema tiene cuatro sefiales de advertencia audible
diferentes y un indicador de mantenimiento, identificados
por cinco simbolos distintos. Los simbolos se indican a
continuacion.
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Pantalla

Senal de
advertencia
audible

Descripcion

fafafiaf

Fallo del modo de
alternancia

Indica con un sonido
audible (pulse el botdén
de silenciamiento para
silenciarlo) y una luz LED
parpadeante que no hay
alternancia. La luz LED
pasara a ser fija en un
plazo de 5 minutos.

Baja presion

Indica que la presidn ha
caido por debajo del limite
de tolerancia (por debajo
de la presion de ajuste de
— 5 mmHg) o mas. Esto
activara la advertencia
audible (pulse el botén
de silenciamiento para
silenciarla) y una luz LED
parpadeante. La luz LED
pasara a ser fija en un
plazo de 7 minutos.

Fallo de
alimentacion

Indica que no hay salida
de presién debido a un
fallo de alimentacion. Esto
activara la advertencia
audible (pulse el botdén
de silenciamiento para
silenciarla) y una luz LED
parpadeante. La luz LED
pasara a ser fija en un
plazo de 3 segundos.
Cuando la alimentacion se
restablezca, la advertencia
audible y la luz LED
volveran al modo normal.

Fallo inicial (el
LED del botdn
de silenciamiento
se iluminard de
forma constante)

Indica que el sistema
no ha completado la
inicializacion en un plazo
de 50 minutos y la

luz LED del botén del
silenciamiento pasara a
ser fija.

Indicador de
mantenimiento

Indica que es necesario
realizar tareas de
mantenimiento; la luz
LED permanecera fija.
Esto se produce cuando
la unidad de control
ha estado funcionando
aproximadamente 9000
horas.
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Si la advertencia audible se activa y el sistema no
logra inflar o pierde presidn, consulte la seccidn
“Identificacion y reparacion de fallos”.

5.6 Transporte de un paciente sobre el
colchon

1.

YA

Antes de transportar a un paciente, pulse el botén de
modo estatico (botédn ® en la unidad de control) y
espere al menos 12 minutos para que las celdas se
inflen a la presidon maxima.

i Si se necesita una respuesta mas rapida (hasta
5-10 minutos), puede utilizarse el botén de
firmeza maxima (botéon © en la unidad de
control).

Una vez que la presion del colchén haya llegado al
inflado maximo, pulse el botén de alimentacién (botén
® en la unidad de control) para apagar la unidad de
control. Desconecte la alimentacion y desenchufe el
cable de alimentacidn.

Retire el conector de la unidad de control y deje que el
aire salga unos segundos antes de colocar el tapon de
transporte en las salidas de aire del conector para sellar
el sistema. Al liberar el aire se ablanda la superficie del
colchén para descargar presion y aportar comodidad.
Asegurese de que el tapdn esté colocado correctamente
en ambas salidas del tubo de aire.

iPRECAUCION!

La presion de aire se libera de todas las celdas

estaticas internas, asi como las secciones de

alternancia.

— Realice periddicamente una prueba de tocar
fondo para garantizar que el paciente tiene el
soporte adecuado.
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6 Mantenimiento

6.1 Inspeccion

Se recomienda comprobar los colchones (celdas de aire y
funda) por si hay filtraciones y/o traspasos, por ejemplo,
si ha penetrado liquido o si se han producido manchas,
rasgufios o dafios después de la salida de cada paciente o
tras cada periodo de uso. Esta inspeccion debe realizarla
una persona competente y cualificada.

Compruebe los colchones

1. Quite completamente la funda.

2. Compruebe si hay manchas en la parte inferior blanca

de la funda.

Compruebe si hay manchas en los elementos internos.

4. Sustituya los elementos que estén manchados vy
deséchelos conforme a las normativas locales.

w

6.2 Limpieza y desinfeccion

6.2.1 Informacidon general de seguridad

ﬁ iPRECAUCION!
Riesgo de contaminacion

— Adopte las precauciones necesarias y utilice el
equipo de proteccidn adecuado.

A iPRECAUCION!
Riesgo de descarga eléctrica y dafos en el
producto

— Apague el dispositivo y desconéctelo de la red
eléctrica, si procede.

— Al limpiar componentes electrénicos, tenga en
cuenta su clase de proteccién con respecto a la
entrada de agua.

— Aseglrese de que no salpique agua sobre el
enchufe o la toma de pared.

— No toque la toma de corriente con las manos
mojadas.

iAVISO!

Seguir métodos erréoneos o utilizar fluidos

incorrectos puede dafiar o deteriorar el producto.

— Todos los productos de limpieza y desinfectantes
empleados deben ser eficaces, compatibles
entre si y deben proteger los materiales que
se van a limpiar.

— Nunca utilice fluidos corrosivos (alcalis, acidos,
etc.) ni productos de limpieza abrasivos.
Recomendamos usar un producto de limpieza
doméstico normal, como liquido lavavajillas, si
no se especifica lo contrario en las instrucciones
de limpieza.

— No utilice disolventes (decapantes de celulosa,
acetona, etc.) que cambien la estructura del
plastico o disuelvan las etiquetas adheridas.

— Aseglrese siempre de que el producto se haya
secado por completo antes de utilizarlo de
nuevo.

i Para la limpieza y desinfecciéon en entornos clinicos
o de atencidn sanitaria a largo plazo, siga los
procedimientos internos.
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Mantenimiento

Intervalos de limpieza

I iAVISO!
. La limpieza y la desinfeccién habituales mejoran
el correcto funcionamiento, aumentan la vida util
y evitan la contaminacidn.
Limpie y desinfecte el producto
— periddicamente mientras esté en uso,
— antes y después de cualquier procedimiento de
mantenimiento,
— cuando haya estado en contacto con fluidos
corporales,
— antes de usarlo con un nuevo usuario.

| iAVISO!
. — Lleve un registro de limpieza como parte de las
tareas de limpieza del sistema.

6.2.2 Instrucciones de limpieza

| iAVISO!

. — La limpieza del producto no puede realizarse en
instalaciones de lavado automdatico, mediante
equipos de limpieza de vapor o a presion.

i Debe llevarse un registro de limpieza como parte de
las tareas rutinarias de limpieza del sistema.

Limpieza de la unidad de control

1. Limpie la carcasa de la unidad de control y los
acoplamientos del tubo con un pafio himedo y un
detergente adecuado.

2. Con ayuda de un cepillo de nailon, limpie suavemente
todas las hendiduras, ya que podrian alojar
microorganismos.

3. Limpie la carcasa de la unidad de control y los
acoplamientos del tubo con un pafio himedo para
eliminar todo el detergente.

4. Deje secar al aire todas las superficies tratadas.

Limpieza de las asas

1. Limpie el exterior de las asas periédicamente con un
pafio himedo y un detergente adecuado.

Limpieza de las fundas

(Eliminacién de agentes contaminantes, como el polvo y
materiales organicos)

1. Quite todas las fundas para lavarlas.

2. Lave las fundas a la temperatura maxima indicada en la
etiqueta del producto con una solucién de detergente
diluida (instrucciones en la etiqueta).

| iAVISO!
. El lavado a temperaturas mas elevadas puede
provocar que se encojan.

Secado de las fundas

1. Tienda las fundas en una cuerda o barra y deje que se
sequen en un entorno interior limpio, o séquelas en la
secadora a baja temperatura.
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iAVISO!
. — La temperatura de la secadora no debe superar
los 40 °C.
— No las seque en la secadora durante mas de
10 minutos.
— Seque bien antes de usar.

6.2.3 Instrucciones de desinfeccion

| iAVISO!

. — Utilice exclusivamente desinfectantes y métodos
aprobados por la instituciéon local de control de
infecciones y siga nuestra politica de control
local sobre infecciones.

— Encontrard mads informacién sobre
los desinfectantes recomendados en
https://vah-online.de/en/for-users.

Desinfeccion de la unidad de control

1. Limpie todas las superficies a las que se pueda acceder
con un pafio y desinfectante.
2. Deje que el producto se seque al aire.

Desinfeccion de las celdas de aire

| iAVISO!
. — No desconecte los conductos de las celdas de
aire individuales.
— No lave ni seque a maquina las celdas de aire.

1. Desconecte las celdas de aire de la base soltando los
abrazaderas en cada extremo.

2. Desconecte los conductos de aire de los tubos de aire
principales.

3. Deslice cada celda para sacarlas de las correas.

4. Limpielas con un pafio humedecido con agua tibia y
desinfectante adecuado (segun los protocolos de control
de infecciones y los requisitos del mercado local).

5. Séquelas bien con un pafio suave antes de volver a
colocarlas.

6.3 Mantenimiento

I iAVISO!

. — El indicador de mantenimiento se
activara cuando la unidad de control
lleve aproximadamente 9000 horas en
funcionamiento, lo que indica que es necesario
realizar tareas de mantenimiento.

iAVISO!

. — No intente realizar tareas de reparacion o
de mantenimiento de la unidad de control.
Pdngase en contacto siempre con un técnico
autorizado.
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6.4 Sustitucion del filtro de aire

| iAVISO!

. Un mantenimiento 6ptimo del filtro es
fundamental para mantener el sistema de colchdn
en condiciones de funcionamiento dptimo. Si
no se mantienen limpios los filtros, pueden
producirse tiempos de inactividad del sistema y
aumentar los costes de reparacidn. Se recomienda
sustituir el filtro de aire cada a fio. Se encuentran
disponibles filtros d e aire d e recambio e n los
centros de servicio técnico de Invacare.

=

Apague la alimentacion eléctrica de la unidad de control.

Desconecte el cable de alimentacion y los tubos de aire.

3. Coloque la unidad de control sobre una superficie plana
con el panel posterior hacia arriba (coloque un pafio
suave debajo de la unidad para evitar arafiazos).

4. Retire con cuidado la cubierta del filtro de aire. Retire y
deseche el filtro e inserte el nuevo.

5. Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en la

unidad de control.

N

La unidad de control ya esta lista para volver a conectarse.

6.5 Sustitucion de fusibles

é iPRECAUCION!
— Asegurese de que la sustitucion de los fusibles

se realiza segun la legislacién local.
— Utilice siempre la misma clasificacion de fusible
al sustituir un fusible defectuoso.

=

Apague la alimentacion eléctrica de la unidad de control.

2. Retire el cable de alimentacidn de la toma de corriente
en un lateral de la unidad de control.

3. Inserte un destornillador de cabeza plana en la pequefia
abertura por encima de la entrada del cable de
alimentacion.

4. Empuje el destornillador con cuidado para abrir el

soporte de plastico.

Retire y deseche el fusible fundido.

Inserte un fusible nuevo y cierre el soporte de plastico.

7. Siga los pasos cuatro a uno a la inversa para volver

insertar el soporte del fusible.

ow

i Consulte también la seccion “Activacion de
la unidad de control” para obtener mas
informacién.
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7 Después del uso

7.1 Almacenamiento

I iAVISO!
. — Guarde el dispositivo en un entorno seco.
— Guarde el dispositivo dentro de una funda
protectora.

— Enrolle el dispositivo con cuidado y guardelo
sobre una superficie limpia y seca (lejos del
suelo) sin bordes afilados para evitar posibles
dafios.

— No guarde nunca otros articulos sobre un
dispositivo.

— No guarde el dispositivo junto a radiadores u
otros dispositivos de calefaccion.

— Proteja el dispositivo de la luz directa del sol.

Para conocer las condiciones ambientales de almacenamiento,
consulte “Condiciones medioambientales”.

7.2 Reacondicionamiento

El producto se puede reutilizar. Para reacondicionar el
producto para un nuevo usuario, lleve a cabo las siguientes
acciones:

e Inspeccion segun el plan de servicio
e Limpieza y desinfeccion

Para obtener informacién detallada sobre la inspeccidn, la
limpieza y la desinfeccion, consulte 6 Mantenimiento, pdgina
51.
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Después del uso

7.3 Eliminacion

AN

iADVERTENCIA!

Riesgo medioambiental

El dispositivo tiene baterias.

Este producto puede contener sustancias que

podrian ser perjudiciales para el medio ambiente

si se procede a su eliminacidn en lugares

(vertederos) que no sean los idoneos segun la

legislacion.

— NO tire las baterias con la basura doméstica.

— NO tire las baterias al fuego.

— Las baterias DEBERAN llevarse a un punto
limpio adecuado. Entregar las baterias no tiene
coste alguno y lo exige la ley.

— Tire solo baterias descargadas.

— Cubra los terminales de baterias de litio antes
de tirarlos.

— Para obtener mas informacion sobre el tipo de
bateria, consulte la etiqueta de la bateria o el
capitulo 9 Datos Técnicos, pdgina 56.

Proteja el medio ambiente y recicle este producto a través
de la planta de reciclaje mas préxima cuando llegue al final
de su vida util.

Desmonte el producto y sus componentes para separar y
reciclar individualmente los diferentes materiales.

La eliminacion o el reciclaje de los productos usados y del
embalaje deberdn llevarse a cabo conforme a las normativas
legales sobre el tratamiento de residuos vigentes en cada
pais. Pdngase en contacto con la empresa de gestién de
residuos local para obtener mas informacién al respecto.
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8 Solucion de problemas

8.1

AN\

iADVERTENCIA!

Riesgo de descarga eléctrica

Identificacion y reparacion de fallos

La apertura de la unidad de control puede provocar lesiones personales o dafios en el equipo.
— No intente abrir la unidad de control.

iAVISO!

— Si el problema no se resuelve, pdngase en contacto con un proveedor o un representante de Invacare.

Advertencia/error

Causa

Solucién

La unidad de control no
funciona; ninguna luz en la

Puede que la unidad de
control no esté conectada a

1.

Compruebe que la unidad de control esté conectada a una toma de
corriente de red con la tensidén correcta.

pantalla una fuente de alimentacién | 2. Compruebe que la unidad de control esta encendida.
. 3. Compruebe el fusible del enchufe de alimentacién. Compruebe los dos
Puede que sea necesario fusibles de la unidad de control (fusible de accién lenta de 1 amperio).
sustituir un fusible en la Los fusibles se pueden liberar presionandolos y girdandolos con un
unidad de control destornillador.
El paciente se esta Puede que la presion esté 1. Aumente el ajuste de la presion pulsando la flecha de aumento de la
hundiendo o “tocando ajustada demasiado baja presion.
fondo” mientras esta para el peso del paciente 2. Para comprobar el rendimiento efectivo del sistema, realice una prueba
tumbado en el colchdén de “tocar fondo”. Consulte la seccidon “Uso del sistema del colchdn”.
El LED de silenciamiento Fallo inicial 1. Silencie la advertencia audible y apague la alimentacidn.
de advertencia audible 2. Compruebe que el asa esta intacta, asegurandose de que los cuatro
se enciende de forma conectores de sellado estén acoplados con firmeza en la unidad de control
permanente y en los tubos de aire. Compruebe que la etiqueta de RCP estd colocada
y que los cuatro conectores de sellado estan colocados con firmeza.

3. Compruebe todos los tubos de aire en el interior del colchén: cada uno
debe estar conectado con firmeza. Compruebe que cada celda de aire
estd bien fijada en su tubo de aire de conexion.

4. Compruebe todas las celdas, los conductos y los tubos por si hubiera
fugas de aire.

5. Encienda la alimentacidn.

El LED indicador de presion | La presidon es demasiado 1. Silencie la advertencia audible y apague la alimentacion.
baja se enciende baja 2. Compruebe que el asa esta intacta, asegurandose de que los cuatro
conectores de sellado estén acoplados con firmeza en la unidad de control
:m y en los tubos de aire. Compruebe que la etiqueta de RCP estad colocada
G 9 y que los cuatro conectores de sellado estdn colocados con firmeza.
3. Compruebe todos los tubos de aire en el interior del colchén: cada uno
+ advertencia audible debe estar conectado con firmeza. Compruebe que cada celda de aire
estd bien fijada en su tubo de aire de conexion.

4. Compruebe todas las celdas, los conductos y los tubos por si hubiera
fugas de aire.

5. Compruebe que la cubierta del filtro de aire esté correctamente colocada
y que el filtro esta limpio.

6. Encienda la alimentacidn.

El LED indicador de fallo de | Fallo del modo de alternancia | 1. Silencie la advertencia audible y apague la alimentacién.
alternancia se enciende (sin alternancia) 2. Desconecte los tubos de aire para reducir la presion y vuelva a conectarlos
cuando la presién se haya reducido.

3. Reinicie el sistema apagando y encendiendo el botén de alimentacidn. El
sistema arranca automaticamente en modo estatico y cambiara a modo
de alternancia cuando se llegue a la presion operativa.

+ advertencia audible 4. Restablezca la configuracion personal.
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Solucion de problemas

Advertencia/error

Causa

Solucién

El LED indicador de
pérdida de alimentacion se
enciende

[ ]
..6

+ advertencia audible

Fallo de alimentacion

1. Silencie la advertencia audible.

2. Compruebe que el cable de alimentacion esté enchufado firmemente
en la toma de corriente y en la unidad de control. Compruebe que la
alimentacién estd encendida.

3. Compruebe los dos fusibles de la unidad de control (fusible de accién
lenta de 1 amperio). Los fusibles se puede liberar presionandolos y
girandolos con un destornillador.

Si la alimentacidn se restablece en un plazo de 20 minutos tras el fallo, el
sistema realizarad una secuencia de arranque inicial antes de volver a la ultima
configuracién.

El LED indicador de
mantenimiento se enciende

Es necesario realizar tareas
de mantenimiento

1. Pdngase en contacto con un proveedor o un representante de Invacare.

i No hay riesgo de seguir usando el sistema aunque el indicador LED
de mantenimiento se encienda.

1630733-F
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9 Datos Técnicos

9.1 Especificaciones de la

unidad de control

Unidad de control 1 en 2

Control de ciclo

Tiempo de ciclo

12 minutos

Tensidon de alimentacién

220-240V 50/60Hz

Capacidad de aire 10 lpm

Nivel de ruido Por debajo de 30dB
Fusible 1A / 250V

Fuente de la bateria VARTA, V80H, 1,2 V CC, 70 mAh
Potencia max. 1A

Dimensiones de la unidad de control:
Longitud

Anchura

Altura

123 (¥10) mm
243 (£10) mm
250 (+10) mm

Peso de la unidad de control

2.4 kg

Conexion de los tubos

Mango de conexién por presidon

Emergencia

Etiqueta de reanimacion cardiopulmonar (RCP)

Modo de funcionamiento

No continuo

Grado de proteccion

IP21: proteccidn contra objetos sélidos de mas de 12,5 mm, p. e€j,
manos, herramientas grandes. Proteccién contra la caida vertical
de gotas de agua o la condensacion.

9.2 Especificaciones del colchon

SoftCloud Top SoftCloud Air

Estrecho

‘ Ancho Estrecho Ancho

Numero de celdas

18 (celda en celda), incluidas 3 celdas

23 (celda en celda), incluidas 3 celdas

estaticas para la cabeza estaticas para la cabeza

Altura de las celdas 130 mm 180 mm

Dimensiones del

‘L3°'Ch.°”(:j 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Aoni't“ 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
nchura 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Altura

Peso del colchdn 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg

Peso del usuario
minimo/maximo

0 — 200 kg

Material de las celdas

Pelicula laminada de TPU de 0,15 mm sobre tejido de nailon de 210 deniers

Material de la base

Tejido de nailon de 420 deniers con un revestimiento de TPU de 0,1 mm

Material de la funda

Superficie 100 % poliuretano, interior 100 % poliéster

56

Vélvula distribuidora especialmente disefiada para suministrar aire a las celdas inflables




9.3 Condiciones ambientales

Funcionamiento

y transporte

Almacenamiento

Temperatura
ambiente

10 °C-40 °C

-10 °C-60 °C

Humedad relativa

Del 30 % al 75 %
sin condensacion

Del 10 % al 70 %
sin condensacion

Presidon
atmosférica

70 — 106 kPa

70 — 106 kPa

9.4 Directrices y declaracion del fabricante

Datos Técnicos

El sistema del colchdn se ha disefiado para utilizarse en el entorno electromagnético que se especifica a continuacidon. El cliente
o usuario del sistema del colchdn debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Emisiones electromagnéticas

Prueba de emisiones Cumplimiento Entorno electromagnético: guia

Emisiones de RF Grupo 1 El sistema del colchdn utiliza energia de radiofrecuencia solo para sus funciones
internas. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es

CISPR 11 probable que causen interferencias en equipos electrénicos cercanos.

Emisiones de RF Clase B El sistema del colchén es adecuado para su uso en todos los establecimientos,
incluidos los establecimientos domésticos y aquellos conectados directamente a

CISPR 11 la red publica de suministro de baja tensién que abastece a edificios utilizados

Emisiones de armonicos Clase A para fines domésticos.

IEC 61000-3-2

Fluctuaciones de tensién/ Cumple

emisiones de parpadeo

IEC 61000-3-3

Inmunidad electromagnética

Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: guia

Descarga electrostatica (ESD)

IEC 61000-4-2

+ 8 kV contacto

I+

15 kV aire

8 kV contacto

I+

I+

15 kV aire

Los suelos deben ser de madera, cemento o
de baldosas de ceramica. Si los suelos estan
cubiertos con material sintético, la humedad
relativa deberia ser de al menos un 30 %.

Transitorios y pulsos
eléctricos rapidos

IEC 61000-4-4

+ 2 kV para las lineas de
suministro de alimentacion

+ 2 kV para las lineas de
suministro de alimentacién

La calidad de la red de alimentacién eléctrica
deberia ser la habitual de un entorno
comercial u hospitalario.

Sobretension

IEC 61000-4-5

+ 1 kV de linea(s) a linea(s)

+ 1 kV en modo diferencial

La calidad de la red de alimentacién eléctrica
deberia ser la habitual de un entorno
comercial u hospitalario.

Caidas de tension,
interrupciones breves y
variaciones de voltaje en
las lineas de suministro de
entrada

IEC 61000-4-11

<5 % Ur (caida >95 % en Ur)
durante 0,5 ciclos

40 % Ut (caida del 60 % en
Ur)
durante 5 ciclos

70 % Ut (caida del 30 % en
Ur)
durante 25 ciclos

<5 % Ur (caida >95 % en Ur)
durante 5 segundos

<5 % Ut (caida >95 % en Uy)
durante 0,5 ciclos

40 % Ut (caida del 60 % en
Ur)
durante 5 ciclos

70 % Ut (caida del 30 % en
Ur)
durante 25 ciclos

<5 % Ut (caida >95 % en Uy)
durante 5 segundos

La calidad de la red de alimentacion
eléctrica deberia ser la habitual de un
entorno comercial u hospitalario. Si el
usuario del sistema del colchdn requiere
un funcionamiento continuo durante las
interrupciones del suministro de energia, se
recomienda alimentar el sistema del colchén
mediante un sistema de alimentacion
ininterrumpida o una bateria.

Campo magnético de la
frecuencia de alimentacion
(50 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Los campos magnéticos de la frecuencia de
alimentacién deberian estar en los niveles
caracteristicos de un entorno hospitalario o
comercial.

NOTA: Ut es el voltaje de corriente alterna de la red antes de la aplicacidn del nivel de prueba.

1630733-F
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Prueba de inmunidad

Nivel de prueba IEC 60601

Nivel de cumplimiento

Entorno electromagnético: guia

RF conducida 3 Vims

3 Vims

IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz
RF radiada 3 V/m 3 V/m
IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz

No deben utilizarse equipos portatiles y mdviles
de comunicaciones por radiofrecuencia cerca de
los componentes del CT515, incluidos los cables, a
una distancia inferior a la distancia de separacién
recomendada, calculada a partir de la ecuacion
aplicable a la frecuencia del transmisor.

Distancia de separacidon recomendada:
d = 1,167VP

d =1,167VP 80 MHz a 800 MHz

d = 2,333VP 800 MHz a 2,5 GHz

Donde P es la potencia de salida maxima del
transmisor en vatios (W) segun el fabricante
del transmisor y d es la distancia de separacion
recomendada en metros (m).

La intensidad de campo de los transmisores de
RF fijos, segun lo determinado por un estudio
electromagnético?), debe ser inferior al nivel de
cumplimiento en todos los rangos de frecuenciab).

Las interferencias se pueden producir cerca de los
equipos marcados con el simbolo siguiente:

()

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencias mas alto.

NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagacidén electromagnética se ve afectada por la absorcion
y la reflexion en estructuras, objetos y personas.

a No es posible predecir tedricamente con exactitud los campos de potencia de los transmisores fijos, como las emisoras de
radioaficionados, las estaciones base de radioteléfonos (mdviles o inaldmbricos) y de radios moviles terrestres, asi como las emisoras de AM
y FM y de televisién. Debera realizarse un estudio electromagnético para evaluar el entorno electromagnético debido a los transmisores de
RF fijos. Si la intensidad del campo del lugar en el que se utiliza el sistema del colchon supera el nivel de cumplimiento de RF anterior, se
debe observar el sistema del colchén para comprobar que funciona correctamente. Si se observa un funcionamiento anormal, sera preciso
tomar las medidas adicionales que sean necesarias, tales como la reorientacidon o reubicacion del sistema del colchén.

b) En el rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad del campo debe ser inferior a 3 V/m.

Distancias de separacion recomendadas entre los equipos de comunicaciones de RF maviles y portatiles y la unidad de control de
alternancia del sistema del colchén

El sistema del colchdn se ha disefiado para utilizarse en un entorno electromagnético en el que las perturbaciones de RF radiada estan
controladas. El cliente o usuario del sistema del colchén puede ayudar a prevenir las interferencias electromagnéticas manteniendo una
distancia minima entre los equipos de comunicaciones de RF portatiles y moviles (transmisores) y el sistema del colchon como se
recomienda mas adelante, segin la potencia de salida maxima del equipo de comunicaciones

Potencia nominal de salida
maxima del transmisor (W)

Distancia de separacion segun la frecuencia del transmisor (m)

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
d =1,167vP d = 1,167VP d = 2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

En el caso de los transmisores cuya potencia de salida maxima no aparezca indicada en la tabla anterior, la distancia de separacion d en
metros (m) se puede calcular utilizando la ecuacidon aplicable a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida maxima
del transmisor en vatios (W) segln el fabricante.

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separacidén para el rango de frecuencias mas alto.

NOTA 2: Estas directrices no se aplican en todas las situaciones. La propagacion electromagnética se ve afectada por la absorcién
y la reflexiéon en estructuras, objetos y personas.
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1 Yleista

1.1 Johdanto

Tama kayttdopas sisdltdd tuotteen kasittelya koskevia
tarkeita tietoja. Lue kdyttoopas huolellisesti lapi ja noudata
turvallisuusohjeita, jotta tuotteen kaytto olisi turvallista.

Ala kiyta tuotetta ennen kuin olet perehtynyt huolellisesti
tdhan kayttooppaaseen. Kysy neuvoa terveydenhuollon
ammattilaiselta, joka tuntee ladketieteellisen tilasi, ja
selvitd asianmukaista kayttda ja tarvittavia saatdja koskevat
kysymykset terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Huomaa, ettd osa tdman asiakirjan sisallosta ei valttamatta
koske ostamaasi tuotetta, silla asiakirja kasittelee kaikkia
(asiakirjan painamisajankohtana) saatavilla olevia malleja.
Taman asiakirjan jokainen osio koskee kaikkia tuotteen
malleja, ellei toisin mainita.

Maassasi saatavilla olevat mallit ja kokoonpanot voi katsoa
maakohtaisista myyntiasiakirjoista.

Invacare varaa oikeuden muuttaa tuotteiden teknisia tietoja
ilman erillistd ilmoitusta.

Varmista ennen asiakirjan lukemista, ettd kaytdssasi on sen
viimeisin versio. Viimeisin versio on saatavilla PDF-tiedostona
Invacaren verkkosivuilta.

Jos painettu asiakirja on kirjasinkoon vuoksi vaikealukuinen,
voit ladata verkkosivustosta PDF-version. PDF-tiedoston voi
suurentaa naytossa helpommin luettavaan kokoon.

Jos tarvitset lisdtietoja tuotteesta, esimerkiksi
tuoteturvallisuusilmoituksista ja tuotteiden takaisinvedoista,
ota yhteyttd Invacare-jalleenmyyjaan. Osoitteet ovat tdman
asiakirjan lopussa.

Jos tapahtuu vakava, tuotteeseen liittyva onnettomuus,
ilmoita valmistajalle ja maasi valtuutetulle viranomaiselle.

1.2 Tassa asiakirjassa kaytetyt symbolit

Tassa asiakirjassa kdytetadan symboleja ja signaalisanoja,
jotka viittaavat vaaroihin tai turvattomiin kdytantoihin, jotka
saattavat aiheuttaa henkil6- tai omaisuusvahinkoja. Katso
alta lisatietoja signaalisanojen maaritelmista.

VAROITUS

Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa
vakavaan vammaan tai kuolemaan, jos sita ei
valteta.

HUOMIO
Osoittaa vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa

pieneen tai lievadn vammaan, jos sitd ei valteta.

| HUOMAUTUS

Osoittaa mahdollisesti vaarallisen tilanteen.
Jos sitd ei valtetd, se saattaa aiheuttaa
omaisuusvahingon.

ﬁ Vihjeet ja suositukset
Antaa hyodyllisid vihjeitd, suosituksia ja tietoa
tehokkaasta ja ongelmattomasta kaytosta.
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Muut symbolit
(Ei koske kaikkia oppaita)

Yhdistyneen kuningaskunnan vastuuhenkilé
Iimoittaa, jos tuotetta ei ole valmistettu
Isossa-Britanniassa.

Y Triman
é IImoittaa kierratys- ja lajittelusdannot (koskee
vain Ranskaa).

1.3 Yhteensopivuus

Yhtiomme toiminnalle keskeistd on laatu, ja yhtio
noudattaakin ISO 13485 -standardin vaatimuksia.

Tassa tuotteessa on CE-merkki lddkintalaitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan | vaatimusten mukaisesti.

Tuote sisaltda Part Il UK MDR 2002 -standardin (sellaisena
kuin se on muutettuna) I-luokan mukaisen UKCA-merkin.

Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, ettd yrityksen
ymparistévaikutus on sekd paikallisesti ettd
maailmanlaajuisesti mahdollisimman véhdinen.

Kaytdmme vain REACH-jarjestelman mukaisia materiaaleja
ja osia.

Noudatamme nykyisen ymparistélainsdadannén WEEE- ja
RoHS-direktiiveja.

1.4 Takuutiedot

Annamme valmistajan takuun tuotteelle yleisten
liilketoimintaehtojemme mukaisesti vastaavissa maissa.

Takuuvaatimuksia voi tehda vain sen myyjan kautta, jolta
tuote ostettiin.

1.5 Rajoitettu vastuu
Invacare ei vastaa seuraavista johtuvista vahingoista:

e kayttdoppaan noudattamatta jattaminen

e vaara kaytto

e |uonnollinen kuluminen

e ostajan tai kolmannen osapuolen toteuttama vaara
kokoonpano tai asennus

e tekniset muutokset

e |uvattomat muutokset ja/tai soveltumattomien varaosien
kaytto.

1.6 Kayttoika

Taman tuotteen odotettavissa oleva kayttoika on viisi vuotta,
kun sitd kdytetdan paivittdin tdssa oppaassa ilmoitettujen
turvallisuusohjeiden ja kayttotarkoituksen mukaan. Tehokas
kayttoika voi vaihdella sen mukaan, miten usein ja
voimakkaasti tuotetta kadytetaan.
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2 Turvallisuus

2.1 Turvallisuustiedot

Kuntoutus, kliininen arvio ja altistumista koskeva toimiin
perustuva suunnittelu ovat olennaisen tarkeita tekijoita
painehaavojen ehkdisemisessa.

Painehaavojen kehittymisesta johtuvan riskin arvioinnin
virallisena menetelmadna voidaan kayttda monia
arviointiasteikkoja, ja niitd olisi kadytettdava yhdessa
epavirallisen arvioinnin (asianmukaiseen tietoon perustuva
hoitopaatds) kanssa. Epavirallisen arvioinnin katsotaan
olevan erittdin tarkea ja kliinisesti arvokas.

YA
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VAROITUS!

Vakavan vamman tai vaurion vaara

Taman tuotteen vaardnlainen kdytto saattaa

aiheuttaa vamman tai vahingon.

— Jos et ymmarra varoituksia, huomautuksia
tai ohjeita, ota yhteytta terveydenhuollon
ammattilaiseen tai toimittajaan ennen laitteen
kayttamista.

— Ala kdyta titad tuotetta tai siihen saatavilla
olevia lisdvarusteita ennen kuin olet lukenut
kokonaan nama ohjeet ja mahdolliset lisdohjeet,
kuten kayttdopas, huolto-oppaat ja ohjelehtiset,
jotka on toimitettu taman tuotteen tai
lisdvarusteen mukana, ja ymmartanyt ne.

VAROITUS!

Tulipalo- tai rdjahdysvaara!

Savuke voi polttaa reidn vuoteen pintaan ja
aiheuttaa vaurioita laitteelle. Myo6s potilaan
vaatteet, lakanat jne. voivat olla syttyvia
ja aiheuttaa tulipalon. Taman varoituksen

Turvallisuus

noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa

vaarallisen tulipalon, omaisuusvaurion tai

aiheuttaa fyysisia vammoja tai kuoleman.

— Ole erityisen varovainen happirikkaissa
ymparistoissa.

— Tupakointi on kielletty.

VAROITUS!

Painehaavojen kehittymisen vaara

Laite jakaa tehokkaasti painetta uudelleen,

kun tukipinta on peitetty puuvillasta,

puuvillayhdistelmasta tai pellavasta valmistetulla

lakanalla, joka on ainoa tukipinnan ja kayttajan
valissa oleva esine.

— Lakanat on asetettava loyhasti ja taitokset
suoristettava.

— Varmista, ettd kayttdjaan kosketuksessa
olevassa tukipinnassa ei ole muruja eikd muita
ruokajaamia ja etta tippajohdot, stentit ja muut
vieraat esineet eivat jaa tukipinnan ja kayttdjan
valiin.

— Ldmmitettdvia peittoja saa kayttaa vain, jos
asiasta on keskusteltu patevan terveydenhuollon
ammattilaisen kanssa, silla lampétilan nousu voi
lisdta painehaavojen riskia.

HUOMIO!

Loukkaantumisvaara

Muut kuin alkuperdiset osat tai vaarat osat voivat

vaikuttaa tuotteen toimintaan ja turvallisuuteen.

— Kayta vain tuotteen alkuperdisia osia.

— Katso alueellasi saatavilla olevat lisdvarusteet
paikallisesta Invacare-kuvastosta tai
verkkosivustosta tai ota yhteytta paikalliseen
Invacare-edustajaan. Osoitteet ovat taman
asiakirjan lopussa.
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2.2 Tuotteen merkinnat

Kuvassa ndkyvat merkinnat on tarkoitettu ainoastaan asian
havainnollistamista varten. Huomaa, etta laitteessa olevat
merkinnat voivat poiketa hieman esimerkkien vastaavista.

Ohjainyksikko

Invacare UK Operations Limited
d Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK
Invacare® XXXXXXXXXX
.. 220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

-1~ T1AL250V
Made in China

Invacare Portugal Unipessoal, Lda

Rua Estrada Velha, 949

® I [SN] O7AGHCXXXXXX
4465-784 Lega do Bali
@% &I XXXX-XX-XX Portugal s

E—ggg = [N
(01) (21)

“ Valmistaja (‘/‘/\l_ Valmistuspaiva
Laitteen
yksilollinen @ Sarjanumero
tunniste
A H i g CPR-kilpi
uomio -kilpi
IR! P
Sshko- ja

elektroniikkalaite-
romusta (WEEE)

d) Teho

=

Laitteen nimi ja versio

annetun
direktiivin
mukainen
® .
Tyypin BF .
R covellettu osa |:| Luokan Il laite
Toimiva S — Kayttajan
—— | maadoitus (R painoraja*

®|®

Tulojannite ja taajuusalue

Suurin tulovirta

Sulakkeen tyyppi

Suojausluokitus (IP)

Lue kayttdopas ennen laitteen kayttamista ja
@ noudata kaikkia turvallisuus- ja kdyttoohjeita.

i Laitteen merkinnoissa taman merkin
taustavari on sininen.

Sarjanumero

Valmistuspaiva

Ei saa silittaa

Ei saa rei'ittaa E
eika leikata

Laitteen yksildllinen tunniste

Valmistaja

Alkuperdamaa

Rumpukuivaus
matalassa
lampétilassa

Ei saa valkaista @

@I9|0|@|0|@|® |0 |0

Edustaja Euroopassa

Patja/suojus

Koska patjan ja suojuksen tunnistemerkinnat voivat vaihdella
mallin ja valmistusajankohdan mukaan, mainittujen osien
merkintdja ei kasitelld tdssd. Patjaan ja suojukseen
painettujen merkkien selitykset |0ytyvat asiakirjan

osasta Tuotteen symbolit.

2.3 Tuotteen symbolit

Ei saa asettaa Kuivaaminen
lahelle tulta narulla

Ei saa pesta
kemiallisesti

Kasinpesu @

B E® X!

Pese enintddn 95 °C:n lampdtilassa (vain suojus)

Yhdistynyt
kuningaskunta
vaatimusten-

C E EU-vaatimusten- UK
mukaisuus cA

mukaisuus
arvioitu
Ladkinnallinen "E0 TRer] Edustaja
laite [Eu Tree] Euroopassa
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* Vahimmais/suurin kdyttdjan paino mallia kohti, katso luku
Tekniset tiedot.
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3 Tuotteen yleiskuvaus

3.1 Kayttotarkoitus

Tama painetta jakava patja ja ohjainyksikkd on tarkoitettu
kaytettavaksi yhdessa sopivankokoisen vuoderungon kanssa..

Patja tarjoaa dynaamisessa tilassa vaihtelevan paineen tuen.

Tama tuote jakaa tehokkaasti kayttdjiin kohdistuvaa painetta,
kun tukipinta on peitetty puuvillasta, puuvillayhdistelmasta
tai pellavasta valmistetulla lakanalla, joka on ainoa tukipinnan
ja kayttdjan valissa oleva esine.

Softcloud Top on peittopatja.

Softcloud Air on patjan vaihtojarjestelma.

3.1.1 Kohdekayttdjat

Tarkoitetut kdyttajat ovat aikuisia ja nuoria, joilla on rajoitettu
tai rajoitettu liikuntarajoitteisuus ja/tai toiminta sairaalassa,
pitkdaikaishoito tai kotihoito.

3.1.2 Kayttoaiheet

Soveltuu kaikentyyppisten painevammojen hallinnan tueksi
vhdessa yksilollisen ja kattavan painevammakaytannon
kanssa.

Soveltuu kaytettavaksi kotihoidon, asumisen mahdollistavan
hoidon, sairaanhoidon ja ensihoidon ymparistoissa.
3.1.3 Vasta-aiheet

Ei sovellu kadyttdjille, joilla on epastabiileja selkdaydinmurtumia
ja/tai kaularangan venytysta.

Keskustele aina ladkarin kanssa ennen taman laitteen
kayttamista.

3.2 Tuotteen kuvaus

Toimitukseen sisdltyvat seuraavat osat:

@ | Patjajarjestelmé sisaltda patja-alustan, CPR-lapun,
liittimen, kahvan, johon on kiinnitetty kuljetussuojus,
yldsuojuksen, jossa on vetoketju.

Digitaalinen ohjainyksikko

Kantolaukku

©

O | Kayttéopas

Laakintaluokan virtajohto (ei nakyvissa)

1630733-F

Tuotteen yleiskuvaus

Ohjainyksikkod toimittaa ilmaa patjaan. Sitda ohjataan
kosketuspaneelista. Kun paine laskee tai virransyottd
keskeytyy, patja antaa visuaalisen varoituksen ja
varoitusdanen.

Ohjainyksikko jakaa paineen uudelleen tayttamalla ja
tyhjentamalld soluja vuorotellen. Tama mahdollistaa paineen
jatkuvan uudelleensijoittamisen.

3.3 Ohjainyksikko

@ Virtapainike
Lukitus-/avauspainike

© Vaihteluvian merkkivalo

© Matalan paineen merkkivalo
® Huollon merkkivalo

® Virtakatkon merkkivalo

@ Varoitusdaanen mykistyspainike
® Suurimman kiinteyden painike
@® Paineasetukset

@ Tilapainike ja merkkivalo

3.4 Patjat

SoftCloud Top

Patjan paallys koostuu tukipinnasta ja yhdesta
ilmasolukerroksesta, joka on suunniteltu kaytettavaksi vain
paallyksena.

Patjan paallys sisdltda kolme staattista padsolua, joista
saadaan "tyynytuki" kayttajan mukavuuden lisddamiseksi
mahdollisimman paljon, kun taas muiden solujen
ilmanpainetta vuorotellaan.

HUOMAUTUS!
S — Al3 kayta SoftCloud Top -paillystettd ilman, ettd
kaytat vaahtomuovipatjaa alustana.

SoftCloud Air

Patjassa on erittdin tiiviita soluja, joissa on jatkuvasti tdynna
oleva sisdinen solu. Ne estavat potilaan "valumisen", mikali
paine laskee.

Patja sisdltda kolme staattista padsolua, joista saadaan
"tyynytuki" kayttdjan mukavuuden lisdamiseksi
mahdollisimman paljon, kun taas muiden solujen
ilmanpainetta vuorotellaan.
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4 Kayttoonotto

4.1 Turvallisuustiedot

64
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VAROITUS!

Sahkoiskun vaara!

— Al poista ohjainyksikdn suojusta.

— Jata se valtuutetuille ammattihenkildille.

— Ennen ohjainyksikdn mink&danlaisia huoltotoimia
irrota virtajohto pistorasiasta.

— Al tydnna esineitd ohjainyksikdn aukkoihin.
Sen tekeminen voi aiheuttaa tulipalon tai
sahkoiskun aiheuttamalla sisdosien oikosulun.

— Ohjainyksikké on pidettava loitolla kaikista
lammonlahteista ja pattereista kdyton aikana.

— Yhdista laite kaksi- tai kolmepiikkiselle
pistokkeelle tarkoitettuun pistorasiaan
kayttamalla tuotteen mukana toimitettua
viisimetrista virtajohtoa.

— Aseta laite siten, etta virtakytkimeen ja
CPR-liittimeen on aina mahdollista paasta
kasiksi.

VAROITUS!

Jos laitetta muutetaan, on tehtdva asianmukaiset
tarkastukset ja testaukset laitteen turvallisen
kayton jatkumisen varmistamiseksi.

— Ald muuta tits laitetta ilman valmistajan lupaa.

VAROITUS!
Puristumisvaara!
Potilaan puristumisesta vuoteen sivukaiteisiin voi
seurata vamma tai kuolema. Potilas on arvioitava
perusteellisesti ja hantd on seurattava. Laitetta
saa kayttdad ja huoltaa vain maaritetylla tavalla
puristumisvaaran valttamiseksi. Vuodekaiteiden
mittojen ja patjan paksuuden, koon ja tiheyden
vaihtelu voi lisdta puristumisriskia.

— Patjan on sovittava vuoteen runkoon
ja sivukaiteisiin potilaan puristumisen
ehkdisemiseksi. Noudata vuoteen valmistajan
ohjeita.

— Varmista kaikkien saatojen, korjausten ja
huoltojen jdlkeen ja ennen kayttoa, etta
kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty kunnolla.
Kaiteet, joiden mitat eroavat mukana toimitetun
alkuperdisen varusteen mitoista tai vuoteen
valmistajan maarittdmista mitoista, eivat
valttdmatta ole vaihtokelpoisia ja voivat
aiheuttaa puristumisen tai muun vamman.

VAROITUS!

Tama patja on suositeltavaa asentaa
sopivankokoisiin ldakinnallisiin vuoderunkoihin,
joissa on sivu- tai tukikaiteet, jotta patja
sopii vuoteeseen. Raiteiden on suositeltavaa
olla yldasennossa, kun potilas on vuoteella.
Tapauksesta vastaavan terveydenhuollon
ammattilaisen on tehtdva lopullinen paatos
siitd, ovatko tukikaiteet aiheelliset, potilaan
puristumisvaaran arvioinnin jalkeen.
Ohjainyksikko saattaa peittda jalkalevyn saatimet
muutamissa vuoderungoissa. Ohjainyksikkd on
ehka siirrettdva toiseen kohtaan.

4.2

— Ennen potilaan asettamista vuoteelle tarkista,
ettd liitin ja virtajohto eivat ole kiinni liikkuvissa
vuoteen osissa.

— Kayta kaikkia vuoderungon moottoroituja
toimintoja niiden koko liikealueella
varmistaaksesi, ettei johtoihin kohdistu
vetamista, hairioita tai puristumista.

— Huolehdi liitintad ja kaapeleita asettaessasi, ettei
kompastumis- tai kuristumisvaaraa ole.

HUOMAUTUS!

Sopimaton kasittely voi vahingoittaa patjan

suojusta.

— On suositeltavaa, ettd kaksi ihmista
nostaa/kantaa patjoja.

— Valta kosketusta koruihin, kynsiin, hankaaviin
pintoihin jne.

— Al3 raahaa patjoja.

— Valtd kosketusta seindan, ovenkarmeihin,
ovenkahvoihin tai -lukkoihin jne.

— Al3 kuljeta rullalavoilla, ellei patjoja ole suojattu
taysin lavan teravilta kulmilta.

Patjajarjestelman asentaminen

HUOMAUTUS!

— Poista kaikki pakkaukset ennen kayttoa.

— Sdilyta kaikki pakkausmateriaalit ja ohjeet
toimitukseen kuuluvassa kantolaukussa,
mikali tuote on kuljetettava Invacaren
huoltokeskukseen.

— Poista ohjainyksikko, patja ja lisdvarusteet
varovasti kuljetuslaatikoista.

— Tarkista kaikki esineet kuljetuksen aikana
mahdollisesti tapahtuneiden vaurioiden
varalta. Kaikista vaurioituneista tai puuttuvista
osista on ilmoitettava valittdmasti Invacaren
huoltokeskukseen.

HUOMAUTUS!

— Varmista, ettd vuoteen jalkopdaty on riittavan
vankka kantaakseen ohjainyksikdn turvallisesti.

— Varmista, ettd terdvat esineet eivat padase
kosketukseen patjajarjestelman kanssa.

— Tarkista, etta patjan kiinnitys ei hairitse vuoteen
liilkkumista tai kayttoa.

— Al3 kiinnita hihnoja vuoteen sivukaiteisiin, koska
hihnat kuluvat.

— Varmista, ettd jarjestelman sijainti ei hairitse
sahkovirran katkaisemista.

— Ennen kayttoonottoa varmista, ettd patjan
kayttdjan paan puoleisen paadyn lahella
sijaitseva CPR-venttiili on kunnolla kiinni
ja ettd patjan liitin on kiinnitetty tiukasti
ohjainyksikkoon.

SoftCloud Top

1.
2.

Poista vuoteen patjasta kaikki suojukset ja lakanat.
Aseta paallys suoraan vuoteen runkoon asetetulle
vaahtomuovialustalle.

Aseta paallys siten, ettd yldasuojus on ylospdin ja
ilmaletkut vuoteen jalkopaddyssa ohjainyksikon
sijoittamista varten.

Kiinnitd vuoteen patjaan kuminauhoilla.

1630733-F



SoftCloud Air

Poista vuoteesta kaikki suojukset, lakanat ja patjat.
Aseta patja suoraan vuoteen runkoon.

Aseta patja siten, ettd ylasuojus on yléspéin ja ilmaletkut
vuoteen jalkopaddyssa ohjainyksikdn sijoittamista varten.
Kun kyseessd on vakiovuode, kiinnitd vuoteeseen
kiinnittdmalla kaksi sdaddettdavaa hihnaa vuoteen
kummankin paddyn alle. Varmista, ettd soljet on
kiristetty kunnolla ja hihnat on vedetty tiukalle.

Tai

Kun kyseessd on profilointivuode, kiinnitd kaksi
saddettdvaa hihnaa vuoteen liikuteltavien osien
ympdrille.

4.3 Ohjainyksikon kayttéonotto

1. Sijoita ohjainyksikko ripustamalla koukut vuoteen
jalkalevyn tai sivukaiteiden yli ja varmista, ettd ne ovat
riittavan tukevia ohjainyksikdn pitamiseen kiinni.

SR

HUOMIO!
— Varmista, ettd vuoderungon ja ohjainyksikon
vdlinen ilmaletku ei kierry.

2. Yhdistd patjan liitin ohjainyksikkoon.
HUOMAUTUS!
G — Varmista, etta virtajohto on hyvassa kunnossa.

3. Tyonna virtajohto ohjainyksikon sisdaan ja kytke sitten
220 voltin ja 50 hertsin virtalahteeseen.

4. Ota ohjainyksikkd kdyttoon painamalla virtapainiketta
noin kolme sekuntia.

i Painevalot vilkkuvat merkiksi jarjestelman
kayttéonotosta.
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Kayttéonotto

HUOMAUTUS!

— Ennen pumpun kdyttoonottoa varmista, etta
patjan kayttdjan paan puoleisen paadyn lahella
sijaitseva CPR-venttiili on kunnolla kiinni.

— Varmista, etta patjan liitin on yhdistetty tiukasti
ohjainyksikkoon.

5. Patja tayttyy kokonaan noin 30 minuutissa. Kun se
on valmis, neljdannen painevalon sekd vaihtelutilan
valon pitdisi syttya merkiksi siita, ettd jarjestelma on
valmiina kdyttoon (jarjestelma palaa automaattisesti
oletusasetuksena olevaan vaihtelutilaan kdynnistamisen
jalkeen). Lisatietoa on kohdassa 5.3 Patjajdrjestelmdn
kdyttéminen, sivu 67.

6. Kun patja on tdynna, voidaan asettaa vuodevaatteet.
Aseta lakanat riittdvan 16yhasti, jotta patjan ilmasolut
voivat liikkua vapaasti.

7. \Varmista, ettd lakanan jokaisessa kulmassa on
kiinnityssolki.

4.4 Patjajarjestelman poistaminen

oA | & 131- \
T B,
19 b 4
/ { N
© = o
1. Katkaise ohjainyksikon virta ja irrota verkkovirrasta ®.
2. lrrota patjan liitin ® ohjainyksikosta ja irrota CPR-lappu

©.

3. Aseta ohjainyksikkd ja virtajohto patjan paalle ja irrota
patja vuoteen rungosta.

4. Kun ilma on paastetty pois kaikista soluista, kaari patja ja
palauta kaikki esineet kantolaukkuun turvallista sailytysta
varten.

| HUOMAUTUS!

S — Noudata aina oikeaa menetelmas, kun katkaiset
ohjainyksikén virran. Kun yksikon virta
katkaistaan, se antaa ei virtaa -halytyksen.
Tama hélytys voidaan perua painamalla
ON/OFF-painiketta vahintdan 2 sekunnin ajan.

| HUOMAUTUS!

S — Ennen jarjestelman kdynnistamistd uudelleen
varmista, ettd CPR-lappu on vaihdettu ja kaikki
tiivistysliittimet on kiinnitetty lujasti ja etta
patjan liitin on vaihdettu ja kiinnitetty tiukasti
ohjainyksikkoon.

— Ohjaa kohdesuunnitelman mukaisesti kukin
pistoke vastaavaan pistorasiaan.
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5 Kaytto

5.1 Turvallisuustiedot

VAROITUS!
/ A \ Jos potilaan asentoa ei muuteta tarpeeksi,

seurauksena voi olla kudosten puristumista ja

haavojen muodostumista.

Paineen vahentamiseksi on erittdin tarkeas, etta

potilas voi vaihtaa asentoa itse tai ettd hanen

asentoaan vaihdetaan sdaanndllisesti.

— Kysy aina kliinistd mielipidetta patevalta
terveydenhuollon ammattilaiselta ennen
tuotteen kayttamista.

— Tarkasta potilaan kunto usein.

A HUOMIO!
— Varmista, ettd patjan suojuksen kuviollinen
puoli on aina ylospain.
— Varmista, ettd patjan pinnan ja sivukaiteen
yldosan vdlinen etdisyys on vahintdan 220 mm.

é HUOMIO!
Patjan vaurioitumisen riski

Jos patjan suojuksessa on reikid, on olemassa

nesteiden sisddnpaasyn tai kontaminaation vaara.

— Varmista, ettei patja jaa jumiin eivatka teravat
kulmat vaurioita sita.

— Al3 aseta patjalle tai sen alle injektioneuloja,
kanyyleita, skalpelleja tai muita vastaavia teravia
esineita.

— Ald kiytd sdhkolld lammitettdvid peittoja
suoraan patjan paalla tai sen alla.

— Varmista, etta kaikki kanyylit on teipattu
asianmukaisesti siten, ettd teravia kulmia ei ole
esilla.

— Siirtolautoja ja muita potilaan siirtdmisen
apuvalineita kaytettdessa ennen kayttda on
tarkistettava, ettei terdvia kulmia tai reunoja
ole.

— Kun patjaa kaytetdan profiloidussa vuoteessa,
varmista, ettd polvitukea kdytetdan ennen
selkdnojaa.

— Kiinnita ladkinnalliset laitteet, kuten
infuusiopumput ja monitorit, asianmukaisiin
vuoteen lisdvarusteisiin.

— Varo, etteivat palavat savukkeet ja lemmikin
kynnet puhkaise patjan suojusta.

5.2 Ohjainyksikon kaytto

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

1. Kytke tai katkaise virta painamalla virtapainiketta
@ noin kolmen sekunnin ajan.
O
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Tilan vaihtaminen

1. Vaihda vuorottelutilan (vaihtoehtoiset
solut tdyttyvat ja tyhjenevat jaksoittain)
ja staattisen tilan (kaikki solut tayttyvat
tdysin ilman dynaamista vuorottelua)
painamalla tilapainiketta. Kirkas LED-valo
kertoo aktiivisen tilan.

2. Ota CLP-toiminto (jatkuva matala paine)
kayttdon painamalla tilapainiketta
kahden sekunnin ajan.

Paineasetusten muuttaminen

Saatavilla on viisi paineasetusta pehmeastd (15 mmHg)
kiintedan (55 mmHg), 10 mmHg:n vélein.

Kun kaytat CLP-toimintoa, saatavilla on viisi paineasetusta 15

mmHg:std 23 mmHg:hen, 2 mmHg:n vilein.

1. Lisaa painetta painamalla pluspainiketta
(+).

2. Véhenna painetta painamalla
miinuspainiketta (-).

Kirkkaat LED-valot kertovat valitun asetuksen.

Painikkeiden lukitseminen ja lukituksen
avaaminen

) 1. Lukitse kaikki ohjainyksikon painikkeet
painamalla lukitus-/avauspainiketta.
Kuulet danimerkin, ja keltainen LED-valo syttyy
merkiksi jarjestelman lukittumisesta.
2. Avaa lukitus painamalla sitd uudelleen

vahintdan kolme sekuntia (halytysaani kuuluu ja
kellanruskea valo sammuu).

Ohjainyksikon lukitus avautuu automaattisesti, jos virta
katkeaa.

Varoitusdadnen signaalien mykistaminen

Varoitusdanen voi vaimentaa, kun toimintahairion syyta
selvitetdan. Jos sita ei selvitetd, varoitusdani palautuu 17
* 3 minuutin jalkeen.

) 1. Mykista varoitusadni painamalla
mykistyspainiketta.

Nopean tdyton suurimpaan paineeseen kayttoon
ottaminen

@ 1. Ota nopea tdyttd suurimpaan paineeseen
(60 mmHg) kayttoon painamalla suurimman
kiinteyden painiketta.
2. Poista enimmaispaine kdytosta painamalla
painiketta uudelleen kolmen sekunnin ajan.
Jos tata ei poisteta kdytosta, jarjestelma palaa
automaattisesti vaihtelutilaan ja keskipaineeseen
30 £ 3 minuutin jalkeen potilaan turvallisuuden
vuoksi.
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5.3 Patjajarjestelmdn kayttaminen

Paineen maarittaminen (seldlldan / kasvot
yl6spdin)

1. Kun patja on taynna, aseta kayttdja patjalle.
2. Paina painepainiketta ja valitse parhaat asetukset

tehokkaalle paineenalennukselle ja tuelle potilaan painon

ja mukavuusvaatimusten mukaan.
3. Arvioi, onko potilaan asento mukava ja toimiiko
jarjestelma asianmukaisesti tekemalla "valumistesti".
4. Automaattinen sdatétoiminto on aina kaytossa, kun
jarjestelma on kaytossa.

Jarjestelma toimii valitulla asetuksella, mutta kun
kayttdja vaihtaa asentoa ja pysyy uudessa
asennossa, patjan paine voi mukautua
(suuremmaksi/pienemmaksi). Ohjainyksikon
anturi reagoi ja sdatda painetta tarpeen mukaan
kompensoidakseen uutta asentoa.

=

Valumistesti

Kun paineasetusta muutetaan, varmista, ettd potilas ei "valu"

(riittdmattomasti tuettu ilmasoluilla, minkad vuoksi joutuu
kosketukseen vuoteen alustan kanssa).

1. Varmista, ettd jarjestelma on vaihtelutilassa mutta ei
suorita vaihtelua.

2. Kun potilas makaa seldllaan, avaa ylasuojuksen vetoketju
juuri ristiluualueen (alaosa) ohi.

a. SoftCloud™ Air: Liu'uta katesi pitkin tyhjentynytta
solua potilaan ristiluualueen (alaosa) alle. Sisdinen
staattinen solu pysyy tdynnd, mutta katesi pitdisi
pystya liukumaan helposti potilaan ja alustan vilitse.

b. SoftCloud™ Top: Liu'uta katesi pitkin tyhjentynytta
solua potilaan ristiluualueen (alaosa) alle. Katesi
pitdisi liukua helposti potilaan ja alustan valissa.

4. Jos kasi paasee kulkemaan potilaan ali, potilas on
asianmukaisesti tuettu ja painetta voidaan laskea.
5. Toista valumistesti, kun painetta on laskettu.

i Jos jarjestelmadssd on vika, halytys kaynnistyy ja
painevalot vilkkuvat.

Paineen madrittaminen (taitettu asento)

Automaattinen saatétoiminto on aina kaytdssa, kun
jarjestelma on kaytossa. Jarjestelma toimii valitulla
asetuksella, mutta kun kayttdja vaihtaa asentoa ja

pysyy uudessa asennossa, patjan paine voi mukautua
(suuremmaksi/pienemmaksi). Ohjainyksikon anturi reagoi ja
saataa painetta tarpeen mukaan kompensoidakseen uutta
asentoa.
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Kaytto

HUOMAUTUS!

— Palauta alkuperdinen paineasetus, kun potilas
palaa seldlleen, ja tee valumistesti.

— Odota vahintddn 10~12 minuuttia
paineensdadon ja potilaan arvioinnin
valilla, koska uuteen asetukseen sopeutuminen
voi vieda jarjestelmaltd koko kierroksen.

5.4 CPR-menettely

€
p
R

#

1. Tyhjenna koko jarjestelma vetamalla lujasti patjan sivussa
olevaa keltaista CPR-pikairrotuslappua ®.
2. Kytke ohjainyksikosta virta pois.

ﬁ Patja alkaa tyhjentya.

Kun CPR on lopussa, kiinnita keltainen CPR-lappu takaisin
sen varmistamiseksi, ettd tiivistysliittimet on kiinnitetty
lujasti, ja kdynnista ohjainyksikkd uudelleen seuraavan
luvun mukaisesti: Ohjainyksikén kdyttéonotto. Ohjaa
kohdesuunnitelman mukaisesti kukin pistoke vastaavaan
pistorasiaan.

| HUOMAUTUS!
O — Odota, ettd patjajarjestelmd saavuttaa
optimaalisen paineen.
— Tee valumistesti, kun olet tayttanyt patjan
nopean tyhjentamisen jalkeen.

5.5 Varoitusaanitoiminnot

Varoitusdanen LED-valo vilkkuu ja varoitusdani kuuluu
merkiksi siitd, etta ohjainyksikossa tai patjan paineessa on
vikaa. Valo palaa, kunnes asianmukainen paine on palautettu.
Varoitusdanen voi vaimentaa painamalla varoitusdanen
mykistyspainiketta.

Jarjestelmassa on nelja erilaista varoitusdaanen signaalia ja
yksi huollon merkkivalo, ja ne tunnistaa viidesta erilaisesta
symbolista. Symbolien kuvat ovat alla.
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(hiljenna painamalla
mykistyspainiketta) ja
vilkkuvalla LED-valolla, kun
vaihtelua ei ole. LED-valo
muuttuu jatkuvaksi valoksi
5 minuutissa.

Naytto Varoitusddanen Kuvaus Naytto Varoitusdanen Kuvaus
signaali signaali
Vaihtelutilan vika lImoittaa aanimerkilla Alustusvika IImoittaa, ettei

(mykistyspainikkeen jdrjestelma suorittanut
LED-valo palaa alustusta 50 minuutissa.
jatkuvasti) Mykistyspainikkeen
LED-valo palaa jatkuvasti.

Matala paine

ey

Iimoittaa, ettd paine
on laskenut sietorajan
alapuolelle (alle
asetuspaineen — 5 mmHg)
tai enemman. Tama
laukaisee varoitusdaanen
(hiljenna painamalla
mykistyspainiketta) ja
vilkkuvan LED-valon.
LED-valo muuttuu
jatkuvaksi valoksi 7
minuutissa.

Huollon
merkkivalo

IImoittaa, ettd huolto on
tarpeen. LED-valo palaa
jatkuvasti. Tama ilmenee,
kun ohjainyksikké on ollut
kdytéssa noin 9 000 tuntia.

Virtakatko

Iimoittaa, ettei painetehoa
ole verkkovirtavian
vuoksi. Tama
laukaisee varoitusdanen
(hiljenna painamalla
mykistyspainiketta) ja
vilkkuvan LED-valon.
LED-valo muuttuu
jatkuvaksi valoksi 3
sekunnissa. Kun virta
palautuu, varoitusaani
ja LED-valo palaavat
normaaliin tilaan.
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Jos varoitusaani kaynnistyy ja jarjestelma ei tayty
tai se menettda painetta, katso kohta "Vikojen
tunnistaminen ja korjaaminen".

5.6 Potilaan kuljettaminen patjalla

1.

A

Ennen potilaan kuljettamista paina staattisen tilan
painiketta (ohjainyksikdon painike ®) ja odota vahintdan
12 minuuttia, etta solut tayttyvat enimmaispaineeseen.

i Jos on toimittava nopeammin (5—-10 minuuttia),
voidaan kayttdad suurimman kiinteyden painiketta
(ohjainyksikén painike ©).

Kun patjan paine on saavuttanut enimmaistayttoasteen,
katkaise ohjausyksikon virta painamalla virtapainiketta
(ohjainyksikon painike ®). Katkaise verkkovirta ja irrota
virtajohto.

Irrota liitin ohjainyksikosta ja anna ilman poistua
muutaman sekunnin ajan, ennen kuin asetat
kuljetussuojuksen liittimen ilmaldhtoihin sulkeaksesi
jarjestelman. Tama irtikytkentd pehmentda patjan
pinnan, pienentda painetta ja parantaa mukavuutta.
Varmista, ettd suojus on hyvin kiinni kummassakin
ilmaletkun |ahdossa.

HUOMIO!

llmanpainetta poistuu kaikista sisdisista

staattisista soluista seka vaihteluosista.

— Varmista, etta potilas on asianmukaisesti tuettu
tekemalld "valumistesti" sadnnollisesti.
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6 Huolto

6.1 Tarkistaminen

On suositeltavaa, etta riittavan pateva ja koulutettu henkilo
tarkistaa patjan (ilmasolut ja suojuksen) tarkistuslistan (se
Voi sisdltdd nesteen sisadnpadsemisen, tahrat, repeytymat
ja vauriot) mukaan aina, kun potilas lopettaa pehmusteen
kayton tai jokaisen kayttojakson jalkeen.

Tarkista patjat

1. Avaa suojuksen vetoketju kokonaan.

2. Tarkista, onko suojuksen valkoisessa alaosassa tahroja.

3. Tarkista, onko sisdosissa tahroja.

4. Vaihda kaikki tahriintuneet esineet ja havitd paikallisen
viranomaisen maaradaman menettelyn mukaan.

6.2 Puhdistaminen ja desinfiointi

6.2.1 VYleisia turvallisuustietoja

HUOMIO!
/ i \ Kontaminaatioriski

— Ole varovainen tuotteen kanssa ja kayta
asianmukaisia suojavarusteita.

A HUOMIO!
Sdhkoiskun ja tuotteen vaurioitumisen vaara

— Katkaise laitteen virta ja irrota se verkkovirrasta,
mikali sovellettavissa.

— Kun puhdistat sdhkokomponentteja, ota
huomioon niiden vesitiiviyden suojausluokka.

— Varmista, ettd vettd ei roisku pistokkeeseen tai
seindpistorasiaan.

— Ali koske pistorasiaan marilld kasilla.

| HUOMAUTUS!
. Vaarat nesteet tai menetelmat voivat vahingoittaa
tai vaurioittaa laitetta.

— Kaikkien kaytettyjen puhdistusaineiden ja
desinfiointiaineiden taytyy olla tehokkaita ja
yhteensopivia toistensa kanssa, ja niiden taytyy
suojata materiaaleja, joita niilla puhdistetaan.

— Syovyttavia nesteitda (emdaksid, happoa
jne.) tai hankaavia puhdistusaineita ei
saa kayttdd. On suositeltavaa kayttaa
tavallista kotitalouspuhdistusainetta, kuten
astianpesuainetta, ellei puhdistusohjeissa ole
muuta maaritelty.

— Liuotinta (esim. selluloosaohenninta tai
asetonia), joka muuttaa muovin rakennetta tai
irrottaa kiinnitetyt merkinnat, ei saa kayttaa.

— Varmista aina, ettad tuote on tdysin kuivunut,
ennen kuin otat sen uudelleen kayttoon.

S Noudata kliinisissa tai pitkdaikaisissa
hoitoympaéristdissa laitoksen puhdistusta ja
desinfiointia koskevia kaytantoja.
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Huolto

Puhdistusvalit

| HUOMAUTUS!

. Saannollinen puhdistaminen ja desinfiointi edistda
sujuvaa toimintaa, pidentda kayttoikaa ja estaa
kontaminaatioita.

Puhdista ja desinfioi tuote

— sdannollisesti sen ollessa kaytossa

— ennen jokaista huoltotoimenpidetta ja sen
jalkeen

— kun se on ollut kontaktissa ruumiinnesteisiin

— ennen sen kayttamista uudelle kayttajalle.

| HUOMAUTUS!
. — Pida kirjaa jarjestelman puhdistamisesta.

6.2.2 Puhdistusohjeet

| HUOMAUTUS!

o — Tuote ei kestda puhdistamista
automaattipesuloissa, joissa on korkeapaineisia
puhdistuslaitteita tai hoyrya.

ﬁ Jarjestelmdn puhdistamisesta on pidettava kirjaa.

Ohjainyksikén puhdistaminen

1. Pyyhi ohjainyksikén kotelo ja letkukiinnikkeet kostealla
liinalla ja sopivalla puhdistusaineella.

2. Kayta nailonharjaa ja puhdista helldvaraisesti kaikki raot,
silld niihin voi pesiytya mikro-organismeja.

3. Pyyhi ohjainyksikén kotelo ja letkukiinnikkeet kostealla
liinalla poistaaksesi puhdistusaineen kokonaan.

4. llmakuivaa kaikki hoidetut pinnat.

Henkareiden puhdistus

1. Pyyhi henkareiden ulkopuoli sddnnéllisesti kayttamalla
kosteaa liinaa ja sopivaa puhdistusainetta.

Suojusten puhdistus

(Polyn ja orgaanisen aineksen kaltaisten epdpuhtauksien
poistaminen)

1. Poista kaikki suojukset pesemista varten.

2. Pese suojukset enintddn tuotemerkinnassa ilmoitetussa
lampotilassa kayttamalla laimennettua nestemaista
pesuainetta (ohjeet merkinnassa).

HUOMAUTUS!
. Korkeissa lampotiloissa peseminen aiheuttaa
kutistumista.

Suojusten kuivaus

1. Ripusta suojukset narulle tai telineeseen puhtaisiin
sisatiloihin ja anna kuivua tai kuivaa kuivausrummussa
matalassa lampdotilassa.

HUOMAUTUS!
. — Kuivausrummun asetus saa olla enintdan 40 °C.
— Kuivausrummussa saa kuivata enintdan 10
minuuttia.

— Kuivaa huolellisesti ennen kayttoa.
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6.2.3 Desinfiointiohjeet

| HUOMAUTUS!

S — Kayta vain paikallisen infektionhallintalaitoksen
hyvéaksymia desinfiointiaineita ja -menetelmia ja
noudata paikallista infektionhallintakdytantoa.

— Lisatietoja suositelluista desinfiointiaineista on
osoitteessa https://vah-online.de/en/for-users.

Ohjainyksikén desinfiointi

1. Pyyhi kaikki helppopaasyiset pinnat liinalla ja
desinfiointiaineella.

2. Anna tuotteen kuivua ilmassa.

limasolujen desinfiointi

HUOMAUTUS!
S - Alé irrota letkuja yksittaisista ilmasoluista.
— Al pese alaka kuivaa ilmasoluja koneessa.

1. lIrrota ilmasolut alustasta avaamalla painonastat
jokaisessa paassa.

2. lrrota ilmaputket padilmaletkuista.

Liu'uta jokainen solu pois soluhihnoista.

4. Puhdista kdyttamalla liinaa, joka on kostutettu sopivaa
desinfiointiainetta (riippuu infektionhallintakdytdanndista
ja paikallisen markkina-alueen vaatimuksista) sisaltavalla
lampimalla vedella.

5. Kuivaa huolellisesti pehmealld kankaalla ennen
kiinnittamista uudelleen.

w

6.3 Huolto

| HUOMAUTUS!

* — Huollon merkkivalo syttyy, kun ohjainyksikkdé on
ollut kaytossa noin 9 000 tuntia, ja se ilmoittaa,
ettd huolto on tarpeen.

HUOMAUTUS!

— Al3 yritd korjata tai huoltaa ohjainyksikkda
itse! Ota aina yhteyttd valtuutettuun
huoltoteknikkoon.
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6.4 llmansuodattimen vaihtaminen

| HUOMAUTUS!

S Suodattimen hyva huoltaminen on olennaisen
tarkeaa, jotta patjajarjestelmasi pysyy hyvassa
kayttokunnossa. Suodattimien puhtaanapidon
laiminlyonti aiheuttaa jarjestelmaan
hairidaikoja ja lisdd korjauskustannuksia.
IlImansuodattimen vaihto vuosittain on
suositeltavaa. Vaihtoilmansuodattimia on
saatavilla Invacare huoltokeskuksesta.

1. Katkaise virransyotté ohjainyksikkoon.

Irrota virtajohto ja ilmaletkut.

3. Aseta ohjainyksikkd tasaiselle pinnalle siten, ettd sen
takapaneeli on ylinna (aseta yksikon alle pehmea kangas
naarmuuntumisen estamiseksi).

4. Irrota ilmansuodattimen suojus varovasti. Irrota ja havita
suodatin ja asenna uusi suodatin.

5. Aseta ilmansuodattimen suojus takaisin ohjainyksikkoon.

N

Ohjainyksikké on nyt valmis kytkettavaksi uudelleen.
6.5 Sulakkeen vaihtaminen

A HUOMIO!
— Varmista, ettd sulakkeet vaihdetaan paikallisen
lainsaadannon mukaisesti.
— Kayta aina saman luokan sulaketta, kun vaihdat
viallista sulaketta.

=

Katkaise virransyotté ohjainyksikkéon.

2. lrrota virtajohto ohjainyksikén sivussa olevasta
sahkdpistorasiasta.

Aseta talttapdinen ruuvimeisseli virtajohtotulon
yldpuolella olevaan pieneen aukkoon.

Avaa muovipidike vetamalla ruuvimeisselia varovasti.
Poista palanut sulake ja havita se.

Aseta uusi sulake paikalleen ja sulje muovipidike.
Palauta sulakepidike paikalleen toistamalla vaiheet 1-4
painvastaisessa jdrjestyksessa.

w

Nowus

i Katso lisdtietoa osasta "Ohjainyksikon
kayttoonotto".
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7 Kayton jalkeen

7.1 Sailytys

HUOMAUTUS!

G — Sailyta laitetta kuivassa ymparistdssa.

— Sailyta laitetta suojuksessa.

— Rullaa laite varovasti ja sdilyta sita puhtaalla,
kuivalla pinnalla (ei lattialla) paikassa, jossa ei
ole terdvia reunoja, jotka voisivat vaurioittaa
sita.

— Al3 sdilytd muita esineitd laitteen paalla.

— Al sailytd laitetta pattereiden tai muiden
lammityslaitteiden vieressa.

— Suojaa laite suoralta auringonvalolta.

Lisatietoja sdilytyksen ymparistdoloista kohdassa Ympdristén
olosuhteet.

7.2 Kunnostaminen

Tama tuote sopii kdytettdvaksi uudelleen. Toimi seuraavasti,
kun tuotetta kunnostetaan uutta kayttdjaa varten:

¢ Huoltosuunnitelman mukainen tarkistus
e Puhdistaminen ja desinfiointi

Katso tarkat tarkistus-, puhdistus- ja desinfiointiohjeet
kohdasta 6 Huolto, sivu 69.
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Kayton jalkeen

7.3 Havittaminen

é VAROITUS!
Ympdristovaara

Laitteessa on akut.

Tama tuote saattaa sisdltda aineita, jotka voivat

vahingoittaa ymparist6a, jos ne havitetddn

paikoissa (kaatopaikoilla), jotka eivat ole
lainsdddannon mukaan asianmukaisia.

— ALA havita akkuja tavallisen kotitalousjitteen
mukana.

— ALA heitd akkuja tuleen.

— Akut on EHDOTTOMASTI vietdva asianmukaiseen
jatteiden havityspaikkaan. Lain mukaan akut on
palautettava ja palauttaminen on maksutonta.

— Havita vain tyhjenneet akut.

— Peita litiumakkujen navat ennen havittamista.

— Tietoa akkutyypista on akkutarrassa seka
luvussa 9 Tekniset Tiedot, sivu 73.

Suojele ympadristéa ja vie tuote kdyton jdlkeen paikalliseen
kierratyspisteeseen.

Pura tuote ja sen osat, jotta eri materiaalit voidaan erotella

ja kierrattaa erikseen.

Kaytettyjen tuotteiden ja pakkausten havittamisessa ja
kierrattamisessa on noudatettava kunkin maan jatteiden
kasittelya koskevia lakeja ja asetuksia. Kysy tarkempia tietoja
paikalliselta jatehuoltolaitoksesta.
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8 Vianmaaritys

8.1 Vikojen tunnistaminen ja korjaaminen

VAROITUS!

AN\

Sahkoiskun vaara!

Ohjainyksikdn avaaminen voi aiheuttaa henkildvamman tai laitevaurion.
— Al3 yritd avata ohjainyksikkoa.

HUOMAUTUS!
— Jos ongelma ei

ratkea, ota yhteytta Invacare-toimittajaan tai Invacare-edustajaan.

Varoitus/vika

Syy

Ratkaisu

Ohjainyksikko ei toimi;

Ohjainyksikkoa ei ole ehka

1.

Tarkista, ettd ohjainyksikkd on kytketty oikean jannitteen virtaldhteeseen.

+ varoitusaani

nayton valot eivat syty kytketty virtaldhteeseen 2. Tarkista, ettd ohjainyksikkoon on kytketty virta.

o L .| 3. Tarkista virtapistokkeen sulake. Tarkista molemmat ohjainyksikén sulakkeet
Ohjainyksikon sulake on ehka (1 ampeerin hitaasti katkeava sulake) — sulakkeet voi irrottaa painamalla
vaihdettava ja kagntimalld ruuvimeisselilla.

Potilas uppoaa tai "valuu" Paine on ehka asetettu lilan | 1. Nosta paineasetuksia painamalla painenuolta.

patjalla maatessaan. alhaiseksi potilaan painolle. 2. Tarkista jarjestelman tehokas toiminta tekemalld "valumistesti". Katso
kohta "Patjajarjestelman kdyttaminen".

Varoitusadnen mykistyksen | Alustava vika 1. Mykistd varoitusaani ja katkaise virta.

LED-valo syttyy pysyvasti 2. Tarkista, ettd kahva on ehyt, ja varmista, ettd kaikki nelja tiivistysliitinta on
asetettu tiukasti ohjainyksikkdon ja ilmaletkuihin. Tarkista, ettd CPR-lappu
on kiinnitetty ja etta kaikki nelja tiivistysliitinta on kiinnitetty kunnolla.

3. Tarkista kaikki ilmaletkut patjan sisdpuolella — jokaisen pitéisi olla
kiinnitetty tiukasti. Tarkista, ettd kaikki ilmasolut on kiinnitetty kunnolla
niihin liittyviin ilmaputkiin.

4. Tarkista kaikki solut, putket ja letkut ilmavuotojen varalta.

5. Kytke virta.

Matalan paineen LED-valo | Liian matala paine 1. Mykistd varoitusaani ja katkaise virta.

syttyy 2. Tarkista, ettd kahva on ehyt, ja varmista, etta kaikki nelja tiivistysliitinta on
asetettu tiukasti ohjainyksikkdon ja ilmaletkuihin. Tarkista, ettd CPR-lappu

:“Hg on kiinnitetty ja ettd kaikki nelja tiivistysliitintd on kiinnitetty kunnolla.
G 1 3. Tarkista kaikki ilmaletkut patjan sisdpuolella — jokaisen pitdisi olla
kiinnitetty tiukasti. Tarkista, ettd kaikki ilmasolut on kiinnitetty kunnolla

+ varoitusaani niihin liittyviin ilmaputkiin.

4. Tarkista kaikki solut, putket ja letkut ilmavuotojen varalta.

5. Tarkista, ettd ilmansuodattimen suojus on kiinnitetty kunnolla ja ettad
ilmansuodatin on puhdas.

6. Kytke virta.

Vaihteluvian Vaihtelutilan vika (ei 1. Mykistd varoitusaani ja katkaise virta.

LED-merkkivalo syttyy vaihtelua) 2. Laske painetta irrottamalla ilmaletkut — yhdistd ne uudelleen, kun paine
on laskenut.

% 3. Kaynnista jarjestelma uudelleen kdaantamalla virtapainike off- ja
on-asentoon. Jarjestelma kdynnistyy automaattisesti staattisessa tilassa ja
vaihtaa vaihtelutilaan, kun kdyttopaine on saavutettu.

+ varoitusaani 4. Nollaa henkilokohtaiset asetukset.

Virtakatkon LED-merkkivalo | Virtakatko 1. Mykistd varoitusaani.

syttyy 2. Tarkista, ettd virtajohto on kytketty kunnolla virtalahteeseen ja
ohjainyksikkoon. Tarkista, ettd verkkovirta on kytketty.

* 3. Tarkista molemmat ohjainyksikon sulakkeet (1 ampeerin hitaasti katkeava

@

sulake) — sulakkeen voi irrottaa painamalla ja kdantamalla ruuvimeisselilla.

Jos virta palautuu 20 minuutin kuluessa virtakatkosta, jarjestelma suorittaa
kadynnistysjakson ennen viimeisimpiin asetuksiin palaamista.

Huollon LED-merkkivalo Huolto tarpeen 1. Ota yhteyttd Invacare-toimittajaan tai Invacare-edustajaan.
syttyy
Kayton jatkamiseen ei liity riskia, vaikka huollon LED-merkkivalo
syttyisi.
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9 Tekniset Tiedot

9.1 Ohjainyksikon tekniset tiedot

Tekniset Tiedot

Ohjainyksikké 1 in 2

Kierrosohjain

Kayttotarkoituksen mukainen jakoventtiili, joka toimittaa
kayttdilmaa taytettdviin soluihin

Kierrosaika

12 minuuttia

Syottojannite

220-240V 50/60Hz

IiImakapasiteetti 10 Ipm
Melutaso Alle 30dB
Sulakkeen luokitus 1A / 250V

Akun ldhde

VARTA, V80H, 1,2 V DC, 70 mAh

Tehonormitus

enintaan 1A

Ohjainyksikon mitat:
Pituus

Leveys

Korkeus

123 (x10) mm
243 (+10) mm
250 (¥10) mm

Ohjainyksikén paino

2.4 kg

Letkuliitin Paina liitinkahvaa
Hatatilanne CPR-lappu
Toimintatila Ei-jatkuva

Suojausluokka

IP21 — Suojattu kiinteilta, yli 12,5 mm:n esineilta, esim. kasilta ja suurilta
tyokaluilta. Suojattu ylhdalta tippuvalta vedeltd tai veden tiivistymiselta.

9.2 Patjan tekniset tiedot

SoftCloud Top

SoftCloud Air

Kapea

Leved Kapea Leved

Solujen maara

18 (solua solussa), mukaan lukien 3
staattista péaasolua

23 (solua solussa), mukaan lukien 3
staattista paasolua

Solukorkeus 180 mm

Patjan mitat:

Pituus 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Leveys 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Korkeus 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Patjan paino 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg

Kayttdjan
vahimmais-/enimmaispa

0 — 200 kg

Solumateriaali

0,15 mm:n TPU-kalvolla laminoitu 210 denierin nailonkangas

Alustamateriaali

Nailonkangas, 420 denieria, jossa on 0,1 mm:n TPU-p&allyste

Paallysmateriaali

100-prosenttinen polyuretaanipinta, 100-prosenttinen polyesterisisallys

1630733-F
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9.3 Ympadristoolosuhteet

Kaytto Varastointi ja
kuljetus
Ympariston 10-40 °C -10 °C...+60 °C
lampotila
Suhteellinen 30% - 75 % 10 % — 70 %
kosteus tiivistymaton tiivistymaton
llImanpaine 70-106 kPa 70-106 kPa

9.4 Ohjeet ja valmistajan ilmoitus

Patjajarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi jaljempand madritetyssd sdahkomagneettisessa ymparistdssa. Patjajarjestelman
ostajan tai kayttdjan on varmistettava, ettd nostinta kdytetdan tallaisessa ympadristossa.

Sahkémagneettinen sateily

Sateilytesti Yhteensopivuus Sahkomagneettista ymparistoa koskevia ohjeita

Radiotaajuinen sateily Ryhma 1 Patjajarjestelmd kayttda radiotaajuusenergiaa vain sisdisissa toiminnoissa. Siten
radiotaajuinen sateily on erittdin vahaista eikd todenndkoisesti aiheuta hairioita

CISPR 11 lahistolla oleviin sihkolaitteisiin.

Radiotaajuinen sateily Luokka B Patjajarjestelma sopii kaytettavaksi kaikissa tiloissa mukaan lukien asuintilat ja tilat,
jotka on liitetty suoraan yleiseen pienjanniteverkkoon, josta asuinrakennukset

CISPR 11 saavat sdhkon.

Harmoniset pdastot Luokka A

IEC 61000-3-2

Jannitteen vaihtelut /
valkyntasateily

IEC 61000-3-3

Vastaa vaatimuksia

Sdahkémagneettinen sietokyky

Hairionsietotesti

IEC 60601 -testitaso

Yhteensopivuustaso

Sdahkémagneettista ymparistod koskevia
ohjeita

Sahkostaattiset purkaukset
(ESD)

IEC 61000-4-2

+ 8 kV kosketus

I+

15 kV ilma

8 kV kosketus

I+

I+

15 kV ilma

Lattioiden tulee olla puuta, betonia tai
keraamista tiiltd. Jos lattioissa kdytetdaan
synteettisiad materiaaleja, ilman suhteellisen
kosteuden tulisi olla vahintdaan 30 %.

Sahkostaattinen nopea
transientti/ purske

+2 kV virransyottéjohdoille

+2 kV virransyottéjohdoille

Sahkoverkkovirran laadun on oltava
lilkehuoneisto- tai sairaalakdyttoon sopivaa.

IEC 61000-4-4

Ylijannite +1 kV kahden vaiheen vililla | +1 kV (differentiaalitila) Sahkoéverkkovirran laadun on oltava
liilkehuoneisto- tai sairaalakdyttoon sopivaa.

IEC 61000-4-5

Jannitteen laskut,
lyhytaikaiset hairiot
ja jannitteenvaihtelut
sahkovirtaverkossa

IEC 61000-4-11

<5 % Ur (>95 %:n lasku
Ur:ssa)
0,5 jakson aikana

40 % Ut (60 %:n lasku Ur:ssd)
5 jakson aikana

70 % Ut (30 %:n lasku Ur:ssa)
25 jakson aikana

<5 % Ur (>95 %:n lasku
Ur:ssa)
5 sekunnin aikana

<5 % Ur (>95 %:n lasku
Ur:ssa)
0,5 jakson aikana

40 % Ut (60 %:n lasku Ur:ssd)
5 jakson aikana

70 % Ut (30 %:n lasku Ur:ssa)
25 jakson aikana

<5 % Ur (>95 %:n lasku
Ur:ssa)
5 sekunnin aikana

Sahkoverkkovirran laadun on oltava
liikehuoneisto- tai sairaalakdytt6on sopivaa.
Jos patjajarjestelmdn on toimittava
jatkuvassa kaytossa myos sahkokatkojen
aikana, on suositeltavaa, ettd se saa virran
katkottomasta virtalahteesta tai akusta.

Virran taajuuden (50 Hz)
magneettikenttd

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Virran taajuuden magneettisten kenttien on
vastattava tasoltaan tyypillista liikehuoneisto-
tai sairaalaymparist6a.

HUOMAA: Us tarkoittaa sahkodverkkovirran jannitetta ennen testaustasoon siirtymista.
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Tekniset Tiedot

Hairiénsietotesti IEC 60601 -testitaso Yhteensopivuustaso Sdahkomagneettista ymparistéa koskevia ohjeita
Johtuva radiotaajuus 3 Vims 3 Vims Kannettavaa ja siirrettdvaa radiotaajuista
tietoliikennelaitteistoa ei saa kadyttaa CT515-laitteen
IEC 61000-4-6 150 kHz — 80 MHz mitadn osaa (mukaan lukien sihkojohdot)
Sateillyt radiotaajuus 3 V/m 3 V/m lahempana kuin suositeltava erotusetdisyys,
joka lasketaan ldhettimen taajuuden laskentaan
IEC 61000-4-3 80 MHz — 2,5 GHz tarkoitettua yhtaloa kayttden.

Suositeltava erotusetaisyys

d = 1,167VP

d = 1,167VP 80-800 MHz

d = 2,333VP 800 MHz - 2,5 GHz

jossa P on lahettimen valmistajan ilmoittama
lahettimen maksiminimellisteho watteina (W) ja d
on suositeltava erotusetdisyys metreina (m).

Kiinteiden radiotaajuuslahettimien
ymparistdmittaustena) mukaisten
kentdanvoimakkuuksien pitdd olla alle standardissa
madritetyn tason jokaisella taajuusalueellab).

Hairidita voi esiintya seuraavalla symbolilla
merkittyjen laitteiden laheisyydessa:

(@)

HUOMAA 1: Mikali arvo on tasan 80 MHz tai 800 MHz, sovelletaan kahdesta vaihtoehdosta korkeampaa taajuusaluetta.

HUOMAA 2: Nama ohjeet eivat valttamatta pade kaikissa tilanteissa. Sahkomagneettisen kentan etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,
esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.

a) Kiinteiden lahettimien, kuten tukiasemien (radion, matkapuhelinten, langattomien puhelinten ja maaradioliikenteen, amatddriradioiden,
AM- ja FM-radioldhetysten seka tv-lahetysten tukiasemien) kentdnvoimakkuuksia ei teoreettisesti voida ennustaa tarkasti. Jotta kiinteiden
radiotaajuuslahettimien sahkdmagneettista ymparistda voitaisiin arvioida, asennuspaikalla pitdisi tehda sahkomagneettinen mittaus. Jos
mitattu kentan voimakkuus tilassa, jossa patjajarjestelmaa aiotaan kayttaa, ylittda edelld mainitun hyvdksyttavan radiotaajuutta koskevan
vaatimustason, on patjajarjestelmaa tarkkailtava, kunnes tiedetaan, etta se toimii oikein. Jos patjajarjestelma ei tunnu toimivan kunnolla,
olisi ryhdyttava tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten esim. siirrettava se toiseen paikkaan tai toiseen asentoon.

b) Taajuusalueen 150 kHz — 80 MHz ylapuolella kentan voimakkuuksien on oltava alle 3 V/m.

Kannettavien ja siirrettdvien radiotaajuustietoliikennelaitteiden ja patjajarjestelmédn vuorotteluohjainyksikon viliset suositeltavat
erotusetdisyydet

Patjajarjestelma on tarkoitettu kaytettavaksi ymparistossd, jossa valvotaan sateilevid radiotaajuushdiriitad. Asiakas tai patjajarjestelman
kayttaja voi auttaa estamadan sahkomagneettisia hairidita sadilyttamalla vahimmaisetdisyyden kannettavien ja siirrettavien
radiotaajuustietoliikennelaitteiden (ldhettimet) ja patjajarjestelman valilld alla olevan taulukon mukaan tietoliikennelaitteiston enimmaistehon
mukaisesti.

Lahettimen nimellinen Erotusetdisyys lahettimen taajuuden mukaan (m)

enimmaislahtéteho (W)
150 kHz — 80 MHz 80-800 MHz 800 MHz - 2,5 GHz
d = 1,167VP d = 1,167VP d =2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

Jos lahettimen nimellista maksimilahtotehoa ei 16ydy edempana olevasta taulukosta, suositeltava erotusetdisyys d metreind (m) voidaan
madarittaad kayttden lahettimen taajuuden laskennassa kaytettdvaa yhtdloa, jossa P on ldhettimen valmistajan ilmoittama lahettimen
maksimilahtéteho watteina (W).

HUOMAA 1: Mikali arvo on tarkalleen 80 MHz tai tarkalleen 800 MHz, sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta koskevaa erotusetdisyytta.

HUOMAA 2: Nama ohjeet eivat valttamatta pade kaikissa tilanteissa. Sahkdomagneettisen kentdn etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,
esineiden ja ihmisten aikaansaama vaimentuminen ja heijastuminen.
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1 Generale

1.1 Introduzione

Il presente manuale d'uso contiene informazioni importanti
sul trattamento del prodotto. Per garantire la sicurezza di
utilizzo del prodotto, leggere attentamente il manuale d'uso
e seguire le istruzioni di sicurezza.

Utilizzare questo prodotto solo se il presente manuale e
stato letto e compreso. Richiedere un ulteriore consiglio
da parte di un operatore sanitario che ha familiarita con
le proprie condizioni mediche e chiarire tutte le domande
riguardanti I'uso corretto e la regolazione necessaria con il
personale medico.

Si noti che alcune sezioni contenute nel presente documento
potrebbero non riguardare il proprio prodotto, in quanto il
presente documento si applica a tutti i modelli disponibili
(alla data di stampa). Se non specificato diversamente, ogni
sezione del presente documento si riferisce a tutti i modelli
del prodotto.

I modelli e le configurazioni disponibili nel proprio paese
sono riportati nei documenti di vendita specifici per paese.

Invacare si riserva il diritto di modificare le specifiche del
prodotto senza ulteriore preavviso.

Prima di leggere il presente documento, verificare di essere
in possesso dell'ultima versione, disponibile in formato PDF
sul sito web Invacare.

Se si ritiene che la dimensione dei caratteri nella versione
cartacea del documento sia di difficile lettura, & possibile
scaricare dal sito web la versione in formato PDF. Il PDF puo
essere ingrandito sullo schermo in modo da ottenere una
dimensione dei caratteri piu facile da leggere.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, ad esempio le note
sulla sicurezza del prodotto e i richiami di prodotti, si prega
di contattare il proprio distributore Invacare. Vedere gli
indirizzi alla fine del presente documento.

In caso di incidente grave relativo al prodotto, € necessario
informare il produttore e l'autorita competente nel proprio
paese.

1.2 Simboli in questo documento

In questo documento tutte quelle situazioni non sicure o
pericolose che possono portare a lesioni alle persone o
danni ai materiali sono evidenziate mediante simboli e
avvertimenti. Qui di seguito sono riportate le spiegazioni di
tutti i possibili avvertimenti.

A
AN

ATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe essere causa di morte o
lesioni gravi.

AVVERTENZA

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe essere causa di lesioni minori
o leggere.
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AVVISO

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe essere causa di danni al
prodotto.

Consigli e raccomandazioni
Indica consigli, raccomandazioni e informazioni
utili per un uso efficace e senza inconvenienti.

[=Jo

Altri simboli

(Non applicabile per tutti i manuali)

Persona responsabile per il Regno Unito
Indica se un prodotto non e fabbricato nel
Regno Unito.

ry Logo Triman
é Indica norme relative al riciclaggio e alla
raccolta differenziata (solo per la Francia).

1.3 Conformita

La qualita € fondamentale per I'azienda, che opera nel
rispetto e nell'ambito della norma ISO 13485.

Il prodotto & dotato di marchio CE, in conformita con la
normativa 2017/745 concernente i dispositivi medici della
classe |I.

Il prodotto e dotato di marchio UKCA, in conformita con la
normativa MDR 2002 del Regno Unito Parte Il classe | (e
successive modifiche).

Lavoriamo costantemente per garantire che l'impatto
ambientale dell'azienda a livello locale e globale sia ridotto
al minimo.

Garantiamo di utilizzare esclusivamente materiali e
componenti conformi alla direttiva REACH.

Rispettiamo le normative ambientali RAEE e RoHS in vigore.

1.4 Informazioni sulla garanzia

Offriamo una garanzia del produttore per il prodotto in
conformita di quanto indicato sui Termini e le condizioni
generali di vendita applicabili nei rispettivi paesi.

La garanzia puo essere fatta valere solo attraverso il fornitore
presso il quale é stato acquistato il prodotto.

1.5 Limiti di responsabilita

Invacare non si assume alcuna responsabilita per danni
derivanti da:

e Non conformita con il manuale d'uso

e Utilizzo non corretto

e Consumo e usura naturali

e Montaggio o preparazione non corretti da parte
dell'acquirente o di terzi

* Modifiche tecniche

¢ Modifiche non autorizzate e/o utilizzo di pezzi di
ricambio non adatti

1.6 Durata

La durata prevista per questo prodotto e di cinque anni, a
condizione che sia utilizzato quotidianamente e in conformita
alle istruzioni per la sicurezza, seguendo gli intervalli di
manutenzione e le indicazioni per un uso corretto come
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indicato nel presente manuale. La durata effettiva puo
variare a seconda della frequenza e dell’intensita d’uso.
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2 Sicurezza

2.1 Informazioni per la sicurezza

Formazione, giudizio clinico e pianificazione operativa
basata sulla vulnerabilita sono aspetti fondamentali nella
prevenzione delle lesioni da decubito.

Si puo ricorrere a una serie di scale di valutazione come
metodo formale per valutare il rischio dell'insorgenza

di una lesione da decubito e dovrebbero essere usate
insieme a una valutazione informale (giudizio infermieristico
informato). Una valutazione informale & considerata di
grande importanza e valore clinico.

é ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni gravi o danni

Un uso improprio del prodotto puo causare

lesioni o danni.

— In presenza di messaggi di attenzione,
precauzioni o istruzioni di difficile comprensione,
contattare il personale medico professionale o
il fornitore prima di iniziare a utilizzare questo
prodotto.

— Non usare questo prodotto o nessun altro
dispositivo opzionale disponibile senza prima
aver letto attentamente e compreso fino
in fondo le presenti istruzioni e ogni altro
materiale informativo, come il manuale d'uso,
il manuale per la manutenzione o i fogli di
istruzione forniti con questo prodotto o con i
dispositivi opzionali.

é ATTENZIONE!
Rischio di incendio o esplosione!

Una sigaretta puo provocare un foro da bruciatura
sulla superficie del letto e danneggiare il
dispositivo. Inoltre, gli indumenti del paziente, le
lenzuola, eccetera possono essere infiammabili

e causare un incendio. |l mancato rispetto di
questo messaggio di attenzione puo causare un
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incendio grave, danni al prodotto e lesioni fisiche

o la morte.

— Prestare particolare attenzione in ambienti
ricchi di ossigeno.

— Non fumare in prossimita del prodotto.

ATTENZIONE!

Rischio di insorgenza di lesioni da decubito

Il dispositivo garantisce agli utilizzatori una

ridistribuzione efficace della pressione, quando la

superficie di supporto e rivestita da un lenzuolo

in cotone, misto cotone o lino e quando uno di

questi lenzuoli & il solo elemento presente tra la

superficie di supporto e I'utilizzatore.

— | lenzuoli devono aderire senza stringere,
eventuali pieghe devono essere eliminate.

— Verificare che la superficie a contatto con
I'utilizzatore sia libera da briciole o altri resti di
cibo e che tubi di flebo, stent o altri oggetti
estranei non si trovino tra I'utilizzatore e la
superficie di supporto.

— Le coperte elettriche riscaldate devono essere
utilizzate esclusivamente dopo aver consultato
un medico o un operatore sanitario qualificato
in quanto un aumento della temperatura puo
aumentare il rischio di sviluppo delle lesioni
da decubito.

AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni

Componenti non originali o non corretti possono

alterare il funzionamento e la sicurezza del

prodotto.

— Utilizzare esclusivamente componenti originali
per il prodotto in uso.

— In considerazione delle differenze regionali,
fare riferimento al catalogo o al sito web
locale di Invacare per conoscere le opzioni
disponibili oppure contattare il rappresentante
locale Invacare. Vedere gli indirizzi alla fine del
presente documento.

1630733-F



2.2 Etichette sul prodotto

Le etichette mostrate sono riportate a titolo esclusivamente
esemplificativo. Le etichette effettive sul prodotto in uso
potrebbero differire leggermente da tali esempi.

Centralina di comando

Invacare UK Operations Limited
‘ Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK
Invacare® XXXXXXXXXX
.. 220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

43~ T1AL250V
Made in China

@ 07AGHCXXXXXX [Eu [Rep] Invacare Portugal Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha, 949 —®

Il & XXXX-XX-XX 4465-784 Lega do Balio
@ Il Portugal
&— g = [T RN
(01) (21)

CE€Ech RO 7T @A

Sicurezza

Data di

Produttore .
produzione

Identificazione

univoca del Numero di serie

veicolo

Avvertenza Etichetta CPR
Conforme alla

Potenza

direttiva RAEE

Parte applicata di Apparecchiatura

O] = =9 g [5

P e > E Kk

tipo BF di Classe |l
Messa a terra emma—s | Limite di peso
funzionale [ dell'utilizzatore*

Leggere il manuale d'uso prima di usare questo
prodotto e seguire tutte le istruzioni relative alla

® | Nome e modello del prodotto @ sicurezza e all'uso.

Tensione di ingresso e intervallo di frequenza i Il colore dello sfondo di questo simbolo
© | Corrente di ingresso massima e blu sulle etichette dei prodotti.

© | Tipo di fusibile

® | Grado di protezione da agenti esterni (IP) < gcgl‘ia];grare o E Non stirare

® | Numero di serie

© | Data di produzione Non candegai @ aAssccil:gg:t;iear::heria
® | Identificazione univoca del veicolo gelare a bassa

© | produttore temperatura

@ | Paese d'origine Non avvi_cinare a Ste_ndere ad

® | Rappresentante europeo fiamme libere asciugare

Materasso / Fodera

Poiché le etichette di identificazione sul materasso e sulla
fodera possono variare a seconda del modello utilizzato e
della data di produzione, le etichette per questi componenti
non vengono mostrate. Per la spiegazione dei simboli
stampati sul materasso e sulla fodera, fare riferimento alla
sezione Simboli sul prodotto del presente documento.

2.3 Simboli sul prodotto

Lavaggio a mano

Non lavare a
secco

B E® X

Lavaggio a max. 95 °C (solo coperchio)

c € Conformita UK ggg;%r%f]?t;e'
europea Cn valutata

Rappresentante

europeo

Dispositivo
medico

1630733-F

* Peso minimo/massimo dell'utilizzatore per modello; vedere
il capitolo Dati tecnici.
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3 Panoramica del prodotto

3.1 Uso previsto

Il materasso e la centralina di ridistribuzione della pressione
sono destinati all'uso combinato con una rete del letto di
dimensioni adeguate..

Il materasso in modalita dinamica offre un supporto a
pressione alternata.

Questo prodotto garantisce agli utilizzatori una ridistribuzione
efficace della pressione, quando la superficie di supporto

e coperta da un lenzuolo in cotone, misto cotone o lino e
quando uno di questi lenzuoli é il solo elemento presente
tra la superficie di supporto e |'utilizzatore.

Softcloud Top € un sovramaterasso.

Softcloud Air € un sistema sostitutivo del materasso.

3.1.1 Utilizzatori previsti

Gli utilizzatori previsti sono adulti e adolescenti con attivita
e/o mobilita ridotta in ospedale, assistenza a lungo termine
o assistenza domiciliare.

3.1.2 Indicazioni

Adatto al supporto del trattamento di tutte le categorie di
lesioni da decubito se utilizzato in combinazione con un
protocollo completo e personalizzato di trattamento delle
lesioni da decubito.

Adatto all'uso per l'assistenza domiciliare, residenziale e
infermieristica e per la terapia intensiva.
3.1.3 Controindicazioni

Non & adatto per utilizzatori che presentano lesioni instabili
del midollo spinale e/o trazione cervicale.

Rivolgersi sempre a un medico prima di utilizzare il
dispositivo.

3.2 Descrizione del prodotto

Fanno parte della fornitura i seguenti componenti:

® | Sistema a materasso comprendente base del
materasso, etichetta CPR, connettore, maniglia con
tappo di trasporto attaccato, fodera superiore con
cerniera a rilascio rapido.

Centralina digitale
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© | Borsa

© | Manuale d’uso

Cavo di alimentazione per uso medico (non mostrato)

La centralina assicura I'alimentazione dell'aria al materasso. E
controllata tramite un pannello touch. In caso di problemi di
pressione o interruzione dell'alimentazione, vengono emessi
avvertimenti visivi e acustici.

La centralina ridistribuisce la pressione gonfiando e
sgonfiando le celle in modo alternato. Cio consente un
riposizionamento frequente della pressione.

3.3 Centralina

fCl

® Pulsante di accensione

Pulsante di bloccaggio/sbloccaggio

© Spia problemi di alternanza

© Spia di bassa pressione

® Spia di manutenzione

® Spia di perdita di alimentazione

@ Pulsante di silenziamento dell'avvertimento acustico
® Pulsante consistenza max

® Impostazioni di pressione

@ Pulsante modalita e spia

3.4 Materassi

SoftCloud Top

Il rivestimento del materasso comprende una superficie di
appoggio a strato singolo di celle d'aria progettata per essere
utilizzata solo come rivestimento.

Il rivestimento del materasso include tre celle statiche per
la testa al fine di fornire un sostegno "a cuscino" per un
comfort ottimale per l'utilizzatore, mentre la pressione
dell'aria nelle altre celle viene alternata.

I AVVISO!
. — Non utilizzare il rivestimento SoftCloud Top
senza un materasso in schiuma come base.

SoftCloud Air

Il materasso comprende celle ad alta densita tutte dotate di
una cella interna permanentemente gonfia per evitare che il
paziente "affondi" in caso di poca pressione.

Il materasso include tre celle statiche per la testa al fine
di fornire un sostegno "a cuscino" per un comfort ottimale
per l'utilizzatore, mentre la pressione dell'aria nelle altre
celle viene alternata.

1630733-F



4 Messa in servizio

4.1

YA

1630733-F

Informazioni per la sicurezza

ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche!

— Non rimuovere il coperchio della centralina.

— Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

— Prima di eseguire qualsiasi intervento di
manutenzione sulla centralina, staccare la spina
dalla presa di corrente.

— Non inserire alcun oggetto nelle aperture della
centralina. Tale operazione potrebbe causare un
incendio o una scossa elettrica e il cortocircuito
dei componenti interni.

— La centralina deve essere tenuta al riparo
da qualsiasi fonte di calore e dai termosifoni
durante il funzionamento.

— Collegare |'apparecchiatura a una presa
a muro a due o tre poli con opportuno
collegamento di messa a terra utilizzando il cavo
di alimentazione da cinque metri di lunghezza
fornito con il prodotto.

— Sistemare il dispositivo in modo da poter sempre
accedere all'interruttore di alimentazione e al
connettore CPR.

ATTENZIONE!

Se questa apparecchiatura viene modificata,

devono essere condotti opportuni collaudi e

ispezioni per garantire la continuita della sicurezza

d'uso dell'apparecchiatura.

— Non modificare I'apparecchiatura senza
I'autorizzazione da parte del produttore.

ATTENZIONE!

Rischio di intrappolamento!

L'intrappolamento del paziente nelle sponde

laterali del letto puo causare lesioni o morte.

Sono necessari una corretta valutazione e

monitoraggio del paziente e una corretta

manutenzione e uso dell'apparecchio per ridurre

il rischio di intrappolamento. Le variazioni

nelle dimensioni delle sponde del letto e dello

spessore, delle dimensioni e della densita del

materasso potrebbero aumentare il rischio di

intrappolamento.

— Il materasso deve adattarsi perfettamente al
telaio del letto ed alle sponde laterali per
evitare 'intrappolamento del paziente. Seguire
le istruzioni del produttore del letto.

— Dopo qualsiasi regolazione, riparazione
0 operazione di manutenzione e prima
dell’utilizzo, assicurarsi che tutta la viteria di
fissaggio sia serrata opportunamente. Sponde
con dimensioni diverse dall’apparecchiatura
originale fornita o specificata dal produttore del
letto potrebbero non essere intercambiabili e
causare intrappolamento o altre lesioni.

4.2

Messa in servizio

ATTENZIONE!

Si raccomanda di installare il materasso su telai

per letti sanitari di dimensioni appropriate con

sponde laterali o di ausilio adatte a ospitare il

materasso. Di preferenza, le sponde dovrebbero

trovarsi in posizione sollevata quando il paziente

e a letto. Gli assistenti sanitari professionisti

assegnati a ciascun caso dovrebbero prendere la

decisione finale sull'impiego giustificato di sponde

laterali dopo aver valutato un eventuale rischio di

intrappolamento del paziente.

Su alcune rete ortopediche, i comandi della

pedana potrebbero essere ostacolati dalla

centralina. Potrebbe essere necessario spostare e

installare nuovamente la centralina.

— Controllare che il connettore e il cavo di
alimentazione siano a distanza di sicurezza dai
componenti in movimento del letto prima di
posizionare un paziente sul letto.

— Azionare tutte le funzioni motorizzate della rete
del letto per l'intero raggio di azione in modo
da assicurarsi che non siano presenti trazioni,
interferenze o schiacciamenti.

— Durante il posizionamento del connettore e dei
cavi, prestare particolare attenzione a evitare
rischi di inciampo o di strangolamento.

AVVISO!

Un utilizzo improprio pud danneggiare la fodera

del materasso.

— E consigliabile che il materasso sia
sollevato/trasportato da due persone.

— Evitare il contatto con gioielli, unghie, superfici
abrasive, ecc.

— Non trascinare il materasso.

— Evitare il contatto con pareti, stipiti, chiavistelli
o serrature di porte, ecc.

— Non trasportare il materasso in carrelli con
gabbie di protezione, se non € completamente
protetto dai bordi taglienti della gabbia.

Installazione del sistema a materasso

AVVISO!

— Rimuovere tutto l'imballaggio prima dell'uso.

— Tenere tutti i materiali di imballaggio e le
istruzioni nella borsa in dotazione nel caso in
cui il prodotto debba essere spedito a un centro
assistenza Invacare.

— Rimuovere con cautela la centralina, il
materasso e gli accessori dai cartoni di
spedizione.

— Ispezionare tutti gli elementi per verificare
che non siano stati danneggiati durante la
spedizione. Eventuali parti danneggiate o
mancanti devono essere immediatamente
segnalate a un centro assistenza Invacare.
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AVVISO!

. — Assicurarsi che la pediera sia sufficientemente
robusta da sostenere la centralina in modo
sicuro.

— Assicurarsi che non vi siano oggetti taglienti che
potrebbero entrare in contatto con il sistema
a materasso.

— Verificare che I'attacco del materasso non
interferisca con il movimento o il funzionamento
del letto.

— Non fissare le cinghie alle sponde laterali del
letto, poiché possono strapparsi.

— Assicurarsi che il posizionamento del sistema
non interferisca con la possibilita di scollegare
I'alimentazione elettrica.

— Prima dell'attivazione, assicurarsi che la
valvola CPR posizionata vicino alla testiera
del materasso sia completamente innestata e
che il connettore del materasso sia collegato
saldamente alla centralina.

SoftCloud Top

1. Rimuovere tutte le fodere e le lenzuola dal materasso
del letto.

2. Posizionare il rivestimento direttamente sulla base in
schiuma che si trova sul telaio del letto.

3. Posizionare la fodera superiore di rivestimento rivolta
verso l'alto e i tubi flessibili dell'aria ai piedi del letto
per il posizionamento della centralina.

4. Eseguire il fissaggio al materasso del letto con gli elastici.

SoftCloud Air

1. Rimuovere tutte le fodere, le lenzuola e il materasso
dal letto.

2. Collocare il materasso direttamente sulla rete del letto.

3. Posizionare la fodera superiore del materasso rivolta
verso l'alto e i tubi flessibili dell'aria ai piedi del letto
per il posizionamento della centralina.

4. Su un letto standard, fissare al letto mediante le due
cinghie regolabili sotto ciascuna estremita del letto.
Assicurarsi che le fibbie siano ben fissate e che le cinghie
siano tirate saldamente.

Oppure
Su un letto regolabile, fissare le due cinghie regolabili
attorno alle sezioni mobili del letto.
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4.3 Attivazione della centralina

1. Mettere in posizione la centralina agganciandola alla
pediera o alle sponde laterali del letto, assicurandosi che
siano abbastanza robuste da sostenere la centralina.

S

AVVERTENZA!
— Assicurarsi che il tubo flessibile dell'aria non sia
piegato tra la rete del letto e la centralina.

2. Collegare il connettore del materasso alla centralina.

I AVVISO!
. — Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia in
buone condizioni.

3. Inserire il cavo di alimentazione nella centralina e
collegarlo a una presa elettrica da 220 V 50 Hz con
messa a terra.

4. Tenere premuto il pulsante di accensione per circa tre
secondi per attivare la centralina.

ﬂ | LED di pressione lampeggiano per indicare che il
sistema & stato attivato.

I AVVISO!

. — Prima dell'attivazione della pompa, assicurarsi
che la valvola CPR posizionata vicino alla testiera
del materasso sia completamente innestata.

— Assicurarsi che il connettore del materasso sia
collegato saldamente alla centralina.

5. Attendere circa 30 minuti per il gonfiaggio completo del
materasso. Quando e pronto, il quarto LED di pressione
e il LED della modalita alternata dovrebbero illuminarsi
per indicare che il sistema & pronto per 'uso (dopo
I'avvio, il sistema passa per impostazione predefinita alla
modalita alternata). Per ulteriori informazioni, vedere
5.3 Utilizzo del sistema a materasso, pagina 87.

6. Quando il materasso € completamente gonfio, &
possibile posizionare la biancheria. Sistemare le lenzuola
non troppo strette in modo da consentire il movimento
libero delle celle d'aria del materasso.

7. Verificare che gli angoli delle lenzuola siano inseriti nella
fibbia di fissaggio.

4.4 Rimozione del sistema a materasso

©
8888

1. Spegnere la centralina e scollegarla dall'alimentazione ®.
2. Rimuovere il connettore del materasso ® dalla centralina
e scollegare I'etichetta CPR ©.
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Posizionare la centralina e il cavo di alimentazione sopra
il materasso e staccare il materasso dal telaio del letto.
Dopo che l'aria € fuoriuscita da tutte le celle, arrotolare
il materasso e rimettere tutti gli elementi nella borsa per
conservarli in modo sicuro.

AVVISO!
. — Seguire sempre la procedura corretta per lo
spegnimento della centralina. Quando viene
spenta, la centralina emette un avviso di
perdita di alimentazione. Tale avviso puo
essere annullato tenendo premuto il pulsante di
accensione/spegnimento per almeno 2 secondi.

1630733-F

Messa in servizio

AVVISO!

— Prima di riavviare il sistema, assicurarsi che
I'etichetta CPR venga sostituita, che tutti i
connettori di tenuta siano fissati saldamente e
che il connettore del materasso venga sostituito
e sia collegato saldamente alla centralina.

— Utilizzare il design appropriato per allineare
ogni spina alla presa corrispondente.
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5 Uso

5.1 Informazioni per la sicurezza

é ATTENZIONE!
Il riposizionamento non adeguato del paziente

puo causare la compressione dei tessuti e la

potenziale formazione di piaghe.

Per alleviare la pressione, & molto importante che

i pazienti cambino posizione da soli o vengano

regolarmente sistemati in un'altra posizione.

— Prima di utilizzare il prodotto, rivolgersi sempre
a un operatore sanitario qualificato per un
giudizio clinico.

— Monitorare frequentemente il paziente.

é AVVERTENZA!
— Assicurarsi che il lato stampato della fodera del

materasso sia sempre rivolto verso ['alto.

— Verificare che la distanza tra la superficie del
materasso e la parte superiore delle sponde
laterali sia di almeno 220 mm.

é AVVERTENZA!
Rischio di danni al materasso

Se nel rivestimento del materasso sono presenti

dei fori, vi & il rischio che possano penetrare

liquidi e che possano verificarsi contaminazioni.

— Verificare che il materasso non sia incastrato o
non venga danneggiato da spigoli vivi.

— Non collocare aghi ipodermici, cannule, bisturi
o altri oggetti appuntiti simili sopra o sotto il
materasso.

— Non utilizzare coperte riscaldate elettricamente
sopra o sotto il materasso.

— Controllare che tutte le cannule siano fissate
correttamente e con vi siano bordi taglienti
esposti.

— Se si utilizzano assi di sollevamento o altri ausili
di trasferimento del paziente, prima dell'uso
verificare la presenza di eventuali bordi o
sbavature taglienti.

— Quando si utilizza il materasso su un letto a
profilo variabile, assicurarsi che venga azionato
il movimento della sezione gambe prima di
quello dello schienale.

— Installare le attrezzature medicali, comprese
pompe ad infusione e monitor, in modo
appropriato al letto.

— Evitare che il rivestimento del materasso venga
forato da sigarette o artigli di animali.

5.2 Funzionamento della centralina

Accensione e spegnimento

1. Premere il pulsante di accensione per circa tre
secondi per accendere o spegnere.
©
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Commutazione della modalita

1. Premere il pulsante modalita per
passare dalla modalita alternata (le celle
alternate vengono gonfiate e sgonfiate
ciclicamente) alla modalita statica (tutte
le celle vengono gonfiate completamente
senza alternanza dinamica). Il LED
luminoso indica la modalita attiva.

2. Al fine di attivare o disattivare la funzione
CLP (bassa pressione continua), premere
il pulsante modalita per due secondi.

Modifica delle impostazioni della pressione

Sono disponibili cinque impostazioni di pressione, da morbido
(15 mmHg) a duro (55 mmHg) con incrementi di 10 mmHg.

Quando si utilizza la funzione CLP, le cinque impostazioni
della pressione sono comprese tra 15 mmHg e 23 mmHg
con incrementi di 2 mmHg.

1. Premere il pulsante piu (+) per
aumentare la pressione.

2. Premere il pulsante meno (-) per
diminuire la pressione.

| LED luminosi indicano l'impostazione selezionata.

Pulsanti di bloccaggio e di sbloccaggio

@ 1. Premere il pulsante di bloccaggio/sbloccaggio
per circa tre secondi per bloccare tutti i pulsanti
sulla centralina.

Viene emesso un segnale acustico e il LED color
ambra si accende per indicare che il sistema
e bloccato.

2. Premere nuovamente per almeno tre secondi
per sbloccare (viene emesso un segnale acustico
e il LED color ambra si spegne).

In caso di interruzione dell'alimentazione, la centralina viene
sbloccata automaticamente.

Silenziamento dei segnali acustici di avvertenza

Un segnale acustico di avvertimento puo essere silenziato
durante la risoluzione della causa del problema. Se non

viene risolto, il segnale acustico di avvertimento riprende
dopo 17 £ 3 minuti.

) 1. Premere il pulsante di silenziamento per
silenziare un segnale acustico di avvertimento.

Consentire un rapido gonfiaggio alla pressione
massima

@) 1. Premere il pulsante di durezza massima per

consentire un gonfiaggio rapido alla pressione

massima (60 mmHg).
2. Per disabilitare la pressione massima, premere

nuovamente il pulsante per tre secondi.
Se non viene disabilitata, dopo 30+3 il sistema
torna automaticamente alla modalita alternata
con pressione media, per la sicurezza del
paziente.
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5.3 Utilizzo del sistema a materasso

Stabilire la pressione (posizione supina / prona)

1. Quando il materasso & completamente gonfio,
posizionarci sopra |'utilizzatore.

2. Premere il pulsante della pressione per selezionare
l'impostazione corretta per un sollievo e un sostegno
efficaci in base al peso del paziente e alle sue esigenze.

3. Eseguire un test di affossamento per assicurarsi che
il paziente sia comodo e che il sistema funzioni
correttamente.

4. La funzione di autoregolazione & sempre in uso quando
il sistema & operativo.

Il sistema funziona secondo l'impostazione scelta

ma la pressione nel materasso puo essere regolata
(piti alta / piu bassa) quando I'utilizzatore cambia

e rimane in una nuova posizione. |l sensore nella
centralina reagisce e regola la pressione secondo

necessita per compensare la nuova posizione.

=

Test di infossamento

Quando si modifica I'impostazione della pressione, assicurarsi
che il paziente non si infossi (non supportato adeguatamente
dalle celle d'aria e quindi a contatto con la base del letto).

1. Assicurarsi che il sistema sia in modalita alternata ma
non subisca un'alternanza.

2. Con il paziente sdraiato in posizione supina, aprire la
cerniera della fodera superiore appena oltre la regione
sacrale (in basso).

a. Per SoftCloud Air: Far scorrere la mano lungo una
cella sgonfia sotto I'area sacrale del paziente (in
basso). La cella statica interna rimane gonfia ma la
mano deve scivolare facilmente tra il paziente e la
base.

b. Per SoftCloud Top: Far scorrere la mano lungo una
cella sgonfia sotto I'area sacrale del paziente (in
basso). La mano deve scivolare facilmente tra il
paziente e la base.

4. Se la mano riesce a passare sotto il paziente, allora il
paziente e sospeso adeguatamente e la pressione puo
essere diminuita.

5. Ripetere il test di affossamento dopo aver diminuito la
pressione.

i In caso di malfunzionamento del sistema, I'allarme si
attiva e i LED di pressione lampeggiano.

Stabilire la pressione (posizione inclinata)

La funzione di autoregolazione & sempre in uso quando

il sistema & operativo. Il sistema funziona secondo
I'impostazione scelta ma la pressione nel materasso puo
essere regolata (piu alta / pil bassa) quando ['utilizzatore
cambia e rimane in una nuova posizione. Il sensore nella
centralina reagisce e regola la pressione secondo necessita
per compensare la nuova posizione.

1630733-F

Uso

AVVISO!

. — Ripristinare la pressione originale quando il
paziente torna in posizione supina ed eseguire
un test di affossamento.

— Attendere almeno 10 - 12 minuti tra la
regolazione della pressione e la valutazione del
paziente, poiché potrebbe essere necessario un
ciclo completo affinché il sistema si adegui a
qualsiasi nuova impostazione.

5.4 Procedura CPR

€
D
R

s

®

1. Tirare con forza |'etichetta CPR gialla a rilascio rapido ®
sul lato del materasso per sgonfiare l'intero sistema.
2. Spegnere la centralina.

o
]l Il materasso inizia a sgonfiarsi.

R/ Ny
Y//NCEEE)

Al termine della procedura CPR, sostituire |'etichetta
CPR gialla assicurandosi che i connettori di tenuta siano
fissati saldamente e riavviare la centralina seguendo le
istruzioni del capitolo: "Attivazione della centralina”.
Utilizzare il design appropriato per allineare ogni spina
alla presa corrispondente.

| AVVISO!
. — Attendere che il sistema a materasso raggiunga
la pressione ottimale.
— Eseguire un test di affossamento dopo
aver gonfiato il materasso in seguito a uno
sgonfiaggio rapido.

5.5 Funzioni di avvertimento acustico

Il LED di avvertimento acustico lampeggia e viene emesso
un segnale di avvertimento acustico per indicare un guasto
della centralina o un problema di pressione del materasso. |l
LED rimane acceso finché non viene ripristinata la pressione
corretta. L'avvertimento acustico pud essere disattivato
premendo il pulsante di silenziamento dell'avvertimento
acustico.

Il sistema ha quattro diversi segnali di avvertimento acustico
e una spia di manutenzione, identificati da cinque simboli
diversi. | simboli sono mostrati di seguito.
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Display

Segnale di
avvertimento
acustico

Descrizione

fafafiaf

Guasto della
modalita alternata

Indica I'assenza di
alternanza tramite

un segnale acustico
(premere il pulsante
di silenziamento per
disattivarlo) e un LED
lampeggiante. Il LED si
illumina in modo fisso
entro 5 minuti.

Bassa pressione

Indica che la pressione &
scesa al di sotto del limite
di tolleranza (inferiore alla
pressione impostata di -5
mmHg). Vengono attivati
il segnale di avvertimento
acustico (premere il
pulsante di silenziamento
per disattivarlo) e un LED
lampeggiante. Il LED si
illumina in modo fisso
entro 7 minuti.

Problema di
alimentazione

Indica che non viene
emessa pressione a
causa della mancanza di
corrente. Vengono attivati
il segnale di avvertimento
acustico (premere il
pulsante di silenziamento
per disattivarlo) e un
LED lampeggiante. |l
LED si illumina in

modo fisso entro 3
secondi. Quando viene
ristabilita I'alimentazione,
I'avvertimento acustico e il
LED tornano alla modalita
normale.

Problema iniziale
(il LED del
pulsante di
silenziamento

e illuminato in
modo fisso)

Indica che il sistema
non ha completato
I'inizializzazione entro

50 minuti, il LED del
pulsante di silenziamento
si illumina in modo fisso.

Spia di
manutenzione

Indica che & necessario
eseguire la manutenzione,
il LED si illumina in
modo fisso. Cio avviene
dopo circa 9.000 ore

di funzionamento della
centralina.
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Se viene attivato I'avvertimento acustico e il sistema
non riesce a eseguire il gonfiaggio o perde pressione,
consultare la sezione "ldentificazione e riparazione
dei guasti".

5.6 Trasporto di un paziente sul
materasso

1.

A

Prima del trasporto del paziente, premere il pulsante
della modalita statica (pulsante ® sulla centralina) e
attendere almeno 12 minuti per il gonfiaggio delle celle
alla pressione massima.

i Se & necessaria una risposta piu rapida (fino a
5-10 minuti), & possibile premere il pulsante
di consistenza massima (pulsante © sulla
centralina).

Quando la pressione del materasso ha raggiunto il
gonfiaggio massimo, premere il pulsante di accensione
(pulsante ® sulla centralina) per spegnere la centralina.
Disinserire I'alimentazione elettrica e scollegare il cavo
di alimentazione.

Rimuovere il connettore dalla centralina e lasciar
fuoriuscire I'aria per alcuni secondi prima di inserire

il tappo di trasporto nelle bocchette dell'aria del
connettore per sigillare il sistema. Questo rilascio d'aria
rende pilu morbida la superficie del materasso in modo
da alleviare la pressione e aumentare il comfort per il
paziente. Assicurarsi che il tappo sia fissato saldamente
sulle bocchette di entrambi i tubi flessibili dell'aria.

AVVERTENZA!

La pressione viene rilasciata da tutte le celle

statiche interne e dalle sezioni alternate.

— Eseguire periodicamente un test di
"affossamento" per verificare che il paziente sia
supportato in modo adeguato.
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6 Manutenzione

6.1 Ispezione

Si consiglia di far verificare da una persona adeguatamente
qualificata e competente che i materassi (celle d'aria e
fodera) non presentino alcun difetto (compresi ingresso di
liquidi, macchie, strappi o danni di altro tipo) dopo aver
congedato ciascun paziente o dopo ciascun periodo di
utilizzo.

Controllo dei materassi

1. Aprire completamente la cerniera della fodera.

2. Controllare che non vi siano macchie sul lato inferiore
bianco della fodera.

3. Controllare che non vi siano macchie sugli elementi
interni.

4. Sostituire ogni articolo macchiato e smaltirlo in base alle
disposizioni delle autorita locali.

6.2 Pulizia e disinfezione

6.2.1 Informazioni generali sulla sicurezza

é AVVERTENZA!
Rischio di contaminazione

— Adottare opportune precauzioni per la propria
protezione e utilizzare un'attrezzatura protettiva
adeguata.

AVVERTENZA!
/ i \ Rischio di folgorazione e danni al prodotto

— Spegnere il dispositivo e scollegarlo
dall'alimentazione, se e collegato.

— Durante la pulizia di componenti elettronici,
considerare la loro classe di protezione contro
I'ingresso di acqua.

— Assicurarsi che la spina e la presa di corrente a
muro non siano esposte agli schizzi d'acqua.

— Non toccare la presa di corrente con le mani

bagnate.
| AVVISO!
. Liquidi inappropriati o metodi errati potrebbero

danneggiare il prodotto.

— Tutti i prodotti detergenti e disinfettanti utilizzati
devono essere efficaci, compatibili tra loro e
devono proteggere i materiali su cui vengono
utilizzati durante la pulizia.

— Non utilizzare mai liquidi corrosivi (sostanze
alcaline, acidi ecc.) o detergenti abrasivi. Si
consiglia di utilizzare un normale prodotto
detergente per la casa, come un detersivo
liquido per i piatti, a meno che non siano state
fornite indicazioni diverse nelle istruzioni di
pulizia.

— Non utilizzare mai solventi (diluente per
cellulosa, acetone ecc.) che modificano la
struttura della plastica o che sciolgono le
etichette applicate.

— Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi
sempre che sia completamente asciutto.

1630733-F
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i Per la pulizia e la disinfezione in ambienti clinici o
di assistenza a lungo termine, seguire le procedure
interne della struttura.

Intervalli di pulizia

| AVVISO!

. La pulizia e la disinfezione regolari consentono
di assicurare il regolare e buon funzionamento,
aumentare la durata e prevenire la
contaminazione.

Pulire e disinfettare regolarmente il prodotto.

— durante l'uso,

— prima e dopo qualsiasi procedura di
manutenzione,

—in caso di contatto con liquidi biologici,

— prima dell'uso per un nuovo utilizzatore.

AVVISO!

— Documentare tutti i lavaggi all'interno del
documento relativo alla manutenzione del
prodotto.

6.2.2 Istruzioni per la pulizia

| AVVISO!

o — Il prodotto non € adatto alla pulizia in impianti
di lavaggio automatici, con sistemi di pulizia ad
alta pressione o a vapore.

ﬁ Deve essere mantenuto un registro degli interventi di
pulizia nell'ambito della pulizia del sistema.

Pulizia della centralina

1. Pulire l'involucro della centralina e i raccordi dei tubi
flessibili con un panno umido e un detergente idoneo.

2. Pulire delicatamente con una spazzola di nylon tutte le
fessure in quanto possono ospitare microorganismi.

3. Pulire l'involucro della centralina e i raccordi dei tubi
flessibili con un panno umido per rimuovere tutte le
tracce di detergente.

4. Llasciar asciugare tutte le superfici trattate.

Pulizia dei supporti

1. Pulire periodicamente la parte esterna dei supporti
utilizzando un panno umido e un detergente idoneo.

Pulizia dei rivestimenti

(rimozione di contaminanti come polvere e materiale
organico)

1. Ritirare tutti i rivestimenti dalla lavanderia.

2. Lavare le fodere alla temperatura indicata sull'etichetta
del prodotto, usando una soluzione detergente diluita
(istruzioni sull'etichetta).

AVVISO!
. Il lavaggio a temperature superiori potrebbe fare
restringere la fodera.

Asciugatura delle fodere

1. Appendere le fodere a un filo o a una barra e lasciarle
asciugare in un ambiente coperto pulito, oppure
asciugare in asciugatrice con ciclo a bassa temperatura.
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AVVISO!
. — L'asciugatrice non deve essere regolata a piu
di 40 °C.
— Non asciugare per piu di 10 minuti.
— Asciugare completamente prima dell'uso.

6.2.3 Istruzioni per la disinfezione

AVVISO!

. — Utilizzare esclusivamente disinfettanti e metodi
approvati dall'ente locale competente in
materia di controllo delle infezioni e attenersi ai
protocolli locali di controllo delle infezioni.

— Altre informazioni sui disinfettanti
consigliati sono disponibili all'indirizzo
https://vah-online.de/en/for-users.

Disinfezione della centralina

1. Pulire tutte le superfici generalmente accessibili con un
panno e un disinfettante.
2. Lasciare asciugare il prodotto all'aria.

Disinfezione delle celle d'aria

AVVISO!
. — Non scollegare i tubi dalle singole celle d'aria.
— Non lavare o asciugare le celle d'aria in lavatrice
0 asciugatrice.

1. Scollegare le celle d'aria dalla base rilasciando i bottoni
a pressione su ciascuna estremita.

2. Scollegare i tubi dell'aria dai tubi flessibili principali
dell'aria.

3. Far scorrere ogni cella per estrarla dalle cinghie.

4. Passare un panno inumidito con acqua calda contenente
un disinfettante appropriato (in base ai protocolli di
controllo delle infezioni e ai requisiti locali).

5. Asciugare completamente con un panno morbido prima
di fissare nuovamente.

6.3 Manutenzione

AVVISO!

. — La spia di manutenzione si accende dopo circa
9.000 ore di funzionamento della centralina
per indicare che & necessario eseguire la
manutenzione.

| AVVISO!

. — Non tentare di eseguire da soli interventi di
riparazione o manutenzione della centralina.
Rivolgersi sempre a un tecnico di assistenza
autorizzato.

920

6.4 Sostituzione del filtro dell'aria

I AVVISO!

. La corretta manutenzione del filtro &€ fondamentale
per garantire le condizioni di funzionamento
ottimali del sistema a materasso. La mancata
pulizia dei filtri d etermina un aumento dei tempi
di inattivita del sistema e dei costi di riparazione.
Si raccomanda di sostituire il filtro dell'aria
una volta I'anno. | filtri d ell'aria s ostituivi sono
disponibili presso il centro di assistenza tecnica
Invacare.

=

Disinserire I'alimentazione elettrica dalla centralina.

2. Scollegare il cavo di alimentazione e i tubi flessibili
dell'aria.

3. Poggiare la centralina su una superficie piana con il
pannello posteriore rivolto verso I'alto (posizionare un
panno morbido sotto la centralina per evitare che si
graffi).

4. Rimuovere con cautela il coperchio del filtro dell'aria.
Rimuovere e gettare via il filtro, quindi montare un
nuovo filtro.

5. Rimontare il coperchio del filtro dell'aria sulla centralina.

La centralina € ora pronta per essere nuovamente collegata.

6.5 Sostituzione di un fusibile

é AVVERTENZA!
— Assicurarsi che la sostituzione dei fusibili venga

eseguita nel rispetto delle normative locali.
— Utilizzare sempre fusibili dello stesso valore
qguando si sostituisce un fusibile difettoso.

=

Disinserire I'alimentazione elettrica dalla centralina.

2. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica
sul lato della centralina.

3. Inserire un cacciavite a taglio nella piccola fessura sopra
I'ingresso del cavo di alimentazione.

4. Spostare delicatamente il cacciavite per aprire il
portafusibili in plastica.

5. Rimuovere e gettare via il fusibile "bruciato".

6. Inserire un fusibile nuovo e chiudere il portafusibili in
plastica.

7. Ripetere la procedura in ordine inverso da 4 a 1 per

rimontare il portafusibili.

i Per ulteriori informazioni, consultare anche la
sezione "Attivazione della centralina".
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7 Dopo l'utilizzo

7.1 Conservazione

I AVVISO!
. — Conservare il dispositivo in un ambiente
asciutto.

— Conservare il dispositivo all'interno di una
fodera protettiva.

— Arrotolare con cura il dispositivo e conservarlo
su una superficie pulita e asciutta (non sul
pavimento) senza bordi taglienti per evitare
possibili danni.

— Non conservare mai altri oggetti sopra il
dispositivo.

— Non conservare il dispositivo vicino a

termosifoni o altri apparecchi di riscaldamento.

— Proteggere il dispositivo dalla luce diretta del
sole.

Condizioni ambientali di conservazione, vedere "Condizioni
ambientali".

7.2 Ricondizionamento

Questo prodotto & adatto per essere riutilizzato. Per il
ricondizionamento del prodotto per un nuovo utilizzatore,
intraprendere le azioni seguenti:

e Ispezione secondo il piano di manutenzione
e Pulizia e disinfezione

Per le informazioni dettagliate sull'ispezione, la pulizia e la

disinfezione, fare riferimento a 6 Manutenzione, pagina 89.
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Dopo I'utilizzo

7.3 Smaltimento

ATTENZIONE!
/ A \ Pericolo per I'ambiente

Il dispositivo contiene batterie.

Il prodotto pud contenere sostanze potenzialmente

pericolose per |I'ambiente se smaltite in luoghi

(discariche) non conformi alla normativa in vigore.

— NON smaltire le batterie come normali rifiuti
domestici.

— NON gettare le batterie nel fuoco.

— Le batterie DEVONO essere conferite in un sito
di smaltimento idoneo. La loro restituzione &
obbligatoria per legge e gratuita.

— Smaltire esclusivamente batterie scariche.

— Coprire i terminali delle batterie al litio prima
dello smaltimento.

— Per ulteriori informazioni sul tipo di batteria,
vedere |'etichetta delle batterie o consultare la
sezione 9 Dati Tecnici, pagina 94.

Rispettare I'ambiente e riciclare il prodotto attraverso un
centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

Smontare il prodotto e i relativi componenti, in modo
che i differenti materiali possano essere staccati e riciclati
singolarmente.

Lo smaltimento e il riciclaggio dei prodotti usati e degli
imballaggi devono essere eseguiti nel rispetto delle leggi
e delle normative in materia di gestione dei rifiuti vigenti
in ciascun paese. Per ulteriori informazioni, contattare la
propria azienda di raccolta rifiuti locale.
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8 Guida alla soluzione dei problemi

8.1

A\

ATTENZIONE!

Pericolo di scosse elettriche!

Identificazione e riparazione dei guasti

L'apertura della centralina potrebbe causare lesioni personali o danni all'apparecchiatura.
— Non tentare di aprire la centralina.

AVVISO!

— Se il problema non viene risolto, contattare un fornitore Invacare o un rappresentante Invacare.

Avvertenza/Anomalia

Causa

Soluzione

La centralina non funziona;
non si accende nessuna

La centralina potrebbe
non essere collegata

1.

Verificare che la centralina sia collegata a una presa di alimentazione con
la tensione corretta.

+ avvertimento acustico

spia del display all'alimentazione 2. Verificare che la centralina sia accesa.
N . 3. Controllare il fusibile della spina di alimentazione. Controllare entrambi
E possibile che occorra i fusibili della centralina (fusibile ad azione lenta da 1 A). Per estrarre i
sostituire un fusibile nella fusibili, spingerli e ruotarli servendosi di un cacciavite.
centralina
Affondamento o La pressione potrebbe 1. Aumentare l'impostazione della pressione premendo il pulsante freccia di
"affossamento” del essere impostata a un livello aumento della pressione.
paziente disteso sul troppo basso per il peso del | 2. Per verificare le prestazioni effettive del sistema, eseguire un test
materasso paziente "bottom-out". Vedere la sezione "Utilizzo del sistema a materasso".
Il LED muto di avviso Problema iniziale 1. Tacitare 'avvertenza acustica e spegnere I'alimentazione.
acustico si illumina in 2. Controllare che la maniglia sia intatta, verificando che tutti e quattro
modo permanente i connettori di tenuta siano fissati saldamente alla centralina e ai tubi
flessibili dell'aria. Controllare che I'etichetta CPR sia applicata e che tutti
e quattro i connettori di tenuta siano fissati saldamente.

3. Controllare che tutti i tubi flessibili dell'aria all'interno del materasso
siano collegati saldamente. Verificare che ogni cella d'aria sia collegata
saldamente al relativo tubo dell'aria di collegamento.

4. \Verificare I'eventuale presenza di perdite d'aria da celle, tubi e tubi
flessibili.

5. Accendere.

Il LED indicatore di bassa Pressione troppo bassa 1. Tacitare 'avvertenza acustica e spegnere I'alimentazione.
pressione si illumina 2. Controllare che la maniglia sia intatta, verificando che tutti e quattro
i connettori di tenuta siano fissati saldamente alla centralina e ai tubi
:m flessibili dell'aria. Controllare che I'etichetta CPR sia applicata e che tutti
G 1 e quattro i connettori di tenuta siano fissati saldamente.
3. Controllare che tutti i tubi flessibili dell'aria all'interno del materasso
+ avvertimento acustico siano collegati saldamente. Verificare che ogni cella d'aria sia collegata
saldamente al relativo tubo dell'aria di collegamento.

4. Verificare I'eventuale presenza di perdite d'aria da celle, tubi e tubi
flessibili.

5. Controllare che la carenatura del filtro dell'aria sia fissato correttamente e
che il filtro dell'aria sia pulito.

6. Accendere.

Il LED dell'indicatore di Guasto della modalita 1. Tacitare 'avvertenza acustica e spegnere I'alimentazione.
problemi di alternanza si alternata (assenza di 2. Scollegare i tubi flessibili dell'aria per ridurre la pressione, ricollegarli
illumina alternanza) quando la pressione € diminuita.

3. Riavviare il sistema premendo due volte il pulsante di accensione e
spegnimento. |l sistema si avvia automaticamente in modalita statica e
passa alla modalita alternata al raggiungimento della pressione operativa.

4. Ripristinare le impostazioni personali.
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Guida alla soluzione dei problemi

Avvertenza/Anomalia

Causa

Il LED dell'indicatore di
perdita di alimentazione si
illumina

[ ]
..6

+ avvertimento acustico

Problema di alimentazione

Silenziare I'avvertimento acustico.

Controllare che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nella
presa di corrente e nella centralina. Verificare che I'alimentazione di
rete sia attiva.

Controllare che entrambi i fusibili della centralina (fusibile ad azione
lenta da 1 A). Per estrarre i fusibili, spingerli e ruotarli servendosi di
un cacciavite.

Se l'alimentazione viene ripristinata entro 20 minuti dal guasto, il sistema
esegue una sequenza di avvio iniziale prima di tornare alle ultime impostazioni

Il LED indicatore di
manutenzione si illumina

Manutenzione necessaria

Contattare un fornitore Invacare o un rappresentante Invacare.

Non vi & alcun rischio per I'uso continuo, anche se il LED indicatore di
manutenzione & acceso.

1630733-F
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9 Dati Tecnici

9.1 Specifiche della centralina

Centralina 2 in 1

Controllo ciclo Valvola di distribuzione appositamente progettata per fornire aria
di esercizio alle celle gonfiabili

Durata del ciclo 12 minuti

Tensione di alimentazione 220-240V 50/60Hz

Capacita aria 10 I/min

Livello di rumore Al di sotto di 30dB

Valore nominale fusibili 1A / 250V

Sorgente della batteria VARTA, V80H, 1,2 V c.c., 70 mAh

Potenza nominale max 1A

Dimensioni della centralina:

Lunghezza 123 (¥10) mm

Larghezza 243 (£10) mm

Altezza 250 (¥10) mm

Peso della centralina 2.4 kg

Collegamento del tubo flessibile Maniglia di spinta di collegamento

Emergenza Etichetta CPR

Modalita di funzionamento Discontinuo

Grado di protezione IP21 — Protetto contro corpi estranei solidi superiori a 12,5 mm, ad

esempio mani, strumenti di grandi dimensioni. Protetto dalla caduta
verticale di gocce d'acqua o condensa.

9.2 Specifiche del materasso

SoftCloud Top SoftCloud Air

Stretto Largo Stretto Largo

Numero di celle 18 (cella in cella) comprese 3 celle 23 (cella in cella) comprese 3 celle
statiche per la testa statiche per la testa

Altezza della cella 130 mm 180 mm
Dimensioni del
mater:aSSO: 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Lunghezza 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Larghezza

130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Altezza
Peso del materasso 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg
Peso utilizzatore 0 — 200 kg
min./max.
Materiale della cella Strato in TPU da 0,15 mm laminato su tessuto in nylon 210 denari
Materiale della base Tessuto in nylon 420 denari con rivestimento in TPU da 0,1 mm
Materiale della fodera Superficie 100% poliuretano, interno 100% poliestere
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9.3 Condizioni ambientali

Funzionamento

Trasporto e
immagazzinamento

Temperatura 10 °C- 40 °C

ambiente

-10 °C - 60 °C

30% - 75% senza
condensa

Umidita relativa

10% - 70% senza
condensa

Pressione 70 — 106 kPa

atmosferica

70 — 106 kPa

9.4 Linee guida e dichiarazione del produttore

Dati Tecnici

Il sistema a materasso e destinato all'uso nell'ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente o |'utilizzatore del
sistema a materasso deve assicurarsi che venga usato in tale ambiente.

Emissioni elettromagnetiche

Test delle emissioni Conformita Ambiente elettromagnetico - linee guida

Emissioni RF Gruppo 1 Il sistema a materasso utilizza I'energia RF esclusivamente per il proprio
funzionamento interno. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non

CISPR 11 dovrebbero causare interferenze nei dispositivi elettronici vicini.

p

Emissioni RF Classe B Il sistema a materasso e idoneo per l'uso in qualsiasi struttura, comprese quelle
domestiche e quelle collegate direttamente alla rete di alimentazione elettrica

CISPR 11 pubblica a bassa tensione che serve gli edifici ad uso civile.

Emissioni armoniche Classe A

IEC 61000-3-2

Oscillazioni di Conforme

tensione/emissioni di

sfarfallamento (flicker)

IEC 61000-3-3

Immunita elettromagnetica

Test di immunita

Livello di test IEC 60601

Livello di conformita

Ambiente elettromagnetico - linee guida

Scariche elettrostatiche (ESD)

IEC 61000-4-2

+8 kV contatto

+15 kV aria

+8 kV contatto

+15 kV aria

| pavimenti devono essere in legno, cemento
o piastrelle di ceramica. Se i pavimenti sono
rivestiti con materiale sintetico, I'umidita
relativa deve essere di almeno il 30%.

Transitore elettrico
veloce/burst

IEC 61000-4-4

12 kV per linee di
alimentazione elettrica

+2 kV per linee di
alimentazione elettrica

La qualita della connessione elettrica
deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale od ospedaliero.

Sovratensione

IEC 61000-4-5

+1 kV da linea a linea

+1 kV modo differenziale

La qualita della connessione elettrica
deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale od ospedaliero.

Cali di tensione, brevi
interruzioni e variazioni
di tensione sulle linee di
alimentazione elettrica in
ingresso

IEC 61000-4-11

<5% Ut (calo >95% in Ur)
per 0,5 cicli

40% Ut (calo del 60% in Ur)
per 5 cicli

70% Ut (calo del 30% in Ur)
per 25 cicli

<5% Ut (calo >95% in Ur)
per 5 sec

<5% Ut (calo >95% in Ur)
per 0,5 cicli

40% Ut (calo del 60% in Ur)
per 5 cicli

70% Ut (calo del 30% in Ur)
per 25 cicli

<5% Ut (calo >95% in Ur)
per 5 sec

La qualita della connessione elettrica

deve essere quella di un tipico ambiente
commerciale od ospedaliero. Se I'utilizzatore
del sistema a materasso avesse bisogno

di un funzionamento continuo durante le
interruzioni di corrente elettrica, si consiglia
di alimentare il sistema a materasso tramite
un gruppo di continuita o una batteria.

Campo magnetico alla
frequenza di rete (50 Hz)

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

| campi magnetici alla frequenza di rete
devono essere a livelli caratteristici di un
tipico ambiente commerciale od ospedaliero.

NOTA: Ut & la tensione di alimentazione c.a. prima dell'esecuzione del livello di prova.

1630733-F
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Test di immunita

Livello di test IEC 60601

Livello di conformita

Ambiente elettromagnetico - linee guida

RF condotta 3 Vims 3 Vims | dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili,
inclusi i cavi, non devono essere usati a una

IEC 61000-4-6 Da 150 kHz a 80 MHz distanza da qualsiasi parte del CT515, cavi inclusi,

RF irradiata 3 V/m 3 V/m che sia minore della distanza consigliata, calcolata
in base all'equazione applicabile alla frequenza del

IEC 61000-4-3 Da 80 MHz a 2,5 GHz trasmettitore.

Distanza consigliata:

d = 1,167VP

d = 1,167VP da 80 MHz a 800 MHz
d = 2,333VP da 800 MHz a 2,5 GHz

Dove P é la potenza nominale massima di uscita del
trasmettitore in watt (W) secondo il produttore del
trasmettitore stesso e d e la distanza consigliata

in metri (m).

L'intensita di campo proveniente dai trasmettitori
RF fissi, stabilita da un'indagine elettromagnetica in
sito?), deve essere inferiore al livello di conformita
in ogni gamma di frequenzab).

Possono verificarsi interferenze nelle vicinanze dei
dispositivi contrassegnati dal seguente simbolo:

(@)

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz viene applicata la gamma di frequenza piu alta.

NOTA 2: Queste indicazioni possono non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica € pregiudicata
dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.

a) In linea teorica, non & possibile prevedere con precisione I'intensita di campo dei trasmettitori fissi, quali stazioni base per radio, telefoni
(cellulari/cordless) e radiocomunicazioni sul campo (land mobile radio), radioamatori, trasmissioni radio AM ed FM e trasmissioni TV.

Per valutare I'ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, deve essere presa in considerazione la necessita di un'indagine
elettromagnetica in sito. Se l'intensita di campo misurata nella zona in cui viene usato il sistema a materasso supera il suddetto livello

di conformita RF applicabile, controllare che il sistema a materasso funzioni normalmente. In caso di funzionamento anomalo, saranno
necessarie misure aggiuntive, come un nuovo orientamento o una risistemazione del sistema a materasso.

b) Oltre la gamma di frequenza compresa tra 150 kHz e 80 MHz, l'intensita di campo deve essere inferiore a 3 V/m.

Distanze consigliate tra dispositivi di comunicazione RF portatili e mobili e la centralina alternata del sistema a materasso

Il sistema a materasso deve essere utilizzato in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati vengano controllati. Il cliente o
|'utilizzatore del sistema a materasso puo evitare le interferenze elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra i dispositivi di
comunicazione RF portatili e mobili (trasmettitori) e il sistema a materasso come consigliato qui di seguito, secondo la potenza di
uscita massima dei dispositivi di comunicazione.

Potenza di uscita nominale Distanza in base alla frequenza del trasmettitore (m)

massima del trasmettitore (W)
Da 150 kHz a 80 MHz Da 80 MHz a 800 MHz Da 800 MHz a 2,5 GHz
d = 1,167VP d = 1,167VP d = 2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

Per i trasmettitori con potenza di uscita nominale massima non elencata qui sopra, la distanza consigliata d in metri (m) puo essere
calcolata usando I'equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P & la massima potenza nominale di uscita del trasmettitore
in watt (W) secondo il produttore del trasmettitore.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz si applica la distanza per la gamma di frequenza pil alta.

NOTA 2: Queste indicazioni possono non essere valide in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica & pregiudicata
dall'assorbimento e dalla riflessione di strutture, oggetti e persone.
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Innholdsfortegnelse

Denne bruksanvisning skal overleveres til sluttbrukeren. F@R du
bruker dette produktet, MA du lese denne bruksanvisning og
oppbevare den til senere referanse.
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1 Generell informasjon

1.1 Innledning

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om
hvordan produktet handteres. Les bruksanvisningen ngye,
og felg sikkerhetsinstruksjonene i den, slik at du kan bruke
produktet pa en trygg mate.

Du ma kun bruke dette produktet hvis du har lest og forstatt
denne bruksanvisningen. Be om rad hos helsepersonell
som har kjennskap til den medisinske tilstanden din, og
avklar eventuelle spgrsmal du matte ha om riktig bruk og
ngdvendige justeringer, med helsepersonellet.

Veer oppmerksom pa at det kan vaere deler av dette
dokumentet som ikke er relevante for produktet ditt,
ettersom dokumentet gjelder for alle tilgjengelige modeller
(pa trykketidspunktet). Hvis ikke annet er angitt, viser hvert
avsnitt i dette dokumentet til alle modeller av produktet.

De tilgjengelige modellene og konfigurasjonene i ditt land,
star oppgitt i de landsspesifikke salgsdokumentene.

Invacare forbeholder seg retten til 3 endre
produktspesifikasjoner uten forvarsel.

Fgr du leser dette dokumentet, ma du forsikre deg om at du
har den nyeste versjonen. Du finner den nyeste versjonen
som en PDF-fil pa Invacare-nettstedet.

Hvis skriftstgrrelsen i den trykte versjonen av dokumentet
er vanskelig & lese, kan du laste ned PDF-versjonen

fra nettstedet. Deretter kan du skalere PDF-en, slik at
skriftstgrrelsen passer bedre for deg.

Hvis du gnsker mer informasjon om produktet, som f.eks.
produktsikkerhetsmerknader og tilbakekalling, kan du
kontakte en Invacare-forhandler. Se adresser nederst i dette
dokumentet.

Dersom det skjer en alvorlig hendelse i tilknytning til
produktet, bgr du informere produsenten og de kompetente
myndigheter i landet ditt.

1.2 Symboler i dette dokumentet

| dette dokumentet brukes bestemte symboler og varselsord
for & angi farer eller utrygge fremgangsmater som kan
medfgre personskade eller skade pa eiendom. Nedenfor

finner du definisjoner av disse symbolene.
A Angir en farlig situasjon som kan fgre til lettere
skade dersom den ikke unngas.
| LES DETTE

° Angir en risikofylt situasjon som kan fgre til
skade pa materiell dersom den ikke unngas.

ADVARSEL
Angir en farlig situasjon som kan fgre til alvorlig
personskade eller dgd dersom den ikke unngas.

FORSIKTIG

i Tips og anbefalinger
Gir nyttige tips, anbefalinger og opplysninger
nar det gjelder effektiv og problemfri bruk.
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Andre symboler
(Gjelder ikke alle handbgker)

Ansvarlig UK angir
om et produkt ikke er produsert i Storbritannia.

ry Triman
é Angir resirkulerings- og sortereregler (gjelder
bare for Tyskland).

1.3 Samsvar

Kvalitet er avgjgrende for virksomheten til selskapet, som
arbeider innenfor fagomradene i 1ISO 13485.

Dette produktet er CE-merket i samsvar med EU-forordning
2017/745 om medisinsk utstyr, klasse .

Dette produktet er UKCA-merket, i samsvar med del Il av UK
MDR 2002 (som endret), klasse 1.

Vi arbeider kontinuerlig for a sikre at selskapets pavirkning pa
miljget — bade lokalt og globalt — reduseres til et minimum.

Vi bruker kun materialer og komponenter som er i samsvar
med REACH-forskriftene.

Vi overholder de gjeldende miljgregelverkene WEEE og RoHS.

1.4 Garantiopplysninger

Vi tilbyr en produsentgaranti for produktet i samsvar med
vare generelle forretningsvilkar i det aktuelle landet.

Garantikrav kan bare rettes gjennom den aktuelle
leverandgren av produktet.

1.5 Ansvarsbegrensning
Invacare erkjenner ikke ansvar for skade som skyldes:

e Manglende overholdelse av instruksjonene i
bruksanvisningen

Feil bruk

Naturlig slitasje

Feilmontering utfgrt av kjgperen eller en tredjepart
Tekniske endringer

Endringer som ikke er godkjent, og/eller bruk av
uegnede reservedeler

1.6 Levetid

Produktets forventede levetid er fem ar ved daglig bruk,
gitt at produktet brukes i samsvar med sikkerhetsinstrukser,
vedlikeholdsintervaller og informasjon om riktig bruk som er
lagt frem i denne handboken. Den faktiske levetiden varierer
etter brukens hyppighet og intensitet.
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2 Sikkerhet

2.1 Sikkerhetsinformasjon

Viktige faktorer for forebygging av trykkskader er oppleaering,
kliniske vurderinger og handlingsbasert planlegging basert
pa sarbarhet.

En rekke vurderingsskalaer kan brukes som formelle
prosedyrer for a vurdere risikoen for utvikling av trykkskader,
og disse bgr brukes sammen med uformelle vurderinger
(kunnskapsbaserte pleievurderinger). Uformelle vurderinger
anses for a veaere viktigere og ha stgrre klinisk verdi.

A ADVARSEL!
Fare for alvorlig personskade eller skade pa
utstyr

Feil bruk av produktet kan forarsake personskade

og skade pa utstyr.

— Hvis du har problemer med a forsta advarslene,
forsiktighetsmeldingene eller instruksjonene,
bgr du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell
eller en leverandgr eller teknisk personell fgr
du forsgker 3 bruke dette utstyret.

— Du ma ikke bruke dette produktet eller
annet tilgjengelig ekstrautstyr hvis du ikke
fgrst har lest og forstatt disse instruksjonene
og eventuelt tilleggsmateriale, for eksempel
bruksanvisninger, servicehandbgker eller
instruksjonsdokumenter som fglger med dette
produktet eller ekstrautstyr.

é ADVARSEL!
Brann- og eksplosjonsfare!

En sigarett kan brenne hull i sengetgyet og
skade enheten. Pasientens kleer, laken osv kan
ogsa veaere lettantennelig og forarsake brann.

1630733-F
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Hvis ikke denne advarselen tas til fglge, kan det
forekomme alvorlig brann, skade pa gjenstander
og personskade eller dgd.

— Veer spesielt forsiktig med oksygenrike miljger.
— Ikke rgyk i eller rundt sengen.

ADVARSEL!

Risiko for & utvikle trykkskader

Enheten sgrger for effektiv trykkfordeling nar

stgtteoverflaten er dekket med bomull, en

bomullsblanding eller laken av lin, og en av
disse tre tingene er det eneste som befinner seg
mellom stgtteoverflaten og brukeren.

— Lakenet ma legges Igst pa, og alle skrukker ma
glattes ut.

— Sgrg for at stgtteoverflaten som er i kontakt
med brukeren holdes fri fra smuler og andre
matrester, og at dryppledninger, stenter og
andre fremmede objekter ikke fanges mellom
stgtteoverflaten og brukeren.

— Oppvarmede sengetepper ma bare brukes i
konsultasjon med kvalifisert helsepersonell, da
en gkning i temperatur kan gke risiko for a
utvikle trykkskader.

FORSIKTIG!

Skaderisiko

Uoriginale eller uegnede deler kan ga ut over

produktets virkemate og sikkerhet.

— Bruk bare originale deler til det aktuelle
produktet.

— Pa grunn av regionale forskjeller ma du se
etter tilgjengelig ekstrautstyr i den lokale
Invacare-katalogen eller -nettstedet, eller du
kan kontakte din lokale Invacare-representant.
Se adresser nederst i dette dokumentet.
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2.2 Merking pa produktet

De viste etikettene er kun ment som eksempler. Merk
at etikettene pa produktet ditt kan avvike noe fra disse
eksemplene.

Kontrollenhet

Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK

Invacare® XXXXXXXXXX

220-240 V AC, 50/60Hz
max. 1A
-+ T1AL250V

Invacare Portugal Unipessoal, Lda

(D I 07AGHCXXXXXX [Eu [ReP]
I. @ - Rua Estrada Velha, 949 —®
& XXXXXHXX 4465-784 Lega do Balio
(: )—. Portugal

&l AEAROOR P
C€es RO X @A

Produsent

Produksjonsdato

Unik

enhetsidentifikator Serienummer

Advarsel CPR etikett

Styrke WEEE-samsvar

Type BF anvendt

del Klasse ll-utstyr

= e > E K
ST == S

Funksjonell jord ’T Maksvekt bruker*

Produktnavn og modell

®|®

Inngangsspenning og frekvensomrade

Maks. inngangsstrgm

Les bruksanvisningen fgr du bruker dette
produktet, og fglg alle instruksjonene for
sikkerhet og bruk.

%

i Bakgrunnsfargen til dette symbolet er
bld pa produktetikettene.

Sikringstype

Inntrengningsbeskyttelse (IP)

Serienummer

Skal ikke strykes
skjeeres i

Produksjonsdato

Unik enhetsidentifikator

Bruk
tgrketrommel ved
lav temperatur

Bruk ikke
blekemidler

Skal ikke stikkes
hull pa eller E

Produsent

Opprinnelsesland

@I©|I0|@|0|@|® |0 |0

Forhandler i Europa

Skal holdes unna Skal henges til
apen ild tork

Madrass/deksel

Siden identifikasjonsetikettene pa madrassen og trekket
kan variere avhengig av modell og produksjonsdato, vises
ikke etikettene for disse komponentene. For forklaringer
av symbolene som er trykt pa madrassen og trekket, se
avsnitt Symboler pd produktet i dette dokumentet.

2.3 Symboler pa produktet

Skal ikke
t@rrenses

Handvaskes @

B E® X !

Vaskes pa maksimum 95 °C (kun overtrekk)

Storbritannias
samsvarsvurdering

UK
C € EU cA

Medisinsk utstyr Eﬁ:gggdler'
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* Minimum / maksimum brukervekt per modell, se kapittel
Tekniske data.
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3 Produktoversikt

3.1 Tiltenkt bruk

Denne trykkfordelingsmadrassen og kontrollenheten
er beregnet brukt sammen med en tilstrekkelig stor
sengeramme.

Madrassen gir vekseltrykkstgtte nar den er i dynamisk
modus.

Dette produktet gir effektiv trykkavlastning for brukere,

nar stgtteoverflaten er dekket med et laken av bomull, en
bomullsblanding eller lin, og at et slikt laken er det eneste
elementet som ligger mellom stgtteoverflaten og brukeren.

Softcloud Top er en overleggsmadrass.

Softcloud Air er et erstatningssystem for madrasser.

3.1.1 Tiltenkte brukere

Tiltenkte brukere er voksne og ungdom med nedsatt eller
begrenset mobilitet og/eller bevegelseshemming pa sykehus,
i langtidspleie eller i hjemmesykepleie.

3.1.2 Indikasjoner

Egnet som stgtte ved behandling av alle typer trykksar nar
den kombineres med en personlig og helhetlig protokoll for
trykksar.

Egnet for bruk i alle hjemmesituasjoner, boliger, pleie- og
akuttmiljg.
3.1.3 Kontraindikasjoner

Egner seg ikke for brukere som har ustabile brudd i ryggraden
eller som far strekkbehandling av nakken.

Radfgr deg alltid med lege fgr du bruker dette apparatet.

3.2 Produktbeskrivelse

Fglgende komponenter inkluderes ved levering:

® | Madrassystemet inkludert madrass base, CPR tag,
handtak med transportfeste inkludert, overtrekk med

glidelas.
Digital Kontrollenhet
© | Baerebag
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© | Bruksanvisning

Strgmledning av medisinsk grad (ikke vist)

Kontrollenheten sgrger for lufttilfgrselen til madrassen. Den
blir kontrollert via et bergringspanel. Det kommer en visuell
og hgrbar advarsel nar trykket feiler eller strgmtilfgrselen
avbrytes.

Kontrollenheten redistribuerer trykket ved a vekselvis tilfgre
og fjerne luften fra cellene. Dette fgrer til en hyppig
reposisjonering av trykket.

3.3 Kontrollenhet

@ Strgmknapp

Las / Las opp knapp

© Vekselsfeil indikator

© Indikator for lavt trykk
® Serviceindikator

® Indikator for strgmtap

@ Demp lydvarsel knapp

® Maksimum fasthet knapp
® Trykkinnstillinger

@ Modusknapp og indikator

3.4 Madrasser

SoftCloud Top

Overlaget pa madrassen bestar av en stgttende overflate
med et lag bestaende av enkle luftceller som kun skal brukes
som overlag.

Overlaget pa madrassen inkluderer tre statiske hovedceller
som gir statisk "putestgtte for optimal brukerkomfort, mens
lufttrykket i de andre cellene veksles mellom.

| LES DETTE!
. — Ikke bruk SoftCloud Top overlaget uten en
skummadrass som base.

SoftCloud Air

Madrassen bestar av celler med hgy tetthet som alle har en
permanent oppblast indre celle som skal hindre pasienten
fra a treffe sengebunnen i tilfelle det blir lavt trykk.

Madrassen har tre statiske hovedceller som gir statisk
"putestgtte" for optimal brukerkomfort, mens lufttrykket i de
andre cellene veksles mellom.
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4 Montering

4.1 Sikkerhetsinformasjon

A ADVARSEL!
Fare for elektrisk stgt!

— lkke fjern dekselet pa kontrollenheten.

— Kontakt kvalifisert vedlikeholdspersonell.

— Fgr du utfgrer vedlikehold pd kontrollenheten,
ma du koble strgmledningen fra veggkontakten.

— Ikke putt noe inn i noen av apningene pa
kontrollenheten. Hvis du gjgr dette, kan du
kortslutte de integrerte komponentene og
forarsake brann eller elektrisk stgt.

— Kontrollenheten ma holdes borte fra alle
varmekilder og radiatorer mens den brukes.

— Koble utstyret til en veggkontakt med to eller
tre poler ved hjelp av strgmledningen pa 5
meter som fglger med produktet.

— Plasser enheten pa en slik mate at det sikrer
tilgang til strambryteren og CPR-kontakten til
enhver tid.

A ADVARSEL!

Hvis dette utstyret modifiseres, ma det utfgres
egnet inspeksjon og testing for a sikre at utstyret
fortsatt er trygt a bruke.

— Ikke modifiser dette utstyret uten a ha fatt
godkjenning fra produsenten.

A ADVARSEL!
Klemfare!

Dersom pasienten kommer i klem med

sidegrinden, kan dette medfgre skade eller dgd.

Tilstrekkelig vurdering og overvaking av pasienten

er sammen med korrekt vedlikehold og bruk av

utstyret ngdvendig for @ redusere klemfaren.

Variasjoner i stgrrelsen pa sidegrindene og

madrassens tykkelse, stgrrelse og tetthet kan gke

klemfaren.

— Madrassen ma passe godt til sengerammen og
sidegrindene for a unnga klemfare for pasienten.
Fglg anvisningene fra sengeprodusenten.

— Kontroller at alle festedeler er forsvarlig
tilstrammet etter alle justeringer, reparasjoner
eller vedlikehold, og fgr bruk. Sidegrinder som
har en annen stgrrelse enn originalutstyret som
er levert eller angitt av sengeprodusenten, kan
vaere inkompatible og kan fgre til klemskade
eller annen skade.

A ADVARSEL!

Det anbefales 8 montere madrassen pa medisinske
sengerammer med riktig stgrrelse med sidegrinder
eller stgttegrinder, for 3 gi plass til madrassen.
Sengegrindene bgr veere i hevet stilling nar
pasienten er i sengen. Kvalifisert helsepersonell
som har ansvar for den aktuelle pasienten, bgr
foreta endelig beslutning om det er behov for
sidegrinder etter en vurdering av klemfaren for
pasienten.

P& noen sengerammer kan kontrollenheten
komme i veien for kontrollene pa fotbrettet. Det
kan veere ngdvendig a flytte kontrollenheten.
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— Kontroller at luftslangene og strégmledningen
ligger klar av bevegelige sengedeler fgr
pasienten legges pa sengen.

— Kjgr gjennom alle bevegelsene knyttet til de
motoriserte funksjonene pa sengerammen, for
a veere sikker pa at ingenting holder igjen,
kommer i veien eller kommer i klem.

— Veer omhyggelig ved plassering av slanger og
ledninger for & unnga fare for snubling eller
kvelning.

LES DETTE!

Feil handtering kan skade madrasstrekket.

— Det anbefales at madrassene lgftes/baeres av
to personer.

— Unnga kontakt med smykker, negler, slipende
overflater osw.

— Ikke dra madrassene.

— Unngd kontakt med vegger, dgrkarmer,
dgrhandtak eller dgrlaser osv.

— lkke transporter madrassene i transporttraller
med mindre de er helt skjermet fra de skarpe
kantene pa transporttrallen.

4.2 Installasjon av madrassystemet

LES DETTE!

. — Fjern all emballasje fgr bruk.

— Oppbevar all emballasje og instruksjoner i
baerevesken som fglger med i tilfelle produktet
ma leveres til et Invacare Service senter.

— Veer forsiktig nar du tar ut kontrollenheten,
madrassen og tilbehgret fra eskene de leveres i.

— Undersgk hvert av elementene for a se om
de har blitt skadet under transporten. Du ma
umiddelbart melde fra til et servicesenter for
Invacare Ltd hvis én eller flere deler er skadet
eller mangler.

LES DETTE!

— Forsikre deg om at fotenden av sengen er
robust nok til & stgtte sikkert oppunder
kontrollenheten.

— Kontroller at det ikke er noen skarpe gjenstander
som kan komme i kontakt med madrassystemet.

— Kontroller at festet til madrassen ikke hindrer
bevegelsen eller funksjonen til sengen.

— Ikke fest stroppene til sengehesten, ettersom
det vil fgre til at stroppene slites awv.

— Kontroller at systemet ikke er plassert pa
en mate som gjgr det vanskelig @ koble fra
strgmmen.

— Fgr aktivering ma du kontrollere at CPR-ventilen
som er plassert naer hodeenden av madrassen,
er ordentlig 1ast, og at hurtigutlgsingshandtaket
er godt festet til kontrollenheten.

SoftCloud Top

1. Fjern alle dyner og laken fra sengemadrassen.

2. Plasser overlaget direkte pa skumbasen som er plassert
pa sengerammen.

3. Posisjoner overlaget slik at det ser opp og luftslangene
ved fotenden for plassering av kontrollenheten.

4. Fest til sengemadrassen med de elastiske bandene.
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SoftCloud Air

1. Fjern alle dyner, laken og madrassen fra sengen.

2. Plasser madrassen direkte pd sengerammen.

3. Posisjoner overtrekket til madrassen vendt oppover
og luftslangene ved fotenden av sengen slik at
kontrollenheten kan plasseres.

4. Pa en standard seng fester du enheten til sengen ved a

spenne fast de to justerbare stroppene under hver ende

av sengen. Forsikre deg om at enheten er ordentlig
festet og stroppene ordentlig strammet inn.

Eller

Pa en seng som der du kan endre posisjon, sikre de
to justerbare stroppene rundt de bevegelige delene av
senga.

4.3 Aktivering av kontrollenheten

1. Sett pa plass kontrollenheten ved a henge krokene
over fotbrettet eller sengehesten pa sengen.
Kontroller imidlertid at de er robuste nok til & holde
kontrollenheten.

S

A FORSIKTIG!
— Forsikre deg om at det ikke forekommer noen
knekker i luftslangen mellom sengerammen og
kontrollenheten.

2. Koble madrasskontakten til kontrollenheten.

I LES DETTE!
. — Kontroller at strgmledningen er i god stand.

3. Koble strgmledningen til kontrollenheten, og sett
stgpselet inn i et jordet strgmuttak pa 220 V og 50 Hz.

4. Hold av/pa-knappen inne i cirka 3 sekunder for a
aktivere kontrollenheten.

S LED-lampene for trykk begynner a blinke, noe som
indikerer at systemet er aktivert.

1630733-F

Montering

LES DETTE!

— Fgr pumpen aktiveres, ma du kontrollere at
CPR-ventilen (4 plugger) som er plassert naer
hodeenden av madrassen, sitter som den skal.

— Sgrg for at madrasskontakten er godt festet til
kontrollenheten.

5. Det tar opptil 30 minutter 3 bldse opp madrassen
fullstendig. Nar madrassen er klar, skal den fjerde
LED-lampen for trykk og LED-lampen for vekslende
modus begynne a lyse, noe som angir at systemet
er klart til bruk. (Nar systemet slas pa, starter det
automatisk i vekselsmodus.) For flere detaljer se 5.3
Bruke madrassystemet, side 104

6. Nar madrassen er pumpet helt opp, kan du legge pa
sengetgy. |kke legg pa lakenet for stramt, ettersom
luftcellene i madrassen ma kunne bevege seg fritt.

7. Pase at alle lakenets hjgrner trekkes gjennom en
sikringsklemme.

4.4 Fjerne madrassystemet
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1. SId av kontrollenheten og koble den fra strgmnettet ®.

2. Fjern madrasskontakten ® fra kontrollenheten og koble
fra CPR-merket ©.

3. Sett kontrollenheten og strgmledningen pa madrassen
og lgsne madrassen fra sengerammen.

4. S3 snart luften er sluppet ut av alle cellene, rull opp
madrassen og returner alle artiklene til baerebagen for
sikker oppbevaring.

LES DETTE!

— Fglg bestandig riktig fremgangsmate nar du slar
av kontrollenheten. Nar enheten slas av vil den
gi et varsel om manglende strgm. Dette varselet
kan avbrytes ved a trykke pa pa-/av-bryteren i
minst 2 sekunder.

I LES DETTE!

. — Fgr systemet startes pa nytt ma du kontrollere
at CPR-merket er satt pa plass og alle
forseglingskoblingene sitter godt og at
madrasskontakten er satt inn igjen og godt
festet til kontrollenheten.

— Bruk malutformingen for a rette inn hver plugg
med sin tilsvarende kontakt.
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5 Bruk

5.1 Sikkerhetsinformasjon

A ADVARSEL!

Utilstrekkelig omplassering av pasienten kan fgre
til sammentrykking av vev og mulig sardannelse.
For a lette pa trykket er det veldig viktig for
pasientene at de reposisjoner seg selv, eller a bli
reposisjonert regelmessig.
— Be alltid kvalifisert helsepersonell om en klinisk

vurdering fgr du tar i bruk produktet.

— Fgr hyppig tilsyn med pasienten.

A FORSIKTIG!
— Pase at siden med trykk pa madrasstrekket
alltid er vendt oppover.
— Sgrg for at avstanden mellom overflaten til
madrassen og toppen av sengehesten er minst
220 mm.

FORSIKTIG!
/ A \ Risiko for skade pa madrassen

Hvis det er hull i madrasstrekket er det risiko for

at vaesker kan trenge inn og forurensning oppstar.

— Sikre at madrassen ikke setter seg fast eller
skades av skarpe kanter.

— Du ma ikke legge kanyler, venefloner, skalpeller
eller andre tilsvarende skarpe gjenstander pa
eller under madrassen.

— Ikke bruk elektriske varmetepper pa eller under
madrassen.

— Pase at alle venfloner er korrekt tapet pa plass,
og at ingen skarpe kanter er eksponert.

— Nar du bruker glidebrett eller andre hjelpemidler
for pasientflytting, se etter skarpe kanter eller
riper fgr bruk.

— Nar madrassen brukes sammen med en
justerbar seng, er det viktig at du justerer
knebgy fgr du justerer rygglenet.

— Fest medisinsk utstyr, inkludert infusjonspumper
og monitorer til passende sengetilbehgr.

— Unnga at brennmerker fra sigaretter og dyreklgr
punkterer madrasstrekket.

5.2 Bruk av kontrollenheten

Skru den av og pa
1. Press strgmknappen i omtrent tre sekunder for
a skru kontrollenheten av eller pa.
©
Bytt modus

= 1. Trykk modusknappen for & bytte mellom
vekselsmodus (celler som vekselsvis
i sykluser blaser seg opp og slipper
ut luften igjen) og statisk modus (alle
cellene helt blast opp uten noen
dynamisk veksling). LED-en som lyser
indikerer aktiv modus.
2. For a aktivere eller inaktivere CLP
funksjonen (kontinuerlig lavt trykk), trykk
pa modusknappen i to sekunder.

104

Forandre trykkinnstillingene

Fem trykkinnstillinger er tilgjengelige fra myk (15 mmHg) til
fast (55 mmHg) i 10 mmHg trinn.

Nar CLP funksjonen er i bruk vil de fem trykkinnstillingene
variere fra 15 mmHg til 23 mmHg i 2 mmHg trinn.

Trykk pa plussknappen (+) for a gke
trykket.

2. Trykk pa minusknappen (-) for 3
redusere trykket.

De lyse LED-lampene indikerer den valgte innstillingen.

Las og las opp knapper
@ 1. Trykk pa Lock/Unlock-knappen i cirka tre

sekunder for & lase alle knappene pa
kontrollenheten.
Et pip signaliserer og den oransje LED-en tennes
for a indikere at systemet er Iast.
2. Trykk pa nytt i minst tre (3) sekunder for a lase
opp knappene (det hgres et pip og den gule
LED-en slukkes).

Kontrollenheten |ases automatisk opp ved strgmbrudd.

A sette lydvarsler pa lydlgs

Et lydsignal kan dempes mens du arsaken til feilen Igses. Hvis
den ikke er Igst, gjenopptas lydsignalene pa det lydvarselet
etter 17+3 minutter.

@ 1. Hvis du vil dempe lydvarselet, trykker du pa

demp-knappen.

Aktivere rask inflasjon til maksimalt trykk

@ 1. Trykk pa maks. fasthet-knappen for a muliggjgre
rask inflasjon til maksimal trykk (60 mmHg).
2. For a deaktivere maksimumstrykket trykk pa
knappen igjen i tre sekunder.
Hvis det ikke deaktiveres vil systemet automatisk
ga tilbake til vekslingsmodus med middels trykk
etter 3043 minutter. Dette gjgres av hensyn til
pasientens sikkerhet.

5.3 Bruke madrassystemet

Fastsla trykket (liggende pa ryggen)

1. Nar madrassen er pumpet helt opp, legges brukeren pa
madrassen.

2. Trykk pa knappen for trykk for a velge den beste
stillingen for faktisk trykkavlastning og stgtte. Dette skal
baseres pa pasientens vekt og krav til komfort.

3. Finn ut om pasienten er komfortabel, og undersgk
at systemet fungerer som det skal, ved & utfgre en
«utflatingstest».

4. Funksjonen for automatisk justering er alltid i bruk nar
systemet kjgres.

Systemet kjgres pa valgte innstilling, men nar
brukeren endres, og legger seg i en annen stilling, kan
madrassens trykk justeres (hgyere/lavere). Sensoren
i kontrollenheten reagerer og justerer trykket ved
behov, for a tilpasses den nye stillingen.

[—o
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Utbunningstest

Nar sittestillingen endres, sgrg for at pasienten ikke «bunner
ut» (ikke far tilstrekkelig stgtte fra luftcellene, og kommer
i kontakt med sengebasen).

1. Pase at systemet er i vekslende modus, men det skal
ikke utfgres en veksling.

2. Nar pasienten ligger pa ryggen, apner du glidelasen
pa det gvre trekket sa vidt forbi korsbeinomradet til
pasienten (setet).

a. For SoftCloud Air: Skyv en hand langs den tgmte
cellen under korsbeinomradet til pasienten (setet).
Den indre statiske cellen vil fortsatt veere fylt med
luft, men det skal vaere lett @ skyve handen mellom
pasienten og basen.

b. For SoftCloud Top: Skyv en hand langs den tgmte
cellen under korsbeinomradet til pasienten (setet).
Handen din burde beveges enkelt mellom pasienten
og basen.

4. Hvis handen kan beveges under pasienten, er pasienten
tilstrekkelig stgttet oppunder, og trykket kan reduseres.
5. Gjenta utflatingstesten nar trykket er redusert.

i Hvis systemet skulle svikte, aktiveres alarmen, og
LED-lampene for trykk begynner a blinke.

Fastsla trykket (delvis sittende)

Funksjonen for automatisk justering er alltid i bruk nar
systemet kjgres. Systemet kjgres pa valgte innstilling, men
nar brukeren endres, og legger seg i en annen stilling,

kan madrassens trykk justeres (hgyere/lavere). Sensoren i
kontrollenheten reagerer og justerer trykket ved behov, for a
tilpasses den nye stillingen.

| LES DETTE!

o — Nar pasienten ligger igjen, ma du gjenopprette
den opprinnelige trykkinnstillingen og utfgre en
utflatingstest.

— Vent minst 10~12 minutter mellom en
trykkjustering og en pasientvurdering, ettersom
det kan ta en hel syklus fgr systemet justeres
til en eventuelt ny innstilling.

5.4 CPR-prosedyre
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1. Trekk det gule CPR-merket for hurtigutlgsing ® bestemt
fra siden av madrassen for 3 tgmme hele systemet for
luft.

2. SIa av kontrollenheten.

i Madrassen begynner a slippe ut luft.

i
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Bruk

Nar CPR er utfgrt, ma du sette pa plass det

gule CPR-merket igjen og forsikre deg om at
forseglingskoblingene er godt festet. Start deretter
kontrollenheten igjen i henhold til fremgangsmaten i
kapittelet: «Aktivere kontrollenheten». Rett inn hver
plugg etter den tilhgrende kontakten, i henhold til
malets utforming.

I LES DETTE!
. — Vent til madrassystemet oppnar optimalt
trykkniva.
— Utfgr en utbunningstest nar du har blast opp
madrassen etter en hurtigtgmming.

5.5 Lydsignalfunksjoner

Hvis kontrollenheten svikter eller trykket i madrassen er for
hgyt eller lavt begynner den rgde alarmlampen a blinke,
og det spilles av en lydalarm. Lysdioden fortsetter & lyse
inntil riktig trykkverdi gjenopprettes. Du kan trykke pa
alarmdempingsknappen for & dempe lydalarmen.

Systemet har fire ulike lydalarmsignaler og én serviceindikator,
som identifiseres av fem ulike symboler. Symbolene er vist
nedenfor.

Visning Lydsignal Beskrivelse

Indikerer med et
lydsignal (trykk pa
dempingsknappen for

3 avstille) og en blinkende
lysdiode at det ikke er
veksling. Lysdioden vil ga
over til fast lys innen 5
minutter.

Svikt i vekslende
— modus

| Lavt trykk Indikerer at trykket har falt
‘j [ under toleransegrensen

- (under innstillingstrykket
-5 mmHg eller mer). Dette
vil utlgse lydsignalet (trykk
pa dempingsknappen for
4 avstille) og en blinkende
lysdiode. Lysdioden vil ga
over til fast lys innen 7
minutter.

Strgmforsyningsfeil | Indikerer at det ikke
v‘ er noen trykkutgang
pa grunn av svikt i
strgmtilfgrselen. Dette vil
utlgse lydsignalet (trykk
pa dempingsknappen for
3 avstille) og en blinkende
lysdiode. Lysdioden vil ga
over til fast lys innen 3
sekunder. Nar stremmen
er tilbake, vil lydsignalet
og lysdioden g3 tilbake til
normal modus.
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dempingsknappen
er fast tent)

Visning Lydsignal Beskrivelse
Oppstartsfeil Indikerer at systemet ikke
(lysdioden i fullfert oppstarten innen

50 minutter og lysdioden
i dempingsknappen vil ha
et fast lys.

Serviceindikator

Indikerer at service er
pakrevet. Lysdioden vil
lyse fast. Dette skjer etter
at kontrollenheten har
fungert i omkring 9000
timer.

i Hvis et lydsignal aktiveres og systemet ikke kan
pumpes opp eller mister trykket, se avsnittet
«ldentifisere og reparere feil».

5.6 Transportere en pasient pa madrassen

1.

A

Fgr en pasienttransport, trykk pa knappen for statisk
modus (©-knappen pa kontrollenheten) og vent i opptil
12 minutter til cellene fylles til maksimalt trykk.

S Dersom det er ngdvendig med raskere respons
(opptil 5-10 minutter), kan Maks. fylling-knappen
(©-knappen pa kontrollenheten) benyttes.

Sa snart madrasstrykket har nadd maksimal fylling, trykk
pa strgmknappen (®-knappen pa kontrollenheten) for &
sld av kontrollenheten. SI3 av strgmbryteren og trekk ut
strgmledningen.

Fjern kontakten fra kontrollenheten og la luft slippe

ut i noen sekunder fgr du setter transportpluggen

inn i kontaktens luftutlgp for 3 tette systemet. Dette
utslippet gjer madrassen mykere for trykkavlastning

og komfort. Pass pa at lokket sitter godt over begge
luftslangeutlgpene.

FORSIKTIG!

Lufttrykket slippes ut fra alle interne statiske

celler samt fra de vekslende delene.

— Du bgr regelmessig utfgre en «utbunningstest»
for a kontrollere at pasienten har tilstrekkelig
med stgtte.
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6 Vedlikehold

6.1 Kontroll

Det anbefales at en kvalifisert person kontrollerer at
madrassene (luftceller og trekk) ikke har hull (kan inkludere
vaeskeinntrenging, flekker, rifter eller skade) etter utskriving
av hver pasient eller etter hver bruksperiode.

Sjekk madrassene

1. Apne glideldsen pa trekket helt.

2. Se etter flekker pa den hvite undersiden av trekket.

3. Se etter flekker pd de innvendige komponentene.

4. Bytt ut eventuelle deler som har fatt flekker, og kast
disse i samsvar med lokale forskrifter.

6.2 Rengjgring og desinfisering

6.2.1 Generell sikkerhetsinformasjon

é FORSIKTIG!
Risiko for kontaminering

— Ta dine egne forholdsregler og bruk passende
verneutstyr.

A FORSIKTIG!
Fare for elektrisk stgt og skade pa produktet

— Sla av enheten og koble den fra nettet om
aktuelt.

— Vurder verneklassen angaende vanninntrenging
nar du rengjgr elektroniske komponenter.

— Pass pa at det ikke sprutes vann pa stgpselet
eller stikkontakten.

— Ikke ta i stikkontakten med vate hender.

I LES DETTE!
. Feil vaesker eller metoder kan skade eller gdelegge
produktet.

— Alle rengjgrings- og desinfeksjonsmidler ma
veere av god kvalitet og kompatible med
hverandre. | tillegg ma de beskytte materialene
de skal rengjgre.

— Bruk aldri etsende vaesker (baser, syrer osv.)
eller slipende rengjgringsmidler. Vi anbefaler
et vanlig rengjgringsmiddel for husholdning
som for eksempel oppvaskmiddel hvis ikke noe
annet er spesifisert i rengjgringsanvisningene.

— Bruk aldri et Igsemiddel (cellulosetynnere,
aceton etc.) som forandrer plastens struktur
eller far etikettene til 3 Igsne.

— Sgrg alltid for at produktet er helt tgrket fgr
det tas i bruk igjen.

i For rengjgring og desinfeksjon i kliniske omgivelser
eller ved langvarig pleie, gjelder institusjonelle
retningslinjer for hygiene.
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Vedlikehold

Rengjgringshyppighet

I LES DETTE!

. Regelmessig rengjgring og desinfeksjon bidrar
til problemfri bruk, lenger levetid og forhindrer
kontaminering.

Rengjor og desinfiser produktet

— jevnlig mens det er i bruk,

— f@r og etter enhver serviceprosedyre,

— nar det har veert i kontakt med enhver type
kroppsvaeske,

— fgr det brukes pa en ny bruker.

I LES DETTE!
. — Ha en oversikt over rengjgring som del av et
rengjgringssystem.

6.2.2 Rengjgringsanvisninger

LES DETTE!
. — Produktet taler ikke rengjgring i automatiske
vaskeanlegg, med hgytrykksrengjgringsutstyr
eller damp.

ﬁ All rengjgring av systemet ma registreres i en
rengjgringsjournal.

Rengjgre kontrollenheten

1. Terk av kontrollenhetshuset og slangedelene med et
fuktig klede og et passende rengjgringsmiddel.

2. Rengjgr forsiktig alle sprekker med en nylonbgrste, da
mikroorganismer kan skjule seg der.

3. Terk av kontrollenhetshuset og slangetilkoblingene med
et fuktig klede for 3 fjerne alt rengjgringsmiddel.

4. La alle behandlede overflater lufttgrke.

Rengjgring av hengere

1. Tork jevnlig av hengerne utvendig med et fuktig klede
og et passende rengjgringsmiddel.

Rengjgre trekk
(Fjerning av kontaminanter som stgv og organiske stoffer)

1. Ta av alle trekkene for a vaske dem

2. Vask dekslene med maksimumtemperatur som
oppgitt pa produktetiketten, ved bruk av en uttynnet
vaskemiddellgsning (instruksjoner pa etiketten).

LES DETTE!
. Vask pa hgyere temperaturer kan forarsake
krymping.

Torke trekkene

1. Heng trekkene pa en snor eller stang, og la det
dryppterke innendgrs, i rene omgivelser eller tgrke i
tgrketrommel pa lav varme.

| LES DETTE!
. — Tgrketrommelinnstillingen ma ikke overstige 40
°C.
— Trekkene skal ikke t@rkes i t@grketrommel i mer
enn 10 minutter.
— Tgrk godt f@r bruk.
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6.2.3 Instrukser for desinfisering

I LES DETTE!

. — Bruk bare desinfiseringsmidler og -metoder
som er godkjent av din lokale institusjon
for infeksjonskontroll, og fglg de lokale
retningslinjene for infeksjonskontroll.

— Ytterligere informasjon om anbefalte
desinfeksjonsmidler kan du finne pa
https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og
-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/bruk-av
-desinfeksjonsmidler.

Desinfisere kontrollenheten

1. Tork av alle lett tilgjengelige overflater med et klede og
desinfeksjonsmiddel.
2. La produktet lufttgrke.

Desinfisere luftcellene

LES DETTE!

— lkke koble fra rgrene til individuelle luftceller.

— Luftcellene skal ikke vaskes i maskin eller t@rkes
i torketrommel.

1. Koble luftcellene fra basen ved a lgsne trykknappene
pa begge sider.

2. Koble luftrgrene fra hovedslangene for luft.

3. Skyv hver celle ut fra cellestroppene.

4. Tgrk med et klede fuktet med varmt vann og
et passende desinfeksjonsmiddel (avhengig av
infeksjonskontrollprotokollen og lokale markedskrav).

5. Tork godt med en myk klut fgr du fester dem igjen.

6.3 Service

LES DETTE!

— Serviceindikatoren vil bli aktivert nar
kontrollenheten har vaert virksom i omkring
9000 timer og indikerer at service er pakrevet.

LES DETTE!

— Ikke prgv a selv reparere eller utfgre service pa
kontrollenheten. Kontakt forhandleren eller en
servicetekniker for mer informasjon.
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6.4 Bytte ut luftfilteret

I LES DETTE!

. Godt filtervedlikehold e r a vgjgrende n ar det
kommer til & holde madrassystemene i best
mulig driftstilstand. Hvis filteret i kke holdes
rent, blir resultatet nedetid for systemet og gkte
reparasjonskostnader. Vi anbefaler at du skifter
ut luftfilteret a rlig. N ye |l uftfiltre ka n kj gpes fra
servicesentre for Invacare.

=

SIa av strgmforsyningen til kontrollenheten.

Koble fra strgmledningen og luftslangene.

3. Sett kontrollenheten pa en flat overflate, og sgrg for at
bakpanelet er vendt oppover (legg et mykt tgystykke
under enheten for a forhindre riper).

Ta forsiktig av luftfilterdekselet. Fjern filteret og kast det,
og sett pa plass et nytt filter.

5. Sett pa plass luftfilterdekselet pa kontrollenheten.

N

Kontrollenheten kan na kobles til igjen.

6.5 Bytte sikring

A FORSIKTIG!
— Pase at utskiftning av sikringer utfgres i samsvar
med lokal lovgivning.
— Bruk bestandig samme type sikring nar du
bytter en sikring som har gatt.

=

SIa av strgmforsyningen til kontrollenheten.

2. Trekk ut strgmledningen fra den elektriske kontakten pa
siden av kontrollenheten.

3. Stikk en flathodet skrutrekker inn i det lille sporet over
stremledningsinnfgringen.

4. Trekk skrutrekkeren forsiktig mot deg for a apne

plastboksen.

Ta ut den gamle sikringen og kast den.

Sett inn en ny sikring og lukk plastboksen.

7. Gjenta trinn 1 til 4 i omvendt rekkefglge for a sette

sikringsboksen tilbake pa plass.

o v

i Se avsnittet «Aktivere kontrollenheten" for mer
informasjon.
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7 Etter bruk

7.1 Oppbevaring

LES DETTE!

. — Oppbevar enheten i tgrre omgivelser.

— Oppbevar enheten med et beskyttelsestrekk.

— Rull enheten forsiktig sammen og oppbevar den
pa en ren og tgrr flate (ikke pd gulvet) der det
ikke finnes skarpe kanter som kan forarsake
skade.

— Oppbevar aldri andre gjenstander oppa
enheten.

— Ikke oppbevar enheten neer radiatorer eller
andre varmeapparater.

— Beskytt enheten mot direkte sollys.

Du finner informasjon om miljgbetingelser for oppbevaring
under «Miljgbetingelser».

7.2 Overhaling

Dette produktet er egnet for gjenbruk. Utfgr fglgende
punkter nar produktet skal overhales og overfgres til en ny
bruker:

e Kontroll i henhold til serviceplanen.
e Rengjgring og desinfisering

For mer detaljer om inspeksjon, rengjgring og desinfeksjon,
se 6 Vedlikehold, side 107
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Etter bruk

7.3 Avfallshandtering

A ADVARSEL!
Miljgfare

Produktet inneholder batterier.

Produktet kan inneholde stoffer som kan skade

miljget dersom produktet blir kastet pa steder

(s#ppelfyllinger) som ikke er i samsvar med lover

og forskrifter.

— IKKE kast batterier sammen med vanlig
husholdningsavfall.

— IKKE kast batteriene i apen ild.

— Batterier MA leveres til et egnet avfallsmottak.
Retur av batterier er lovpalagt og gratis.

— Batteriene ma veere utladet fgr de kasseres
som avfall.

— Dekk til litiumbatterienes terminaler fgr
kassering.

— For informasjon om batteritype, se batterietikett
eller kapittel 9 Tekniske Data, side111

Vi ber deg vise miljgansvar og levere dette produktet til en
lokal gjenvinningsstasjon ved endt brukstid.

Demonter produktet og dets komponenter, slik at de ulike
materialene kan sorteres og gjenvinnes hver for seg.

Kassering og gjenvinning av brukte produkter og emballasje
ma overholde lovene og forskriftene for avfallshandtering

i hvert land. Ytterligere informasjon far du hos det lokale
renovasjonsselskapet.
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8 Feilspking

8.1 Avdekke og reparere feil

ADVARSEL!

A\

Fare for elektrisk stgt!

Hvis kontrollenheten apnes, kan det oppstd personskade eller skade pa utstyr.
— lkke prgv a apne kontrollenheten.

LES DETTE!

— Hvis problemet

vedvarer, tar du kontakt med en Invacare leverandgr eller en Invacare representant.

Advarsel/Feil

Arsak

Lgsning

Kontrollenheten fungerer
ikke; ingen lys pa displayet

Det kan hende at
kontrollenheten ikke er
koblet til en strgmkilde

Det kan hende at en
sikring ma erstattes i
kontrollenheten

1.

2.
3.

Kontroller at kontrollenheten er koblet til hovedstrgmuttaket med korrekt
spenning.

Kontroller at kontrollenheten er skrudd pa.

Sjekk hovedsikringen. Sjekk begge sikringene til kontrollenheten

(1 ampere slow blow sikring) — sikringene kan Igsnes ved @ bruke en
skrutrekker til a dytte og vri.

Pasienten synker eller
treffer bunnen pa sengen,
mens han/hun ligger flat
pa madrassen

Trykket kan veere for
lavt innstilt i forhold til
pasientens vekt

@k trykkinnstillingen ved & presse trykkpilen oppover.
For a kontrollere systemets ytelse, giennomfgr en "bunntest"- Se
seksjonen "Bruk madrassystemet".

Lydvarsel Lydlgs LED lys
lyser permanent

Opprinnelig feil

Sett lydvarselet til lydlgs og skru av strgmmen.

Sjekk at handtaket er intakt, og kontroller at alle de fire forseglings
konnektorene er festet ordentlig til kontrollenheten og luftslangene. Sjekk
at CPR etiketten er festet og at alle de fire forseglende konnektorene er
ordentlig festet.

Sjekk alle luftslangene pa innsiden av madrassen - hver enkelt bgr

vaere festet fast. Kontroller at hver luftliomme er ordentlig festet til det
tilknyttede luftrgret.

Sjekk alle luftlommer, rgr og slanger for luftlekkasje.

Skru pa strgmmen.

LED lys som indikerer lavt
trykk lyser opp

I

+ lydvarsel

Trykket er for lavt

NP e

Sett lydvarselet til lydlgs og skru av stremmen.

Sjekk at handtaket er intakt, og kontroller at alle de fire forseglings
konnektorene er festet ordentlig til kontrollenheten og luftslangene. Sjekk
at CPR etiketten er festet og at alle de fire forseglende konnektorene er
ordentlig festet.

Sjekk alle luftslangene pa innsiden av madrassen - hver enkelt bgr
veere festet fast. Kontroller at hver luftlomme er ordentlig festet til det
tilknyttede luftrgret.

Sjekk alle luftlommer, rgr og slanger for luftlekkasje.

Sjekk at luftfilteret er korrekt satt pa plass og at det er rent.

Skru pa strgmmen.

Vekselsfeil LED lys lyser opp

+ lydvarsel

Vekselsmodus feil (ingen
veksling)

NP ou s

Sett lydvarselet til lydlgs og skru av strgmmen.

Koble fra luftslangene for a redusere trykket - koble til pa nytt nar trykket
er redusert.

Start systemet pd nytt ved a skru stremknappen av og pa. Systemet
starter automatisk i statisk modus og vil bytte over til Vekselmodus nar
operasjonelt trykk er nadd.

Tilbakestill personinnstillingene.

LED lys indikatoren for tap
av strgm lyser opp

L
J

+ lydvarsel

Strgmfeil

Sett lydvarselet til lydlgst.

Sjekk at stremkabelen er godt plugget inn i hovedstrgmuttaket og
kontrollenheten. Sjekk at hovedstrgmbryteren er skrudd pa.

Sjekk begge kontrollsikringene (1 amp slow blow sikring) — sikring kan
Igsnes ved a bruke en skrutrekker til & presse og dreie.

Om strgmmen kommer tilbake innen 20 minutter etter feilen oppstod,
vil systemet kjgre en start-opp sekvens fgr den returnerer til de siste
innstillingene.

LED indikatoren for service
lyser opp

Behov for service

1.

Kontakt en Invacare forhandler eller en Invacare representant.

Det er ingen risiko forbundet med fortsettelse av bruk selv om LED
indikatoren for service lyser opp.
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9 Tekniske Data

9.1 Spesifikasjoner for kontrollenheten

Tekniske Data

Kontrollenhet 1 i 2

Sykluskontroll

Formalsmessig designet distribusjonsventil som gir luft til de oppblasbare luftrommene

Syklus tid 12 minutter
Spenningsforsyning 220-240V 50/60Hz
Luftkapasitet 10 Ipm

Lydniva Under 30dB
Sikringsrate 1A / 250V
Batterikilde VARTA, V80H, 1,2 V DC, 70 mAh
Strgmrate maks. 1A

Dimensjoner kontrollenhet:

Lengde 123 (x10) mm
Bredde 243 (+10) mm

Hoyde 250 (¥10) mm

Vekt kontrollenhet 2.4 kg

Slange forbindelse Trykk pa forbindelseshandtaket
Krisesituasjon CPR Tag

Driftsmodus

Ikke-kontinuerlig

Grad av beskyttelse

IP21 — Beskyttet mot solide objekter over 12,5 mm, det vil si hender, store
verktgy. Beskyttet mot vertikalt fallende draper med vann eller kondens.

9.2 Madrass spesifikasjoner

SoftCloud Top

SoftCloud Air

Smal

Bred

Smal Bred

Antall luftrom

18 (celle i celle), deriblant 3 statiske hodeceller

23 (celle i celle), deriblant 3 statiske hodeceller

Cellehgyde 130 mm 180 mm
Madrassdimensjoner:

Lengde 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Bredde 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Hoyde 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Madrassvekt 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg

Minimum/ maksimum
brukervekt

0 — 200 kg

Cellemateriale

0,15 mm TPU folie laminert pa 210 denier nylonstoff

Basismateriale

Nylonstoff 420 denier med et 0,1 mm TPU belegg

Trekkmateriale

100 % Polyuretan overflate, 100 % polyester innvending

1630733-F
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9.3 Miljgbetingelser

Bruk Lagring og transport
Omgivelses- | 10 °C — 40 °C -10 °C - 60 °C
temperatur
Relativ 30% - 75 % 10 % — 70 %
luftfuktighet | ikke-kondenserende | ikke-kondenserende
Atmosfeerisk | 70 — 106 kPa 70 — 106 kPa
trykk

9.4 \Veiledning og produsenterklzering

Madrassystemet skal brukes i det elektromagnetiske miljget som er angitt nedenfor. Kunden eller brukeren av madrassystemet
ma sg@rge for at det brukes i et slikt miljg.

Elektromagnetisk straling

Stralingstest Samsvar Elektromagnetisk miljg — veiledning

RF-straling Gruppe 1 Madrassystemet bruker RF-energi kun til interne funksjoner. RF-utstralingen er
derfor sveert lav, og det er usannsynlig at den vil forarsake interferens i elektronisk

CISPR 11 utstyr i nzaerheten.

RF-straling Klasse B Madrassystemet kan brukes i alle lokaler, inkludert boliger og lokaler som er koblet
direkte til det offentlige lavspenningsnettet som forsyner boliger med strgm.

CISPR 11

Harmonisk straling Klasse A

IEC 61000-3-2

Spenningsvariasjoner/ Samsvar

flimmerstraling

IEC 61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

Testniva iht. 1EC 60601

Samsvarsniva

Elektromagnetisk miljp — veiledning

Elektrostatisk utladning (ESD)

+ 8 kV kontakt

I+

8 kV kontakt

Gulvet bgr vaere av tre, betong eller belagt
med keramiske fliser. Hvis gulvet er dekket

IEC 61000-4-2 + 15 kV luft + 15 kV luft med syntetiske materialer, bgr den relative
luftfuktigheten vaere minst 30 %.
Elektrisk hurtige transient/ + 2 kV for strgmledninger + 2 kV for strgmledninger Kvaliteten pa nettstremmen skal tilsvare et

stpt
IEC 61000-4-4

typisk bedrifts- eller sykehusmiljg.

Overspenning

IEC 61000-4-5

I+

1 kV linje til linje

I+

1 kV differensiell modus

Kvaliteten pa nettstremmen skal tilsvare et
typisk bedrifts- eller sykehusmiljg.

Spenningsfall, korte avbrudd
og spenningssvingninger

i strgmforsyningens
inngangslinjer

IEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 % fall i Ur)
i 0,5 syklus

40 % Ut (60 % fall i Ur)
i 5 sykluser

70 % Ut (30 % fall i U7)
i 25 sykluser

<5 % Ut (>95 % fall i Ur)
i 5 sekunder

<5 % Ut (>95 % fall i Ur)
i 0,5 syklus

40 % Ut (60 % fall i U7)
i 5 sykluser

70 % Ut (30 % fall i U7)
i 25 sykluser

<5 % Ut (>95 % fall i U)
i 5 sekunder

Kvaliteten pa nettstrammen skal tilsvare

et typisk bedrifts- eller sykehusmiljg. Hvis
brukeren av madrassystemet har behov for
3 bruke det under et strgmbrudd, anbefales
det at madrassystemet forsynes med strgm
fra en avbruddsfri stremforsyning eller et
batteri.

Strgmfrekvensens (50 Hz),
magnetfelt

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Strgmfrekvensens magnetfelt bgr tilsvare det
typiske nivaet for en vanlig plassering i et
bedrifts- eller sykehusmiljg.

MERKNAD: Ur er vekselstremspenningen fgr patrykt testniva.
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Tekniske Data

Immunitetstest Testniva iht. 1EC 60601 Samsvarsniva Elektromagnetisk miljp — veiledning
Ledet RF 3 Vims 3 Vims Baerbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bgr
. ikke brukes naermere noen deler av CT515, inkludert
IEC 61000-4-6 150 kHz til 80 MHz ledningene, enn den anbefalte avstanden beregnet
Utstralt RF 3 V/m 3 V/m ut fra likningen som gjelder for senderens frekvens.
IEC 61000-4-3 80 MHz til 2,5 GHz Anbefalt avstand:
d =1,167VP

d = 1,167VP 80 MHz til 800 MHz
d = 2,333VP 800 MHz til 2,5 GHz

Der P er den maksimale utgangseffekten for
senderen i watt (W) i henhold til produsenten av
senderen, og d er den anbefalte avstanden i meter
(m).

Feltstyrkene fra faste RF-sendere, som fastslatt ved
en elektromagnetisk omradeundersgkelse?), bgr
veere mindre enn overholdelsesnivaet for hvert
frekvensomradeb).

Det kan oppsta interferens i narheten av utstyr
som er merket med fglgende symbol:

()

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det hgyeste frekvensomradet.

MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning pavirkes av absorbering og refleksjon
fra strukturer, objekter og mennesker.

a) Feltstyrke fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobile/tradlgse) og mobile radiosendere, amatgrradio-, AM- og
FM-radiosendinger og TV-sendinger, kan ikke beregnes teoretisk med ngyaktighet. For & bestemme det elektromagnetiske miljget som
skyldes faste RF-sendere, bgr det vurderes a gjennomfgre en elektromagnetisk undersgkelse pa stedet. Hvis den malte feltstyrken

i omradet der madrassystemet brukes overskrider de aktuelle RF-samsvarsnivdene angitt over, bgr madrassystemet observeres for

a bekrefte at det fungerer som normalt. Hvis det ikke fungerer som normalt, kan det vaere ngdvendig med ytterligere tiltak som for
eksempel & omplassere eller flytte madrassystemet.

b) Over frekvensomradet 150 kHz til 80 MHz bgr feltstyrkene vaere mindre enn 3 V/m.

Anbefalt avstand mellom barbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og vekslingskontrollenheten til madrassystemet

Madrassystemet skal brukes i et elektromagnetisk miljg der utstrdlte RF-forstyrrelser er kontrollert. Kunden eller brukeren av
madrassystemet kan bidra til & hindre elektromagnetisk interferens ved & opprettholde den minsteavstanden mellom baerbart og mobilt
RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og madrassystemet som er anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale
utgangseffekt.

Klassifisert maksimal Avstand i henhold til senderens frekvens (m)

utgangseffekt for sendere

(W)
150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz
d = 1,167VP d = 1,167VP d = 2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

For sendere klassifisert med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppfgrt ovenfor, kan den anbefalte avstanden d i meter (m)
beregnes ved bruk av likningen som gjelder for senderens frekvens, der P er maksimal utgangseffekt for senderen i watt (W) i henhold
til produsenten av senderen.

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det hgyeste frekvensomradet.

MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning pavirkes av absorbering og refleksjon
fra strukturer, objekter og mennesker.
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1 Geral

1.1 Introdugao

Este manual de utilizagdo contém informagdes importantes
sobre o manuseamento do produto. Para garantir a
segurancga durante a utilizagdo do produto, leia atentamente
o manual de utilizagdo e siga as instru¢cdes de seguranca.

Utilize este produto apenas se tiver lido e compreendido
este manual. Procure aconselhamento adicional junto de um
profissional de saude que esteja familiarizado com a sua
condicdo médica e esclarega quaisquer questdes relativas a
utilizagdo correta e ao ajuste necessario com o profissional
de saude.

Tenha em atengdo que este documento pode conter secgoes
ndo aplicaveis ao seu produto, uma vez que se refere a todos
os modelos disponiveis (a data da impressdo). Salvo mencdo
em contrdrio, cada secgdo deste documento refere-se a
todos os modelos do produto.

As configuracGes e os modelos disponiveis no seu pais
podem ser encontrados em documentos de venda especificos
do pais.

A Invacare reserva-se o direito de alterar as especificagdes
do produto sem aviso prévio.

Antes de ler este documento, certifique-se de que tem a
versdo mais recente. A versdo mais recente estd disponivel
no site da Invacare, em formato PDF.

Se o tamanho do tipo de letra no documento impresso for

dificil de ler, pode transferir uma versdao em PDF do manual
a partir do site. A imagem do PDF pode ser ajustada no ecra
para um tamanho de tipo de letra que Ihe seja mais cémodo.

Para obter mais informagdes sobre o produto, por exemplo,
avisos de seguranga de produtos e retiradas de produtos do
mercado, contacte o seu distribuidor da Invacare. Consulte
os enderegos no final deste documento.

Em caso de incidente grave com o produto, deve informar o
fabricante e as autoridades competentes do seu pais.

1.2 Simbolos neste documento

Este documento inclui simbolos e palavras de sinalizagdo
que se aplicam a riscos ou praticas perigosas que podem
resultar em lesGes pessoais ou danos materiais. Consulte as
informacdes abaixo para obter as definicdes das palavras
de sinalizagdo.

A
AN

ADVERTENCIA

Indica uma situagdo perigosa que, se ndo for
evitada, podera resultar em morte ou em lesao
grave.

ATENCAO

Indica uma situagdo perigosa que, se nao for
evitada, podera resultar em lesGes menores ou
ligeiras.
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AVISO

Indica uma situacdo perigosa que, se nao
for evitada, podera resultar em danos a
propriedade.

Sugestbes e recomendagdes

Fornece sugestdes, recomendacgbes e
informacgdes Uteis para uma utilizacdo eficiente
e isenta de problemas.

[=Jo

Outros simbolos

(Ndo se aplica a todos os manuais)

Responsavel no Reino Unido
Indica que um produto ndo foi fabricado no
Reino Unido.

® Y Pessoa e trés setas
Q‘ Indica regras de reciclagem e separac¢do (apenas
relevante em Francga).

1.3 Conformidade

A qualidade é fundamental para o funcionamento da
empresa, estando em conformidade com a norma ISO 13485.

Este produto apresenta a marcagdo CE, em conformidade
com o Regulamento relativo aos Dispositivos Médicos de
Classe | 2017/745.

Este produto apresenta a marcagdo UKCA, em conformidade
com a Parte Il UK MDR 2002 (tal como emendado) de Classe |

Temos empreendido um esfor¢o continuo para reduzir ao
minimo o impacto local e global da empresa no ambiente.

Apenas utilizamos materiais e componentes que cumprem
a diretiva REACH.

Cumprimos as legislagGes vigentes em matéria ambiental,
nomeadamente, as diretivas REEE e RoHS.

1.4 Informacgdes da garantia

Facultamos uma garantia de fabrico para o produto, em
conformidade com os nossos Termos e Condi¢Ges Gerais de
Compra nos respetivos paises.

As reclamacgOes de garantia s6 podem ser realizadas através
do fornecedor ao qual o produto foi adquirido.

1.5 Limitacao de responsabilidade

A Invacare ndo aceita a responsabilidade por danos
decorrentes de:

e Incumprimento das instrugdes presentes no manual de
utilizagdo

e Utilizacdo incorreta

e Desgaste natural devido ao uso

e Montagem ou preparag¢do incorreta pelo comprador ou
por terceiros

e Modificagdes técnicas

e Modificacdes n3o autorizadas e/ou utilizagdo de pegas
sobressalentes desadequadas

1.6 Vida util

A vida util prevista deste produto é de cinco anos, quando
o mesmo é utilizado diariamente e em conformidade com
as instrugdes de seguranga, intervalos de manutencgdo
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e utilizacdo correcta indicados neste manual. A vida util efectiva pode variar de acordo com a frequéncia e
intensidade de utilizagdo.
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2 Seguranca

2.1 Informagdes de seguranga

A formagédo, o discernimento clinico e um planeamento
orientado para a agdo e baseado na vulnerabilidade sdo
fatores fundamentais para a prevengao das lesGes por
pressao.

E possivel utilizar um conjunto de escalas de avaliagdo
como método formal de avaliagdo do risco resultante
do desenvolvimento das lesGes por pressdo, devendo
ser aplicadas em conjunto com uma avaliagdo informal
(discernimento informado de enfermagem). A avaliagdo
informal tem uma maior importancia e valor clinico.

ﬁ ADVERTENCIA!
Risco de lesdao grave ou danos

A utilizagdo incorreta deste produto pode causar

lesdes ou danos.

— Se ndo compreender as adverténcias, avisos
ou instrugdes, contacte um profissional de
cuidados de saude ou o fornecedor antes de
tentar utilizar este equipamento.

— Na&o utilize este produto ou qualquer
equipamento opcional disponivel sem primeiro
ler e compreender estas instru¢des e todo o
material de instrugdo adicional, assim como os
manuais de utilizagdo, os manuais de assisténcia
ou os folhetos de instrugdes fornecidos com
este produto ou com equipamento opcional.

ﬁ ADVERTENCIA!
Risco de incéndio ou explosao!

Uma queimadura de cigarro pode perfurar a
superficie da cama e danificar o dispositivo. Além
disso, as roupas do paciente, os lengdis, etc.,
podem ser combustiveis e causar um incéndio. O
incumprimento desta adverténcia pode resultar
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num incéndio grave, em danos materiais e em

lesGes fisicas ou morte.

— Tenha um cuidado especial em ambientes ricos
em oxigénio.

— Nao fume.

ADVERTENCIA!

Risco de desenvolvimento de lesGes por pressao

O dispositivo proporciona uma redistribui¢do da

pressdo eficaz, quando a superficie de apoio

é coberta por um lengol de algodao, algoddGes

mistos ou de linho, e um destes artigos é o Unico

utilizado entre a superficie de apoio e o utilizador.

— Os lengdis devem ser colocados folgadamente,
com os vincos alisados.

— Certifique-se de que a superficie de apoio
em contacto com o utilizador estd isenta de
migalhas e outros restos de alimento, e que
os fios de soro, os stents e outros objetos
estranhos ndo ficam presos entre a superficie
de apoio e o utilizador.

— Os cobertores elétricos s6 devem ser utilizados
apods consultar um profissional de saude
qualificado, uma vez que um aumento da
temperatura pode aumentar o risco de
desenvolvimento de lesGes por pressdo.

ATENCAO!

Risco de lesao

Pegas ndo originais ou incorretas podem afetar o

funcionamento e a seguranga do produto.

— Utilize apenas pegas originais para o produto
em utilizagdo.

— Devido a diferengas regionais, consulte o site
ou o catalogo local da Invacare para obter
informacdes sobre as opgbes disponiveis
ou contacte o seu representante local da
Invacare. Consulte os enderegos no final deste
documento.
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2.2 Etiquetas no produto

As etiquetas apresentadas sdo apenas para exemplificagdo.
Tenha em atengdo que as etiquetas no seu produto podem
diferir ligeiramente destes exemplos.

Unidade de controlo

Invacare UK Operations Limited
‘ Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK
Invacare® XXXXXXXXXX
.. 220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

43~ T1AL250V
Made in China

@7' @ 07AGHCXXXXXX [EU [Rep]!nvacare Portugal Unipessoal, Lda

Rua Estrada Velha, 949

Il & XXXXXXXX 4465-784 Lega do Balio
C) Il Portugal
&— g = [T RN
(01) (21)

CE€Ech RO 7T @A

Seguranga

Fabricante Data de fabrico

Identificacdo de

. i o Numero de série
Dispositivos Unica

Precaugdo Etiqueta CPR
Em conformidade
Poténcia com a diretiva

REEE

Peca aplicada do Equipamento de

O] =g B [g 5

- e > E Kk

tipo BF classe Il
Ligacdo a terra e@m—s | Limite de peso do
funcional R utilizador*

Leia o Manual do Utilizador antes de utilizar este
produto e siga todas as instru¢des de seguranca

Colchdo / Capa

Uma vez que as etiquetas de identificacdo no colchdo e

na capa podem ser diferentes em fun¢do do modelo e da
data de fabrico, as etiquetas desses componentes ndo sao
apresentadas. Para obter explicacGes sobre os simbolos,
impressos no colchdo e na capa, consulte a sec¢cdo Simbolos
no produto deste documento.

2.3 Simbolos no produto

N3o limpar a seco

Lavagem manual @

® | Nome e modelo do produto @ e utilizagdo.

Tensdo de entrada e Gama de frequéncias i A cor de fundo deste simbolo é azul nas

© | Corrente de entrada maxima etiquetas do produto.

© | Tipo de fusivel

® | Classificagdo da protegdo de entrada (IP) — lc\l;rc;a?erfurar ou E N3o passar a ferro

® | Nimero de série

@ | Data do fabricante N3o limpar com Se,car. a bai
lixivia maquina, a baixa

® | Identificacdo de Dispositivos Unica temperatura

@ | Fabricante N3o aproximar de Secar ao ar

@ | Pais de origem chamas

® | Representante europeu @

Lavagem maxima a 95 °C (apenas a capa)

CE Conformidade UK Avaliagdo da
Europeia

Reino Unido

Representante
P

europeu

cA conformidade no
Dispositivo
médico

1630733-F

* Relativamente aos pesos minimo/maximo do utilizador por
modelo, consulte o capitulo Dados técnicos.
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3 Descricao geral do produto

3.1 Utilizagdao prevista

O colchdo de redistribuicdo de pressao e a unidade de
controlo destinam-se a ser utilizados em conjunto com um
chassis de cama de dimensdo adequada..

No Modo dindmico, o colchdo oferece um suporte de
alternancia de pressao.

Este produto faculta aos utilizadores uma redistribuicdo de
pressdo eficaz, quando a superficie de suporte é coberta por
um lencol de algodao, algoddes mistos ou linho, e um destes
artigos é o uUnico utilizado entre a superficie de suporte e o
utilizador.

O Softcloud Top é um colchdo de sobreposicdo.

O Softcloud Air é um sistema de substituicdo de colchdo.

3.1.1 Utilizadores previstos

Os utilizadores previstos sdao adultos e adolescentes com
mobilidade ou atividade restritas ou limitadas num hospital,
em cuidados de longa duracdo ou em casa..

3.1.2 IndicagGes

Adequado para apoio da gestdo de todas as categorias de
lesdes por pressdao em conjunto com um protocolo individual
e abrangente para Ulceras por pressao.

Adequado para utilizagdo em ambiente de cuidados
domicilidrios, residenciais, de enfermagem e cuidados
agudos.

3.1.3 Contraindicagdes

N3do adequado para utilizadores com fraturas instaveis da
medula espinal e/ou tragdo cervical.

Consulte sempre um médico antes de utilizar este dispositivo.

3.2 Descrigao do produto

Os seguintes componentes sao incluidos na entrega:

® | Sistema de colchdo incluindo a base do colchdo, a
etiqueta CPR, o conector, a pega com a capa de
transporte colocada e a capa superior com fecho.

Unidade de controlo digital

© | Saco de transporte
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© | Manual de utilizagdo

Cabo de alimentagdo de grau médico (ndo ilustrado)

A unidade de controlo fornece a alimentagdo de ar ao
colchdo. E controlada através de um painel tatil. Existe uma
adverténcia visual e sonora quando a pressao falha ou a
alimentagdo é interrompida.

A unidade de controlo redistribui a pressdo insuflando
e desinsuflando as células de forma alternada. Assim,
consegue-se um reposicionamento frequente da pressao.

3.3 Unidade de controlo

Botdo de alimentacdo

Botdo de bloqueio/desbloqueio

Indicador de falha de alternancia

Indicador de pressdao baixa

Indicador de assisténcia

Indicador de perda de alimentacgdo

Botdo de desativagdo de adverténcia sonora
Botdo de firmeza maxima

Definigdes de pressdo

Indicador e botdo de modo

OO0 @OO0O®>®

3.4 Colchoes

SoftCloud Top

O sobrecolchdo do colchdo é composto por uma superficie
de suporte com uma Unica camada de células de ar que
deve ser usada apenas como sobrecolchao.

O sobrecolchdo do colchdo inclui trés células estaticas para
a cabeca a fim de fornecer suporte estatico de “almofada”
para maximo conforto do utilizador, enquanto a pressdo de
ar nas outras células é alternada.

I AVISO!
. — Nao utilize o sobrecolchdo SoftCloud Top sem
um colchdo de espuma como base.

SoftCloud Air

O colchdo é constituido por células de alta densidade que
incluem uma célula interna permanentemente insuflada
gue impede o paciente de “afundar completamente” na
eventualidade de baixa pressao.

O colchdo inclui trés células estdticas para a cabega a fim
de fornecer suporte estatico de "almofada" para maximo
conforto do utilizador, enquanto a pressdo de ar nas outras
células é alternada.
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4 Configuragao

4.1

YA

1630733-F

InformagOes de segurancga

ADVERTENCIA!

Risco de choque elétrico!

— Nao retire a tampa da unidade de controlo.

— Consulte os técnicos de assisténcia qualificados.

— Antes de realizar qualquer operagdo de
manuten¢do na unidade de controlo, desligue o
cabo de alimentacdo da tomada de parede.

— Nao insira objetos em quaisquer aberturas
da unidade de controlo. Tal pode causar um
incéndio ou choque elétrico ao provocar um
curto-circuito nos componentes internos.

— A unidade de controlo tem de permanecer
afastada de todas as fontes de calor e
radiadores durante o funcionamento.

— Ligue o equipamento a uma tomada de parede
de dois ou trés pinos utilizando o cabo de
alimentagdo de cinco metros facultado com o
produto.

— Posicione o dispositivo de modo a que
seja sempre possivel aceder ao switch
de alimentagdo e ao conector CPR
(cardiopulmonary resuscitation, reanimacao
cardiopulmonar).

ADVERTENCIA!

Se o equipamento for modificado, deve ser

inspecionado e testado de forma adequada para

assegurar a sua utilizacdo segura e continua.

— Ndo modifique este equipamento sem
autorizag¢do do fabricante.

ADVERTENCIA!

Risco de aprisionamento!

O aprisionamento do paciente nas calhas

laterais da cama pode causar lesGes ou morte.

E necessario levar a cabo uma avaliacdo e

observagdo adequadas do paciente, bem como

uma manutengdo e utilizagdo correctas do
equipamento, de forma a reduzir o risco de
aprisionamento. As variagdes nas dimensdes

da calha da cama e na espessura, tamanho e

densidade do colchdo podem aumentar o risco

de aprisionamento.

— O colchdo deve encaixar-se a medida no chassis
da cama e nas calhas laterais de forma a
prevenir o aprisionamento do paciente. Siga as
instrugdes do fabricante da cama.

— Depois de efectuar quaisquer ajustes,
reparagdes ou arranjos e antes da utilizagdo,
certifique-se de que todas as ferragens estdo
apertadas com segurang¢a. As calhas com
dimensdes diferentes do equipamento original
ou do especificado pelo fabricante da cama
podem ndo ser intermutdveis, o que pode levar
a aprisionamento ou outras lesdes.

4.2

Configuragao

ADVERTENCIA!

Recomenda-se a instalagdo deste colchdo em

chassis de camas médicas de tamanho adequado

com secgdes laterais ou guardas de apoio para
acomodar o colchdo. Sempre que o paciente
estiver na cama, é preferivel que as guardas
estejam na posicao elevada. Os profissionais

de cuidados de saude responsaveis por cada

caso devem decidir se sdo necessarias guardas
laterais de apoio depois de avaliarem o risco de
apresamento para o paciente.

Em alguns chassis de cama, os controlos na placa

de pés podem ser obstruidos pela unidade de

controlo. Pode ser necessario mudar a unidade
de controlo de sitio.

— Antes de colocar o paciente na cama,
certifique-se de que o conector e o cabo
de alimentagdo ndo estdo proximos de
componentes modveis da cama.

— Manipule as fun¢des motorizadas do chassis
da cama, explorando toda a amplitude de
movimentos, de forma a assegurar que nao
ocorrem desvios, interferéncias ou trilhadelas.

— Tenha cuidado ao posicionar o conector e os
cabos para eliminar o risco de tropegdes ou
estrangulamento.

AVISO!

O manuseamento incorreto pode danificar a capa

do colchdo.

— Recomenda-se que duas pessoas
levantem/transportem os colchdes.

— Evite o contacto com joias, unhas, superficies
abrasivas, etc.

— N&o arraste os colchdes.

— Evite o contacto com paredes, ombreiras,
trincos ou fechos, etc.

— N&o transporte em contentores rolantes a
menos que o produto esteja completamente
protegido das arestas afiadas dos mesmos.

Instalar o sistema de colchao

AVISO!

— Retire todas as embalagens antes da utilizagdo.
— Conserve todos os materiais de embalagem e
instrugdes no saco de transporte facultado,
caso o produto tenha de ser enviado para um

Centro de Assisténcia da Invacare.

— Remova cuidadosamente a unidade de controlo,
o colchdo e os acessorios das embalagens de
envio.

— Inspecione todos os itens relativamente a
quaisquer danos que possam ter ocorrido
durante o envio. A existéncia de quaisquer
pecas danificadas e em falta tem de ser
comunicada de imediato ao Centro de
Assisténcia da Invacare.
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AVISO!

— Certifique-se de que a extremidade dos pés da
cama é robusta o suficiente para suportar o
unidade de controlo em seguranga.

— Certifique-se de que ndo existem objetos
afiados que possam entrar em contacto com
o sistema do colch3o.

— Verifique se a fixacdo do colchdo nao interfere
com o movimento ou funcionamento da cama.

— Nao fixe as correias as guardas laterais da cama,
ja que poderdo rasgar-se.

— Certifique-se de que o posicionamento do
sistema nao interfere com a capacidade de
desligar a alimentacdo elétrica.

— Antes da ativacdo, certifique-se de que a valvula
CPR, localizada perto da cabeceira do colchao,
esta totalmente engatada e que o conector do
colchdo esta bem ligado a unidade de controlo.

SoftCloud Top

4.

Retire todas as capas e lengdis do colchdo da cama.
Coloque o sobrecolchdo diretamente sobre a base de
espuma que é colocada sobre a armacgdo da cama.
Posicione a capa superior do sobrecolchdo voltado
para cima e os tubos de ar nos pés da cama para
posicionamento da unidade de controlo.

Fixe ao colchdo da cama com as bandas elasticas.

SoftCloud Air
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Retire todas as capas, os lengdis e o colchdo da cama.
Coloque o colchdo diretamente sobre a armagdo da
cama.

Posicione a capa superior do colchdo voltada para cima e
os orificios de ar nos pés da cama para posicionamento
da unidade de controlo.

Numa cama standard, fixe o colchdo a cama prendendo
as duas correias ajustaveis por baixo de cada
extremidade da cama. Certifique-se de que as fivelas
estdo bem apertadas e as correias estdo ajustadas.

Ou

Numa cama conversivel, fixe as duas correias ajustdveis
a volta das secgdes moveis da cama.

4.3 Ativar a unidade de controlo

1. Posicione a unidade de controlo pendurando os ganchos
sobre as guardas laterais ou a placa de pés da cama,
assegurando que sdo suficientemente robustos para
conter a unidade de controlo.

SR

ATENGAO!

— Certifique-se de que o tubo de ar ndo estd
dobrado entre a armagdo da cama e a unidade
de controlo.

2. Ligue o conector do colchdo a unidade de controlo.
AVISO!

— Certifique-se de que o cabo de alimentagdo
esta em boas condigdes.

3. Insira o cabo de alimentagdo na unidade de controlo e,
em seguida, ligue-o a uma tomada elétrica com ligagdo
a terra de 220 V a 50 Hz.

4. Prima o botdo de alimentagdo durante cerca de trés
segundos para ativar a unidade de controlo.

i Os LEDs de pressao irdo piscar indicando que o
sistema foi ativado.

AVISO!

— Antes da ativacdo da bomba, certifique-se de
que a valvula CPR localizada perto da cabeceira
do colchdo esta totalmente engatada.

— Certifique-se de que o conector do colchdo esta
bem ligado a unidade de controlo.

5. Dé cerca de 30 minutos para o colchdo insuflar
completamente. Assim que estiver pronto, deve ver o
quarto LED de pressdo e o LED do Modo de alternancia
a acenderem-se indicando que o sistema estd pronto
para utilizar (o sistema é automaticamente predefinido
para o Modo de alternancia apds o arranque). Para
detalhes adicionais, consulte 5.3 Utilizar o sistema de
colchdo, pdgina 1245

6. Assim que o colchdo esteja completamente insuflado,
pode colocar a roupa da cama. Prenda os lengdis com
alguma folga para permitir o movimento livre das células
de ar do colchdo.

7. Certifique-se de que cada canto do lengol é enfiado
através da fivela de retencdo.

4.4 Retirar o sistema de colchao
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1. Desligue a unidade de controlo e o cabo da tomada
elétrica ®.

2. Retire o conector do colchdo ® da unidade de controlo
e desligue a etiqueta CPR ©.
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3. Coloque a unidade de controlo e o cabo de alimentagao
na parte superior do colchdo e desencaixe o colchdo
do chassis da cama.

4. Assim que o ar seja libertado de todas as células, enrole
o colchdo para cima e guarde todos os itens no saco de
transporte para sua preservagao.

AVISO!

. — Siga sempre o procedimento correto ao desligar
a unidade de controlo. Quando a unidade for
desligada, ira emitir um alerta de perda de
alimentacdo. Este alerta pode ser cancelado
premindo o botdo "ON/OFF" durante um
minimo de 2 segundos.

1630733-F

Configuragao

AVISO!

— Antes de reiniciar o sistema, certifique-se
de que a etiqueta CPR foi substituida, os
conectores isolantes estdo bem encaixados e
o conector do colchdo foi substituido e esta
ligado a unidade de controlo.

— Utilize o desenho de destino para alinhar cada
ficha com a tomada correspondente.
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5 Utilizagao

5.1 Informagoes de seguranca

A ADVERTENCIA!

O reposicionamento insuficiente do paciente pode
resultar na compressdo dos tecidos e na potencial
formagdo de Ulceras.

Para aliviar a pressao, é muito importante que os

pacientes se reposicionem regularmente, por si

mesmos ou com o auxilio de terceiros.

— Antes de utilizar o produto, consulte sempre
um profissional qualificado de cuidados de
saude para discernimento clinico.

— Monitorize o paciente com frequéncia.

A ATENCAO!
— Certifique-se de que o lado impresso da capa
do colchdo fica sempre voltado para cima.
— Certifique-se de que a distancia entre a
superficie do colchdo e o topo da guarda lateral
é de pelo menos 220 mm.

é ATENCAO!
Risco de danos para o colchao

Se existirem orificios na capa do colchdo, existe
o risco de entrada de liquidos e da ocorréncia
de contaminacgdo.

— Certifique-se de que o colchdo ndo fica preso
nem é danificado por arestas afiadas.

— Ndo coloque seringas hipodérmicas, canulas,
escalpelos ou outros objetos afiados
semelhantes sobre ou por baixo do colch3o.

— Nao utilize cobertores de aquecimento elétrico
sobre ou por baixo do colch3o.

— Assegure que todas as canulas estdo
corretamente amortecidas, sem arestas afiadas
expostas.

— Quando utilizar tabuleiros ou outros dispositivos
de transferéncia de pacientes, verifique se ndo
apresentam rebarbas nem arestas afiadas antes
da utilizagao.

— Quando utilizar o colchdo numa cama
conversivel certifique-se de que o descanso do
joelho é utilizado a frente do encosto.

— Prenda o equipamento médico, incluindo
bombas de infusdo e monitores, a acessorios
de cama adequados.

— Evite a ocorréncia de queimaduras com cigarros
e que animais de estimac¢do perfurem a capa
do colchdo com as unhas.

5.2 Utilizar a unidade de controlo
Ligar e desligar a alimentagdo

1. Prima o botdo de alimentagdo durante cerca
@ de trés segundos para ligar ou desligar a
O

alimentagao.
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Mudar o modo

1. Prima o botdo de modo para alternar
entre o Modo de alternancia (insuflacdo
e desinsuflagdo ciclica alternada de todas
as células) e o Modo estatico (todas
as células totalmente insufladas sem
alternancia dinamica). O LED luminoso
indica o modo ativo.

2. Para ativar ou desativar a fungdo CLP
(Continuous Low Pressure, pressdo
continua de baixa pressdo), prima o
botdo de modo durante dois segundos.

Alterar as definicbes de pressao

Estdo disponiveis cinco definicdes de pressdo desde macio
(15 mmHg) a firme (55 mmHg) com os passos de 10 mmHg.

Quando utiliza a funcdo CLP, as cinco defini¢cdes de pressao
sdo de 15 mmHg a 23 mmHg com passos de 2 mmHg.

1. Prima o botdo de adigdo (+) para
aumentar a pressao.

2. Prima o botdo de subtracgdo (-) para
diminuir a pressao.

Os LEDs luminosos indicam a definicdo selecionada.

Botoes de bloqueio e desbloqueio

9 1. Prima o botdo de bloqueio/desbloqueio durante
cerca de trés segundos para bloquear todos os
botdes na unidade de controlo.
E emitido um sinal sonoro e o LED ambar
acende-se para indicar que o sistema esta
bloqueado.
2. Para desbloquear, prima de novo durante pelo

menos trés segundos (é emitido um sinal
sonoro e o LED ambar desliga-se).

A unidade de controlo ird desbloquear automaticamente, na
eventualidade de uma falha de alimentacdo.

Desativar sinais de adverténcia sonoros

Um sinal de adverténcia sonoro pode ser desativado ao
tentar resolver a causa da falha. Se ndo for resolvida, o sinal
de adverténcia sonoro sera retomado apds 17+3 minutos.

@) 1. Prima o botdo de desativagdo para desativar
um sinal de adverténcia sonoro.

Permitir insuflagdo rapida a pressao maxima
@) 1. Prima o botdo de firmeza maxima para permitir
uma insuflacdo rapida a pressdo maxima
(60 mmHg).
2. Para desativar a pressdo maxima, prima o botdo
de novo durante trés segundos.
Se ndo for desativado, passados 30+3 minutos
o sistema ird automaticamente reverter para o

modo de alternancia com pressdao média, para
seguranga do paciente.
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5.3 Utilizar o sistema de colchao

Estabelecer a pressdo (posi¢do supina/de barriga
para cima)

1. Quando o colchdo estiver completamente insuflado,
coloque o utilizador sobre o colchao.

2. Prima o botdo Pressdo para selecionar a melhor definigdo
para obter um alivio de pressdo e suporte eficazes, com
base nos requisitos de peso e de conforto do paciente.

3. Avalie se o paciente estd confortdvel e se o sistema
estd a funcionar corretamente realizando um Teste de
afundamento.

4. A fungdo de ajuste automatico é utilizada continuamente
guando o sistema estd operacional.

S O sistema utiliza a definicdo escolhida, mas
quando o utilizador se mexe e fica numa nova
posicdo, a pressao no colchdo pode ser ajustada
(superior/inferior). O sensor na unidade de controlo
ird reagir e ajustar a pressdo, se necessario para
compensar a nova posi¢ao.

=

Teste de afundamento

Ao alterar a definicdo de pressdo, certifique-se de que

0 paciente ndo se estd a afundar (ou seja, com suporte
insuficiente das células de ar e, como tal, em contacto com
a base da cama).

1. Certifique-se de que o sistema estd no Modo de
alternancia, mas ndo esta a efetuar uma alternancia.

2. Com o paciente deitado na posi¢do supina, abra o fecho
da capa superior logo apods a regido do sacro (inferior).

a. Para SoftCloud Air: Faca deslizar a sua mao ao longo
de uma célula desinsuflada por baixo da area do sacro
(inferior). A célula estdtica interna ira permanecer
insuflada, mas a mao deve deslizar facilmente entre o
paciente e a base.

b. Para SoftCloud Top: Faga deslizar a sua mdo ao longo
de uma célula desinsuflada por baixo da area do
sacro (inferior). A sua mdo deve deslizar facilmente
entre o paciente e a base.

4. Se a mado conseguir passar por baixo do paciente, nesse
caso o paciente esta adequadamente suspenso e pode
baixar a pressao.

5. Repita o Teste de afundamento apds a pressao ser
baixada.

i Na eventualidade de uma avaria de sistema, o alarme
sera ativado e os LEDs de pressdo irdo piscar.

Estabelecer a pressao (posi¢ao inclinada)

A fungdo de ajuste automatico é utilizada continuamente
quando o sistema estd operacional. O sistema utiliza a
definicdo escolhida, mas quando o utilizador se mexe e fica
numa nova posi¢do, a pressdo no colchdo pode ser ajustada
(superior/inferior). O sensor na unidade de controlo ira
reagir e ajustar a pressdo, se necessario para compensar

a nova posic¢do.
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Utilizacao

AVISO!

— Volte a definicdo de pressdo original quando o
paciente regressar a posi¢do supina e realize
um Teste de afundamento

— Aguarde um minimo de cerca de 10 a
12 minutos entre o ajuste da pressdo e a
avaliagdo do paciente, pois pode ser necessario
um ciclo completo para ajuste a qualquer nova
definicdo.

5.4 Procedimento de CPR

©
p
R

1. Puxe com firmeza a etiqueta amarela CPR
(cardiopulmonary resuscitation, reanimacgdo
cardiopulmonar) de libertagdo rapida ® de um dos lados
do colchdo para desinsuflar todo o sistema.

2. Desligue a unidade de controlo.

o
]l O colchdo comeca a desinsuflar.

suue
S665
o

IRl // Al

Quando a reanimacgdo cardiopulmonar estiver concluida,
substitua a etiqueta CPR assegurando que os conectores
vedantes estdo firmemente encaixados e reinicie a
unidade de controlo, seguindo o capitulo: "Ativar a
unidade de controlo". Utilize o desenho de destino para
alinhar cada ficha com a tomada correspondente.

| AVISO!
o — Aguarde até o sistema de colchido adquirir a
pressdo ideal.
— Realize um teste Afundamento completo
apos insuflar o colchdo apds uma rapida
desinsuflagdo.

5.5 Fungdes de adverténcia sonoras

O LED de adverténcia sonora pisca e é emitida uma
adverténcia sonora para indicar uma falha na unidade de
controlo ou na pressdo do colchdo. O LED ira permanecer
aceso até a pressdo adequada ser restaurada. A adverténcia
sonora pode ser silenciada premindo o botdo de desativagdo
de som da adverténcia sonora.

O sistema tem quatro sinais diferentes de adverténcia
sonora e um indicador de assisténcia, identificados por cinco
simbolos diferentes. Os simbolos sdo ilustrados abaixo.
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Ecra Sinal de Descri¢ao
adverténcia
sonora

Falha no Modo de | Indica a auséncia de
alternancia alternancia emitindo um

som (prima o botdo de
desativacdo de som para
silenciar) e uma luz LED
intermitente. A luz LED
passara a fixa volvidos
5 min.

Pressdo baixa

Indica que a pressdo
caiu abaixo do limite

de tolerancia (abaixo

da pressdo definida de
-5 mmHg). Esta situacdo
ird acionar a adverténcia
sonora (prima o botdo de
desativacdo de som para
silenciar) e uma luz LED
intermitente. A luz LED
passara a fixa volvidos

7 min.

Falha de
alimentacao

Indica que ndo existe
saida de pressdo devido a
uma falha de alimentagao.
Esta situacdo ira acionar a
adverténcia sonora (prima
o botdo de desativagdo de
som para silenciar) e uma
luz LED intermitente. A luz
LED passara a fixa volvidos
3 segundos. Quando a
alimentacdo for reposta, a
adverténcia sonora e a luz
LED serdo revertidas para
o Modo normal.

Falha inicial (o
LED do botdo
de desativagao
de som estard

Indica que o sistema ndo
concluiu a inicializagdo
volvidos 50 min. A luz LED
do botdo de desativagdo

constantemente de som tera uma luz fixa.
aceso)
Indicador de Indica que é necessaria

assisténcia

assisténcia. A luz LED
estara fixa. Esta situacdo
ocorre quando a unidade
de controlo estiver em
funcionamento ha cerca
de 9000 horas.
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Se a adverténcia sonora for ativada e o sistema
nao insuflar ou perder pressdo, consulte a sec¢do
"Identificar e reparar falhas".

5.6 Transportar um paciente no colchao

1.

A

Antes do transporte do paciente, prima o botdo Modo
estdtico (botdo ® na unidade de controlo) e aguarde
pelo menos 12 minutos para as células insuflarem até a
pressao maxima.

i Se for necessaria uma resposta mais rapida (até
5-10 minutos), pode utilizar o botdo Maxima
firmeza (botdo © na unidade de controlo).

Assim que a pressdo do colchdo tenha atingido a
insuflacdo maxima, prima o botdo de alimentagdo (botdo
® na unidade de controlo) para desligar a unidade

de controlo. Desligue a alimentagdo e o cabo de
alimentagdo da tomada.

Retire o conector da unidade de controlo e deixe o ar
sair durante alguns segundos antes de inserir a tampa
de transporte nas saidas de ar do conector para vedar o
sistema. Esta libertagdo suaviza a superficie do colchdo
para conforto e alivio da pressdo. Certifique-se de que a
tampa esta bem fixa entre os orificios do tubo de ar.

ATENCAO!

E libertada pressdo de ar de todas as células

estdticas internas, bem como das secgbes de

alternancia.

— Realize regularmente um teste "Afundamento
completo" para assegurar que o paciente tem o
suporte adequado.
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6 Manutencao

6.1 Inspecgao

Recomenda-se a verificagdo dos colchdes (células de ar
e capa) por uma pessoa adequadamente qualificada e
competente quanto a infiltracdo de liquidos, manchas,
rasgdes ou danos, apds a alta de cada paciente ou apods
cada periodo de utilizagdo.

Verificar os colchdes

1. Abra o fecho do revestimento completamente.

2. Procure nddoas na parte inferior branca do revestimento.

3. Procure ndédoas nos elementos interiores.

4. Substitua todos os artigos com nddoas e elimine-os de
acordo com os procedimentos de autoridade locais.

6.2 Limpeza e desinfegao

6.2.1 Informagbes gerais de seguranga

ﬁ ATENCAO!
Risco de contaminagao

— Tome precaugdes pessoais e utilize equipamento
de protegdo apropriado.

A ATENCAO!
Risco de choque elétrico e danos no produto

— Desligue o dispositivo e desligue o cabo da
tomada elétrica, se aplicavel.

— Quando limpar componentes eletrénicos, tenha
em conta a respetiva classe de protegdo quanto
a entrada de agua.

— Certifique-se de que evita quaisquer salpicos de
agua na ficha ou tomada de parede.

— N3o toque na tomada com as mdos molhadas.

| AVISO!
. Métodos ou fluidos errados podem prejudicar ou
danificar o produto.

— Todos os agentes de limpeza e desinfetantes
utilizados devem ser eficazes, compativeis entre
si e passiveis de proteger os materiais aos quais
sdo aplicados para limpeza.

— Nunca utilize liquidos corrosivos (alcalinos,
acidos, etc.) ou agentes de limpeza abrasivos.
Recomendamos um agente de limpeza
doméstico normal, como detergente da loiga,
se ndo houver especificagbes em contrario nas
instrugcdes de limpeza.

— Nunca utilize um solvente (diluente celuldsico,
acetona, etc.) que altere a estrutura do plastico
ou dissolva as etiquetas afixadas.

— Certifique-se sempre de que o produto esta
completamente seco antes de o por novamente
em funcionamento.

i Para a limpeza e desinfecdo em ambientes de

cuidados clinicos ou de longa duragdo, siga os
procedimentos internos.

1630733-F

Manutengao

Intervalos de limpeza

I AVISO!

. A limpeza e a desinfe¢do regulares melhoram o
funcionamento correto, aumentam a vida util e
evitam a contaminacao.

Limpe e desinfete o produto

— regularmente enquanto esta a ser utilizado,

— antes e depois de qualquer operagdo de
assisténcia,

— depois de ter estado em contacto com
quaisquer fluidos corporais

— e antes da sua utilizagdo por um novo utilizador.

| AVISO!
. — Mantenha um registo das limpezas como parte
do sistema de limpeza.

6.2.2 Instrucdes de limpeza

AVISO!
. — O produto ndo tolera a limpeza em maquinas
automadticas nem a utilizagdo de equipamento
de limpeza de alta pressdo ou vapor.

i O registo de limpeza deve ser conservado como parte
da limpeza do sistema.

Limpar a unidade de controlo

1. Limpe a caixa da unidade de controlo e os encaixes dos
tubos com um pano himido e o detergente adequado.

2. Utilizando uma escova de nylon, limpe suavemente
todas as reentrancias, uma vez que podem conter
microrganismos.

3. Limpe a caixa da unidade de controlo e os encaixes
dos tubos com um pano himido para remover todo o
detergente.

4. Seque ao ar todas as superficies tratadas.

Limpar os suportes

1. Limpe o exterior dos suportes periodicamente com um
pano humido e o detergente adequado.

Limpar as capas
(Remogdo de contaminantes tais como p6 e matéria organica)

1. Retire todas as capas para lavagem.

2. Lave as capas a temperatura maxima indicada na
etiqueta do produto, utilizando uma solugdo de
detergente diluido (instrugdes na etiqueta).

AVISO!
. A lavagem a temperaturas mais elevadas pode
causar encolhimento.

Secar as capas

1. Pendure as capas num estendal ou numa barra e deixe
secar num ambiente interior limpo ou seque a maquina
com uma definicdo de baixa temperatura.
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I AVISO!
. — A definicdo de secagem a maquina ndo pode
ultrapassar os 40 °C.
— Ndo seque a maquina durante mais de 10
minutos.
— Seque exaustivamente antes da utilizagdo.

6.2.3 Instrugoes de desinfegdo

I AVISO!

. — Utilize apenas desinfetantes e métodos
aprovados pela instituicdo de controlo de
infecdes local e siga a politica de controlo de
infecdes local.

— Pode encontrar mais informagdes sobre
os desinfetantes recomendados em
https://vah-online.de/en/for-users.

Desinfetar a unidade de controlo

1. Limpe todas as superficies geralmente acessiveis com

um pano e desinfetante.
2. Deixe o produto secar ao ar.

Desinfetar as células de ar

I AVISO!
. — N&o desligue as condutas das células de ar
individuais.

— Ndo lave a maquina nem seque as células de ar.

1. Desligue as células de ar da base desprendendo os
botdes de pressdo em cada extremidade.

N

3. Faca deslizar cada célula para fora das respetivas
correias.

4. Esfregue com um pano humedecido em agua morna
com um desinfetante adequado (dependente dos

protocolos de controlo de infegdo e dos requisitos do

mercado local).

5. Seque bem com um pano macio antes de as voltar a

prender.

6.3 Assisténcia
| Aviso!

. — O indicador de assisténcia sera ativado apds a

unidade de controlo estar em funcionamento
ha cerca de 9000 horas, indicando que é
necessaria assisténcia.

| AVISO!

— Ndo tente reparar nem prestar operagdes de
assisténcia a unidade de controlo! Contacte
sempre um técnico de assisténcia autorizado.
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Desligue as condutas de ar dos tubos de ar principais.

6.4 Substituir o filtro de ar

N

I AVISO!

E essencial uma boa manutencdo do filtro para
manter o seu sistema de colchdo na condigdo
ideal de funcionamento. Ndo manter os filtros
limpos ira resultar em periodos de inatividade do
sistema e ird aumentar os custos de reparagao.
Recomenda-se que o filtro de ar seja substituido
anualmente. Os filtros de ar de substituicdo estdo
disponiveis junto de um Centro de Assisténcia da
Invacare.

Desligue a fonte de alimentagdo da unidade de controlo.
Desligue o cabo de alimenta¢do e os tubos de ar.
Coloque a unidade de controlo numa superficie plana
com o seu painel de encosto na posi¢cdo mais alta
(coloque um pano macio por baixo da unidade para
evitar riscos).

Retire cuidadosamente a tampa do filtro de ar. Retire e
elimine o filtro antigo, e coloque o novo filtro.

Volte a colocar a tampa do filtro de ar na unidade de
controlo.

A unidade de controlo estd agora preparada para o
restabelecimento da ligagao.

6.5 Substituir o fusivel

=

u

ﬁ ATENCAO!
— Certifique-se de que a substituicdo dos fusiveis

é realizada em conformidade com a legislacdo
local.

— Utilize sempre um fusivel com a mesma
classificacdo quando substituir um fusivel
defeituoso.

Desligue a fonte de alimentagdo da unidade de controlo.
Retire o cabo de alimentagdo da tomada elétrica na
parte lateral da unidade de controlo.

Insira uma chave de parafusos de cabega plana no
pequeno recorte por cima da entrada do cabo de
alimentagdo.

Puxe a chave de parafusos cuidadosamente para abrir o
porta-fusiveis de plastico.

Retire e elimine o fusivel "rebentado".

Insira um novo fusivel e feche o porta-fusiveis de
plastico.

Inverta os passos, do quatro ao um, de modo a reinstalar
o porta-fusiveis.

i Consulte também a secgdo "Ativar a unidade de
controlo" para obter mais informagdes.
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7 Apos a utilizagao

7.1 Armazenamento

| AVISO!
. — Guarde o dispositivo num ambiente seco.
— Guarde o dispositivo dentro de uma capa de
protecgdo.

— Enrole cuidadosamente o aparelho e guarde-o
numa superficie limpa e seca (fora do chao),
sem arestas afiadas, para evitar possiveis danos.

— Nunca guarde outros artigos em cima de um
dispositivo.

— Nunca guarde o dispositivo junto de radiadores
ou outros dispositivos de aquecimento.

— Proteja o dispositivo da luz solar direta.

Para condi¢Ges ambientais de armazenamento, consulte
"Condigbes ambientais".

7.2 Recondicionamento

Este produto é adequado para reutilizagdo. Para o
recondicionamento do produto para um novo utilizador,
execute as seguintes agdes:

¢ Inspegdo de acordo com o plano de assisténcia.
e Limpeza e desinfegdo

Para obter informacgGes detalhadas sobre inspecdo, limpeza e
desinfecdo, consulte 6 Manuteng¢éo, pdginal27
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Apés a utilizagdo

7.3 Eliminagao

A ADVERTENCIA!
Perigo ambiental

O dispositivo contém baterias.

Este produto pode conter substancias que

podem ser prejudiciais para o ambiente, se for

eliminado em locais (aterros) que nado estejam em
conformidade com a legislagdo.

— NAO elimine as baterias juntamente com o lixo
doméstico comum.

— NAO atire baterias para o fogo.

— As baterias TEM DE ser entregadas a uma
instalagdo de eliminagdo adequada. A devolugdo
das baterias é exigida por lei e gratuita.

— Elimine apenas baterias descarregadas.

— Tape os terminais das baterias de litio antes da
eliminagdo.

— Para obter informacdes sobre o tipo de bateria,
consulte a etiqueta da bateria ou o capitulo 9
Caracteristicas Técnicas, pdgina132

Seja amigo do ambiente e recicle este produto no fim da
respetiva vida util através das instalagGes de reciclagem
existentes.

Desmonte o produto e os seus componentes, para que
os diferentes materiais possam ser separados e reciclados
individualmente.

A eliminagdo e a reciclagem de produtos utilizados e da
embalagem devem cumprir as leis e os regulamentos
relativos a gestdo de residuos de cada pais. Para obter
informacgdes, contacte a sua empresa de gestdo de residuos
local.
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8 Resolucao de problemas

8.1

A\

ADVERTENCIA!

Identificar e reparar falhas

Perigo de choque elétrico!

Abrir a unidade de controlo pode causar lesdes pessoais ou danos no equipamento.
— Ndo tente abrir a unidade de controlo.

AVISO!

— Se o problema ndo for resolvido, contacte um fornecedor ou um representante da Invacare.

Adverténcia/falha

Causa

Solugao

A unidade de controlo ndo
funciona; sem luzes no

A unidade de controlo pode
ndo estar ligada a uma fonte

1.

Verifique se a unidade de controlo estd ligada a tomada da rede com a
tensdo correta.

visor de alimentagdo 2. \Verifique se a unidade de controlo estd ligada.
. 3. Verifique o fusivel da ficha de alimentagdo. Verifique os fusiveis da
Pode.se.r necessario unidade de controlo (fusivel de queima lenta de 1 amp) — os fusiveis
substituir um fusivel na podem ser retirados utilizando uma chave de parafusos para pressionar
unidade de controlo e rodar.
O paciente esta A pressdo definida pode ser | 1. Aumente a defini¢do de pressdo premindo a seta de pressdo para cima.
"afundar-se" enquanto demasiado baixa para o peso | 2. Para verificar o desempenho eficaz do sistema, realize um teste de
estd deitado no colchdo do paciente "afundamento completo". Consulte a secgdo "Utilizar o sistema de
colchao".
O LED de desativagdo Falha inicial 1. Desative a adverténcia sonora e desligue a alimentagao.
de adverténcia 2. \Verifique se a pega esta intacta, assegurando que os quatro conectores
sonora acende-se isolantes estdo bem fixados a unidade de controlo e aos tubos de ar.
permanentemente Verifique se a etiqueta CPR esta colocada e os quatro conectores isolantes
estdo bem seguros.
Q 3. Verifique todos os tubos de ar ao longo da parte interior do colchdo —
Zé;\' cada um deles deve estar bem ligado. Verifique se cada célula de ar estd
bem presa a sua conduta de ar de ligagdo.
4. Verifique todas as células, condutas e tubos relativamente a quaisquer
fugas de ar.
5. Ligue a alimentagdo.
O LED do indicador de Pressdao demasiado baixa 1. Desative a adverténcia sonora e desligue a alimentagéo.
pressdo baixa acende-se 2. Verifique se a pega esta intacta, assegurando que os quatro conectores
isolantes estdo bem fixados a unidade de controlo e aos tubos de ar.
:m Verifique se a etiqueta CPR estd colocada e os quatro conectores isolantes
G L estdo bem seguros.
3. \Verifique todos os tubos de ar ao longo da parte interior do colchdo —
+ adverténcia sonora cada um deles deve estar bem ligado. Verifique se cada célula de ar estd
bem presa a sua conduta de ar de ligacao.
4. Verifique todas as células, condutas e tubos relativamente a quaisquer
fugas de ar.
5. \Verifique se a cobertura do filtro de ar estd bem presa e se o filtro de ar
esta limpo.
6. Ligue a alimentacdo.
O LED do indicador de falha | Falha no Modo de 1. Desative a adverténcia sonora e desligue a alimentagao.
de alternancia acende-se alternancia (sem alternancia) | 2. Desligue os tubos de ar para reduzir a pressdo — volte a liga-los quando
a pressao tiver diminuido.
3. Reinicie o sistema desligando e ligando o botdo de alimentagdo. O
sistema inicia automaticamente no Modo estatico e passa para o Modo
L de alternancia quando a pressdo operacional for atingida.
+ adverténcia sonora 4. Reponha as definicdes pessoais.
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Resolugdo de problemas

Adverténcia/falha

Causa

Solugao

O LED do indicador de
perda de alimentacdo
acende-se

[ ]
..6

+ adverténcia sonora

Falha de alimentagdo

[

Desative a adverténcia sonora.

2. \Verifique se o cabo de alimentagdo esta firmemente ligado a tomada da
rede e a unidade de controlo. Verifique se a alimentacdo estd ligada.

3. Verifique os fusiveis da unidade de controlo (fusivel de queima lenta

de 1 amp) — os fusiveis podem ser retirados utilizando uma chave de

parafusos para pressionar e rodar.

Se a alimentagdo for restaurada 20 minutos apos a falha, o sistema ird
executar uma sequéncia inicial antes repor as ultimas definigoes.

O LED do indicador de
assisténcia acende-se

Assisténcia necessaria

1. Contacte um fornecedor ou representante da Invacare.

i N3o existe nenhum risco para a utilizagdo continuada, mesmo se o
LED do indicador de assisténcia se acender.

1630733-F
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9 Caracteristicas Técnicas

9.1 Especificagdes da unidade de controlo

Unidade de controlo 1 em 2

Controlo do ciclo

Vélvula do distribuidor desenhada para o efeito que fornece ar

operacional as células insuflaveis

Tempo do ciclo

12 minutos

Tensdo de alimentagdo

220-240V 50/60Hz

Capacidade de ar 10 Ipm
Nivel de ruido Inferior a 30dB
Classificagdo do fusivel 1A / 250V

Fonte da bateria

VARTA, V80H, 1,2 V CC, 70 mAh

Poténcia nominal max. 1A
Dimensdes da unidade de controlo:

Comprimento 123 (+10) mm
Largura 243 (+£10) mm
Altura 250 (£10) mm
Peso do unidade de controlo 2.4 kg

Ligacdo do tubo

Pega de ligacdo de pressdo

Emergéncia

Etiqueta CPR

Modo de funcionamento

Ndo continuo

Grau de protecdo

IP21 — Protecdo contra objetos sdlidos com mais de 12,5 mm, por
exemplo, mdos, grandes ferramentas. Protecdo contra a queda vertical
de gotas de agua ou condensagdo.

9.2 Especificagdes do colchao

SoftCloud Top

SoftCloud Air

Estreito ’ Largo

Estreito Largo

Numero de células

18 (célula na célula) incluindo 3 células
estaticas da cabeca

23 (célula na célula) incluindo 3 células
estaticas da cabeca

Altura da célula 130 mm 180 mm

Dimensdes do colchdo:

Comprimento 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Largura 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Altura 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Peso do colchao 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg

Peso minimo/maximo
do utilizador

0 — 200 kg

Material da célula

Pelicula laminada de TPU de 0,15 mm em tecido de nylon de 210 deniers

Material da base

Tecido de nylon de 420 deniers com um revestimento de TPU de 0,1 mm

Material da capa

Superficie 100% de poliuretano, interior 100% de poliéster
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9.3 Condi¢goes ambientais

Funcionamento Armazenamento
e transporte

Temperatura 10°C-40°C -10 °C - 60 °C
ambiente
Humidade 30% - 75%, sem 10% - 70%, sem
relativa condensagao condensagdo
Pressao 70 — 106 kPa 70 — 106 kPa
atmosférica

9.4 Diretrizes e declaragao do fabricante

Caracteristicas Técnicas

O sistema de colchdo destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético descrito abaixo. O cliente ou o utilizador do
sistema de colchdo deve assegurar que é utilizado neste tipo de ambiente.

EmissOes eletromagnéticas

Teste de emissoes

Conformidade

Ambiente eletromagnético — diretrizes

IEC 61000-3-2

de tremulagdo

IEC 61000-3-3

Varia¢des de tensdo/emissdes

Em conformidade

EmissGes de RF Grupo 1 O sistema de colchdo utiliza a energia de RF exclusivamente para as suas fungdes
internas. Como tal, as emissdes de RF sdo muito baixas e ndo deverdo causar

CISPR 11 interferéncias com equipamento eletrénico nas proximidades.

EmissGes de RF Classe B O sistema de colchdo é adequado para utilizagdo em todos os estabelecimentos,
incluindo zonas residenciais e aqueles diretamente ligados a rede publica de

CISPR 11 alimentagdo de baixa tensdo que abastece edificios para fins habitacionais.

Emissdes harmonicas Classe A

Imunidade eletromagnética

Teste de imunidade

Nivel de teste IEC 60601

Nivel de conformidade

Ambiente eletromagnético — diretrizes

Descarga eletrostatica (ESD)

IEC 61000-4-2

+8 kV contacto

+15 kV ar

+8 kV contacto

+15 kV ar

O pavimento deve ser de madeira, betdo ou

mosaico ceramico. Se o pavimento estiver

revestido com material sintético, a humidade

relativa devera ser, pelo menos, de 30%.

Transiente elétrico rapido

+2 kV para linhas de

+2 kV para linhas de

A qualidade da alimentagdo deverd

alimentagdo alimentagdo corresponder a um ambiente comercial ou
IEC 61000-4-4 hospitalar tipico.
Sobretensdo +1 kV linha(s) para linha(s) +1 kV no Modo diferencial A qualidade da alimentagdo devera
corresponder a um ambiente comercial ou
IEC 61000-4-5

hospitalar tipico.

Quedas de tensdo,
interrupgdes curtas e
variagGes de tensdo nas
linhas de entrada de
alimentagdo

IEC 61000-4-11

< 5% Ut (queda > 95% em
Ur)
durante 0,5 ciclo

40% Ut (queda de 60% em
U1)
durante 5 ciclos

70% Ur (queda de 30% em
U1)
durante 25 ciclos

< 5% Ut (queda > 95% em
Ur)
durante 5 seg.

< 5% Ut (queda > 95% em
Ur)
durante 0,5 ciclo

40% Ut (queda de 60% em
Ur)
durante 5 ciclos

70% Ut (queda de 30% em
Ur)
durante 25 ciclos

< 5% Ut (queda > 95% em
Ur)
durante 5 seg.

A qualidade da alimentagdo deverd
corresponder a um ambiente comercial ou

hospitalar tipico. Se o utilizador do sistema
de colchdo necessitar de um funcionamento

continuo durante as interrupgoes de
alimentagdo, recomenda-se que o sistema

de colchdo seja alimentado a partir de uma

fonte de alimentagdo ininterrupta ou de
uma bateria.

1630733-F
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Teste de imunidade Nivel de teste IEC 60601 Nivel de conformidade Ambiente eletromagnético — diretrizes

Campo magnético da 3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequéncia

frequéncia da alimentagao de alimentagdo deverdo estar a niveis

(50 Hz) caracteristicos préprios de um ambiente
comercial ou hospitalar.

IEC 61000-4-8

NOTA: Ut é a tensdo da rede CA antes da aplicagdo do nivel de teste.

Teste de imunidade Nivel de teste IEC 60601 Nivel de conformidade Ambiente eletromagnético — diretrizes

RF conduzida 3 Vims 3 Vims Ndo devem ser utilizados instrumentos de
comunicagdo por RF portateis ou méveis junto

IEC 61000-4-6 150 kHz a 80 MHz de qualquer parte do CT515, incluindo cabos, a

RF irradiada 3 V/m 3 V/m uma distancia inferior a distancia de separagdo
recomendada calculada a partir da equagado

IEC 61000-4-3 80 MHz a 2,5 GHz aplicavel a frequéncia do transmissor.

Distancia de separagdo recomendada:
d=1167V P

d = 1,167VP 80 MHz a 800 MHz

d = 2,333VP 800 MHz a 2,5 GHz

Em que P é a poténcia nominal de saida maxima
do transmissor em watts (W) de acordo com o
fabricante do mesmo e d é a distancia de separagdo
recomendada em metros (m).

As intensidades de campo dos transmissores de
RF fixos, tal como determinado pelo levantamento
eletromagnético do local 2, deverdo ser inferiores
ao nivel de conformidade em cada gama de
frequéncias ).

Podem ocorrer interferéncias nas proximidades de
equipamento assinalado com o seguinte simbolo:

()

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequéncias mais elevada.

NOTA 2: Estas diretrizes podem ndo se aplicar em todas as situagdes. A propagacdo eletromagnética é afetada pela absorgdo e reflexdo em
estruturas, objetos e pessoas.

a) As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como esta¢bes de base para radiotelefones (telemdveis/sem fios) e radios moéveis
terrestres, radioamador, transmissdo de radio AM e FM ou TV ndo podem ser previstas teoricamente com exatiddo. Para avaliar o ambiente
eletromagnético derivado dos transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento eletromagnético do local. Se a intensidade
de campo medida no local onde o sistema de colchdo é utilizado exceder o nivel de conformidade de RF aplicdvel acima, o sistema de
colchdo devera ser monitorizado para verificar o seu funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, serdo necessdrias
medidas adicionais, como a reorientagdo ou a mudancga do local do sistema de colchdo.

b) Acima da faixa de frequéncias de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo deverdo ser inferiores a 3 V/m.

Distancias de separa¢do recomendadas entre os instrumentos de comunica¢do RF portateis e moveis e a unidade de controlo alternado
do sistema de colchdo

O sistema de colchdo destina-se a utilizagdo num ambiente eletromagnético no qual as perturbagdes de RF irradiada sdo controladas. O
cliente ou o utilizador do sistema de colchdo pode ajudar a prevenir a interferéncia eletromagnética mantendo uma distancia minima entre
0s equipamentos de comunicagdo RF portateis e mdveis (transmissores) e o sistema de colchdo, tal como recomendado abaixo, de acordo
com a poténcia de saida maxima do equipamento de comunicagdo.

Poténcia nominal de saida Distancia de separagdo de acordo com a frequéncia do transmissor (m)

maxima do transmissor (W)
150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz
d=1,167 VP d=1167 vV P d=2333VP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379
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Caracteristicas Técnicas

Distancias de separacdo recomendadas entre os instrumentos de comunicagdo RF portateis e moveis e a unidade de controlo alternado
do sistema de colchdo

100 11,667 11,667 23,333

Para transmissores com uma poténcia nominal de saida maxima nao listada acima, a distdncia de separag¢do recomendada d em metros
(m) pode ser calculada utilizando a equagdo aplicavel a frequéncia do transmissor, em que P é a poténcia nominal de saida maxima do
transmissor em watts (W) indicada pelo fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distancia de separagdo para a gama de frequéncias mais elevada.

NOTA 2: Estas diretrizes podem nado se aplicar em todas as situagdes. A propagacao eletromagnética é afetada pela absorgao e reflexdao em
estruturas, objetos e pessoas.
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Innehallsférteckning

Den har bruksanvisningen maste ges till anvandaren. Innan du
anvander produkten maste du ldsa denna bruksanvisning och spara
den for framtida behow.
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1 Allmant

1.1 Inledning

Den har bruksanvisningen innehaller viktig information om
hantering av produkten. Las igenom bruksanvisningen noga
och folj sdkerhetsinstruktionerna for att forsakra dig om att
du anvander produkten pa ett sdkert satt.

Anvand endast den har produkten om du har last och férstatt
den har handboken. Kontakta hédlso- och sjukvardspersonal
som kanner till dina medicinska tillstand och radgér med
personalen om korrekt anvandning och nédvandig justering.

Observera att det kan finnas avsnitt i den hér
bruksanvisningen som inte galler fér din produkt eftersom
bruksanvisningen avser alla tillgangliga modeller (vid
tidpunkten fér tryckning). Om inget annat anges hanvisar
varje avsnitt i den har bruksanvisningen till alla modeller
av produkten.

De modeller och konfigurationer som ar tillgangliga i ditt
land aterfinns i de landsspecifika férsaljningsdokumenten.

Invacare foérbehaller sig ratten att andra
produktspecifikationerna utan ytterligare meddelande.

Kontrollera att du har den senaste versionen av det har
dokumentet innan du laser det. Du hittar den senaste
versionen som PDF-fil pa Invacares webbplats.

Om du tycker att teckensnittsstorleken i den tryckta
versionen av bruksanvisningen &r svar att ldsa kan du ladda
ned PDF-versionen fran webbplatsen. Du kan sedan forstora
PDF-filen pa skdrmen till en teckensnittsstorlek som passar
dig battre.

Kontakta en Invacare-distributor om du vill ha mer information
om produkten, till exempel produktsdkerhetsmeddelanden
och produktaterkallelser. Adresser finns i slutet av det har
dokumentet.

Om en allvarlig incident intraffar med produkten bor du
informera tillverkaren och den behériga myndigheten i ditt
land.

1.2 Symboler som anvands i dokumentet

Symboler och signalord som anvands i detta dokument och

galler for faror eller farliga férfaranden som kan leda till

personskador eller materiella skador. Symbolerna definieras

nedan.
VARNING

A Anger en riskfylld situation som kan leda

till allvarlig skada eller dodsfall om den inte
undviks.

FORSIKTIGT
Anger en riskfylld situation som kan leda till
lattare skada om den inte undviks.

| 0oBS!
Anger en riskfylld situation som kan leda till
skada pa egendom om den inte undviks.

2 Tips och rekommendationer

H' Ger anvandbara rad, rekommendationer och
information for en effektiv och problemfri
anvandning.

138

Andra symboler

(Galler ej alla bruksanvisningar)

Ansvarig person i Storbritannien.
Symbolen anger om produkten inte ar tillverkad
i Storbritannien.

Y Triman
é Anger regler for atervinning och sortering
(galler endast Frankrike).

1.3 Overensstimmelse

Kvalitet ar absolut grundlaggande for féretagets verksamhet,
och vi arbetar i enlighet med standarden i ISO 13485.

Denna produkt ar CE-markt i enlighet med forordningen
(MDR) 2017/745 om medicintekniska produkter av klass |.

Denna produkt dr UKCA-markt i enlighet med del 1l UK MDR
2002 (med andringar) klass I.

Vi arbetar standigt pa att se till att féretaget paverkar lokal
och global miljo sa lite som mdijligt.

Vi anvander endast material och komponenter som foljer
REACH-direktivet.

Vi foljer gallande miljolagstiftning, WEEE- och RoHS-direktivet.

1.4 Information om garanti

Vi tillhandahaller en tillverkargaranti for produkten i enlighet
med vara allmanna affarsvillkor i respektive land.

Garantiansprak kan endast goras genom den leverantér som
tillhandaholl produkten.

1.5 Ansvarsbegransning

Invacare ansvarar inte for skador som uppkommer till foljd av

att bruksanvisningen inte foljs

felaktig anvandning

normalt slitage

felaktig montering eller instdllning som utfors av
koparen eller tredje part

tekniska @ndringar

e obehoriga dndringar och/eller anviandning av olampliga
reservdelar.

1.6 Produktlivslangd

Denna produkts forvantade livslangd ar fem ar nar den
anvands dagligen i enlighet med de sakerhetsinstruktioner,
underhallsintervall och korrekt anvandning som anges i
denna bruksanvisning. Den faktiska livslangden kan variera
beroende pa hur mycket och intensivt produkten anvands.
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2 Sadkerhet

2.1 Sakerhetsinformation

Utbildning, klinisk bedoémning och atgardsbaserad planering
baserad pa riskfaktorer ar grundlaggande i arbetet med att
forebygga tryckskador.

En rad bedémningsskalor kan anvandas som en formell
metod for riskbedémning av utveckling av tryckskador
och ska anvandas tillsammans med informell bedémning
(utvardering av utbildad vardpersonal). Den informella
beddmningen anses vara av storre vikt och storre kliniskt

varde.

A\
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VARNING!

Risk for allvarliga personskador eller materiella

skador

Felaktig anvandning av den har produkten kan

orsaka person- eller sakskador.

— Om du inte kan forsta varningarna eller
instruktionerna ska du kontakta halso- eller
sjukvardspersonal eller leverantéren innan du
anvander utrustningen.

— Anvand inte produkten eller nagon
tillvalsutrustning innan du har last och forstatt
de har instruktionerna och eventuellt ytterligare
instruktionsmaterial som bruksanvisning,
servicemanualer eller instruktionsblad som
medfoljer produkten eller tillvalsutrustningen.

VARNING!

Brand- och explosionsrisk!

En cigarett kan branna hal pa sdngytan och skada
enheten. Dessutom kan patientens kldder, lakan

Sakerhet

o.s.v. vara lattantandliga och orsaka eldsvada.
Om denna varning inte féljs kan det leda till
allvarlig brand, skada pa person eller egendom
samt dodsfall.

— Var sarskilt forsiktig i syreberikade miljoer.

— Rokning ar forbjuden.

VARNING!

Risk for att utveckla tryckskador

Enheten ger effektiv tryckférdelning nar

stodytan ar tackt med ett sdanglakan av bomull,

bomullsblandning eller linne, och ett av dessa

lakan ar det enda som anvands mellan stédytan

och brukaren.

— Sangkladerna maste baddas l6st och utan veck.

— Sdkerstall att stédytan som ar i kontakt med
brukaren ar fri fran smulor och andra matrester,
och att droppslangar, stentar och andra
frammande féremal inte klams mellan stédytan
och brukaren.

— Varmetacken far endast anvandas i samrad med
behorig vardpersonal, da en temperaturékning
kan o6ka risken for uppkomst av tryckskador.

FORSIKTIGT!

Risk fér personskador

Delar som ej ar original eller som ar felaktiga kan

paverka produktens funktion och sdkerhet.

— Anvand endast originaldelar for den produkt
som anvands.

— P3 grund av regionala skillnader ska du
kontrollera din lokala Invacare-katalog eller
webbplats for tillgangliga tillval eller kontakta
din lokala Invacare-representant. Adresser finns
i slutet av det har dokumentet.
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2.2 Etiketter pa produkten

De avbildade etiketterna visas endast i exempelsyfte.
Etiketterna pa din produkt kan avvika nagot fran exemplen.

Elektronikenhet

Invacare UK Operations Limited
Pencoed Technology Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ, UK

Invacare® XXXXXXXXXX
.n  220-240V AC, 50/60Hz
max. 1A

-1~ T1AL250V
Made in China

() I : 07AGHCXXXXXX [EuREP]!nvacare Portugal Unipessoal, Lda
Rua Estrada Velha, 949 —@

I. & XXXXXXXX 4465-784 Lega do Balio
C) I. Portugal
(01) (21)

CEE RO T @A

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Unik

enhetsidentifiering Serienummer

Forsiktighet CPR-etikett

WEEE-Overens-

O =t = (g [

> ¢ > g Kk

Effekt w

stdammelse
Elektrisk
utrustning av typ Klass ll-utrustning
BF
Funktionell om— Brukarens
jordning [ maxvikt*

Produktnamn och modell

® | ®

Inmatningsspanning och frekvensomrade

Max instrom in

Sakringstyp

Las bruksanvisningen innan produkten anvands
och folj alla instruktioner om sakerhet och
anvandning.

%

i Symbolens bakgrundsfarg ar bla pa
produktetiketterna.

Kapslingsklassning (IP)

Serienummer

Tillverkningsdatum

Far inte strykas

Unik enhetsidentifiering

Tillverkare

Tillverkningsland

@IO|0|0|0|0|®|0|0

EU-representant

Stick inte hal pa

och klipp inte i E

madrassen

Far inte blekas @ forktumia pa lag
temperatur

Far inte anvdndas Dropptorka

i nérheten av eld PP

Madrass/Overdrag

Eftersom identifieringsetiketterna pa madrassen och
overdraget kan dndras beroende pa modell och
tillverkningsdatum, visas inte etiketterna for dessa
komponenter. Forklaringar till de symboler som finns pa
madrassen och overdraget aterfinns i avsnittet Symboler pd
produkten i detta dokument.

2.3 Symboler pa produkten

Handtvatt

Far inte
kemtvattas

B & ® X I

Tvatt max. 95 °C (endast kladsel)

UK
CE Europeisk UK | 6verensstimmelse
dverensstimmelse | CA | Bedémnings
markt

EU representativ

Medicinteknisk
produkt
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* Lagsta/hogsta vikt hos brukaren per modell, se kapitlet
Tekniska data.

1630733-F



3 Produktoversikt

3.1 Avsedd anvdndning

Den har tryckférdelande madrassen och elektronikenheten
ska anvandas tillsammans med en sdangram av lamplig
storlek..

| det dynamiska laget erbjuder madrassen vaxlande
tryckavlastning.

Den har produkten har utformats for att ge patienten effektiv
tryckavlastning vid normal anvandning, vilket definieras av
Invacare Ltd som nar liggytan ar tackt med ett lakan av
bomull, bomullsblandning eller linne, och lakanet ar det
enda som finns mellan liggytan och patienten.

Softcloud Top ar en toppmadrass.

Softcloud Air dr en ersattningsmadrass.

3.1.1 Avsedda anvandare

Avsedda anvandare ar vuxna och ungdomar med
funktionsnedséattningar eller begransad rorlighet och/eller
vard pa sjukhus, sarskilda boenden eller hemsjukvard.

3.1.2 Indikationer

Lamplig for att stodja hanteringen av alla kategorier av
tryckskador i kombination med anvandning av ett individuellt
och omfattande protokoll for hantering av tryckskada.

Det ar lampligt for anvandning i hemmet, sarskilda boenden
och vardinrattningar.
3.1.3 Kontraindikationer

Inte lamplig for anvdandare med instabila ryggradsfrakturer
och/eller cervikal traktion.

Radfraga alltid en férskrivare innan du anviander denna
enhet.

3.2 Produktbeskrivning

Foljande delar ingar i leveransen:

® | Madrassystem inklusive madrassunderrede, CPF-ventil,
kontakt, handtag med transportférsegling, overdrag
med dragkedja.

Digital elektronikenhet

1630733-F

Produktoversikt

© | Béarvaska

© | Bruksanvisning

Stromkabel av medicinsk kvalitet (visas inte)

Elektronikenheten forser madrassen med lufttillforsel. Den
styrs via en pekskarm. En synlig varning och en ljudvarning
avges nar trycket forsvinner eller nar strommen bryts.

Elektronikenheten omférdelar trycket genom vaxelvis
uppblasning och tomning av luftcellerna. Detta mojliggor en
frekvent repositionering av trycket.

3.3 Elektronikenhet

® Strémknapp

Las-/L&s upp-knapp

© Indikator for vaxeltrycksfel

© Indikator fér lagt tryck

® Underhallsindikator

® Indikator for stromforsorjningsforlust
@ Knapp for att stdnga av ljudvarning
® Knapp for max. fasthet

® Tryckinstallningar

D Lagesknapp och indikator

3.4 Madrasser

SoftCloud Top

Topp-madrassen bestar av en stédyta med ett enda
luftcellslager som endast ska anvandas som en topp.

Topp-madrassen inkluderar tre statiska celler fér huvudet
som ger ett statiskt “huvudstod” for storsta mojliga komfort
for brukaren, medan lufttrycket i de Gvriga cellerna véxlas.

OBS!
! — Anvand inte SoftCloud Top-Overdraget utan en
skumplastmadrass under.

SoftCloud Air

Madrassen bestar av celler med hog densitet som alla har
en permanent uppblast inre cell som férhindrar att patienten
"bottnar igenom” om lagt tryck skulle uppsta.

Madrassen inkluderar tre statiska celler for huvudet som
ger ett statiskt "huvudstod” for storsta mojliga komfort for
anvandaren, medan lufttrycket i de Ovriga cellerna vaxlas.
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4 Installningar

4.1 Sakerhetsinformation

AN\
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VARNING!

Fara for elektriska stotar!

— Ta inte bort elektronikenhetens holje.

— Vand dig till utbildad servicepersonal.

— Innan nagot underhall utférs pa
elektronikenheten ska stromkabeln dras
ut ur vagguttaget.

— For inte in foremal i nagon Oppning pa
elektronikenheten. Detta kan leda till brand
eller elstot eftersom det kan orsaka kortslutning
av de interna komponenterna.

— Elektronikenheten maste hallas borta fran
varmekallor och element under drift.

— Anslut utrustningen till ett tva- eller trepoligt
vagguttag med den fem meter langa
stromkabeln som medféljer produkten.

— Placera enheten sa att stromuttaget och
CPR-kontakten alltid ar atkomliga.

VARNING!

Om utrustningen férandras maste lamplig

inspektion och provning utféras for att sakerstalla

fortsatt sdaker anvandning av utrustningen.

— Forandra inte den har utrustningen utan
tillatelse fran tillverkaren.

VARNING!

Risk foér att fastna!

Om patienten fastnar i sanggrindarna kan det

leda till personskador eller dodsfall. Patienten

maste beddmas och Overvakas ordentligt och
utrustningen maste underhallas och anvandas

pa ratt satt sa att risken for att fastna minskar.

Sanggrindar med andra matt och madrasser av

annan tjocklek, storlek och densitet kan 6ka risken

for att fastna.

— Madrassen maste sitta tatt mot sdngramen och
sanggrindarna s3 att patienten inte fastnar. Folj
sangtillverkarens instruktioner.

— Efter justeringar, reparationer eller service
och fore anvandning ska du se till att allt
monterat material sitter fast ordentligt.
Sanggrindar med andra matt dn de som ingar
i originalutrustningen eller som skiljer sig fran
sangtillverkarens anvisningar passar eventuellt
inte och kan leda till att patienten fastnar eller
skadar sig pa annat vis.

VARNING!

Madrassen rekommenderas fér montering pa
sangramar till vardsdngar av lamplig storlek med
sanggrindar eller stodskenor. Sanggrindarna
bor alltid vara uppresta ndr patienten ligger

i sdngen. Vardpersonalen som ansvarar for
respektive patient ska fatta det slutliga beslutet
om anvandning av sanggrindar ar befogad efter
en bedémning av risken att patienten fastnar.
Kontroller som sitter pa fotgaveln kan blockeras
av elektronikenheten pa vissa sangramar. Det kan
vara nodvandigt att flytta elektronikenheten.

— Kontrollera att luftslangarna och stromkabeln
inte kommer i vagen for rorliga sdngdelar innan
en patient placeras i sangen.

— Kor alla sangramens motordrivna funktioner
genom hela roérelseintervallet for att sdkerstalla
att ingenting drar at, kommer i vagen eller
klammer.

— Var noga med att placera slangar och kablar
sa att det inte finns nagon snubbelrisk eller
kvavningsrisk.

OBS!
! Felaktig hantering kan skada madrassoverdraget

— Det rekommenderas att tva personer hjalps at
att lyfta/bara madrassen.

— Undvik att madrassen kommer i kontakt med
smycken, naglar, skrovliga ytor osv.

— Slapa inte madrassen.

— Undvik dven kontakt med vaggar, dorrposter,
dorrhakar och Ias osv.

— Transportera inte produkten i transportburar
savida den inte ar helt skyddad fran burens
vassa kanter.

4.2 Installera madrassystemet

| OBS!
. — Ta bort allt forpackningsmaterial fore
anvandning.

— Forvara allt férpackningsmaterial och anvisningar
i barvaskan om produkten maste transporteras
till ett Invacare-servicecenter.

— Ta forsiktigt ut elektronikenheten, madrassen
och tillbehoren fran transportkartongerna.

— Inspektera allt innehall fér att upptacka
eventuella fraktskador. Om nagra delar ar
skadade eller saknas maste detta rapporteras
till ett Invacare-servicecenter omedelbart.

OBS!

— Se till att fotdndens sanggavel ar tillrackligt
robust for att stodja elektronikenheten pa ett
sakert satt.

— Se till att inga vassa objekt kommer i kontakt
med madrassystemet.

— Kontrollera att madrassens fastsattning inte
hindrar sédngens rorelser eller annan anvandning.

— Fast inte banden i sdanggrindarna eftersom detta
kan goéra att banden gar sonder.

— Se till att placeringen av systemet inte utgor ett
hinder for mojligheten att dra ut stromkabeln.

— Innan aktivering ska du se till att CPR-ventilen
i madrassens huvudédnde sitter i helt och att
madrasskontakten ar ordentligt ansluten till
elektronikenheten.

SoftCloud Top

1. Ta bort alla 6verdrag och lakan fran sangens madrass.

2. Placera Overdraget direkt pa skumbasen som placeras
pa sdngens ram.

3. Placera madrassoverdraget vant uppat. Luftslangarna ska
vara i singens fotande for placering av elektronikenheten.

4. Fast vid sdngens madrass med de elastiska banden.
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SoftCloud Air

1. Ta bort alla 6verdrag, lakan och madrassen fran sidngen.

2. Placera madrassen direkt pa sangramen.

3. Placera madrassen med Overdraget vant uppat.
Luftslangarna ska vara i sédngens fotdnde for placering
av elektronikenheten.

4. Pa en standardsdng, fast madrassen i sdngen genom att
dra at de tva justerbara banden under vardera dnde
av sangen. Spann fast spdannena ordentligt och dra at
banden.
eller
Pa en profilsdng, satt fast de justerbara banden runt
sangramens rorliga delar.

4.3 Aktivera elektronikenheten

1. Hang elektronikenheten pa fotdndens sdnggavel med
hjalp av krokarna eller pa sanggrinden, och se till att de
ar tillrackligt stabila for att halla kvar elektronikenheten.

SR

é FORSIKTIGT!
— Se till att luftslangen inte veckas mellan

sangramen och elektronikenheten.

2. Anslut madrasskontakten till elektronikenheten.

OBS!
— Se till att stromkabeln ar i gott skick.

3. Séatt in stromkabeln i elektronikenheten och anslut sedan
systemet till ett jordat eluttag (220 V 50 Hz).

4. Tryck pa stromknappen i cirka tre sekunder for att
aktivera elektronikenheten.

i Trycklamporna blinkar och indikerar att systemet har
aktiverats.
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Instéllningar

OBS!

— Innan pumpen aktiveras ska du se till att
CPR-ventilen i madrassens huvudande sitter i
helt.

— Se aven till att madrassens kontakt ar ordentligt
ansluten till elektronikenheten.

5. Vanta ca 30 minuter tills madrassen har blasts upp
helt. Nar det ar klart ska den fjarde trycklampan samt
lampan for vaxeltryck tdndas, vilket visar att systemet
ar klart att anvandas (systemet gar in i vaxeltryckslage
automatiskt efter start). Ytterligare information finns i
5.3 Anvédndning av madrassystemet, sida 145

6. N&r madrassen ar helt fylld med luft lagger du pa
sangklader. Se till att lakan baddas tillrackligt 16st sa att
madrassens luftceller kan rora sig fritt.

7. Se till att varje horn pa lakanet placeras i
fasthallningsspannet.

4.4 Ta bort madrassystemet

s ®
© o \
19 b 4
/ § N
|
©
1. Sténg av elektronikenheten och dra ut kontakten ur
eluttaget ®.

2. Ta bort madrasskontakten ® fran elektronikenheten och
koppla frdn CPR-ventilen ©.

3. Placera elektronikenheten och stromkabeln pa madrassen
och ta loss madrassen fran sangramen.

4. Nar cellerna har tomts pa all luft ska madrassen rullas
ihop och alla delar ska laggas i transportvaskan for

forvaring.
| OBS!
. — Folj alltid korrekt procedur nar du stdnger av

elektronikenheten. N&r enheten ar avstangd
kommer den att avge en varning om forlust av
stromforsorjning. Denna varning kan avbrytas
genom att trycka pa knappen ”AV/PA” under
minst tva sekunder.

OBS!

! — Innan systemet startas om ska du kontrollera
att CPR-ventilen sitter pa, att alla fyra
forseglingskontakter ar ordentligt anslutna och
att madrasskontakten har satts tillbaka och ar
ansluten till elektronikenheten.

— Anvand riktningsguiden for att rikta in varje
kontakt med motsvarande uttag.
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5 Anvandande

5.1 Sakerhetsinformation

A VARNING!

Otillracklig repositionering av patienten kan leda
till vavnadstryck och eventuell uppkomst av
tryckskador.

For att avlasta tryck ar det viktigt att patienter

repositionerar sig, eller |3ter sig repositioneras,

med jamna mellanrum.

— Radgor alltid med behorig vardpersonal innan
du anvander produkten.

— Overvaka patienten noggrant.

A FORSIKTIGT!
— Se till att den tryckta sidan av madrassen alltid
ar vand uppat.
— Se till avstandet mellan madrassens yta och
sanggrindens overdel ar minst 220 mm.

ﬁ FORSIKTIGT!
Risk for skador pa madrassen

Om det finns hal i madrasskyddet finns det risk
for att vatskor tranger in och kontaminering kan
uppsta.

— Se till att madrassen inte klams eller skadas av
vassa kanter.

— Placera inte injektionsnalar, perifera venkatetrar,
skalpeller eller andra liknande vassa foremal pa
eller under madrassen.

— Anvand inte elektriskt uppvarmda filtar pa eller
under madrassen.

— Se till att alla perifera venkatetrar ar fasttejpade
ordentligt och att inga vassa kanter exponeras.
— Vid anvandning av hjdlpmedel vid forflyttning av
patienten ska du alltid kontrollera fér eventuella
vassa kanter eller ojamna ytor fére anvandning.

— Nar madrassen anvands pa en stéllbar sing
rekommenderar vi att du ser till att bendelen
vinklas fore ryggstodet.

— Anslut medicinsk utrustning, inklusive
infusionspumpar och monitorer, till lampliga
sangtillbehor.

— Lat inte cigaretter brénna eller husdjur riva hal
pa madrasskyddet.

5.2 Anvanda elektronikenheten

Sla pa och stidnga av strommen

1. Tryck pad stromknappen i cirka tre sekunder for
@ att sld strommen pa eller av.
©
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Vaxla lage

1. Tryck pp lagesknappen for att vaxla
mellan Vaxeltryckslage (olika celler blases
upp och téms pa luft vaxelvis i cykler)
och Statiskt lage (alla celler ar helt
uppblasta utan dynamisk véxling). Den
tdnda lampan visar det aktiva laget.

2. Tryck pa lagesknappen i tva sekunder
for att aktivera eller inaktivera
CLP-funktionen (kontinuerligt lagt tryck).

Andra tryckinstillningarna

Fem tryckinstallningar kan erhallas, fran mjuk (15 mmHg) till
fast (55 mmHg), med steg pa 10 mmHg.

Nar du anvander CLP-funktionen &r de fem
tryckinstallningarna fran 15 mmHg till 23 mmHg
med steg pa 2 mmHg.

1. Tryck pa plus-knappen (+) for att 6ka
trycket.

2. Tryck pa minus-knappen (-) for att
minska trycket.

De tanda lamporna visar den valda installningen.

Lasa och lasa upp knappar
@) 1. Tryck pa knappen Las/Las upp i cirka tre

sekunder for att lasa alla knappar pa
elektronikenhet.
En ljudsignal hors och den gula lampan tands
for att visa att systemet ar Iast.
2. For att lasa upp, tryck igen i minst tre (3)
sekunder (ett pip hérs och den gula lampan
slocknar).

Elektronikenheten lases upp automatiskt vid ett stromavbrott.

Stanga av ljudvarningssignaler

En ljudvarningssignal kan stdngas av samtidigt som orsaken
till felet atgardas. Om det inte ar atgardat kommer
ljudvarningssignalen att ljuda igen efter 17 £ 3 minuter.

@ 1. Tryck pa knappen Ljud av fér att stang av en
ljudvarningssignal.

Maijliggoéra snabb inflation till maximalt tryck

@ 1. Tryck pa knappen Max. fasthet for att
mojliggodra snabb inflation till maximalt tryck
(60 mmHg).
2. Tryck pa knappen igen i tre sekunder for att
inaktivera det maximala trycket.
Om det inte inaktiveras kommer systemet
att aterga till vaxeltryckslaget automatiskt
med medeltryck efter 303 minuter av
patientsakerhetsskal.
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5.3 Anvandning av madrassystemet

Faststéll tryck (patienten ligger pa rygg/vand
uppat)

1. Nar madrassen ar helt fylld med luft lagger du patienten
pa madrassen.

2. Tryck pa tryckknappen for att vélja den instdllning som
ger bast tryckavlastning och stod utifran patientens vikt
och komfortkrav.

3. Beddm om patienten ligger bekvdamt och systemet
fungerar pa avsett satt genom att testa om patienten
sjunker igenom.

4. Autojusteringsfunktionen anvands alltid nar systemet
ar i drift.

Systemet kors med vald instdllning men nar
patienten andrar sin position och sedan stannar

i den nya positionen kan trycket i madrassen
justeras (hogre/lagre). Sensorn i elektronikenheten
reagerar och justerar trycket om det behdvs for att
kompensera for den nya positionen.

=

Test for genomsjunkning

Kontrollera att patienten inte sjunker igenom madrassen
nar tryckinstallningen dndras (om patienten sjunker igenom
innebar det att luftcellerna inte ger tillrdckligt med stéd och
att patienten kommer i kontakt med underredet).

1. Se till att systemet ar i vaxeltryckslage men att det inte
pagar en vaxling for tillfallet.

2. Se till att patienten ligger pa rygg och 6ppna
madrassoverdragets dragkedja till strax nedanfor
patientens korsrygg.

a. For SoftCloud Air: For handen langs en tomd cell
under patientens korsrygg. Den inre statiska cellen
forblir uppblast men det ska vara latt att fora handen
mellan patienten och underredet.

b. For SoftCloud Top: For handen langs en tomd cell
under patientens korsrygg. Det ska vara latt att fora
handen mellan patienten och underredet.

4. Om du kan fora handen under patienten ar patienten
tillrdckligt upphojd och trycket kan sankas.
5. Upprepa samma kontroll igen efter att trycket har sankts.

Vid ett systemfel aktiveras larmet och
varningslamporna for tryck blinkar.

=

Faststall tryck (lutande position)

Autojusteringsfunktionen anvands alltid nar systemet ar i
drift. Systemet kors med vald instédllning men néar patienten
andrar sin position och sedan stannar i den nya positionen
kan trycket i madrassen justeras (hogre/lagre). Sensorn

i elektronikenheten reagerar och justerar trycket om det
behovs for att kompensera for den nya positionen.
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Anvéndande

OBS!

— Aterga till ursprunglig tryckinstallning nar
patienten atergar till rygglage och kontrollera
att patienten inte sjunker igenom.

— Vanta minst 10—12 minuter mellan tryckjustering
och bedémning av patienten, eftersom det kan
droja en hel cykel innan systemet har justerats
till den nya instéllningen.

5.4 CPR-procedur

€
D
R

s

®

1. Ta tag i den gula CPR-ventilen ® och dra ut den frén
madrassens sida for att tomma hela systemet pa luft.
2. Stang av elektronikenheten.

ﬁ Madrassen borjar tommas pa luft.

Nar CPR ar slutfort satter du tillbaka den

gula CPR-ventilen och sdkerstaller att de fyra
forseglingskontakterna ar ordentligt anslutna. Starta
om elektronikenheten i enlighet med féljande kapitel:
“Aktivera elektronikenheten”. Anvand riktningsguiden for
att rikta in varje kontakt med motsvarande uttag.

OBS!
! — Vanta tills madrassystemet uppnar optimalt
tryck.
— Testa om patienten bottnar igenom madrassen
efter att den har blasts upp pa nytt efter en
snabb tomning.

5.5 Funktioner for ljudvarningar

Lampan for ljudvarning blinkar och ett ljudlarm hors

for att uppmaéarksamma ett fel i elektronikenheten eller
madrasstrycket. Lampan lyser tills ett lampligt tryck har
aterupprattats. Ljudvarningen kan stangas av med ett tryck
pa knappen for att tysta varningen.

Systemet har fyra olika ljudvarningssignaler och en
underhallsindikator, vilka identifieras av fem olika symboler.
Symbolerna illustreras nedan.
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Skarm

Ljudvarningssignal

Beskrivning

Ljudvarningssignal

Beskrivning

fafafaf

Fel pa
vaxeltryckslaget

Indikeras med ett horbart
ljud (tryck pa ljudknappen
for att tysta det) och en
blinkande lampa nar det
inte finns nagon vaxling.
Lampan andras till att lysa
med ett fast sken inom 5
minuter.

Initialt fel (lampan
for knappen for
ljud av lyser med
ett fast sken)

Indikerar att systemet inte
slutférde initialiseringen
inom 50 minuter, lampan
for knappen for ljud av
lyser med ett fast sken.

Lagt tryck

Indikerar att trycket

har fallit under
toleransgransen (under
installningstrycket pa -5
mmHg) eller mer. Detta
kommer att utlésa den
horbara varningen (tryck
pa knappen for ljud av
for att tysta den) och en
blinkande lampa. Lampan
andras till att lysa med ett
fast sken inom 7 minuter.

Underhallsindikator

Indikerar att underhall

behovs, lampan lyser med
ett fast sken. Detta sker
nar elektronikenheten har
korts i ca 9 000 timmar.

Strémavbrott

Indikerar att det inte finns
nagot utgaende tryck pa
grund av stromavbrott.
Detta kommer att utlosa
den horbara varningen
(tryck pa knappen for ljud
av for att tysta den) och en
blinkande lampa. Lampan
dndras till att lysa med ett
fast sken inom 3 sekunder.
Nar strommen ar pa igen
atergar ljudvarningen och
lampan till normalt lage.
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Om en ljudvarning aktiveras och systemet inte kan
blasas upp eller forlorar tryck, se avsnittet ”Identifiera
och atgarda problem”.

5.6 Forflytta en patient pa madrassen

1.

A

Innan transport av patienten ska du trycka pa knappen
for Statiskt lage (knapp ® pa elektronikenheten) och
vanta i minst 12 minuter sa att cellerna hinner blasas
upp till maximalt tryck.

i Om det behovs snabbare respons (upp till 5-10
minuter) kan du anvanda knappen for maximal
uppblasning (knapp © pa elektronikenheten).

N&r madrasstrycket har uppnatt maximal uppblasning
ska du trycka pa Strombrytaren (knapp ® pa
elektronikenheten) for att stdnga av elektronikenheten.
Stang av stromforsérjningen och koppla fran stromkabeln.
Avlagsna kontakten fran elektronikenheten och 1at
luften pysa ut under ett par sekunder innan du fér

in transportforslutningen i kontaktens luftutgangar for
att forsegla systemet. Att du later luften pysa ut gor
madrassens yta mjukare for tryckavlastning och komfort.
Sakerstall att forslutningen sitter sdkert pa plats 6ver
bagge luftslangarnas utgangar.

FORSIKTIGT!

Lufttrycket sldpps ut fran alla interna statiska

celler samt sektionerna for vaxeltryck.

— Testa regelbundet om patienten ”bottnar
igenom” for att se till att patienten har
tillrackligt med stod.
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6 Underhall

6.1 Inspektion

Vi rekommenderar att madrasserna (luftcellerna och
overdraget) kontrolleras av en lampligt utbildad och behorig
person med avseende pa vatskeintrang, flackar, revor

eller andra skador efter varje patient eller efter varje
anvandningsperiod.

Kontroll av madrasserna

1. Oppna hela dragkedjan pa 6verdraget.

2. Kontrollera om det finns flackar pa overdragets vita
undersida.

3. Kontrollera om det finns flackar pa interna delar.

4. Byt ut delar som har flackar och kassera dem enligt
lokala rutiner.

6.2 Rengoring och desinfektion

6.2.1 Allman sdkerhetsinformation

ﬁ FORSIKTIGT!
Risk for kontaminering

— Vidta forsiktighetsatgarder for dig sjalv och
anvand lamplig skyddsutrustning.

A FORSIKTIGT!
Risk for elektrisk stot och produktskada

— Stang av enheten och koppla ifrdn elnatet, om
tillampligt.

— Vid rengoring av elektroniska komponenter
bor du beakta deras skyddsklass gallande
vattenintrangning.

— Se till att inget vatten stanker pa kontakten
eller vagguttaget.

— Hantera aldrig eluttag med bl6éta hander.

| OBS!
. Felaktiga vatskor och metoder kan skada
produkten.

— Alla rengéringsmedel och desinfektionsmedel
som anvands maste vara effektiva, kompatibla
med varandra och maste skydda de material
som de dar avsedda att rengora.

— Anvand aldrig korroderande vatskor
(alkaliska @mnen, syror etc.) eller slipande
rengoringsmedel. Vi rekommenderar ett
vanligt rengéringsmedel for hushallsbruk
som t.ex. diskmedel, om inte annat anges i
rengdringsanvisningarna.

— Anvand aldrig ett l6sningsmedel
(cellulosathinner, aceton etc.) som
andrar strukturen i plasten eller |6ser upp fasta
etiketter.

— Se alltid till att produkten ar helt torr innan
den tas i bruk igen.

i For rengoring och desinfektion i kliniska eller

langvardsmiljoer galler riktlinjer for institutionell
hygien.
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Underhall

Rengoringsintervall

OBS!

! Regelbunden rengoring och desinfektion forbattrar
smidig drift, forlanger livslangden och férhindrar
kontaminering.

Rengér och desinficera produkten

— regelbundet da den &r i bruk,

— fore och efter underhallsprocedurer,

— nar den har kommit kontakt med kroppsvatskor,
—innan den anvdands med en ny brukare.

OBS!
— For ett protokoll som en del av rengdringen
av systemet.

6.2.2 Instruktioner for rengoring

OBS!
. — Produkten tal inte rengéring i automatiska
tvattanlaggningar, hogtryckstvatt eller
angrengoring.

Ett reng6ringsprotokoll maste fyllas i som en del av
rengdringen av systemet.

[—Jo

Rengora elektronikenheten

1. Torka av elektronikenhetens hdlje och
slanganslutningarna med en fuktig duk och
lampligt rengdringsmedel.

2. Anvand en nylonborste och gor forsiktigt rent alla
springor eftersom det latt hamnar mikroorganismer dar.

3. Torka av elektronikenhetens hélje och
slanganslutningarna med en fuktig duk for att
avlagsna alla rester av rengdringsmedlet.

4. Lat alla behandlade ytor lufttorka.

Rengora krokarna

1. Krokarnas yttre kan torkas av regelbundet med en fuktad
duk och lampligt rengdéringsmedel.

Rengora kladseln

(Borttagning av kontaminanter som damm och organiska
amnen)

1. Ta bort alla dverdrag for att tvatta dem.

2. Tvatta 6verdragen i maxtemperatur som anges i
produktens markning med utspadd tvattmedelslésning
(anvisningar finns i markningen).

OBS!
. Om oOverdraget tvattas i hogre temperatur kan
de krympa.

Torka kladseln

1. Héang upp kladseln pa en tvattlina eller torkstallning och
I3t den dropptorka i en ren inomhusmilj6 eller torktumla
pa lag varme.

OBS!
. — Torktumlaren far inte vara instdlld pa mer an
40 °C.
— Torktumla inte langre dan 10 minuter.
— Torka noga fore anvandning.
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6.2.3 Instruktioner fér rengéring och
desinficering

OBS!

— Anvand endast desinfektionsmedel och metoder
som ar godkdnda av din lokala smittskyddsenhet
och folj din lokala smittskyddspolicy.

— Ytterligare information om rekommenderade
desinfektionsmedel finns pa
https://vah-online.de/en/for-users.

Desinficera elektronikenheten

1. Desinficera produkten genom att torka av alla atkomliga
ytor med desinfektionsmedlet.
2. Lat produkten lufttorka.

Desinficera luftcellerna

OBS!
— Koppla inte bort roren fran enskilda luftceller.
— Luftcellerna far inte tvattas eller torkas i maskin.

1. Koppla bort luftcellerna fran underredet genom att lossa
tryckknapparna i vardera ande.

2. Koppla bort luftroren fran huvudluftslangarna.

3. Skjut ut varje cell ur cellbanden.

4. Torka av med en duk som bl6étts i varmt vatten
innehallande lampligt desinfektionsmedel (beroende pa
protokoll for infektionskontroll och lokala marknadskrav).

5. Torka noggrant med en mjuk duk innan aterfastning.

6.3 Underhall

| OBS!

g — Lampan foér underhall aktiveras nar
elektronikenheten har korts i ca 9 000 timmar,
vilket indikerar att service behovs.

OBS!

— Forsok inte oppna eller reparera
elektronikenheten pa egen hand! Kontakta
alltid en auktoriserad servicetekniker.
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6.4 Byta luftfilter

OBS!

! Det ar mycket viktigt att underhalla filtret pa
basta satt for att se till att madrassystemet
fungerar som det ska. Om filtren inte halls rena
kan det leda till avbrott i anvdndningen och
Okade reparationskostnader. Vi rekommenderar
att luftfiltret byts ut varje a r. Nya |l uftfilter kan
bestéllas fran en Invacare serviceverkstad.

=

Stang av elektronikenhetens stromforsoérjning.

Koppla fran stromkabeln och luftslangarna.

3. Placera elektronikenheten pa en plan yta med bakstycket
vant uppat (lagg nagot mjukt under sa att enheten inte
repas).

4. Ta bort luftfilterskyddet forsiktigt. Ta bort och kassera
filtret och satt dit ett nytt filter.

5. Satt tillbaka luftfilterskyddet pa elektronikenheten.

N

Elektronikenheten kan nu ateranslutas.
6.5 Byta sdkring

A FORSIKTIGT!
— Se till att bytet av sdkringen utfors i enlighet
med lokal lagstiftning.
— Anvand alltid samma sakringsklass vid byte av
defekt sakring.

=

Stang av elektronikenhetens stromforsorjning.

Dra ut stromkabeln fran elektronikenhetens sida.

3. Séatt in en liten platt skruvmejsel i skaran ovanfor
stromkabelns kontakt.

4. Dra skruvmejseln forsiktigt mot dig for att 6ppna

plasthallaren.

Ta bort och kassera den sdkring som behdver bytas ut.

Satt i en ny sakring och stang plasthallaren.

7. Utfor steg fyra till ett i omvand ordning for att aterstalla

sakringshallaren.

N

owu

i Se dven avsnittet "Aktivera elektronikenheten”
for mer information.
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7 Ateranvindning

7.1 Forvaring

OBS!

— Forvara enheten pa en torr plats.

— Forvara enheten i ett skyddande fodral.

— Rulla férsiktigt ihop enheten och forvara den pa
en ren och torr yta (inte pa golvet) utan vassa
kanter for att forhindra skador.

— Férvara aldrig andra saker ovanpa en enhet.

— Forvara inte enheten intill element eller andra
varmekallor.

— Skydda enheten fran direkt solljus.

Miljoférhallanden for forvaring, se “Miljéférhallanden”.

7.2 Rekonditionering

Produkten kan ateranviandas. Gor féljande nar produkten ska

rekonditioneras for en ny anvindare:

¢ Inspektion i enlighet med serviceplanen
* Rengoring och desinfektion

Se 6 Underhdll, sida147f6r mer information om inspektion,
rengéring och desinfektion.
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Ateranvindning

7.3 Kassering

VARNING!
/ A \ Fara for miljon

Enheten innehaller batterier.

Produkten kan innehalla &mnen som kan vara

skadliga for miljon om produkten kasseras pa

platser (deponier) som inte ar lampliga enligt

lagstiftningen.

— Batterier far INTE sldngas i hushallsavfallet.

— Batterier far INTE eldas upp.

— Batterier MASTE tas om hand pa lamplig plats.
Returen krévs enligt lag och &r utan kostnad.

— Kassera endast urladdade batterier.

— Tack kontakterna pa litiumbatterier fore
kassering.

— For information om batterityp, se batteriets
etikett eller avsnitt 9 Teknisk Data, sida151

Tank pa miljén och atervinn produkten genom att lamna
in den pd en atervinningscentral nar den inte langre kan
anvandas.

Ta isar produkten och dess komponenter sd att de olika
materialen kan separeras och atervinnas individuellt.

Kassering och atervinning av begagnade produkter och
forpackningar maste félja de lagar och foreskrifter som galler
for avfallshantering i respektive land. Kontakta det foretag
som skoter den lokala avfallshanteringen fér information.
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8 Felsokning

8.1

A\

VARNING!

Identifiera och atgirda problem

Risk for elektriska stotar!

Om elektronikenheten 6ppnas kan det leda till personskador eller skador pa utrustningen.
— Forsok inte 6ppna elektronikenheten.

OBS!

— Om problemet kvarstar, kontakta en Invacare-leverantor eller ett Invacare-ombud.

Varning/Fel

Orsak

Losning

Elektronikenheten fungerar
inte, inga lampor lyser pa
displayen

Elektronikenheten &r inte
ansluten till en strémkalla

En sakring kan behdva bytas
ut i elektronikenheten

1.

2.
3.

Kontrollera att elektronikenheten ar ansluten till ett natuttag med ratt
spanning.

Kontrollera att elektronikenheten ar paslagen.

Kontrollera natkontaktens sdkring. Kontrollera bade elektronikenhetens
sakring (1 A, trog). Sakringen kan frigéras genom att man trycker och
vrider med en skruvmejsel.

Patienten bottnar igenom
madrassen i liggande
position

Trycket kan vara for lagt
instdllt for patientens vikt

=

Oka trycket genom att trycka pa uppatpilen for tryck.
Kontrollera systemets effektivitet genom att testa om patienten bottnar
igenom madrassen. Se avsnittet "Anvanda madrassystemet".

Indikatorlampan for
avstangning av ljudvarning
lyser stadigt

Initialt fel

=

Stang av ljudvarningen och stang av strommen.

Kontrollera att handtaget ar intakt och se till att alla fyra
forseglingskontakter ar ordentligt anslutna till elektronikenheten och
luftslangarna. Kontrollera att CPF-ventilen sitter pa och att alla fyra
forseglingskontakter sitter i ordentligt.

Kontrollera alla luftslangar ldngs insidan pa madrassen — de ska vara
ordentligt anslutna. Kontrollera att varje luftcell dr ordentligt ansluten
till respektive luftror.

Kontrollera alla celler, rér och slangar betrdffande lackage.

Satt pa stromknappen.

Indikatorlampan for lagt
tryck ténds

I

+ ljudvarning

For lagt tryck

NP e

Stang av ljudvarningen och stdng av strommen.

Kontrollera att handtaget ar intakt och se till att alla fyra
forseglingskontakter ar ordentligt anslutna till elektronikenheten och
luftslangarna. Kontrollera att CPF-ventilen sitter pa och att alla fyra
forseglingskontakter sitter i ordentligt.

Kontrollera alla luftslangar ldngs insidan pa madrassen — de ska vara
ordentligt anslutna. Kontrollera att varje luftcell ar ordentligt ansluten
till respektive luftror.

Kontrollera alla celler, ror och slangar betrdffande lackage.

Kontrollera att luftfilterskyddet &dr ordentligt fast och att luftfiltret &r rent.
Satt pa stromknappen.

Indikatorlampan for fel pa
vaxeltryck tands

+ ljudvarning

Fel pd vaxeltryckslaget
(vaxlar inte)

NP o u s

Stang av ljudvarningen och stang av strommen.

Koppla fran luftslangarna for att minska trycket — dteranslut néar trycket
har minskat.

Tryck pa stromknappen for att sld pa systemet. Systemet borjar
automatiskt i Statiskt lage och vaxlar till Vaxeltryckslage nar driftstrycket
uppnatts.

Aterstill de anpassade installningarna.

Indikatorlampan for
strombortfall tands

®
J

+ ljudvarning

Stromavbrott

Stang av ljudvarning.

Kontrollera att stromkabeln ar ordentligt ansluten till eluttaget och
elektronikenheten. Kontrollera att stramférsorjningen ar paslagen.
Kontrollera bade elektronikenhetens sakring (1 A, trég). Sakringen kan
frigbras genom att man trycker och vrider med en skruvmejsel.

Om stromforsorjningen aterstalls inom 20 minuter fran det att felet uppstatt
kommer systemet att kdra en initial uppstartssekvens innan du atergar till de
senaste instdllningarna.

Indikatorlampan for
underhall tands

Underhall behovs

1.

Kontakta en Invacare-leverantor eller ett Invacare-ombud.

Det finns ingen risk med fortsatt anvandning dven om indikatorlampan
for underhall lyser.
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9 Teknisk Data

9.1 Elektronikenhetens specifikationer

Teknisk Data

Elektronikenhet 1 i 2

Cykelreglering

Specialutformad fordelningsventil som forser de uppblasbara cellerna med luft

Cykellangd 12 minuter
Matningsspanning 220-240V 50/60Hz
Syrgaskapacitet 10 Ipm
Ljudniva Nedan 30dB
Sakringens effekt 1A / 250V

Batterikalla

VARTA, V80H, 1,2 V DC, 70 mAh

Skenbar effekt

max. 1A

Elektronikenhetens matt:
Langd

Bredd

Hojd

123 (x10) mm
243 (+10) mm
250 (¥10) mm

Elektronikenhetens vikt

2.4 kg

Slanganslutning

Anslutningshandtag, trycks pa

Nodstopp CPF-ventil
Driftsatt Icke-kontinuerligt
Skyddsklass IP21 — Skyddad mot fasta fraimmande foremal med en diameter pa

12,5 mm och storre, t.ex.
vertikalt fallande vattendroppar eller kondens.

hander och stora verktyg. Skyddad mot

9.2 Madrassens specifikationer

SoftCloud Top

SoftCloud Air

Smal Bred Smal Bred
Antal celler 18 (cell i cell) inklusive 3 statiska celler 23 (cell i cell) inklusive 3 statiska celler fér huvudet
for huvudet
Cellens hojd 130 mm 180 mm
Madrassmatt:
Léngd 2000 mm 2000 mm 2000 mm 2000 mm
Bredd 830 mm 880 mm 830 mm 880 mm
Héjd 130 mm 130 mm 180 mm 180 mm
Madrassvikt 5.5 kg 6.5 kg 8.2 kg 10.2 kg

Min/Max fér brukarens
vikt

0 — 200 kg

Cellmaterial

Nylontyg i 210 denier med 0,15 mm TPU-beldggning

Material, underrede

Nylontyg i 420 denier med 0,1 mm TPU-beldggning

Overdragsmaterial

Yta i 100 % polyuretan, insida i 100 % polyester

1630733-F
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9.3 Anvandningsmiljo

Anvindning Forvaring och
transport

Omgivande 10-40 °C -10 °C - 60 °C
temperatur
Relativ 30 %-75 % 10 %-70 %
luftfuktighet | icke-kondenserande | icke-kondenserande
Atmosfariskt | 70-106 kPa 70-106 kPa
tryck

9.4 Riktlinjer och tillverkarens deklaration

Madrassystemet ar avsedd for anvandning i den elektromagnetiska miljo som anges nedan. Kunden eller anvandaren av
madrassystemet ska se till att den anvinds i en sddan elektromagnetisk miljo.

Elektromagnetisk stralning

Stralningstest Overensstimmelse Elektromagnetisk miljé — riktlinjer

RF-stralning Grupp 1 Madrassystemet anvander endast RF-energi for de interna funktionerna. Darfor
ar dess RF-stralning mycket 1ag och orsakar sannolikt ingen interferens hos

CISPR 11 narliggande elektronisk utrustning.

RF-stralning Klass B Madrassystemet ar lampligt for anvdandning i alla inrdttningar, dven hushall och
de inrattningar som ar direkt anslutna till det allménna lagspanningsnat som

CISPR 11 stromforsorjer bostader.

Harmonisk stralning Klass A

IEC 61000-3-2

Spdnningsvariationer/ Overensstimmer

flimmerstralning

IEC 61000-3-3

Elektromagnetisk immunitet

Immunitetstest

IEC 60601-testniva

Overensstimmelseniva

Elektromagnetisk miljo — riktlinjer

Elektrostatisk urladdning
(ESD)

I+

8 kV kontakt

I+

8 kV kontakt

Golv ska vara av tra, betong eller
keramikplattor. Om golven ar tackta

15 kV luft + 15 kV luft av syntetmaterial ska den relativa
IEC 61000-4-2 luftfuktigheten vara minst 30 %.
Elektriska snabba + 2 kv for + 2 kv for Kvaliteten pa natstrommen ska vara likvardig

transienter/ pulsskurar

IEC 61000-4-4

stromforsorjningsledningar

stromforsorjningsledningar

med den i en typisk kommersiell miljo eller
sjukhusmiljo.

Overspanning

IEC 61000-4-5

+ 1 kV ledning till ledning

+ 1 kV differentiallage

Kvaliteten pa natstrommen ska vara likvardig
med den i en typisk kommersiell miljo eller
sjukhusmiljo.

Spanningsfall, korta avbrott
och spanningsvariationer i
elnitets ingangsledningar

IEC 61000-4-11

<5 % Ur (>95 % fall i Ur)
under 0,5 cykel

40 % Ut (60 % fall i Up)
under 5 cykler

70 % Ut (30 % fall i Uy)
under 25 cykler

<5 % Ur (>95 % fall i Uy)
i 5 sek

<5 % Ut (>95 % fall i Ur)
under 0,5 cykel

40 % Ut (60 % fall i U)
under 5 cykler

70 % Ut (30 % fall i Ur)
under 25 cykler

< 5% Ur (>95 % fall i Uy)
i 5 sek

Kvaliteten pa natstrommen ska vara likvardig
med den i en typisk kommersiell miljo
eller sjukhusmiljo. Om anvadndaren av
madrassystemet behover ha kontinuerlig
drift under stromavbrott rekommenderar vi
att madrassystemet drivs med en avbrottsfri
stromkalla eller ett batteri.

Stromfrekvensens (50 Hz)
magnetfalt

IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Stromfrekvensens magnetfalt ska vara pa
normala nivaer for en typisk placering i en
typisk kommersiell miljo eller sjukhusmiljo.

OBS! Ur &r natspanningen innan testnivan tillaimpas.
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Immunitetstest

IEC 60601-testniva

Overensstimmelseniva

Elektromagnetisk miljo — riktlinjer

Ledningsbunden RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz till 80 MHz

3 Vrms

Utstralad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m

3 V/m

Barbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska
inte anvandas narmare nagon del av CT515, inklusive
kablar, an det rekommenderade separationsavstand
som beraknats i ekvationen for sandarens frekvens.

Rekommenderat separationsavstand:

80 MHz till 2,5 GHz
d = 1,167vP

d = 1,167VvP 80 MHz till 800 MHz

d = 2,333VvP 800 MHz till 2,5 GHz

Dar P ar sandarens maximala uteffekt i watt
(W) enligt sandarens tillverkare och d ar det
rekommenderade separationsavstandet i meter (m).

Faltstyrkor fran fasta RF-sdndare, som faststalls
genom en elektromagnetisk platsundersokning?),
ska vara lagre an dverensstimmelsenivan i varje
frekvensintervallb).

Interferens kan forekomma i narheten av utrustning
som ar markerad med féljande symbol:

Q)

ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz giller det hogre frekvensintervallet.

ANM. 2: Dessa riktlinjer géller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning paverkas av absorption och reflektion fran
byggnader, féremal och manniskor.

a) Faltstyrkor fran fasta sdndare, som basstationer for radiotelefoner (mobila/trddlésa) och landmobilradio, amatérradio, AM- och
FM-radiosandningar och TV-sdndningar kan inte med sdkerhet forutsagas teoretiskt. For att utvdrdera den elektromagnetiska miljon
med avseende pa fasta RF-sdndare ska en elektromagnetisk platsundersokning 6vervdgas. Om den uppmatta faltstyrkan pa platsen
dar personlyften anvands overstiger den tillampliga RF-Gverensstammelsenivan ovan ska personlyften kontrolleras sa att normal drift
kan sakerstdllas. Om madrassystemet inte fungerar normalt kan ytterligare atgarder bli nédvandiga, sasom att dndra riktning eller
flytta pa vardsangen.

b) | frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska filtstyrkorna vara mindre an 3 V/m.

Rekommenderat separationsavstand mellan birbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och elektronikenheten for vaxeltryck i
madrassystemet

Madrassystemet ar avsett for anvandning i en elektromagnetisk miljé dar storningar fran utstralad RF kontrolleras. Kunden eller anvandaren
av madrassystemet kan hjalpa till att forhindra elektromagnetisk interferens genom att uppratthalla det minsta avstand mellan barbar och
mobil RF-kommunikationsutrustning (séndare) och vardsiangen som rekommenderas nedan, i enlighet med den maximala uteffekten for
kommunikationsutrustningen.

Sandarens maximala Separationsavstand beroende pa sdndarens frekvens (m)

markuteffekt (W)
150 kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz
d = 1,167VP d = 1,167VP = 2,333vP

0,01 0,117 0,117 0,233

0,1 0,369 0,369 0,738

1 1,167 1,167 2,333

10 3,689 3,689 7,379

100 11,667 11,667 23,333

For sandare med en maximal markuteffekt som inte finns med i ovanstaende lista kan det rekommenderade separationsavstandet
d i meter (m) berdknas med ekvationen som géller for sandarens frekvens, dar P ar siandarens maximala markuteffekt i watt (W)
enligt sandarens tillverkare.

ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz giller separationsavstandet for det hogre frekvensintervallet.

ANM. 2: Dessa riktlinjer géller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning paverkas av absorption och reflektion fran
byggnader, foremal och méanniskor.
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