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Invacare® EC-Track™

no Installasjonssjekkliste
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FORHANDLERE: Behold denne handboken.
Prosedyrene i denne handboken MA utfgres av en kvalifisert tekniker.

Yes, you can.






Belastningstest

1. Kontrollpunkter | EC-Track og Gantry v | % | Kommentarer

1.17 Kontroller om skinnesystemet er nivellert (fgr testing av skinnesystemet).

1.18 Lasten ma forbli hengende ved hvert festepunkt i 20 minutter. ISO 10535

ﬁ Lasten ma henges opp under hvert festepunkt i 20 minutter.

1.19 Skinnesystemet forblir pa samme hgyde etter belastningstesten.

1.20 Skinnesystemet forblir nivellert etter belastningstesten.

1.21 Skinnesystemet har blitt markert med installasjonsetiketten som viser
maksimum SWL (200 kg), installasjonsdato og installasjonsfirma.

1.22 Fyll ut de ngdvendige feltene pa installasjonsetiketten og plasser den pa
sporet. Dekk den med det beskyttende laminatet.

INVACARE éz‘ O kg
— A [ Ibs

en Installation company:

da Installationsvirksomhed:

fr Société chargée de l'installation:
no Installasjonsselskap:

sV Installatérsforetag:

en Installation date: . N

da Installationsdato: c € UK
fr Date d'installation: - - CA
no Installasjonsdato:

sV Installationsdatum: | - LN-XXXXXXX 60133003-A

1.23 Fest en etikett med datoen for neste inspeksjon (MM-AAAA) pa sporene.

Etiketteksempel:

Dato for neste inspeksjon

Er Robin-lgfteren montert pa EC-Track?
0 Ja (Fullfgr fglgende seksjon).

o Nei (hopp til 3. Siste trinn-seksjon og pass pa a sjekke sporprodusentens instruksjons-/installasjonshandbok).

2. Kontrollpunkter | Robin / Robin Evo v’ | ¥ | Kommentarer

2.1 Robin-lgfterens serienummer (skriv det pa kommentardelen).

2.2 Lgfteren er markert med maksimalt SWL (200 kg).

2.3 Opp-brytere fungerer som de skal.

2.4 Ned-brytere fungerer som de skal. Funksjonen for a lgsne stropper fungerer
som den skal.
Kontroller justeringen hvis den ikke fungerer

2.5 Endestopp fungerer som det skal.

Kontroller justeringen hvis den ikke fungerer.

2.6 Ngdstopp og tilbakestillingen fungerer som de skal.

2.7 Ngdsenkingsfunksjonen og tilbakestillingen fungerer som de skal.

2.8 Ngdstoppbryteren pa ngdssenkingsenden fungerer som den skal.

2.9 Full lengde pa stropper (band) har ingen tegn pa slitasje, frynser og/eller
Igse sting.

2.10 Kroker og krokfester har ikke tegn pa slitasje/skade som kan sette
personlgftet i fare.

2.11 Handkontrollen er koblet til som det skal.

2.12 Handkontrollen fungerer som den skal og er i god stand.

2.13 Kontroller opphengs- og kryssbolten.

2.14 Utfgr en full Igftesyklus med maksimalt SWL (200 kg).

i Ma vaere uanstrengt og uten skurrende lyd.
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Invacare® EC-Track™

3. Siste trinn v’ | X | Kommentarer

3.1 Eieren har alle ngdvendige bruksanvisninger.

3.2 Installasjonsavfall har blitt samlet og deponert pa forsvarlig mate.

3.3 To signerte kopier av denne installasjonssjekklisten ma fylles ut.

En til installasjonsfirmaet og en til produsenten (Invacare).

Vennligst send en kopi (skannet dokument, PDF eller leselig fotografi) til
ectrackinst@invacare.com med fglgende navnekode: «installatgrselskapets
navn» + «ettiketthummer» + «installasjonsdato»,

f.eks.: «Invacare LNO000001 18-Okt-2022».

Installasjon utfgrt av:

Enhet som er ansvarlig for systemet:

(f.eks. leverandgr, teknisk hjelpesenter,
Invacare osv.).

Navn pa installasjonsfirma:

Installatgrens navn [blokkbokstaver]:

Installatgrens underskrift og dato:
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Belgium & Luxemburg: Danmark: France: Italia:

Invacare nv Invacare A/S Invacare Poirier SAS Invacare Mecc San s.r.l.,

Autobaan 22 Sdr. Ringvej 37 Route de St Roch Via Marco Corner, 19

B-8210 Loppem DK-2605 Brgndby F-37230 Fondettes 1-36016 Thiene (VI)

Tel: (32) (0)50 83 10 10 Tel: (45) (0)36 90 00 00 Tel: (33) (0)2 47 62 64 66 Tel: (39) 0445 38 00 59

Fax: (32) (0)50 83 10 11 Fax: (45) (0)36 90 00 01 contactfr@invacare.com servizioclienti@invacare.com

marketingbelgium@invacare.com denmark@invacare.com www.invacare.fr www.invacare.it

www.invacare.be www.invacare.dk

Nederland: Norge: Norge: Sverige:

Invacare BV Besgksadresse: Vareleveringsadresse: Invacare AB

Galvanistraat 14-3 (Office adresses) (Storrage / Teknical dep) Fagerstagatan 9

NL-6716 AE Ede Invacare AS Invacare AS S-163 53 Spanga

Tel: (31) (0)318 695 757 Brynsveien 16 @stensjpveien 19 Tel: (46) (0)8 761 70 90

nederland@invacare.com 0667 Oslo 0661 Oslo Fax: (46) (0)8 761 81 08

www.invacare.nl Tel: (47) 22 57 95 00 teknisk@invacare.com sweden@invacare.com
norway@invacare.com www.invacare.no www.invacare.se

www.invacare.no

United Kingdom & Ireland:
Invacare Limited

Pencoed Technology Park,
Pencoed

Bridgend CF35 5AQ

Tel: (44) (0) 1656 776 200
uk@invacare.com
www.invacare.co.uk

Invacare Portugal, Unipessoal, Lda
“ Rua Estrada Velha 949
4465-784 Lega do Balio

Portugal

Invacare UK Operations Limited
UKRP Unit 4, Pencoed Technology

Park, Pencoed
Bridgend CF35 5AQ
UK
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